
Important: Switch balance off (1)!
Wichtig: Waage ausschalten (1)!
Important: Eteindre la balance (1)!

 English Installation instructions
  Grey drip tray for XP/XS/XA – Analytical balance
 Deutsch Montageanleitung
  Graue Auffangschale für XP/XS/XA – Analysenwaagen
 Français Notice de montage
  Plateau collecteur gris pour XP/XS/XA – Balances d’analyse
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Equipment
Lieferumfang
Equipement

Remove draft shield doors (1, 2, 3)
Windschutztüren entfernen (1, 2, 3)
Enlever les portes du pare-brise (1, 2, 3)

Remove grid weighing pan (1) and drip tray (2)
Gitterwaagschale (1) und Auffangschale (2) entfernen
Enlever le plateau à grille (1) et le plateau  
collecteur (2)
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Install draft shield doors
Windschutztüren montieren
Remettre les portes du pare-brise

5 6Install grey drip tray
Graue Auffangschale montieren
Installer le plateau collecteur gris


