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* Ajuste de fábrica

1) Conexión del campo fino en
la AG135, AG285.

2) En el capítulo 4 de las instruc-
ciones de manejo se encuen-
tran notas detalladas sobre
los adaptadores de vibración
y de proceso de pesada y
sobre la repetibilidad.

3) Seleccionar el ajuste adecua-
do con:
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Colocar las instrucciones de manejo resumidas
Ver instrucciones de
manejo, pág. 14,
capítulo 2.5
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Reservadas las modificaciones técnicas.

Para más información consulte las Instrucciones de manejo
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