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Mode d’emploi succinct des balances PG-S (1mg, 10 mg)   Informations détaillées, voir mode d’emploi
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Remarques
* Réglage d’usine

1) Varie en fonction du mo-
dèle de balance. Vous
trouverez des renseigne-
ments détaillés au chapitre
3.7 du mode d’emploi.

2) Pour de plus amples
renseignements concer-
nant l’adaptateur du pro-
cessus de pesage, et la
répétabilité, se référer au
chapitre 4 du mode d’em-
ploi.

3) Sélectionnez le réglage
correspondant à l’aide de
la touche:
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