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* Werkseinstellung

1) Je nach Waagenmodell ver-
schieden. Detaillierte Hinwei-
se finden Sie in Kapitel 3.5
der Bedienungsanleitung.

2) Detaillierte Hinweise zum Vi-
brations- und Wägeprozess-
adapter und zur Wiederhol-
barkeit finden Sie in Kapitel 4
der Bedienungsanleitung.

3) Passende Einstellung wäh-
len mit:

4) Die Waage fordert Sie durch
ein blinkendes «Cal» im Dis-
play zum Justieren oder
Überprüfen auf.
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Technische Änderungen vorbehalten.
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Kurzbedienungsanleitung PG/SG-Waagen
Detaillierte Infos siehe Bedienungsanleitung
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