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Notas

* Ajuste de fábrica

1) Varía según el modelo de ba-
lanza. Se dan detalles en el
apartado 3.5 de las instruc-
ciones de manejo.

2) En el capítulo 4 de las instruc-
ciones de manejo se encuen-
tran notas detalladas sobre
los adaptadores de vibración
y de proceso de pesada y
sobre la repetibilidad.

3) Seleccionar el ajuste adecua-
do con:

4) La balanza le pide un ajuste
o comprobación por medio
de un «Cal» parpadeante en
el visor.
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Instrucciones de manejo resumidas para balanzas PG/SG
Para más información consulte las Instrucciones de manejo
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