[N Installation instructions

ErgoClip Sieve for XP/XS/XA — L plafform precision balances for 4560 mm Sieves
DENEYIE  Montageanleitung

ErgoClip Sieb flr XP/XS/XA — L Plattform Prdzisionswaagen fur 460 mm Sieb

SO0 Notice de montage
ErgoClip Sieve pour XP/XS/XA — L platform précision balances pour 450 mm Sieves

n Equipment

Lieferumfang
L'équipement

H Important: Switch balance off! B

Wichtig: Waage ausschalten!
Important: Arréter la balance!
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n Switch on balance (A) and set to zero (B)
Waage einschalten (A) und auf Null stellen (B)
Allumer la balance (A) et la remettre @ zéro (B)
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