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1. Ergänzung
(Ergänzung gemäß EG-Richtlinie 94/9 Anhang tll Zittet 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung

ZELM OO ATEX OO37

Conductivity Transmitter Typ Cond 7100e FF

Mettler-Toledo GmbH

lm Hackacker 15, CH - 8gl2 Urdort

Beschreibuno der Eroänzuno

Die Profibus-Reihe des Conductivity Transmitters Typ Cond 7100 PA wird um die Foundation Fieldbus
Aus{ührung mit der Typbezeichnung Conductivity Transmitter Typ Cond 7100e FF erweitert.
Die Zündschutzart, die elektrischen und alle übrigen Daten bleiben unverändert.
Das Betriebsmittel darf künttig unter Berücksichtigung dieser Ergänzung auch in der Foundation
Fieldbus - Ausführung gefertigt werden.

Hinweise:

Die Betriebsanleitung isl zu beachten.
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Besondere Bedinqunoen

nicht zutreftend

Grundleoende Sicherheits- und Gesundheitsanforderunoen

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereins{im-
mung mil
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