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Informacion sobre seguridad

¡¡ Asegurese de leer y observar las siguientes ins-
trucciones!

El aparato ha sido diseñnado de acuerdo con los ultimos avances
tecnologicos y conforme a los reglamentos de seguridad aplicables.
Sin embargo, al trabajar con el aparato, ciertas condiciones pueden
causar peligros para el operador o dañnos al aparato.

Advertencia!
La puesta en marcha solamente puede llevarse a cabo por expertos
Cuando haya la posibilidad de que la proteccion este danada, el
 aparato se inutilizara y se asegurara contra un funcionamiento
involuntario.

Hay la posibilidad de que la proteccióon este danada si, por ejemplo:
• el aparato muestra un danño visible
• el aparato no efectua las mediciones previstas
• despues de un almacenaje prolongado a + de 70ºªºº ººC
• despues de condiciones de transporte duras

Antes de volver a poner en marcha el aparato, tiene que efectuarse
un test profesional rutinario de acuerdo con EN 61010-1. Este test
tendria que efectuarlo el fabricante.
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Utilizacion prevista

El Transnsmisor de O2 4100 se utiliza para mediciones de oxigeno disuel-
to y de temperatura en biotecnologia, industrias farmaceuticas, y tam-
bien en el campo del medio ambiente, proceso de alimentos, y depura-
cion de aguas residuales.
La resistente carcasa moldeada puede montarse en la pared o en una
tuberia o fijarse a un panel de control.
La campana protectora proporciona una proteccion adicional contra la
exposicion directa a la intemperie y los dañnos mecanicos.
El Transmisor ha sido disenado para su aplicacion con sensores amperí-
metricos de las Series InPro6000 ... InPro6800.

Marcas

Los siguientes nombres son marcas registradas. Por razones practicas
se muestran sin el simbolo de la marca en este manual.

InPro® 

EasyClean®

7

Declaracion de conformidad CE
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    Vista general del Transmisor de O2 4100
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Contenidos del embalaje
Comprobar el envio por si hay danos de transporte o no esta completo
El embalaje deberia contener:
• Unidad frontal
• Carcasa inferior
• Bolsa con piezas pequenas
• Manual de instrucciones
• Informe de test especifico

Montaje

11

10

9

8

7 6 5 4

1

2

3

6 Separador de sellado (1 pieza)
7 Reductor de goma (1 pieza)
8 Casquillos del cable (3 piezas)
9 Tapones del filtro (3 piezas)
10 Tornillos hexagonales (5 piezas)
11 Tapones de sellado (2 piezas),

para sellar en caso de montaje  
de pared

1 Puente de conexion (2 piezas)
2 Arandela (1 pieza), para montaje del

conducto: Colocar la arandela entre
la carcasa y el tornillo

3 Conexiones de cable (3 piezas)
4 Pasador de bisagra  (1 pieza), insertable 

desde ambos lados
5 Tornillos de la carcasa (4 piezas)

Fig.: Montaje de la carcasa

11

Esquema de montaje

144

14
4

15 42

84

8032

21

43

105

27

72
6,

2

1 2

3

4

1 Casquillos del cable (3 piezas)
2 Entradas para el casquillo del cable  o throughs for cable gland

cable o conducto 1/2”, 
dia 21.5 mm (2 entradas)
¡ ¡Conductos no incluidos!

3 Entradas para el montaje de B
tuberia (4 entradas)

4 Entadas para montaje en pa-
red (2 entradas)

Fig.: Esquema de montaje
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40 60
132

1

2

3
4

5

Fig.: Kit de montaje de tuberia

1 Campana protectora (si es necesario) 
2 Abrazaderas de manguera con impulso por engranajes a  DIN 3017 (((2 piezas(
3 Placa de montaje de tuberia (1 pieza) 
4 Para postes o tuberias horizontales o verticales
5 Tornillos de auto roscado (4 piezas)

1

132165

17
3

1

Fig.: Campana protectora para montaje de pared y de tuberia

Montaje de tuberia, montaje de panel

13

1

2

3

45

max. 25
78 27

1...22

1 Tornillos (4 piezas) 
2 Junta (1 pieza) 
3 Panel de control 
4 Eslingas (4 piezas) 
5 Manguitos roscados (4 piezas)

Fig.: Kit de montaje de panel
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Instalacion y conexion

Informacion sobre la instalacion

¡Advertencia!
• La instalacion solo puede efectuarse por personal experto

de acuerdo con este manual de instrucciones y segun los codigos
locales y nacionales.

• Observe las especific. tecnicas y las potencias de entrada.
• No ranure el conductor al desmontar el aislamiento.
• Antes de conectar el aparato a la corriente, asegurese de 

que su voltaje esta dentro del rango de 20.5 a 253 V AC/DC.
• Durante la puesta en marcha, el administrador del sistema

tiene que efectuar una configuracion completa.

Los terminales son adecuados para cables sencillos y conductores
flexibles de hasta 2.5 mm2 (AWG 14)

¡Aviso!
Hay que tomar medidas de seguridad adicionales para  aplicaciones
en lugares peligrosos a CSA (CLI DIV2 GPA,B,C,D T4, Ex nA IIC T4)!
(Ver Pag. 93.)

Asignaciones de Terminal 
 

          
              

          
          

       
        

 

  

      
 

Fig.: Asignaciones del Terminal 4100 O2
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1   Tapa  ESD que cubre las entradas del sensor
(Sin tornillo para el montaje)
Nota: La tapa del cable debe terminar debajo
de la tapa ESD (Cortar lineas si es necesario)

2 Terminales para la sonda de temperatura
3 Terminales para el sensor
4 Conexion de la alimentacióon

Fig.: Informacion sobre la instalacion, parte posterior del Transmisor

 

          
              

          
          

       
        

 

  

      
 

1
3

2

4

Las conexiones al Transmisor pueden incendiarse y
tienen que instalarse de acuerdo con el National
Electric Code (ANSI-NFPA 70) Division 2- tecnicas 
de cableado para lugares peligrosos  (clasificado).

Cableado de la division 2 

masos-1
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Cableado tipico
Sensores con conexion via cable VP

Sensor 
Conexióon TTerminal cable VP 

1 no conectado 
catodo   2 transparente-soporte coaxial
protector                      3 no conectado
ref. el. 4 (puente de conex. 4-5)
anodo 5 rojo (tapa coaxial) 
RTD E verde
RTD D blanco
tapa   C amarilla/verde

*gris, azul: no conectado
ro

jo

tr
an

sp
ar

en
te

ve
rd

e

bl
an

co

am
ar

ill
o/

ve
rd

e

gr
is

az
ul



Cableado protector de los contactos de conmutacion
Los contactos del rele estan sujetos a la erosion electrica. Especial-
mente con cargas inductivas y capacitivas, se reducira la vida util
de los contactos. Para eliminar chispas y arco electrico, deberian 
utilizarse componentes como combinaciones RC, resistencias no
lineales, resistencias en serie y diodos.

1

23

1 2

3

Aplicaciones AC tipicas con
carga inductiva

1 Carga
2 Combinacion RC , p.e. RIFA PMR 209

Combinacionesl RC tipicas
para 230 V AC: 
Condensador 0.1µF / 630V,
Resistencia 100 Ohms / 1 W

3 Contacto

Cableado protector

18 O2 4100 e 19

A: Aplicacion DC con carga inductiva
B: Aplicaciones AC/DC con carga capacitiva
C: Conexion de lamparas incandescentes

A1 Carga inductiva
A2 Diodo de rueda libre,p.e. 1N4007 (Observe polarity)
A3 Contacto

      B1         Carga capacitiva
      B2 Resistencia, p.e. 8 Ohms/1 W a 24 V / 0.3 A
       B3 Contacto
       C1 Lampara.Incandescente, max 60 W / 230 V, 30 W / 115 V
      C3 Contacto

¡Aviso!
Asegurese de que no se sobrepasan las potencias maxi-
mas del rele incluso durante la conmutacion!

Medidas tipicas de proteccion del cableado

Cableado protector



Interfase y pantalla del usuario

1 Pantalla
2 Indicadores de modo (sin 

teclas) de izquierda a derecha:
- Modo de medicion
- Modo de calibracion
- Alarma
- Contacto de lavado
- Modo de configuracion

3 Teclado
4 Codificacion
5 Placa de potencia
6 Designacion de modelo
7 LED de alarma

Interfase del usuario

20 O2 4100 e 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

1617

20

18

19

15 14

1Entrada del codigo de modo
2 Variable meas.*en pantalla
3 Temperatura
4 Salida de corriente
5 Valores limite
6 Alarma
7 Sensocheck
8 Calibracion
9 ITiempo de intervalo/respuesta

10 Contacto de lavado
11 Simbolos de medicion
12 Continuar con enter
13 Barra para identificar el estado

del aparato, encima de los indi-
cadores de modo, de izq. a der.:
- Modo de medicion
- Modo de calibracion
- Alarma
- Contacto de lavado
- Modo de configuracion

14 Pantalla inferior
15 Indicador manual de temp.
16 Modo Hold activo
17 Tiempo de espera funcionando
18 Datos del sensor
19 Pantalla principal
20 Sensoface

* Fuera de uso

Pantalla



Funcionamiento: Teclado

Iniciar, finalizar la calibracion

Iniciar, finalizar la configuracion

Seleccionar la posicion de digito
(la posicion seleccionada parpadea)

Editar digito

• Calibracion: 
Continuar en la secuencia del programa

• Configuracion: Confirmar entradas,
siguiente paso de configuracion

• Modo med: Corriente de salida en pantalla

Informacion de cal., corriente cero y pendiente
en pantalla

Inf. de error, ultimo mensaje en pantalla

Iniciar auto test GainCheck del aparato+

22 O2 4100 e 23

Control del sensor Sensocheck, Sensoface 
Sensocheck controla continuamente el sensor y los conductores
Sensocheck puede desconectarse (Configuracion, Pag. 46).

Sensoface proporciona informacion sobre la condicion
del sensor.
Se evaluan el punto cero, la pendiente y el tiempo de res-
puesta durante la calibracion. Los tres indicadores Sensoface
proporcionan al usuario informacion sobre el desgaste y el
mantenimiento necesario del sensor.

Auto test GainCheck del aparato
Se lleva a cabo un test de pantalla, se muestra la version de software
y se comprueban la memoria y la transferencia del valor medido.

Iniciar auto test GainCheck del aparato:

Auto test automatico del aparato
El auto test automatico del aparato comprueba la memoria y la trans-
ferencia del valor medido. Funciona automaticamente en segundo
plano a intervalos fijos.

+

Caracteristicas de seguridad
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Activar el modo Hold desde fuera

El modo Hold puede activarse desde fuera enviando una senal a la en-
trada de Hold (p.e. desde el sistema de control del proceso).

Hold activo Hold inactivo

10 ... 30 V AC/DC 0 ... 2 V AC/DC

6

7

Hold

entrada

Control del proceso (PCS)

Alimentacion
12...24 V AC/DC

O2 4100 e

Modo Hold
Pantalla:      

El modo Hold es un modo de seguridad durante la configuracion y
la calibracion. La corriente de salida esta congelada (Last) o ajustada
a un valos fijo (Fix). Los contactos de alarma y limite estan desactiva-
dos. Si se sale del modo de calibracioón o de configuracion, el Transmi-
sor permanece en el modo Hold por razones de seguridad. Esto evita reac-
ciones indeseables de los perifericos conectados debidas a la incorrec-
ta configuracion o calibracion. Se muestran en pantalla el valor medi-
do y “HOLD” alternativamente. El Transmisor solamente vuelve al mo-
do de medicion despues de pulsar enter  y de que haya pasado un
tiempo de espera de 20 seg.

Caracteristicas de seguridad

25

Codigos de modo
Los codigos de modo permiten un rapido acceso a todas las funciones

Calibracion

Tecla + Codigo Descripcion

Informacion sobre Calibracion
Potencial de cero y pendiente en pantalla

0000

Calibracion a punto cero
Ajuste del punto cero (sensor)

1001

Calibracion del producto
Ajuste del cero/ pendiente (producto)

1105

1015

Configuracion

Error Info Ultimo error y borrar en pantalla0000

Configuracion

Monitor del sensor
Corriente del sensor no conectado en pantalla (nA)

Ajuste de parametro 1/2 Seleccionar ajuste de par.

1200

2222

7654

Tecla + Codigo Descripcion

Calibracion de la pendiente
Ajuste de la pendiente (sensor)

1100

5555

5556

5557

5559

Fuente de alim.1 Corriente de salida 1 especificada

Fuente de alim.  2 Co rriente de salida 2 especificada

Test del rele Tesst manual de los contactos

Controlador manual
Especificacion manual de la salida del controlador

Sonda de temperatura
Ajuste de la sonda de temperatura
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Configuracion
En el modo de Configuracion se ajustan los parametros del aparato.

Activar con conf

Entrar el codigo de modo “1200”
Editar parametro con  y ,.
confirmar/continuar con enter.
Finalizar con conf enter.)

Durante la configuracion el Transmisor
pemanece en el modo Hold por razones 
de seguridad. La corriente de salida esta
congelada (a su ultimo valor o a un valor 
prefijado, dependiendo de la configuracion),
Los contactos de limite y alarma estan inac- 
tivos. El controlador esta en el estado con-
figurado, Sensoface esta en off, el indica-
dor de modo “Configuration” esta en on. 

Activate

Hold

Input errors Los parametros de configuracion se com-
prueban durante la entrada. En el caso de
una entrada incorrecta, se muestra en pan- 
talla "Err" durante aprox. 3 seg. Los para-
metros incorrectos no pueden guardarse.
Hay que repetir la entrada.

End Finalizar con conf. Aparecen en pantalla
el valor medido y Hold alternativamente,
“enter” papadea . Finalizar el modo Hold 
con enter. La pantalla muestra el valor
medido. La corriente de salida permanece
congelada durante otros 20 seg.
(El icono (HOLD en on, el " reloj” parpadea).

HOLD icon

27

Menu group Code

Output 1 o1.

Output 2 o2.

Correction CO.

Calibration mode CA.

Alarm
settings

AL.

Relay / Controller rL.

Rinsing and
cleaning probes

Pb.

DisplaySelect menu group

Previous
menu group:

Estructura del menu de  configuracion

Menu item 1

Menu item 2

Menu item ...

Los pasos de configuracion estan asignados a distintos grupos del menu. 
Con las teclas de flecha puede bifurcarse entre los grupos del menu 
individuales. Todos los grupos del menu contienen items de menu para 
ajustar los parametros. Pulsando enter se abre un item del menu. Los  
valores se editan utilizando las teclas de flecha. Pulsando enter se con-
firman/guardan los ajustes. Volver a medicióóon: Pulsar tecla conf.

Select menu item
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Vista general de los pasos de configuracion

MenuCod.

out1 Salida 1
o1. Seleccionar el tipo de sensor Estandar (Tiipo A) / Trazados (Tipo B)

Seleccionar saturacion / concentration % / mg/l, ppm

Seleccionar amplitud de corriente 0-20 mA / 4-20 mA

Entrar el inicio de corriente xxxx

Entrar la finalizacion de corriente xxxx

Const. de tiempo del filtro de salida xxxx s

Senal 22 mA en caso de error ON / OFF

Conducta de senal durante HOLD Ultima / Fija

Entrar el valor fijado xxx.x mA

out2 Salida 2

o2. Seleccionar la unidad de temperatura unit°C / °F

Seleccionar la sonda de temperatura 22NTC / 30NTC

Seleccionar el rango de corriente 0-20 mA / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente xxx.x

Entrar  finalizacion de corriente xxx.x

Const. de tiempo del filtro de salida xxxx s

Senal  (22 mA) en caso de error de tem. ON / OFF

Conducta de senal durante  HOLD Ultima / Fija

Entrar valor fijado xxx.x mA

Corr Correccion

Co. Entrar voltaje de polarizacion 0675 mV / xxxx mV

Seleccionar la unidad de presion bar / kPa / PSi

Seleccionare correccion de presion x.xxx bar / 1.013 bar

Entrar corrreccion de sal xx.xx mg/l

CAL Modo de Calibracion

CA. Seleccionar saturacion / concentracion SAt / Conc

Entrar intervalo temporizador de cal. xxxx h
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MenuCod. 

ALr Ajustes de alarma

AL. Seleccionar Sensocheck ON / OFF
Entrar retardo de alarma xxxx s
LED en modo HOLD ON / OFF

rLAY Rele 1/2:valores limite, controlador

rL. Seleccionar funcion limite / control. LiMIT / CtROL
Selec. funcion contacto Lo / HiL1.
Selec. respuesta contacto N/O / N/C 
Entrar punto conmutacion xxxx
Entrar histeresis xxxx
Entrar retardo xxxx SEG.
Selec. funcion contacto xxxx sL2.

Entrar punto ajusta control. xxxxCt.
Entrar zona neutral xxxx
(P) Aumento control. KP xxxx %
(I) Tiempo de reajuste TR xxxx SEG.
(D)Tiempo de frecuencia TD xxxx SEG.
Longitud//Frecuencia de pulso PLC / PFC 
PLC: Longitud de pulso xxxx SEG.
PFC: Frecuencia de pulso xxxx /min.
Selec. conducta HOLD Y Ultima / Y Off 

PrbE Sondas de enjuague y limpieza

Pb. Selec. sonda de enjuague/limpieza EASYCLN / enjuague
Intervalo de enjuague xxx.x  h.rinse 

Duracion del enjuague xxxx SEG.
Respuesta de contacto N/O / N/C 
Intervalo de limpieza xxx.x h.EASYCLN

Selec. respuesta  contacto N/O / N/C 
Entrar punto conmutacion xxxx
Entrar histeresis xxxx
Entrar retardo xxxx SEG.

Cerrar intervalo limpieza      Off / On
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Configuracion
Salida 1
Seleccionar tipo de sensor. Procedimiento de medicion.

Selec. tipo de sensor* 

Selec. proced. de medicion

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar final. de corriente

Ajustar filtro de salida

22 mA en caso de error

Modo Hold

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Cod.

Salida 1 o1.

PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

* Sensor Tipo A (aplicaciones estandares)

Tapon roscaCorrienteoCCorrienteCorrienLimiteCorriente sensor(aire)(25ºoC)Tipo de sensor Lmite
deteccion

InPro 6900 VP tipo   350 nA 0.001 ppm

Nota: El Transmisor 4100 e tiene una resolucion de aparato de 0.01 ppm.
Para el sensor tipo B, recomendamos el O 2 Transmitter 4100ppb
con una resolucion de aparato de 0.001 ppm.

Tapon rosc Corriente sensor( aire)(25 °C)Tipo de sensor Limite
deteccion

InPro 6800 VP tipo   60 nA 0.006 ppm

* Sensor Tipo B (trazas)
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Nota: L os caracteres representados en gris parpadean y pueden editarse.

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o1. Seleccionar configuracion
(Pulsar tecla conf ).

Entrar codigo de modo “1200”
(Seleccionar posicion con la tecla t 
y editar numero con. Cua. Cuando
la pantalla muestre “1200”, pulsar
enter para  confirmar).

Ell Transmisor esta en modo HOLD
(icono HOLD en on).

Seleccionar Tipo de sensor A / B
(ver tabla de la izquierda)
Seleccionar cc
Continuar con enter

Tipo A
InPro
6000–6800
Tipo B
InPro6900

Selec. proced. de medicion
(valido para los siguientes ajustes):
• SAt: Saturacion (%)
• Conc: Concentracion (mg/l 

o ppm) 
Seleccionar co
Continuar con enter

%
mg/l
ppm

After correct input a wel-
come text is displayed for
approx. 3 s
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Configuracion
Salida 1
Rango de corriente de salida. Inicio y fin. de corriente.

Selec. tipo de sensor 

Selec. proced. de med.

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar  filtro de salida

22 mA en caso de error

Modo Hold 

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Cod.

Salida 1 o1.

PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu
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Cod.

4 - 20 mA
(0 - 20 mA)

Pantalla Accion Elecciones

o1. Ajustar rango de corriente de salida
Seleccionar ct 
Continuar con enter

Inicio de corriente 
Entrar final inferior de la escala, 
dependiendo del procedimiento de
medicion seleccionado 
(Saturacion o Concentracion)
Seleccionar co, editar numero con
y    Continuar con enter 

0000 %
(mg/l, 
ppm)

Finalizacion de corriente
Entrar final superior de la escala, 
dependiendo del procedimiento de 
medicion seleccionado (Saturacion 
o Concentracion)
Seleccionar w, editar numero con
  ,Continuar con enter

0100 %
(mg/l, 
ppm)

Corriente de salida

Saturacion de Oxigeno-

204

100

0

Asignacion de los valores medidos:
Inicio de corriente y finalizacion de corriente

Saturacion de Oxigeno

204

70

50
[mA] 

Ejemplo 1: Rango de 0 a 100 % Ejemplo 2: Rango de 50 a 70%.
Ventaja: Mayor resolucion en
el rango de interes[%]

[mA] 

[%]

Corriente de salida
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Configuracion
Salida 1
Constante de tiempo del filtro de salida.

Selec. tipo de sensor

Selec. proced. de med.

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar filtro de salida

22 mA en caso de error

Modo Hold 

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Cod.

Output 1 o1.

PantallaGrupo de menu Seleccionar item de  menu
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0 s
(0 – 120 s.)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o1. Constante de tiempo del filtro de
salida. Ajustes por defecto: 0 s ()-.
nactivos). Para especificar una constante de 
tiempo: Selec, , editar numero con
 , y.c ontinuar.con  enter

Constante de tiempo del filtro de salida
Para suavizar la salida de corriente, puede conectarse un filtro de paso bajo 
con una constante de tiempo del filtro ajustable. Cuando hay un
salto en la entrada (100 %), el nivel de salida es del 63 % despues
de haber alcanzado la constante de tiempo. 
La constante de tiempo puede ajustarse desde 0 hasta 120 seg.
Si la constante de tiempo se ajusta a 0 seg., la salida de corriente
sigue a la entrada. 
Nota:
¡El filtro solamente actua sobre la salida de corriente, no sobre la
pantalla, los valores limite ni el controlador!

Constante de tiempo de 0 a 120 seg.
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Configuracion
Salida 1
Corriente de salida durante Error y HOLD.

Selec. tipo de sensor 

Selec. proced. de med.

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar filtro de salida

22 mA en caso de error

Modo Hold 

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Cod.

Salida 1 o1.

PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu
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OFF
(ON)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o1. Senal de 22 mA para mens.de error
Seleccionar c
Continuar con enter

Senal de salida durante HOLD
ULT IMO: 
Durante HOLD el ultimo valor medi-
do se mantiene en la salida
FIJO:
Durante HOLD un valor (a entrar)
se mantiene en la salida. Seleccionar
con la tecla
Continuar con enter

LAST
(FIX)

Solamente con FIX seleccionado:
Entrar la corriente que tiene que 
fluir en la salida durante HOLD
Seleccionar la posicion y editar 
numero con 
Continuar con enter

21.0 mA
(00.0 –
21.0 mA

Senal de salida para HOLD:

Corriente de salida
[mA] 

Senal de salida HOLD
Ajuste FIJO = 21.0 mA

HOLD activo

21

4

Senal de salida HOLD
Ajuste  UlTIMO

HOLD activo
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Configuracion
Salida 2
Unidad de temperatura y sonda.. Corriente de salida.

Seleccionar °C/°F

Selec. sonda de temperatura

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar filtro de salida

22 mA para error de temp.

Modo Hold 

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu 

Salida 2 o2.
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°C
(°F)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o2. Especificar unidad de temperatura
Seleccionar c
Continuar con enter

Seleccionar sonda de temperatura
Seleccionar c
Continuar con enter

22NTC
(30NTC)

4 - 20 mA
0 - 20 mA

Ajustar rango de corriente de salida
Seleccionar c
Continuar con enter

Inicio de la corriente: 
Entrar final menor de la escala. 
Seleccionar  y, editar numero con

 , , continuar con  enter

000.0 °C

Finalizacion de la corriente: 
Entrar valor superior de la escala. 
Seleccionar c,, editar numero con

continuar con  enter

100.0 °C

Corriente de salida

Temperatura del proceso

204

100

0

Temperatura del proceso: Inicio y finalizacion de corriente

Temperatura del proceso

204

70

50
[mA] 

Ejemplo1: Rango de 0 a 100 °C Ejemplo 2: Rango de 50 a 70 °C.
Ventaja: Mayor resolucion en el
rango de interes[°C]

[°C]

[mA] 

Corriente de salida
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Configuracion
Salida 2
Constante de tiempo del filtro de salida.

Seleccionar °C/°F

Selec. sonda de temp.

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar filtro de salida

  22mA para error de temp.

Modo Hold

Finalizar:
Pulsar conf, luego enter

Salida 2 o2.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu 
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0 s
(0 - 120 s)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o2. Constante de tiempo del filtro de
salida. Ajuste por defecto: 0 s (inac-
tivo). Para especificar una constante de tiempo:
Seleccionar t ,, editar numero con

  , continuar.con  enter

Constante de tiempo del filtro de salida
Para suavizar la salida de corriente  2, puede conectarse un filtro de paso
bajo con una constante de tiempo del filtro ajustable. Cuando hay
un salto en la entrada (100 %), el nivel de salida es del 63 % des-
pues de haber alcanzado la constante de tiempo. 
La constante de tiempo puede ajustarse desde 0 hasta 120 seg.
Si la constante de tiempo se ajusta a 0 seg. (por defecto), la salida
de corriente sigue a la entrada. 
Nota:
El filtro solo actua sobre la salida de corriente, no sobre la pantalla

Constante de tiempo de 0 a 120 seg.
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Configuracion
Salida 2
Error de temperatura. Corriente de salida durante HOLD.

Seleccionar °C/°F

Selec. sonda de temp.

Selec. 0-20 / 4-20 mA

Entrar inicio de corriente

Entrar fin. de corriente

Ajustar filtro de salida

22 mA para error de temp

Modo Hold

Finalizacion:
Pulsar conf, luego enter

Output 2 o2.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu 
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OFF
(ON)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

o2. Senal de 2 mA para mensaje de err.
Seleccionar c
Continuar con enter

Senal de salida durante HOLD
ULTIMO: Durante HOLD el ultimo
valor medido se mantiene en la 
salida
FIJO: Durante HOLD un valor (a 
entrar) se mantiene en la salida
 
Seleccionar w
Continuar con enter

ULTIMO
(FIX)

Solamente con FIJO seleccionado:
Entrar la corriente que tiene que  
fluir en la salida durante  HOLD
Seleccionar posicion c  y editar nu-
mero con 
Continuar con enter

21.0 mA
(00.0 ...
21.0 mA

Senal de salida para HOLD:

Corriente de salida
[mA] 

Senal de salida HOLD
Ajuste FIJO = 21.0 mA

HOLD activo

21

4

Senal de salida HOLD
Ajuste ULTIMO

HOLD activo
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Configuracion
Correccion
Voltaje de polarizacion. Presion del proceso. Correccion de sall

PVoltage de polarizacion

Unidad de Med. (pres.)

Presion del proceso

Correccion de sal

Finalizacion:
Pulsar conf, luego enter

Correccon COi.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu
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0675 mV

Cod. Pantalla Accion Elecciones

Co. Entrar el voltaje de polarizacion
Seleccionar o , editar numero con

 y.continuar.con  enter

Seleccionar la unidad de presion
Seleccionar 
Seguir con enter

bar
(kPa, PSi)

Correccion de la presion del proceso
Entrar la presion del proceso. Este
vañor se utiliza para corregir la satu-
racion de oxigeno. No tiene ninguna influencu
influencia sobre la medicion de con-
centracion (Conc). Sel y editar nu-
mero con la tecla , 
Continuar con enter

1.013
bars

Entrar la correccion de sal
(salinidad)
Seleccionar  posicionc y editar  nu-
mero con la tecla dit 
Continuar con enter

00.00
ppt*

* ppt (partes por mil))- corresponde a g/kg
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Configuracion
Modo de Calibracion 
Ajustes de alarma

Modo calibracion 

Intervalo temp. Cal.

Seleccionar Sensocheck 

Retardo

LED en modo HOLD

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

Modo Calibracion CA.

Ajustes de
alarma

AL.

Finalizacion:
Pulsar

Finalizacion:
Pulsar conf, luego enter

A

SAt
(Conc)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

CA. Especificar el modo de calibracion
(Calibracion a saturacion o 
concentracion)
Seleccionar c
Continuar con enter

Intervalo del temporizador de Cal.
El temporizador de cal. le recuer-
da que calibre a tiempo.
Seleccionar cc, editar el nuúmero con laont with 

y continuar.con enter

0000 h
(0 –
9999 h)

ON / OFFAL. Seleccionar Sensocheck
(control continuo del sensor)

Seleccionar co
Continuar con enter
6 O2 4100 e

15

16

larma Contacto de alarma

El contacto de alarma esta cerrado durante el funcionamiento nor-
mal (N/C). Se acciona en caso de alarma o de corte de energia.. 
Por consiguiente,se dispone de un mensaje de fallo en caso de in-
rerrupcion de la linea (medida de autoproteccion). 
Para clases de contacto, ver las Especificaciones.

Tambien pueden senalarse mensajes de error por una corriente de  
22 mA......(ver Pg 37, 

El funcionamiento del contacto de alarma se muestra en la 
Pg. 80.

El alarm delay actua sobre el LED, la senal de  22 mA y el
contacto de alarma.

43, 78).
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Retardo para alarma
Seleccionar ct, editar núumero con

 y seguir con enter

0010 s
(xxxx s)

LED en modo HOLD
Seleccionar ct
Continuar con enter

ON / OFF

Alarma HOLD

ON on parpadea

OFF parpadeaflashesoff

estado LED 
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Configuracion
Funcion limite
Rele 1

Funcion de contacto

Respuesta de contacto

EEntrar punto de conexion

Entrar histeresis

Retardo

Grupo de menu Rele 2 

Grupo de menu Control.

L1.

L2.

Ct.

Rele / Controlador rL.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

Finalizacioón:
Pulsar conf, luego enter

Utilizacion de los reles
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LiMIT
(CtROL)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

rL. Utilizacion de los reles:
• Funcion limite (LiMIT)
• Controlador (CtROL)
Seleccionar c
Continuar con enter

Nota: Seleccionar CtROL con-
duce a l menu Controlador Ct.

Lo 
(Hi)

Funcion limite 1 
(ver Fig. de la Pg. 51) Seleccionar 
continuar con enter

Respuesta de contacto limite 1 
N/C: contacto normalmente cerrado
N/O: contacto normalmente abierto
Seleccionar c
Continuar con  enter

N/C
(N/O)

Punto de conexion limite 1 
Seleccionar w, editar numero con

y.continuar  enter

0000 %
(xxxx %)

Histeresis del limite 1
Seleccionar t , editar numero con 

continuar con  enter

0001 %
(xxxx %)

Retardo de limite 1 
El contacto se activa con retardo
(se desactiva sin retardo)
Seleccionar t , editar numero con 

 continuar.con ENTER

0010 s
(0 - 600 s)

L1.
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Configuracion
Funcion limite
Rele 2

Grupo de menu del rele 1

Funcion de contacto

Respuesta de contacto

Entrar punto de conexion

Entrar histeresis

Retardo

Grupo de menu Control.

L1.

L2.

Ct.

Rele / Controlador rL.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

Finalizacion:
Pulsar conf, luego enter

Utilizacion de los reles

51

Cod. Pantalla Accion Elecciones

L2. Hi 
(Lo)

Seleccionar Limite 2 (ver Fig. )
Seleccionar t 
Continuar con enter

Respuesta de contacto Limite 2
N/C: contacto normalmente cerrado
N/O: contacto normalmente abierto
Seleccionar t 
Continuar con enter

N/C
(N/O)

Punto de conexion Limite 2 
Seleccionar w,  editar  numero
con , continuar.con  enter

0500 %
(xxxx %)

Histeresis de Limite 2 
Seleccionar t , editar  numero con

,   continuar.con enter

0001 %
(xxxx %)

Retardo de Limite 2 
El contacto se activa con retardo
(se desactiva sin retardo)
Seleccionar c, editar numero con
 y.continuar.con  enter

0010 s
(0 - 600 s)

Limite Bajo

Histeresis +

Punto de
conexion

Contacto

0

1

Senal
Limite  Alto

Histeresis -

Sieñall

Punto de
conexion

Contacto

0

1
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Configuracion
Controlador ( para su descripcion ver Pg. 74)
Punto de ajuste. Zona neutral

Grupo de menu del rele 1

Grupo de menu del rele 2

Ajuste del controlador

Entrar zona neutral

(P) Ganancia del Control.

(I) Tiempo de puesta a 0

(D) Tiempo  accion derivada TD

TiTipo ControlladorPLC / PFC

PLC: Longitud de pulso

PFC: Frecuencia de pulso

Funcionamiento de HOLD

L1.

L2.

Ct.

Rele / Controlador rL.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

Finalizacion:
Pulsar conf, luego enter

Utilizacion de los reles
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Punto de ajuste
Seleccionar t , , editar  numero con

 , continuar con  enter

Zona neutral (banda inactiva)
Seleccionar t , editar numero con

 y continuar con enter

Controlador: componente P-action 
Seleccionar w,editar numero con

continuar con enter

0100 %
(xxxx %)

Cod. Pantalla Accion Elecciones

Ct.

0010 %
(xxxx %)

0100 %
(xxxx %)

Controlador: componente I-action 
(tiempo de reajuste). 
Seleccionar c, editar numero con

, continuar con enter

0000 s
(0 – 9999 s)

Controlador: componente D-action
(Frecuencia). 
Seleccionar ct, editar numero con

, continuar con enter

0000 s
(0 – 9999 s)

Longitud/ frecuencia de pulso
Seleccionar c
Continuar con enter

PLC
(PFC)

PLC: Longitud de pulso 
Seleccionar ct,  editar núumero con

Continuar.con enter

0010 s
(0 – 600 s)

PFC: Frecuencia de pulso
Seleccionar ct , editar numero con

Continuar con  enter

0060/min
(0 –
180 /min)

Funcionamiento durante HOLD
Seleccionar ct 
Continuar con enter

Y Last
(Y Off) 
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Configuracioón
Control de los sistemas de enjuague y limpieza

Enjuague /Limpieza

Intervalo de enjuague

Duracióon del enjuague

Respuesta de contacto

Intervalo de limpieza

Sondas de 
limpieza

Pb.

Cod. PantallaGrupo de menu Seleccionar item de menu

rinse
(EASYCLN)
EASYCLN: 
ver pagina
siguiente

Cod. Pantalla Accion (sonda de enjuague) Elecciones

Pb. Control de:
• Sonda de enjuague (rinse) 
• Sistema de lavado (EasyClean)
Seleccionar ct 
Continuar con enter

000.0 h 
(xxx.x h)

Intervalo de enjuague
Seleccionar ct, editar nuúmero con

.Continuar.con enter

Duracion del enjuague
Seleccionar ct, editar numero con

continuar.con enter

0060 s
(xxxx s)

Tipo de contacto
Seleccionar c
Continuar con enter

N/C
(N/O)

55

EASYCLN
(rinse)

Cod. Pantalla Accion (sistema de lavado) Elecciones

Pb. • Sistema de lavado (EasyClean)
Seleccionar ct
Continuar con enter

Intervalo de lavado
(sóolo EasyClean)
Seleccionar t , editar número con

continuar.con  enter

000.0 h
(xxx.x h)

Off
(On)

Bloquear el intervalo de limpieza*

On: El Transmisor solamente inicia
un intervalo de limpieza si el valor
medido esta dentro del rango 
tolerado (Limite Bajo/Limit Alto).

Funcióon del *“ Lock cleaning interval” :

Limite Hi

Limite Lo

Bloqueado

t

ppm
Bloqueado

El Transmisor solamente inicia un interva-de
lo de limpieza si el valor medido esta 
dentro del rango tolerado
(Limit Lo/Limit Hi).
(Para el ajuste del líimite,ver paginas
45 a 51)
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Ajuste del parametro 1/2

Pantalla Accion Observaciones

Selecionar ajuste de parametro
Seleccionar ct 
Continuar con enter

Escoger entre ajustes de param.
Pulsar la tecla conf.,
entrar codigo 7654
Seleccionar c, editar numero con

.Continuar.con  enter

Los ajustes incorrecos 
cambian las propieda-
des de la medicióon

Si se entra un codigo 
incorrecto, el Transmisor
regresa al modo de
medicion

El texto de bienvenida
se muestra durante
u n o s  3 s e g .

Ya que se ha cambiado toda la 
configuracion del aparato en un 
solo paso hay un mensaje de se-
guridad (No/Yes).Al pulsar enter
directamente, no se guarda la
seleccion
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Se guardan dos cojuntos  completos en el EEPROM. 
A la entrega, los dos conjuntos son identicos pero pueden editarse.
Nota:
Rellene sus datos de configuracion en las siguientes paginas.

Cod.. Parametro Ajuste por defec.

o1. Tipo de sensor A
o1. %, mg/l, ppm %
o1. 0/4-20 mA 4-20 mA
o1. Inicio de corriente     0 %
o1. Fin de corriente         0 %
o1. Tiempo del filtro        Os
o1. Señnal 22 mA OFF
o1. Funcion Holld Last
o1. Corriente fija           021.0 mA
o2. Unidad °C / °F °C
o2. Sonda de Temp.          22 NTC
o2. 0/4...20mA 4-20 mA
o2. Inicio de corriente  000.0 °C
o2. Fin de corriente        100.0 °C
o2. Tiempo del filtro       0 s
o2. Señnal 22 mA OFF
o2. Funcion Hold   Last
o2. Corriente fija            0,21.0 mA
Co. Voltaje  Polariz.
Co.Unidad de presion     bar
Co. Presion  1,013 bars
Co. Saliinidad                 00.00 mg/l
CA. Modo Cal.              Sat
CA. Intervalo Cal.           0000 h
AL. Sensocheck OFF
AL. Retardo de alarma    0010 s
AL. LED Hold off

Cod. Parametro Ajuste por defecto

rL. Funcion retardo        Limit
L1. Funcion contacto Lo
L1. Respuesta contacto   N/C
L1. Punto de com..          0500     %
L1. Histeresis  0001 %
L1. Retardo                    0010 s
L2. Funcion contacto  Hi
L2. Respuesta contacto    N/C
L2. Punto de com.          0500 %
L2. Histeresis  0001 %
L2. Retardo                    0010 s
Ct. Punto de ajustte        0100 %
Ct. Zona neutra             a0010 %
Ct.accion P  0100 %
Ct. accion I                  0000 s
Ct. accion D 0000 s
Ct. Controlador PLC/PFC  PLC
Ct.Longitud de pulso      0010 s
Ct. Frecuencia de pulso  0060 /min
Ct. Funcionamiento Hold  Last
Pb. Seleccion de sonda    rinse
Pb. Intervalo de enjuague  00.0 h
Pb.Duracion del enjuague  0060 s
Pb. Tipo de contacto         N/C
Pb. Intervalo de limpieza    000.0 h
Pb. Intervalo de bloqueo     Off

Ajuste por defecto de los ajustes de parametro
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Cod. Parametro Ajuste

o1. Tipo de sensor              ____________ ____________
o1. %, mg/l, ppm ____________ ____________
o1. 0/4-20 mA ____________ ____________
o1. Inicio de corriente          ____________ ____________
o1. Finalizacion de corriente  ____________ ____________
o1. Tiempo de filtro            ___________ ____________
o1. Señna de 22mA              ____________ ____________
o1. Funcionamiento Hold     ____________ ____________
o1. Corriente fija                 ____________ ____________

o2. Unidad °C / °F               ____________ ____________
o2. Sonda de Temp.                ____________ ____________
o2. 0/4...20mA ____________ ____________
o2. Inicio de corriente  ____________ ____________
o2. Finalizacion de corriente  ________ ____________
o2. Tiempo de filtro            ____________ ____________
o2. Senal de 22mA              ____________ ____________
o2. Funcionamiento Hold     ____________ ____________
o2. Corriente Fija                ____________ ____________

Co. Voltage de polarizacion ____________ ____________
Co. Unidad de presion         ____________ ____________
Co. Presion   __________ ____________
Co. Salinidad                       ____________ ____________

CA. Modo Cal.-                   ____________ ____________
CA. Intervalo Cal.                 ____________ ____________

AL. Sensocheck ____________ ____________
AL. Retardo de alarma_         ___________ ____________
AL. LED Hold ____________ ____________

Ajuste de parametro – ajustes del usuario
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Cod. Parametro Ajuste

rL. Funcion de rele              ____________ ____________

L1. Funcion de contacto       ____________ ____________
L1. Respuesta de contacto    ____________ ____________
L1. Punto de comunicaciones_ ______ ____________
L1. Histeresis   ____________ ____________
L1. Retardo                         ____________ ____________

L2. Funcion de contacto        ___________ ____________
L2. Respuesta de contacto     ___________ ____________
L2. Punto de comunicaciones____________ ____________
L2. Histeresis   ____________ ____________
L2. Retardo                         ____________ ____________

Ct. Punto de ajuste               ____________ ____________
Ct. Zona neutra                   ____________ ____________
Ct. Accion P  ____________ ____________
Ct. Accion I                          ____________ ____________
Ct. Accion D                        ____________ ____________
Ct. Controlador PLC/PFC       ____________ ____________
Ct. Longitud de pulso            ____________ ____________
Ct. Frecuencia de pulso         ____________ ____________
Ct. Funcionamiento Hold       ____________ ____________

Pb. Seleccion de sonda          ____________ ____________
Pb. Intervalo de enjuague       ____________ ____________
Pb. Duracion del enjuague     ____________ ____________
Pb. Tipo de contacto             ____________ ____________
Pb. Intervalo de limpieza        ____________ ____________
Pb. Bloqueo del intervalo de limpieza_____ ____________
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Calibracion
La Calibracion ajusta el Transmisor al sensor

Activar con cal

Entrar codigo de modo
• Punto zeor: 1001
• Saturacion/Concentracion: 1100

Editar parametro con      y 
confirmar/continuar con enter.
(Finalizar con cal enter.)

Durante la calibracion el Transmisor
permanece en el modo Hold por razones
de seguridad. La corriente de salida se congela 
(ultimo valor o valor fijo preajustado ,
dependiendo de la configuracion),los contac-
tos de limite y de alarma estan inactivos.El
controlador esta en el estado configurado.
Sensoface esta en "off", el indicador de modo 
“Calibracion” esta en "on". 

Activar

Hold

Input errors Los parametros de calibracion se comprueban 
durante la entrada. En el caso de una entrada 
incorrecta aparece ”Err” durante unos 3 seg.
Los parametros incorrectos no pueden almace-
narse.Hay que repetir la entrada. 

End Finalizar con cal.
Aparecen alternativamente el valor medido y 
Hold , “enter” parpadea.
Pulsar  enter  para  finalizar el modo Hold
Aparece el valor medidod.
La corriente de salida permanece congelada
durante otros  20 seg. (el icono HOLD on, 
" parapadea el reloj” ).

HOLD icon
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Calibracion

Se recomienda calibrar siempre en aire. 
Comparado con el agua, el aire es un medio de calibracion que es
facil de manejar, estable, y por lo tanto seguro.En la mayoria de los 
casos sin embargo, el sensor debe desmontarse para una cañlibracion
en aire. Al tratar con procesos biotecnologicos que requieren condi-
ciones esteriles, el sensor no puede extraerse para la calibracion.
Entones. la calibracion debe efectuarse con aireacion directamente 
en el medio del proceso (p.e. esterilizacion).

Los procesos de calibracion para estas dos aplicaciones comunes se
describen en las paginas siguientes. Por supuesto ,hay otras posibles
combinaciones de las variables del proceso y del modo de calibracion

Nota:
Cuando se requiere una calibracion a 2 puntos,  la calibracion a punto
cero tendria que efectuarse antes de la calibracion de saturacion o 
concentracion ,respectivamente.
Todos los procedimientos de calibracion tienen que efectuarse por 
personal cualififcado.
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Pantalla Accion Observaciones

Entrar la huemdad relativa 
Selec con  , editar numero
con ,    continuar con
enter

Entrar la presion de calibracion
Selec con  , editar numero
con  continuar con
enter

Por defecto para pre-
sion de calibracion es

la presion  configurada

Calibracion a saturacion (SAT)

Activar calibracion
(Pulsar cal.)
Entrar codigo de modo1100
Selecc. con     ,editar numero
con ,  continuar con
enter

Coiocar el  sensor en el medio de
calibracion 
Iniciar con  enter

Comprobacion automatica deriva
En pantalla corriente del sensor 
(referida a 25°C y
presion normal de 1013 mbars)
y temperatura de medicion

La comprobacion de la deriva 
podria durar un cierto tiempo

La comprobacion de 
la deriva puede  pa-
rarse despues de > 10
seg. pulsando cal
(exactitud reducida).

La calibracion SAT o 
Conc se selecciona du-
rante la configuracion .

Si se entra un codigo 
erroneo, el Transmisor
regresa al modo de
medicion.

Por defecto para 
humedad relativa en 
medios acuosos:
rH = 100 %
(en aire  aprox. 50 %)

El Transmisor esta 
en el modo  Hold
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Pantalla Accion Observaciones

Entrar el valor deseado para la 
saturacion

Selec con k, editar numero 
con , continuar con enter

En pantalla nueva pendiente 
Cero (referidos a 25°C y 
1013 mbars). 
Finalizar la  calibracion con enter

Por defecto : ultimo
valor entrado

Colocar el sensor en el proceso.
En la pantalla principal se mues-¡
tra el % de saturacion alternati-
vamente con “Hold”; enter par-
padea. Finalizar con enter.

Despues del final de
la calibracion , las sa-
lidas permanecen en
modo Hold durante
aprox. 20 seg.

Nueva calibracion:
Pulsar  cal .

Informacion sobre calibracion de saturacion (SAT)
• El medio de calibracion tiene que estar en equilibrio  con el aire 

el % de saturacion para el agua es del 100 %).
El intercambio de  oxigeno entre el agua y el aire es muy lento . Para agilizar los 
procesos de ajuste , asegurese de que hay un flujo del medio estable durante la
calibracion. 

• Si se conoce el % de saturacion de una medicion simultanea
puede entrarse manualmente . 

• Para la calibracion a 2 puntos ,efectuar la calibracion a punto 0 zero point calibration first.

masos-1
cal

masos-1

masos-1
cal

masos-1
En pantalla corriente del sensorla deriva puede

masos-1
reducidauced).

masos-1
exactitud

masos-1
reducidauced).

masos-1
exactitud

masos-1
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Pantalla Accion Observaciones

Entrar la humedad relativa 
(Selec on  k, editar numero
con  , seguir con 
enter)

Entra presion de calibracion 
(Selec con  , editar numero
con  ,seguir con
enter)

Por defecto para 
presion de calibracion 
es la presion normal 
de 1.013 bars.

Calibracion a concentracion (Conc)

Activar la calibracion
(Pulsar cal.)
Entrar codigo de modo 1100
(Selec con  , editar  numero
con , seguir con  enter)

Colocar el sensor en aire 
Iniciar con  enter

Comprobacion automatica de la 
deriva. En pantalla corriente de 
entrada (referida a 25 °C y 1013

mbars y temperatura de medicion

La comprobacion de la deriva 
podria durar cierto tiempo .

La comprobacion de la
deriva puede pararse
despues de > 10 seg
pulsando  cal
(exactitud reducida).

La calibracion SAT o
Conc se selecciona du-
rante la configuracion .

Si se entra un codigo 
erroneo, el Transmisor
regresa al modo de 
medicion.

Por defecto para 
humidad relativa en
aire: rH = 50 %

El Transmisor esta 
en el modo Hold

65

Pantalla Accion Observaciones

Entrar por defecto para la concen.
(Selec con   editar  numero
con  , continuar con  enter)

En pantalla la nueva deriva y  
el cero (referidos a  25 °C y
1013 mbars)

Pulsar  enter  para finalizar la 
calibracion de concentracion.

El valor por defecto 
se calculña de la hume-
dad relativa, la presion
de cal. y la temperatu-
ra de cal.

(La unidad de medi-
cion, ppm o
mg/l, ... se preajsuta
durante la  configura-
cion.)

Colocar el sensor en el proceso 
La pantalla principal muestra el
nuevo valor alternativamente con
“Hold”; enter parpadea.
Finalizar con  enter.

Despues del final de la
calibracion , las salidas
permanecn en el 
modo Hold durante
aprox. 20 seg.

Nueva calibracion:
Pulsar  cal .

Informacion sobre calibracion de concentracion (Conc)
Calibracion en aire. Este metodo de calibracion esta recomendado cuando el sensor
puede extraerse para la calibracion. El aire tiene un contenido de Oxigeno estable. Por 
lo tanto, los procesos de ajuste durante la calibracion son mas rapidos.
• Fara la calibracion a 2 puntos, efectuar primero una calibracion a punto cero .
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Calibracion a punto cero 

Calibracion a punto cero

Los sensores de la Serie InPro6000 tienen una corriente cero muy baja.
Por lo tanto, una calibracion a punto cero solo se recomienda para me-
diciones de trazas de Oxigeno . Si se efectua una calibracion a punto 
, el sensor DO tendria que permanecer como minimo  de 10 a 30 mi-
nutos en el medio de calibracion para obtener valores estables y sin 
deriva.
Durante la calibracion apunto cero, no se efectua niunguna compro-
bacion de la deriva. La corriente del punto cero de un sensor que fuń-
ciona correctamente es notablemente inferior al  0.5 % de la corrien-
te de aire. La pantalla ( secundaria: valor medido, principal: valor entrado)
 no cambia hasta que se entra una corriente de entrada para el punto
o . Cuando se efectua una medicion en un medio libre de Oxigeno,
puede tomarse directamente la corriente de la pantalla.
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Pantalla Accion Observaciones

Pantalla principal: 
Corriente de punto cero; 
Guardar con enter

o corregir con las teclas de flecha 
y luego guardar con  enter.
Pantalla inferior : 
Corriente del sensor medida

Se muestra  la deriva 
 Se muestra la nueva corriente
de punto cero 
Finalizar calibracion con enter
 colocar el sensor en el proceso 

Nueva calibracion:
Pulsar  cal .

Activar calibracion
(pulsar cal )
Entrar codigo de modo 1001
Selec con  , editar  numero
con  continuar con enter

Zero

Colocar el  sensor en  un medio 
libre de Oxigeno 

La pantalla principal muestra el 
valor de Oxigeno alternativamen-
te con “Hold”; “enter” parpadea
Finalizar Hold con enter.

Despues del final de
la calibracion, las sa-
permanecen en el mo-
do Hold durante 
aprox. 20 seg.

El Transmisor esta en 
modo Hold ; si se 
entra un codigo 
erroneo, el Transmisor
regresa al modo de 
medicion.
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Calibracion del producto
Calibracion por muestreo 

Durante la calibracion del producto el sensor permanece en el proceso.
El proceso de medicion solo se interrumpe brevemente.
Procedimiento: Durante el muestreo el valor medido actualmente se 
guarda en el Transmisor. El Transmisor inmediatamente regresa al modo
de medicion. El indicador de modo de calibracion parpadea y le recuer-
da que la calibracion no ha finalizado. El valor de comparacion se mide 
in situ, p.e. utilizando un medidor portatil de Oxigeno en un bypass.
Entonces este valor se entra en el Transmisor.Los nuevos valores para la
pendiente y el cero se calculan a partir dell valor guardado y del valor ¡¡¡¡de
comparacio. A partir del valor medido, el Transmisor reconoce automati-
camente si hay que calcular una nueva pendiente o un nuevo cero ( por
encima de aprox. 5% de saturacion : pendiente, por debajo: cero).
Si la muestra es erronea, puede coger el valor medido guardado durante 
el muestreo en lugar del valor de comparacion. En este caso los valores de
calibracion anteriores continuan guardados. Despues, puede iniciar una 
calibracion del producto.
A continuacion se describe una calibracion de producto con correccion de 
pendiente.Correlativamente se efectua una calibracion con correccion de 0.

Pantalla Accion Observaciones

Calibracion de producto- paso 1:
Activar calibracion
(pulsar cal  )
Entar codigo de modo 1105
(Selec posicion con  

editar numero con 
seguir con  enter)

Guardar valor.
Seguir con  enter

El tipo de calibracion de
producto (SAT o Conc)
se selecciona  durante
la configuraciong 
(procedimiento de me-
dicion). Si se entra un 
codigo erroneo, el 
Transmisor regresa al
modo de medicion
Medir ahora el valor
de comparacion. El
Transmisor esta en el 
modo de medicion.
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Pantalla Accion Observaciones

Modo de medicion

Calibracion de producto-paso 2 :
Cuando se ha determinado el valor
de comparacion, llamar a calibra-
cion de producto otra vez 

(tecla cal , codigo de modo 1105).

En pantalla 
(aprox. 3 seg)

Entrar valor de comparacion.
Confirmar con  enter.

Se calcula la nueva
pendientye 

Por el indicador de 
modo CAL se ve que 
la calibracion del pro-
ducto no ha finalizado 

En pantalla la nueva pendiente y
el nuevo cero (referidos a 25°C y 
1013 mbars)
Finalizar calibracion con enter

La pantalla principal muestra el 
valor medido alternativamente 
con “Hold”; “enter” parpadea.
Finalizar con enter.

Despues del final de 
la calibracion, las ¡
salidas permanecen 
en el modo Hold 
durante aprox. 20 seg.

Nueva calibracion:
Pulsar  cal .
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Ajuste de la sonda de temperatura

Pantalla Observaciones

Medicon

En el modo medicion la pantalla principal muestra el va-
 lor de la variable de proceso configurada (%, mg/l, o 
ppm) la segunda pantalla muestra la temperatura.
Durante la calibracion puede volver al modo de calibra-
cion pulsando cal ,durante la configuracion pulsando
conf .(El tiempo de espera para la estabilizacion del 
valor medido es de aprox. 20 seg).

Pantalla Accion Observaciones

Medir la temperatura del medio
del proceso utilizando un ter-
mometro externo. Entrar el va-
lor de temperatura medido
Selec con  

editar numero con it   
seguir con  enter
Finalizar el ajuste con enter.
HOLD se desactivara despues
de  20 seg.

Activar calibracion
(Pulsar cal,
entrar codigo de  modo 1015)
Selec posicion con  
editar numero con  
seguir con  enter 

Listo para la calibracion 

Los ajustes erroneos
cambian las propie-
dades de medicion.
Si se entra un codigo 
erroneo, el transmi-
sor regresa al modo de 
medicion

Por defecto:
Pantalla secundaria:

valor de la corriente.

El Transmisor esta en
modo Hold (Se mues-
tra en pantalla: 3 seg)
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Pulsar enter en el modo de medicion.
La corriente de la salida 1 se muestra en la pantalla prin-
cipal, la corriente de la salida 2 en la pantalla secundaria.
Despues de 5 seg. el Transmisor regresa al modo de med.

Pantalla Observaciones

Muestra los datos de calibracion (Cal Info)
Pulsar cal en el modo de medicion y entrar el codigo
0000. Se muestra la pendiente en la pantalla principal y 
la corriente de punto cero en la pantalla secundaria
Despues de 20 seg. el Transmisor regresa al modo de
medicion (regreso inmediato al pulsar cal).

Muestra la corriente del sensor(Sensor monitor)
Pulsar conf en el modo de medicion y entrar el codigo
2222. La corriente del sensor (descompensada) se muestra en 
la pantalla principal y la temperatura de medicion en la panta-
lla secundaria. 
Pulsar enter para regresar a medicion. 

Muestra el utimo mensaje de error
(Error info)
Pulsar conf en el modo de medicion y entrar el codigo
0000. Se muestra el ultimo mensaje de error durante
aprox. 20 seg. 
Despues deesto se borrara el mensaje
(regreso inmediato a medicion al pulsar enter).
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Test del rele (test manual de contactos)
• Pulsar conf, entrar codigo 5557.
Los reles estan congelados. Este estado se indica en la
pantalla. Los 4 digitos de la pantalla corresponden a los
4 reles (en terminal plate):
1ºer digito: R1
2º digito: R2
3 digito: AL
4 digito: CLN
Utilice el test usando las teclas de flecha – ver columna de
la izquierda. Al salir de la funcion (enter), los valores se
ajustan segun el valor medido.

Seleccionar
un rele

Especificar corriente en salida 1
• Pulsar conf , entrar codigo 5555.
La corriente indicada en la pantalla principal para la sa-
lida 1 puede editarse.
Seleccionar t , editar numero con,ceed
continuar con enter
La coriente medida actualmente se muestra en la panta-
lla secundaria. El Transmisor esta en modo Hold.
Pulsar enter para regresar a medicion (Hold permanece
activo durante otros 20 seg.).

Funciones de diagnostico
Estas funciones se utilizan para comprobar los perifericos conectados.

Pantalla Accion / Observaciones

Especificar corriente en salida 2
• Pulsar conf , entrar codigo 5556.
La corriente indicada en la pantalla principal para la sa-
lida 2 puede editarse.
Seleccionar w,editar numero con key
continuar con enter
La corriente medida actualmente se muestra en la panta-
lla secundaria. El Transmisor esta en modo Hold. 
Pulsar enter para regresar a medicion.

Test 0/1

Regresar a
medicion
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Las flechas indican
quée rele (valvula)
esta activo

Caracteristica del
Controlador

+100 %

-100 %

Rele 2 activo
(Ajuste valor de
medicion 

Relêe 1 activo
(Ajuste <
valor de med.).

controlador

Ajuste
salida

Salida momentanea del controlador (el valor ajustado 
todavia no ha sido guardado)

Test del Controlador (especificaciones ma-
nuales para la salida del controlador)
• Pulsar conf ,entrar codigo 5559.
Despues de la activacion de la funcion se muetra en
pantalla "Ctrl" durante aprox. 3 seg.
Con el controlador desconectado se muestra ade-
mas "OFF", despues regresar al modo de medicion
La funcion se utiliza para iniciar los bucles de control
o para comprobar los accionadores. 
Para no tener sacudidas cambiar al funcionamiento
automatico (saliendo de esta funcion), configurar un
componente de I-action (tiempo de reajuste).

Especificar valor:
Seleccionar t ,editar numero con 
continuar con enter
El Transmisor esta en modo Hold.
Pulsar enter para regresar a medicion
(Hold permanece activo drante otros 20 seg.).

Salida del Controlador -100 al 0 %: Rele 2 activo

Salida del Controlador- 0 a +100 %:  Rele 1 activo

Pantalla Accion / Observaciones
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Controlador P
Aplicacion en sistemas de integracion
(p.e. tanque cerrado, procesos de lote

Controlador PI
Aplicacion en sistemas de no integracion
(p.e. deposito de aireacion).

Controlador PID
La accion adicional derivativa compesa los 
picos de medicion.

Caracteristica del controlador

Funciones del controlador
Controlador PID

Punto ajuste

Salida del contr.   Y P [%]

+100

-100

O2[%]

Zona neutral YP=0

Nota:
En el modo Hold la salida del controlador actua tal
como esta configurada (Y = const. o Y = 0).

Ecuaciones del controlador

Salida del controlador Y =  YP +                YPdt    + TD dt
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I action D action

dYP1
TR

P action

100 %

50 %

Xw
Variabkes del proceso: % / ( mg/l, ppm)

KC = 500 % KC = 200 %

KC =100 %

KC =50 %

10 / (1.00) 20 / (2.00) 30 / (3.00) 40 / (4.00)

Desviacion

50 / (5.00)

Accion proporcional YpP

Setpoint - Meas. value
ConstantYP= *KC

con:
YP Accion proporcional
TR Tiempo de reajuste [s]
TD Tiempo de frecuencia [s]
KC Rend. del controlador [%]
Constante 50 % (para %O2, % Aire)

5.00 mg/l (para mg/l)
5.00 ppm (para ppm)

C
on

tr
ol

ad
or

 
Sa

lid
a 

Y

Accion proporcional (Gradiente KC [%])

Zona neutral (Y=0)
Desviacion tolerada desde el punto de ajuste. 
El ajuste “010%”, por ejemplo, permite una desviacion de ± 5 % 
desde el valor deseado sin activar el controlador.
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Funciones del controlador
Controlador de longitud de pulso / frecuencia de pulso

Controlador de longitud de pulso (PLC)
El controlador de longitud de pulso se usa para utilizar una 
valvula como accionador. Conecta el contacto durante un tiempo
que depende de la salida del controlador. El periodo es constante.
Un tiempo minimo en ON de 0,5 seg. se mantiene incluso si la 
salida del controlador toma los valores correspondientes.

Controlador de frecuencia de pulso  (PFC)
El controlador de frecuencia de pulso se usa para utilizar un accio- 
nador controlado por frecuencia. Varia la frecuencia con la que 
se conectan los contactos. Puede definirse la frecuencia maxima 
de pulso [pulsos/min.]. Depende del accionador.
El tiempo de contacto en ON es constante. Se calcula automatica-
mente de la frecuencia de pulso maxima definida por el usuario:

Senal de salida (contacto de conexion) del controlador de frec. de pulso

ON time

Frec. de pulso (Y = 20%)

1

0

1

0
Frec.de pulso (Y = 80%)

Senal de salida (contacto de conexion) del controlador de long. de pulso

ON time (Y = 80 %)

ON time (Y = 20 %)

Long. de pulso

1
0

1
0
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Funcionamiento con el sistema automatico de lavado
“EasyClean” es un sistema separado de lavado automatico. El 
ciclo de lavado se activa segun el intervalo de lavado definido
durante la configuracion (Pag. 55). 

17

18

Clean

p.e. splash cleaning / EasyClean

Alimentacion

Conectar un sistema de enjuague
El contacto “Clean” puede utilizarse para conectar un sencillo
sistema de lavado de salpicadura. La duracion y el intervalo del 
enjuague se definen durante la configuracion (Pag. 54).

17

18

Clean

7

8

Control -

+

EasyClean 

59

58

60

61
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Mensajes de error (codigos de error)

Rango SAT
Sensor defectuoso
Sensor conectado incorrecto
Rango de medicion sobrepasado

Errores PantallaDisplay
Problema 
Posibles causas

ERR 01 El valor 
medido
parpadea

xxx

Rango Conc
Sensor defectuoso
Sensor conectado incorrecto
Rango de medicion sobrepasado

ERR 02 El valor
medido
parpadea

xxx

Error del sistema
Datos de configuracion o calibracion
defectuosos, reconfigurar completa-
mente y volver a calibrar el aparato
Error de memoria en progr. aparato
(PROM defectuoso)

ERR 98 “ConF”
parpadea

xxx x

Ajustes de fabrica
EEPROM o RAM defectuoso
Este mensaje de error solamente
ocurre encaso de un defecto comple-
to. Hay que reparar y volver a calibrar el trans-
misor en la fabrica.

ERR 99 “FAIL”
parpadea

xxx x
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Salida de coriente 1
Coriente por debajo de 0 (3.8) mA

Errores
Simbolo
(fparpa-
deandoing)

Problema 
Posibles causas

ERR 11 xxx

Sonda de temperatura
Circuito abierto o cortocircuito
Rango de temperatura sobrepasado

ERR 03 xxx x

Salida de corriente 1
Corriente por encima de 20.5 mA

ERR 12 xxx

Salida de corriente 1
Intervalo demasiado pequeno/ grande

ERR 13 xxx

Salida de corriente 2
Corriente por debajo de 0 (3.8) mA

ERR 21 xxx

Salida de corriente 2
Corriente por encima de 20.5 mA

ERR 22 xxx

Salida de corriente 2
Intervalo demasiado pequeno/ grande

ERR 23 xxx

Sonda de enjuague
Error de comunicacion

ERR 41 xxx

Sensocheck
Sensor: Cable de Conexion defectuoso

ERR 33 xxx

• Error cero, Sensoface activo, ver Pag. 82

• Error de pendiente, Sensoface activo, ver Pag. 82

x

• Tiempo respuesta sobrepasado, Sensoface activo, 82

• Intervalo cal. terminado, Sensoface activo, ver Pag. 82
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Cal Info
(cal) 0000

20
s

Error Info
(conf) 0000

20
s

Calibracion
(cal) 1100

Ajuste de temperatura
(cal) 1015

Mensajes de error de calibracion

Pendiente fuera de rango
Valores de cal. especificados erroneos (humdad relativa
presion, saturacion, concentracion)

Simb. parpadea
Problema
Posibles causas

Calibracion cancelada despues de 12 min.
Sensor defectuoso o sucio
•Ningun electrolito en el sensor
•Cable del sensor insuf. blindado o defectuoso
•Los campos electricos fuertes influencian la medicion
•Fluctuacion de temperatura de la disolucion de calibracion

Ademas parpadea
“CAL Err” 
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Cal. producto 1
(cal) 1105

Cal. producto 2
(cal) 1105

Configuracion
(conf) 1200

20
min

Ajuste de param.1/2
(conf) 7654

20
min

Monitor del sensor
(conf) 2222

20
min

Fuente de corr. 1
(conf) 5555

20
min

Fuente de corr.2
(conf) 5556

20
min

Test del rele
(conf) 5557

20
min

Controlador manual
(conf) 5559

20
min

Funcion de enjuague

Entrada HOLD
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Explicacion: activo

como esta configurado (Last/Fix or Last/Off)
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Tiempo de Response timeCal timerPendiente Punto cero

Sensoface
(Sensocheck tiene que estar activado durante la configuracion.)

rango
adm. 

El pequeñno"smiley" de la pantalla (Sensoface) le avisa si hay proble-
mas en el sensor (cable defectuoso, necesidad de mantenimiento). 
Los rangos de calibracion permitidos y las condiciones  para un
Sensoface alegre, neutral o triste estan resumidos en la tabla siguiente.
 Los iconos adiconales se refieren a la causa de error.
Reemplazar el modulo de la membrana o la solucion de llenado 

Sensores Tipo A (InPro6800)

25 to 130 nA -2 a +2 nA max. 720 s

> 35 a < 90 nA > -0.3 a < 0.3 nA ≤ 300 s ≤ 80 %

30 ... 35 nA
or
90 ... 110 nA

-0.6 a -0.3 nA
or
+0,3 ... +0.6 nA

300 a 600 s 80 a ≤ 100 %

< 30 nA o 
> 110 nA

< -0.6 nA o 
> +0.6 nA

> 600 s Temporizador 
agotado

Nota
El empeoramiento de un criterio Sensoface conduce a la devaluacion
del indicador Sensoface (Smiley cambia a "sad"(triste). Una mejora del
indicador Sensoface solamente puede producirse despues de la
calibracion o la eliminacion de un defecto del sensor.
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Pendiente Punto cero Tiempo de Resp.T TempeTmemTempoonse timeCal timer

Sensor Tipo B (InPro6900)

rango
adm. 

200 a 550 nA -2 a   +2 nA max. 720 s

> 250 a < 500 nA > -0.5 a < 0.5 nA < 300 s < 80 %

225 a 250 nA
o
500 a 525 nA

-1.0 a -0.5 nA
or
+0.5 a +1.0 nA

300 a 600 s 80 a ≤ 100 %

< 225 nA o 
> 525 nA

< -1.0 nA o 
> +1.0 nA

> 600 s Temporizador
agotado

Sensocheck
Controla continuamente el sensor y las lineas por si hay un cortocir-
cuito o circuitos abiertos. Los valores criticos hacen que el Sensoface
cambie a "sad"(triste) y el icono correspondiente parpadea.

El mensaje del Sensocheck tambien sale como el mensaje de error
Err 33. El contacto de alarma esta activo, se ilumina el LED rojo, la 
corriente de salida se ajusta a 22 mA (si se ha configurado correspon-
dientemente). Sensocheck puede desconectarse durante la configura-
cióon. (entonces tambien se desconecta Sensoface). Excepcion: Des-
pues de una calibracion siempre sale un Smiley para confirmar.

Termometro y Sensoface:
Temperatura fuera del rango de concentracion o satur.
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Apendice

Linea de productos y  accesorios

Aparatos                                                Nºo de Pedido
O2 Transmitter 4100 e 52 121 103

Acesorios de montaje
Kit de montaje en tuberia                                    52 120 741
Kit de montaje en panel                                      52 120 740
Campana protectora                                           52 120 739

Sensores

Mettler-Toledo GmbH, Process Analytics ofrece una amplia gama de
sensores para los siguientes campos de aplicacion::
- Industria de proceso quimico
- Industria farmaceutica
- Industria alimentaria y de bebidas
- Agua/Aguas residuales

Para mas informacion sobre nuestro programa de sensores y carca-
sas, por favor dirijase a http://www.mt.com.
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DO input Sensor Tipo A: InPro6000 – 6800
Sensor Tipo B: InPro6900

Corriente de medicion            -2 a 1800 nA,
Resolucion 0.05 nA
(with Vpol = 800 mV and Vref = 200 mV)

Saturacion (-10 a 80 °C) 0 al 500 %
Error de Med.1,2,3

                      0.5 % val. med. + 0.5 %

Concentracion (-10 a 80 °C)
0.00 to 50.00 mg/l
0.00 to 50.00 ppm

Error de Med.1,2,3
                       0.5 % val. med. + 0.05 mg/l 

o 0.05 ppm
Corriente se seguridad Adm.    20 µA
Voltaje de polarizacion*            0 a 1000 mV,
Presion del proceso *                0.000 a 9.999 bares

(a 999.9 kPa / a 145.0 psi)
Correccion de sal *                   00.00 a 45.00 g/kg

Normalizacion del sensor
Modos de funcionamiento * Saturacion DO (automatico)

Concentracion DO (automatico)
Calibracion del producto
Calibracion a punto cero

Rango de calibracion  Punto cero ± 2 nA
Sensor Tiipo A  Pendiente                                25 a 130 nA

(a 25 °C, 1013 mbares)
Rango de calibracion Punto cero ± 2 nA
Sensor Tipo B   Pendiente                                200 a 550 nA

(a 25 °C, 1013 mbares)
Temp. de  Cal. *    0000 a 9999 h
Correccion de presion * 0.000 a 9.999 bares / 999.9 kPa / 145.0 psi

Sensocheck Control para cortocircuitos / abrir circuitos (puede desactivarse)

Sensoface Proporciona informacion sobre la condicion del sensor
Evaluacion del cero/pendiente,  respuesta, 
Intervalo de calibracion, Sensocheck

Especificaciones
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Temperatura NTC 22 kOhms / NTC 30 kOhms, seleccionable
input Conexion de 2 cables, ajustable
Rango de medicion  -20.0 a +150.0 °C / -4 a +302 °F
Rango de ajuste   10 K
Resolucion  0.1 °C / 1 °F
Error de Med.1,2,3 < 0.5 K  (<1 K a > 100°C)

Entrada HOLD           Separada Galv. (conector OPTO)
Funcion Transmisor de conexiones para el modo HOLD 
Voltaje de conexion   Inactivo 0 a   2 V (AC/DC) 

Activo 10 a 30 V (AC/DC)

Entrada de CONTROL  Separada Galv.  (conector OPTO )
Funcion Entrada de control para el sistema automatico de limpieza
Voltaje de conexion Inactivo 0 a   2 V (AC/DC) 

Activo 10 a 30 V (AC/DC)

Output 1 0/4 a 20 mA, máax. 10 V, continua
(galv. conectado a salida 2)

Variable del proceso * Saturacion DO /concentracion DO
Sobrerango * 22 mA en caso de mensajes de error
Filtro de salida * Paso bajo, constante del tiempo de filtrado   de 0 a 120 s
Error de Med.1 < 0.3 % valor actual  + 0.05 mA

Inicio//fin de la escala  Configurable dentro del rango seleccionado
Intervalo Adm.           5 a 500 % / 0.5 a 50 mg/l (ppm)

Output 2 0/4 a 20 mA, max. 10 V, continua
(galv. conectado a salida 1)

Variable del proceso Temperatura
Sobrerango * 22 mA en caso de mensajes de error de temp.

Filtro de salida * Paso bajo, constante de tiempo de filtrado de 0 to 120 s
Error de Med. 1 < 0.3 % valor actual  + 0.05 mA

Conectar/desconectar la balanza* -20 a +150 °C / -4 a +302 °F
Intervalo Adm.             20 a 170 K (68 a 338 °F)
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Contacto de alarma  contacto de rele, continuo
Potencia de contacto           AC< 250 V / < 3 A / < 750 VA

DC< 30 V / < 3 A / < 90 W
Respuesta de contacto   N/C (tipo a prueba de fallos)
Retardo de respuesta      0000 a 0600 s

Valores Limite              Salida via contactos de rele R1, R2 
Contactos R1, R2 flotando pero interconectado

Potencias de contacto     AC< 250 V / < 3 A / < 750 VA
DC< 30 V / < 3 A / < 90 W

Respuesta de contacto*  N/C o N/O
Retardo de respuesta      0000 a 0600 s
Puntos de conexion       Dentro del rango seleccionaido
Histeresis*  000.0 al 050.0 % / 00.00 a 05.00 mg/l (ppm)

PID Salida via contactos de rele R1, R2 
controlador de proceso (Rele R1: por debajo del punto de ajuste, 

Rele R2: por encima del punto de ajuste)
Especificacion del punto de ajuste* 0 al 500 % / 0.00 a 50.00 mg/l (ppm)

Zona neutral* 000.0 al 050.0 % / 00.00 a 05.00 mg/l (ppm)
Componente P-action* Aumento del controlador Kp: 0010 al 9999 % 
Componente I-action *    Tiempo de reajuste Tr: 0000 a 9999 s

(0000 s = sin accion integral)
Componente D-action " Tiempo de frecuencia Td:    de 0000 a 9999 s

(0000 s = ninguna accion derivada)
Tipo de controlador*        Pulsar el controlador de longitud o el de frecuencia de pulso
Periodo de pulso*            0001 a 0600 s, min. ON time 0.5 s 

(controlador de longitud de pulso)
Frecuencia máax.de pulso* 0001 a 0180 min-1

(controlador de frecuencia de pulso)

Especificaciones
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Funciones de limpieza* Contacto de rele continuo,para controlar un sistema de un 
solo enjuague o un sistema de lavado automatico (EasyClean)

Potencia de contacto      AC < 250 V / < 3 A / < 750 VA 
DC < 30 V / < 3 A / < 90 W

Respuesta de contacto*  N/C o N/O
Intervalo * 000.0 ... 999.9 h

(000.0 h = funcion de lavado desconectada)
Duracion del enjuague* 0000 ... 1999 s

Display Pantalla LC, 7-segmentos con iconos
Pantalla principal           Altura de caracteres: 17 mm, simbolos de unidad: 10 mm.
Pantalla secundaria        Altura de caracteres: 10 mm, simbolos de unidad:: 7 mm
Sensoface 3 indicadores de estado (Smiley alegre, neutral o triste)

Indicadores de modo      5 barras de estado
“meas”, “cal”, “alarm”, “cleaning”, “config”
18 á iconos mas para configuracion 
y mensajes

Indicacion de alarma     LED de alarma roja o HOLD definido por el usuario)

Teclado 5 teclas

Funciones de servicio
Fuente de alimentacion Corriente especificable para salidas 1 y   2 (00.00 a 22.00 mA)
Controlador manual      Salida  controlador. entrada directa.inicio del proceso de contol
Auto test del aparato     Test de memoria automatico (RAM, FLASH, EEPROM)
Test de pantalla              Muestra todos los segmentos
Ultimo error                    Muestra el ultimo error
Monitor del sensor          Muestra la senal del sensor directa, no corregida
Test de rele                    Control manual de los cuatro contactos de conexion

Parametros ajuste    Dos ajustes de parametro distintos  para distintas aplicaciones.

Datos en memoria Datos de parametros y calibracion > 10 anos (EEPROM)
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Especificaciones

Proteccion contra Separacion protectota de todos los circuitos de baja tension contra la alimentacion of all extra-low-voltage circuits against
descarga electricaa    alimentacion electrica por doble aislamiento como por EN 61010-1

Alimentacion 24 (-15%) a 230 V AC/DC (+10%); aprox. 5 VA, 2.5 W
AC: 45 a 65 Hz; Categoria de sobretension II,  Clase II

Condiciones de funcionamiento nominales
Temperatura ambiente    -20 a +55 °C
 Temp. de Transp./Almac.. -20 a +70 °C
Humedad relativa 10 al 95 % sin condensacion
Alimentacion 24 (-15%) a 230 V AC/DC (+10%)
Frecuencia para AC        45 a 65 Hz

EMC EN 61326
Interferencia emitida Clase B (entorno residencial)

Clase A para alimentacion electrica > 60 V DC
Immunidad para  
interferencias Entorno  industrial 

Proteccion contra explosiones
FM: Clase NI  I Div 2 Grupo A, B, C y D, T4 Ta = 55 °C; Tipo 2

Clase NI  I Zona 2 Grupo IIC, T4  Ta = 55°C; Tipo 2

CSA: Clase I Div 2 Grupos A, B, C y D, T4
Ex nA IIC T4 

Carcasa    Carcasa moldeada fabricada en PBT (tereftalato de polibutileno)
Color Gris azulado RAL 7031
Montaje • Montaje de pared

• Montaje de tuberia, dia. 40 a 60 mm, 30 a 45 mm
• Montaje de panel , corte a DIN 43 700

Sellado en el panel
Dimensiones H 144 mm, B 144 mm, T 105 mm
Proteccion contra el ingreso  IP 65 / NEMA 4X
Casquillos  3 perforaciones para casquillos M20x1.5

2 perforaciones para NPT 1/2 “ o 
Conducto Metalico Rigido

Peso  Aprox. 1 kg

*) Definido por el usuario
1) a IEC 746 Parte 1, en condiciones normales de funcionamiento
2) ± 1 numero
3Mas error de sensor
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Proteccion contra explosion 
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Avisos y notas
para asegurar un funcionamiento seguro

Aviso: No desconectar el equipo a menos que se haya desconectado
la alimentacion.

Aviso: Limpiar solo con una telañno antiestatica humedecida.
Aviso: La sustitucion de los componentes puede perjudicar la adapta-

bilidad de las zonas peligrosas.
• El equipo deberia instalarse y protegirse contra golpes y emisiones

ultravioletas (UV).
• Limpiar solo con una tela antiestatica humedecida ya que puede 

existir un riesgo electrostatico potencial. Reparar el equipo solo con 
ropa y  calzado conductores y aparatos de conexion a tierra personales
para evitar la acumulacion electroestatica.

• Se facilitaran medidas de conexion a tierra para el cableado del induc-
tor. Se facilitara una conexion entre los conductos para la instalacion
y todas las piezas metalicas no conductoras de corriente estaran 
conectadas y con conexion a tierra.

• La instalation en una zona peligrosa de Clase I, Division 2 o Clase I, 
Zona 2 se hara de acuerdo con los metodos de cableado del Canadian
Electrical Code (CEC Parte 1) Seccion 18 Division 2.

• El equipo tendra un conmutador o disyuntor en la instalacion de cons-
truccion (que esta muy cerca del equipo)
que esta marcado como el desconectador.

• La carcasa para el Tipo 2 es solamente para uso en interiores.
• Las fluctuaciones de voltaje de la alimentacion no tendrian que exceder

del -15/+10 por ciento del voltaje de alimentacion nominal.
• No utilizar el equipo de otra manera que no este especificada en esta

documencion.
• Precaucion: Utilizar cables de alimentacion adecuados para 30 °C por

encima de la temperatura ambiente y potencia de como minimo 250 V.
• Precaucion: Utilizar cables de senal adecuados para como min.250 V.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORTES
NIinguna
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Calibracion a 2 puntos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Señnal de 22 mA para mensaje de error . . .  . . . . . .37, 43, 78
Accesorios  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Ajustes de alarma  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Contacto de alarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46, 88, 78
Retardo de alarma .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Mensajes de error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Estados de funcionamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Montaje . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Temporizador de Cal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Calibracion  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Calibracion a concentracion (Conc)  . .  .. . . . . . . . . . . . . .64
Calibracion a saturacion (SAT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Ver datos de calibracion  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .71
Especificar el modo de calibracion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Sistema de limpieza  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Configuracion  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Bloquear el intervalo de limpieza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

Configuracion  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Pasos de configuracion  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Estructura del menu  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Configuracion: Ajustes de alarma  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Retardo de alarma  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
LED en modo HOLD  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Sensocheck  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Configuracion: Correccion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Voltaje de polarizacion  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Presion del proceso  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Correccion de sal  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Configuracion: Modo de calibracion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Intervalo de temporizador de Cal.   .  . . . . . . . . . . . . . . . .47

Configuracion: Controlador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
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