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IND560x Terminale di pesata
METTLER TOLEDO S

Manutenzione necessario per prestazioni affidabili

Grazie per aver scelto la qualita e la precisione di METTLER TOLEDO. Utilizzando questo nuovo
dispositivo in modo appropriato, nel rispetto delle istruzioni del manuale e della regolazione e della
manutenzione regolare offerfi dal nostro team di assistenza addestrato in fabbrica, il funzionamenfo
rimarra affidabile e preciso, proteggendo I'investimento. Non esiti a contattarci per un contratto di
servizio personalizzato per le sue esigenze e il suo budget. Ulteriori informazioni sono reperibili sul
sito Web www.mf.com/service.

I mefodi che consentono di massimizzare le prestazioni dell'investimento sono svariati:

1. Registri il prodotto: la invitiamo a registrare il prodofto sul sito www.mt.com/productregistration
e sara contatftato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e notifiche importanti.

2. Per assistenza contatti METTLER TOLEDO: il valore della misurazione € proporzionale alla sua
precisione — una bilancia non regolata pud diminuire la qualita, ridurre i profitti e aumentare la
responsabilita Assistenza fempestiva da parte di METTLER TOLEDO garantisce precisione,
oftimizzano il funzionamento e la durata del dispositivo.

a. Installazione, configurazione, integrazione e addesframento: | nostri addetti all’assistenza
sono esperti addestrati in fabbrica sui dispositivi di pesatura. Ci accertiamo che il
dispositivo di pesatura sia pronfo per la produzione, fempestivamente e in modo
conveniente e che il personale sia opporfunamente addestrato.

b. Documentazione della regolazione iniziale: | requisiti ambientali e applicativi di
installazione sono unici per ogni bilancia industriale e le prestazioni devono essere testate
e certificate. | nostri servizi di calibrazione e I'accuratezza dei documenti certificati
garantiscono la qualita di produzione e un sistema di qualita con record delle prestazioni.

c. Manutenzione periodica di regolazione: Il contrafto del Servizio di regolazione offre una
garanzia costante nel processo di pesatura e la documentazione di conformita ai requisiti.
Offriamo una serie di piani di assistenza programmati per soddisfare le esigenze e
determinati in base al budget.

d. Verifica GWP®: approccio basatfo sulla valutazione dei rischi per la gestione degli strumenti
di pesatura, che permette il controllo e il miglioramento dell'intero processo di misurazione,
garantendo quindi una qualita costante dei prodotti e la riduzione dei costi di processo.
GWP (Good Weighing Practice) é lo standard con basi scientifiche per un’efficiente
gestione del ciclo di vita delle apparecchiature di pesatura, che fornisce risposte chiare su
come specificare, calibrare e garantire la precisione delle apparecchiature di pesatura,
indipendentemente dalla marca.


http://www.mt.com/service
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Nessuna parte di questo manuale puo essere riprodofta o trasmessa in alcuna forma o mediante
alcun mezzo, elettronico 0 meccanico, incluse fotocopie o registrazione, per nessuno scopo senza
espresso consenso scritto della METTLER TOLEDO.

Diritti limitati del governo USA: questa documentazione & fornita con diriti limitati.

Copyright 2022 METTLER TOLEDO. Questa documentazione contiene informazioni proprietarie
della METTLER TOLEDO. Non pu0 essere copiata inferamente o in parte senza il consenso scritto
della METTLER TOLEDO.

COPYRIGHT

METTLER TOLEDO® & un marchio registrato di Meftler-Toledo, LLC. Tutti gli altri marchi o nomi di
prodotto sono marchi delle rispettive societa.

LA METTLER TOLEDO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MIGLIORAMENTI O MODIFICHE
SENZA PREAVVISO

Avviso su FCC

Questo dispositivo & conforme alla Parte 15 delle norme FCC e ai requisiti di inferferenza radio del
Canadian Department of Communications. Il funzionamento & soggetto alle seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo potrebbe non causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualunque
interferenza, incluse quelle che potrebbero causare effetti indesiderati.

Questa apparecchiatura é stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di
Classe A, in conformitd con la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono previsti per fornire una
profezione adeguata contro le inferferenze dannose quando I'apparecchiatura viene azionata in un
ambiente commerciale. Quest'apparecchiatura genera, utilizza e puo irradiare energia in
radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformita con il manuale di istruzioni,
potrebbe causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Il funzionamento di
quest'apparecchiatura in un‘area residenziale potrebbe causare interferenze dannose, nel qual
caso all'utente sard richiesto di correggere le interferenze a sue spese.

La dichiarazione di conformita & disponibile all'indirizzo
hitp://glo.mt.com/us/en/home/search/compliance.html/compliance/.

Note sulla versioni di firmware
Nel presente manuale sono descritte le funzioni e le caratteristiche del terminale IND560x
con firmware versione 4.xx. | terminali con versione diversa del firmware differiscono in
alcuni setftori.

Indicazione relativa alle sostanze dannose
Non adoperiamo direttamente materiali dannosi, come ad esempio amianto, sostanze radioattive o
composti a base di arsenico. Comunque, acquistiamo i componenti da parti terze e possono
contenere alcune di queste sostanze in quantita molfo ridofte.
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Precauzioni

PRIMA di utilizzare o sotfoporre a manutenzione questa apparecchiatura, LEGGERE questo manuale e

SEGUIRE aftenfamente le istruzioni.

CONSERVARE questo manuale per utilizzo futuro.

/\ AVVERTENZA

E NECESSARIO CHE TUTTE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL PRESENTE
STRUMENTO VENGANO ESEGUITE A SEGUITO DELL'ESCLUSIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE NELL'AREA
IN CUI SI TROVA IL TERMINALE IND560X DA PARTE DEL PERSONALE AUTORIZZATO DAL RESPONSABILE
DELLA SEDE DEL CLIENTE.

/\ AVVERTENZA

NON TUTTE LE VERSIONI DELL'IND560X SONO PROGETTATE PER L'USO IN AREE PERICOLOSE (ESPLOSIVE).
PER DETERMINARE SE UNO SPECIFICO TERMINALE SIA APPROVATO PER L'USO IN UN'AREA CLASSIFICATA
COME PERICOLOSA A CAUSA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE O COMBUSTIBILI, FARE RIFERIMENTO ALLA

TABELLA DEI DATI DELL'IND570.
/\ AVVERTENZA

UTILIZZARE IL TERMINALE DI PESATURA SOLO IN ASSENZA DI PROCESSI ELETTROSTATICI IN GRADO DI
GENERARE SCARICHE A SPAZZOLA PROPAGANTI.

/\ AVVERTENZA

EVITARE CARICHE ELETTROSTATICHE DURANTE IL FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE.

/\ AVVERTENZA

OPERAZIONE E "SOLO CONSENTITA QUANDO CARICHE ELETTROSTATICHE OPERATIVE E DI PROCESSO
SONO ELIMINATE.

/\ AVVERTENZA

TENERE IL TERMINALE LONTANO DA PROCESSI IN GRADO DI GENERARE UN POTENZIALE DI CARICA
ELEVATO, AD ESEMPIO RIVESTIMENTO ELETTROSTATICO, TRASFERIMENTO RAPIDO DI MATERIALI NON
CONDUTTIVI, AIR JET RAPIDI E AEROSOL AD ALTA PRESSIONE.

/\ AVVERTENZA

NON UTILIZZARE UN PANNO BAGNATO PER PULIRE IL TERMINALE DI PESATURA. UTILIZZARE UN PANNO
UMIDO ED ESEGUIRE LA PULIZIA CON DELICATEZZA.

EEFEFEFEE ¥

/\ AVVERTENZA

INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO IDONEO. EVITARE INDUMENTI IN NYLON, POLIESTERE O ALTRO
MATERIALE SINTETICO IN GRADO DI GENERARE O TRATTENERE LA CARICA. UTILIZZARE CALZATURE E
PAVIMENTAZIONE CONDUTTIVE.




/\ AVVERTENZA

EVITARE DI COPRIRE IL TERMINALE CON ELEMENTI IN PLASTICA.

/\ AVVERTENZA

ACCERTARSI CHE TERMINALE, ACCESSORI DI MONTAGGIO E BASE SIANO DOTATI DI UN'ADEGUATA MESSA
A TERRA EQUIPOTENZIALE.

/\ AVVERTENZA

NEL CASO IN CUI LA TASTIERA, LA LENTE DELLO SCHERMO O L'ALLOGGIAMENTO DEL TERMINALE
IND560X SIANO STATI DANNEGGIATI, E NECESSARIO SOSTITUIRE IMMEDIATAMENTE IL COMPONENTE
DIFETTOSO. DISCONNETTERE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTAZIONE E NON RICOLLEGARLA PRIMA CHE LA
LENTE DELLO SCHERMO, LA TASTIERA O L'ALLOGGIAMENTO SIANO STATI SOSTITUITI DA PERSONALE DI
ASSISTENZA QUALIFICATO. LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PRECEDENTI INDICAZIONI PUO
PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O DANNI ALLE COSE.

/\ AVVERTENZA

IN QUESTO STRUMENTO POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO | COMPONENTI SPECIFICATI NEL MANUALE
DI INSTALLAZIONE INCLUSO SUL CD-ROM DELLA DOCUMENTAZIONE 72235186. TUTTI GLI STRUMENTI
DEVONO ESSERE INSTALLATI IN CONFORMITA ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE. L'UTILIZZO DI
COMPONENTI NON IDONEI O SOSTITUTIVI E/O LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI POSSONO
COMPROMETTERE LA SICUREZZA INTRINSECA DEL TERMINALE E PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE
E/O DANNI ALLE COSE.

/\ AVVERTENZA

PER EVITARE L'ACCENSIONE DI ATMOSFERE PERICOLOSE, SCOLLEGARE L'IND560X
DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI APRIRE L'ALLOGGIAMENTO DELL'ALIMENTATORE. QUANDO IL CIRCUITO
VIENE ALIMENTATO TENERE IL COPERCHIO SALDAMENTE CHIUSO. NON APRIRE IN PRESENZA DI
ATMOSFERE POLVEROSE ESPLOSIVE.

/\ AVVERTENZA

PER UNA PROTEZIONE CONTINUA CONTRO IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, COLLEGARE SOLO A UNA
PRESA CORRETTAMENTE MESSA A TERRA. NON RIMUOVERE IL POLO DI TERRA.

/\ AVVERTENZA

QUALORA QUESTO STRUMENTO VENGA INCLUSO COME COMPONENTE IN UN SISTEMA, L'INSIEME
RISULTANTE DOVRA ESSERE VERIFICATO DA PERSONALE QUALIFICATO CHE ABBIA FAMILIARITA CON LA
COSTRUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI | COMPONENTI DEL SISTEMA E CON | POTENZIALI RISCHI
CORRELATI. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI PRECAUZIONI PUO PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE
E/O DANNI ALLE COSE.
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/\ AVVERTENZA

LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE IND560X DEVE ESSERE AFFIDATA SOLO A PERSONALE QUALIFICATO.
PRESTARE ATTENZIONE DURANTE CONTROLLI, TEST E REGOLAZIONI DA ESEGUIRE AD ALIMENTAZIONE
ATTIVA. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI PRECAUZIONI PUO PROVOCARE LESIONI ALLE PERSONE E/O
DANNI ALLE COSE.




/\ AVVERTENZA

TUTTI GLI STRUMENTI DEVONO ESSERE INSTALLATI IN CONFORMITA ALLE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE.
LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUO COMPROMETTERE LA SICUREZZA INTRINSECA DEL
TERMINALE E ANNULLARE L'APPROVAZIONE DELL'ENTE.

£ &

/™\ AVVERTENZA

PRIMA DI COLLEGARE O SCOLLEGARE QUALSIASI COMPONENTE ELETTRONICO INTERNO O DI CABLARE FRA
LORO GLI STRUMENTI ELETTRONICI, STACCARE SEMPRE L'ALIMENTAZIONE E ATTENDERE ALMENO TRENTA
(30) SECONDI PRIMA DI ESEGUIRE CONNESSIONI E DISCONNESSIONI. IGNORARE QUESTE PRECAUZIONI
POTREBBE CAUSARE DANNI MATERIALI O PORTARE AL GUASTO IRREPARABILE DELLO STRUMENTO.

AVVISO

ASSICURARSI CHE | CIRCUITI DI COMUNICAZIONE SIANO COLLEGATI ESATTAMENTE COME ILLUSTRATO NEL DISEGNO DI
CONTROLLO 72191600. SE | CAVI NON SONO COLLEGATI IN MANIERA CORRETTA, IL TERMINALE IND560X O LA SCHEDA
DELL'INTERFACCIA POTREBBERO VENIRE DANNEGGIATI.

AWVISO

RISPETTARE LE PRECAUZIONI PER LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE
ELETTROSTATICHE.

Normative per lo smaltimento sicuro

34

In conformita alla Direftiva Europea 2012/19/CE sullo smaltimento delle apparecchiature eleftriche ed
eletironiche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), I'apparecchiatura non deve essere smaltita
assieme ad aliri rifiuti domestici. La direffiva & applicabile anche a paesi non facenti parte dell'Unione
Europea, in base ai requisiti specifici del paese di appartenenza.

Il prodotto deve essere smaltito in base a quanto stabilito dalle normative locali presso il punto di raccolta
specifico per apparecchiature eletiriche ed eleffroniche.

Per eventuali domande, confattare I'autorita responsabile o il distributore da cui & stato acquistato
I'apparecchio.

Qualora I'apparecchio venga trasferito a terzi (per uso privato o professionale), il contenuto della presente
normativa deve ritenersi valido anche per ferzi.

Grazie per il contributo alla salvaguardia dell'ambiente.
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1 Introduzione

1.1. Panoramica IND560x

IND560x rappresenta I'ultima novita nel campo della tecnologia METTLER TOLEDO ed ¢ il piu
versatile terminale di pesa oggi disponibile. L'IND560x e utilizzabile per applicazioni di pesatura
industriale all'interno di aree (classificate) pericolose. L'IND560x ha ricevuto I'approvazione di
agenzie mondiali che consentono il suo utilizzo all'interno di zone pericolose Divisione 1 0 Zona
1/21.

L'IND560x & un terminale di pesatura a gamma multipla o singola a elevate prestazioni per I'uso
con celle di carico analogiche o interfacce bilancia IDNet e SICSpro ad alta precisione. Grazie al
terminale IND560x € possibile oftenere dati di misurazione con una precisione che va dai
milligrammi alle fonnellate in un'unica soluzione conveniente, che si infegra senza problemi qi
sistemi gia esistenti.

Le opzioni di alimentazione includono un alimentatore che converte I'alta tensione CA in tensioni
CC infrinsecamente sicure ed & ugualmente idoneo per I'installazione in area pericolosa. E inoltre
disponibile una batteria esterna per I'uso in applicazioni in mobilitd con il modello ambienti
difficili/analogico del terminale IND560x.

Sono disponibili inferfacce di comunicazione PLC e PC, tramite i moduli di comunicazione per area
sicura, semplici da installare. Gli I/O digitali inferni e remoti opzionali garantiscono il controllo per
applicazioni di processo come il riempimento. E possibile aggiornare il versatile IND560x con una
serie di pacchetti software destinati ad applicazioni speciali, che arricchiscono le prestazioni dove
necessario. Tali funzionalita rendono I'IND560x la scelta perfefta per quasi tutte le applicazioni di
pesa in molti seftori, tfra cui:

« Farmaceutica e Petrolchimica e Rifiniture
» Macinatura e Agricoltura o Cosmetica e profumi
» Sostanze chimiche speciali o Rivestimenti e inchiostri
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1.2. Versioni terminale IND560x

METTLER TOLEDO

Figura 1-1: Armadietti per ambienti difficili (sinistra) e per montaggio a pannello (destra)

Il terminale IND560x & disponibile nelle seguenti versioni:

Armadietto per ambienti difficili con connessione delle celle di carico analogiche
Armadietto per ambienti difficili con connessione alla base ad alta precisione (IDNet o SICSpro)
Montfaggio a pannello con connessione delle celle di carico analogiche

Montaggio a pannello con connessione alla base ad alta precisione (IDNet o SICSpro)

1.3.  Funzioni standard dell'IND560x

Funzioni di pesatura di base in aree pericolose (esplosive) incluso zero, tara e stampa
Montaggio a pannello 0 montaggio a parete/banco in ambiente difficile

A seconda della versione del IND560x, connettere una base della bilancia con cella di carico
analogica (o fino a quattro celle di carico da 350) oppure una base IDNet o SICSpro

Funziona come display remoto per un alfro terminale
Display grafico a cristalli liquidi refroilluminafo a matrice di punti 128 x 64 (LCD)
Orologio in tempo reale (backup della batteria)

Prevede una porta seriale intrinsecamente sicura per uscita di sfampa e comunicazione
asincrona e bidirezionale

Funziona con alimentatore intrinsecamente sicuro PSUx o APS768x. E disponibile un pacco
batteria al NiMH esterno per I'uso con il modello rigido/analogico.

Supporta le seguenti schede opzionali interne:

Interfacce 1/0 discreto
e Inferfaccia a circuito di corrente intrinsecamente sicura a canale doppio

0]
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e Inferfaccia in fibra offica a canale doppio

e Supporto per le opzioni seguenti che utilizzano il modulo di comunicazione ACM500 nell'area
sicura:

e Interfaccia uscita analogica

e Interfaccia DeviceNet™ (Fuori produzione da dicembre 2022)

e Inferfaccia EtherNet/IP™

e Interfaccia PROFIBUS® DP

e Inferfaccia Allen Bradley RIO® (Fuori produzione da gennaio 2021)

e Interfaccia Modbus TCP

e Due porte seriali ed Ethernet TCP/IP (Ethernet/COM2/COM3)
e Modalita ID per sequenze di fransazioni richieste
e Modalita di funzionamento che classifica sopra/sotto selezionabile con grafica
e Modalita di trasferimento del materiale selezionabile per semplice riempimento o dosaggio
e Display grafico SmartTrac™

e Comparatori, punti di coincidenza semplici per il confronto del peso o della frequenza con i
valori assoluti o gli intervalli di target

e Due fabelle di memoria consentono di memorizzare 25 record di destfinazione e di tara
e Scambio unita tra fre differenti unita incluse le unita personalizzate
e Conservazione della memoria alibi per fino a 60.000 record
o Registri della somma totale e del subtotale per I'accumulo di peso
e (Cingue modelli di stampa personalizzabili e stampa di report
o Filtraggio digitale TraxDSP™ per celle di carico analogiche
e Moniforaggio e registrazione delle prestazioni TraxEMT™
o Calibratura CalFREE™ senza pesi di prova
e Supporto per i seguenti moduli di software applicativi:

e Fill-560 e FillPlus e COM-560

e Drive-560 o TaskExpert®

Per informazioni sulla formazione tecnica della METTLER TOLEDO contattare:

METTLER TOLEDO US

1900 Polaris Parkway

Columbus, Ohio 43240

Phone (US and Canada): (614) 438-4511
Phone (Infernational): (614) 438-4888
www.mt.com
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METTLER TOLEDO

Postfach 250

D-72423 Albstadt, Germany
Phone: (+49-7431) 140
www.mt.com

1.4. Avvertenze e precauzioni

Prima di azionare il nuovo terminale, leggere atfentamente queste istruzioni.

Sebbene I'IND560x sia costruito in materiale resistente, € comunque uno strumento di precisione.
Prestare attenzione nel maneggiare e installare il ferminale.

/\\ AVVERTENZA

NON INSTALLARE NE ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRIMA CHE L'AREA, DOVE SI
TROVA L'IND560X, SIA STATA DEFINITA NON PERICOLOSA DAL PERSONALE AUTORIZZATO
INCARICATO DAL RESPONSABILE IN LOCO.

/N AVVERTENZA

CON IL TERMINALE E POSSIBILE UTILIZZARE SOLO | COMPONENTI SPECIFICATI NEL PRESENTE
MANUALE. E NECESSARIO INSTALLARE TUTTI | DISPOSITIVI IN RISPETTO DELLE ISTRUZIONI DI
INSTALLAZIONE ESPOSTE NEL PRESENTE MANUALE. COMPONENTI NON CORRETTI O
SOSTITUITI E/O LE DEVIAZIONI DALLE ISTRUZIONI POSSONO DANNEGGIARE LA SICUREZZA
INTRINSECA DEL TERMINALE E RISULTARE IN LESIONI CORPOREE E/O DANNI MATERIALI.

1.5. Collegamento equipotenziale

Il collegamento equipotenziale deve essere installafo da un elettricista autorizzato dal proprietario.
L'assistenza METTLER TOLEDO si occupa esclusivamente del moniforaggio e della consultazione
per questa procedura.Collegare il collegamento equipotenziale di tutti | dispositivi (alimentatore,
terminale di pesa, convertitore interfaccia e piattaforma di pesatura) seguendo lo schema del
terminale e tutte le norme e tutti gli standard specifici del paese. Durante il processo, assicurarsi
che:Tutti gli alloggiamenti dei dispositivi siano collegati allo stesso potenziale tramite i terminali EB.

e Nessuna corrente in circolazione fluisca tramite la schermatura del cavo per i circuiti
intrinsecamente sicuri.

e |l punto neutro per il collegamento equipotenziale € il piu vicino possibile al sistema di pesa.

1.5.1. Avvertenze
1.5.1.1. CENELEC
1.5.1.1.1. Connessione di EB in base alla normativa specifica del paese

Assicurarsi che gli alloggiamenti di tufti i dispositivi siano collegati allo stesso potenziale framite i
terminali EB. Nessuna corrente in circolazione puo fluire framite la schermatura del cavo per i cavi
infrinsecamente sicuri.
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1.5.1.2.
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cFMus

Connessione di EB per ANSI/NFPA 70, Articolo 504 e ANSI/IA RP 12.06.01 o Canadian Electric Code C22.2

Assicurarsi che gli alloggiamenti di tufti i dispositivi siano collegati allo sfesso potfenziale tramite i
terminali EB. Nessuna corrente in circolazione puo fluire framite la schermatura del cavo per i cavi
infrinsecamente sicuri.

Ambiente operativo

Scelfa dell'ubicazione:

o Utilizzare il ferminale di pesatura solo in assenza di processi elettrostatici in grado di
generare scariche a spazzola propaganti.

o Tenere il ferminale lontano da processi in grado di generare un potenziale di carica elevato,
ad esempio rivestimento elettrostatico, trasferimento rapido di materiali non conduttivi, air
jet rapidi e aerosol ad alfa pressione.

e Scegliere una superficie stabile e non soggetta a vibrazioni per montare il terminale

o Accertarsi che non ci siano fluttuazioni eccessive della temperatura e che il terminale non
venga esposto alla luce solare diretta

e Evitare correnti d’aria sulla piattaforma di pesatura (ad esempio, da finestre aperte o aria
condizionata)

e Regolare il terminale in seguito a un cambiamento sostanziale della posizione geografica
Temperatura e umidita

E possibile conservare e utilizzare I'ND560x a condizioni di temperatura e umidita relativa riportate
nella Tabella 1-1.

Protezione ambientale

| terminali IND560x per ambienti difficili e con montaggio a pannello prevedono la protezione
ambienfale elencata in Tabella 1-1.

Aree a rischio

Il terminale IND560x infrinsecamente sicuro & stato messo a punto per funzionare all'interno di aree
classificate Divisione 1, Zona 1 o Zona 21.

B IMPORTANTE: non & possibile utilizzare tutti i modelli dei terminali della serie IND560
all'inferno di aree classificate come pericolose a causa di atmosfere combustibili o esplosive
presenti. Prima dell'installazione, controllare la piastrina del terminale a conferma
dell'approvazione per I'ambiente in cui verra utilizzato.

Ispezione e lista di controllo dei contenuti

Al'momento della consegna, verificare il contenuto e ispezionare la confezione. Se il confenitore di
spedizione e danneggiato, verificare che non vi siano danni interni e, se necessario, presentare una
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richiesta di risarcimento al frasportatore. Se il contenitore non & danneggiato, rimuovere il terminale
IND560x dalla confezione profettiva, facendo attenzione a com’e stata confezionata, e ispezionare
ogni componente per eventuali danni.

Se e necessario I'invio del terminale, € meglio utilizzare il contenitore di spedizione originale. Per
assicurare un trasporto sicuro, € necessario confezionare il terminale IND5680 in maniera
appropriatfa.

La confezione deve includere:
e Terminale IND560x
e Manuale di installazione stampato

e CD di documentazione (include tufti i manuali)
e Borsa contenente varie parti

1.8. Dimensioni fisiche

Le dimensioni fisiche del terminale IND560x per I'armadietto con montaggio a pannello sono
illustrate nella Figura 1-2 in pollici € [mm].
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’ 10.43 |265.0] HT:IJE I73.0]

Figura 1-2: Dimensioni del montaggio a pannello dell'IND560x

Le dimensioni fisiche del terminale IND560x per il taglio del pannello sono illustrate nella Figura
1-3 in pollici e [mm].
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Figura 1-3: Dimensioni del taglio del montaggio a pannello dell'IND560x

Le dimensioni fisiche del terminale IND560x per I'armadiefto con monfaggio a parete/banco in
ambiente difficile sono illustrate nella Figura 1-4 e Figura 1-5 in pollici e [mm].

Y £ | N

g gg% 8.170707.5]
lololo]
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Figura 1-4: Dimensioni dell'armadietto del terminale IND560x per montaggio a banco
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Figura 1-5: Dimensioni dell'‘armadietto rigido del terminale IND560x - con staffe di montaggio a parete

Specifiche techiche

Il terminale IND560x & conforme alle specifiche tecniche che si frovano nell'elenco della Tabella

1-1.

Tabella 1-1: Specifiche tecniche dell'IND560x

opzionali

Specifiche tecniche dell'IND560x

Tipo di armadietto

Pannello frontale in acciaio inossidabile per montaggio a pannello con cornice in
alluminio

Armadietto in acciaio inossidabile 304 L del fipo con montaggio
banco/parete/colonna per ambienti difficili

Dimensioni (larghezza x | Monfaggio a pannello: 160 x 265 x 92 mm

lunghezza x profonditd)

Ambienti difficili: 170 x 289 x 183 mm
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Specifiche tecniche dell'IND560x

Peso di spedizione

3,5 kg

Profezione ambientale

Sigillo del pannello fronfale fornisce protezione IP65 (comparabile a profezione
TIPO 4 e TIPO 12)
-cerfificate da DEKRA EXAM GmbH.

Armadietfto per ambienti difficile fornisce protezione IP65, certificate da DEKRA
EXAM GmbH, e protezione IP68 e 69K certificate da MTLS.

Ambiente de
conservazione

E possibile conservare il ferminale a una temperatura compresa fra =20 e 60 °C
dal 10% al 95% di umidita relativa, sensa condensa

Ambiente operativo

I terminale (enframbi i fipi di armadietto) pud essere azionato a temperature che
vanno dai —10 °C ai 40 °C dal 10% al 95% di umidita relativa senza
condensa.

Aree a rischio

L'IND560x & approvato per I'ufilizzo in aree pericolose Divisione 1 e Zona 1/21 2
GD.

Tenere presente che non & possibile ufilizzare tutte le versioni del terminale
IND560 standard all'inferno di aree classificate come pericolose a causa di
atmosfere combustibili o esplosive in tali aree. Prima dell'installazione,
confrollare i dati di farga del ferminale a conferma dell'idonieta per I'ambiente in
cui verra utilizzato.

Alimentazione

Tutti i modelli del ferminale IND560x possono funzionare con gli alimentatori
infrinsecamente sicuri PSUx o APS768x. | PSUx e APS768x alimentano il
terminale con fensioni intrinsecamente sicure garantendone il corretto
funzionamento. Gli alimentatori PSUx e APS768x sono disponibili in versioni da
120 VCA o da 230 VCA.

Il modello rigido/analogico IND560x con I'opzione IND560x-PAB installata
funziona con il pacco batteria esterno al NiMH intrinsecamente sicuro METTLER
TOLEDO

(Codici prodotto 64060627 & 64060625).

Display

Display grafico LCD a matrice di 128 x 64 punti, 21 mm
Frequenza di aggiornamento display: 10/secondo

Display peso

Risoluzione visualizzata di 100.000 conteggi per bilance con celle di carico
analogiche

Risoluzione del display per basi IDNet e SICSpro ad alta precisione determinata
dalla specifica base ufilizzata

Tipi di bilancia

Celle di carico analogiche o0 modulo ad alta precisione IDNet, Kx Line (T-Brick Ex
tipo T4) o modulo ad alta precisione SICSpr (celle di carico MPXI) o Point Ex.

Piattaforme ad alta precisione SICSpro che includono la Modalita di
impostazione avanzata (ASM). Frequenze di aggiornamento di circa 50 Hz.

NON COMPATIBILE CON IL MODULO MENO RECENTE, PIK EX

Numero di celle
analogiche

Quattro celle di carico da 350 ohm (2 0 3 mv/V)

Numero di bilance

Interfaccia per una bilancia IDNet, o una analogica, o una SICSpro

64062164 | 13 1 08/2022
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Specifiche tecniche dell'IND560x

Frequenza di
aggiornamento
digitale/analogica

Interna: Analogica: > 366 Hz;

IDNet: determinata dalla base;

SICSpro: 50 Hz per basi che includono la Modalita di impostazione avanzata
(ASM).

confronfo con target: fino a 50 Hz;

Interfaccia PLC: fino a 20 Hz

Frequenza di
aggiornamento SICSpro

Visualizzazione del peso: 10 Hz

I/0 interno discrefo: 25 Hz

I/0 esterno discreto (ARM100): 25 Hz
Dati ciclici PLC: 25 Hz

SICS continuo: 20 Hz

Uscita continua MT: 20 Hz

Confinuous Template (serial): 18 Hz (115.2Kbaud), 14 Hz (38400 baud)
Confinuous Template (Eprint): 20 Hz

Precisione dell'orologio

Valore nominale, 2 secondi al giorno a temperatura costante di 25° C. Valore
nominale, 8 secondi al giorno massimo per I'intervallo di temperatura compreso
fra-10°Ce 40 °C (14 °F e 104 °F)

Tensione di eccitazione
della cella di carico

b Ve

Sensibilitd minima

0.3 pV/e approvato

Tastierino 25 tasti; Copertura in poliestere (PET) da 1,5 mm, con rivestimento duro. Lente
del display in policarbonato (PC)
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Specifiche tecniche dell'IND560x

Comunicazioni Interfacce seriali

Standard: una porfa seriale intrinsecamente sicura (COM1) RS-232, da 300 a
115.200 baud

Interfacce opzionale

2 porte seriali/Ethernet: Ethernet 10 Base-T e due porte seriali aggiuntive (COM2
e COM3) disponibili con I'ACM500 in aree di sicurezza.

L'interfaccia opzionale in fibra offica comunica con I'ACM500 o il convertitore
precedente in fibra ottica a canale doppio.

— oppure —

Interfaccia con circuito di corrente intrinsecamente sicuro a canale doppio
opzionale all'ACM500 per l'inferfaccia PLC e/o Ethernet/COM2/COM3.

— oppure —

Inferfaccia con circuito di corrente intrinsecamente sicuro a canale doppio
opzionale o due moduli ACM200 per la porta seriale RS-232 (COM4, COMb5)
— oppure —

IND560x con interfaccia infrinsecamente sicura direttamente all'IND226x con
interfaccia remota per il display remoto per le aree pericolose

Protocollo

Ingressi seriali: caratteri ASCIl, comandi ASCII per CTPZ (cancellazione, tara,
stampa, zero), SICS (molti comandi di livello O e livello 1)

Uscite seriali: confinua o su richiesta con fino a cinque modelli di stampa
configurabili o profocollo host SICS, stampa report, interfacce con ACM500
(Modulo Accessorio di Comunicazione) esterno in area sicura per intercaccia
Ethernet, COM2, COM3 e PLC.

Interfacce PLC Le uscite opzionali Allen-Bradley RIO (Fuori produzione da gennaio 2021),
PROFIBUS DP, DeviceNet (Fuori produzione da dicembre 2022), EtherNet/IP,
Modbus TCP o analogica diventano disponibili tramite uno slot di espansione
nell'accessorio ACM500 nell'area sicura.
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Specifiche tecniche dell'IND560x

Approvazioni Pesi e misure

USA: NTEP Classe II, 100.000d; Classe lII/lliL, 10.000d, CoC n. 05-057°2
Canada: Classe Il 100.000d; Classe Ill, 10.000d; Classe lIIHD 20.000d; AM-
5593

Europa: Classe Il OIML, divisioni approvate determinate dalla piattaforma; Classe
lll, 70.000¢; Classe llll, 1,000e, comprende memoria alibi; TC6812 Rev 5

Area a rischio

U.S.. Cerificato FM16US0438X e supplementi
IS, Classe I, II, lll; Div 1; Gruppi A-G T4
Ta= da -10°C a +40°C, IP65, Tip 4
I/1/AEx ib IIC T4

ATEX:  Certificato BVS 09 ATEX E 010X e supplementi
12 GExib [opis Ga] lIC T4 Gb
12 D Ex ib [op is Da] lIC T60°C Db
IP65

Canada: Certificato FMT16CA0199X e supplementi
Classe I, II, ll; Div 1; Gruppi A-G T4
Ta=da -10°C a +40°C, IP65

IECEx: Certificato IECEx BVS 10.0096X e numeri di emissione
Ex ib [op is Ga] IIC T4 Gb
Ex ib [op is Da] IlIC T60°C Db
IP65

1.10. Data di produzione

La dafa di produzione o il codice di data del terminale sono reperibili sulla targhetta di serie (sulla
parte superiore dell'armadietto).

1.11. PCB principale

La scheda a circuito stampato principale (Printed Circuit Board - PCB) del terminale IND560x
fornisce l'interfaccia della bilancia per cella di carico analogica, o basi IDNet o SICSpro. Il terminale
va ordinafo con I'interfaccia richiesta della bilancia, non puo essere modificato in seguito.

E Nota: sulla scheda madre dell'IND560x sono contemporaneamente presenti le connessioni per
le celle di carico analogiche e la base IDNet/SICSpro. Tuttavia, € stata aftivata solo una
connessione nel firmware della scheda.

La scheda madre contiene inolire le connessioni di ingresso dell'alimentazione CC, I'inferfaccia del
tastierino, il connettore bus per il display e per la scheda opzionale I/0 discreto, per il circuito di
corrente intrinsecamente sicuro o per le connessioni della scheda di interfaccia in fibra ottica
(COM4 e COMD).

Una scheda aggiuntiva opzionale nota come ferminale IND560x-PAB (Scheda di adattemento di
alimentazione) deve essere installata sulla scheda madre del terminale IND560x al fine di renderlo
compatibile con il pacco batteria esterno al NiMH. Il ferminale IND560x-PAB pud essere utilizzato
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1.11.3.

1.11.4.
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solo con la revisione D della versione analogica della scheda madre. Fare riferimento alla Guida
all'Installazione per maggiori informazioni riguardanti I'lND560x-PAB.

B Nofa: Il livello della revisione non & indicato sulla scheda madre del terminale IND560x. La
revisione D (e successive) della scheda madre pud essere identificata dalla presenza del
ponticello W3. Se una scheda madre ha un ponticello principale W3, si tratta almeno di una
revisione D o successiva. Se il ponticello W3 non & presente, la scheda madre € precedente
alla revisione D e non puo essere utilizzata con IND560x-PAB.

Base della bilancia con cella di carico analogica

L'IND560x & in grado di fornire un carico di fino a 87 Ohm (quattro celle di carico analogiche da
350 Ohm). Grazie a un ponticello e possibile configurare celle di carico da 2 mV o 3 mV, la
posizione a 3 mV & preimpostata in fabbrica. Per la connessione della cella di carico é prevista
una morsettiera rimovibile.

E Nota: quando ¢ installato, I'IND560x-PAB comprenderd il ponticello mV. Si raccomanda di
tenerlo presente durante I'installazione del modello analogico del terminale IND560X.

Base della bilancia IDNet

L'IND560 supporta il nuovissimo stile T-Brick Ex T4 di base ad alta precisione infrinsecamente
sicuro tramite la porta IDNet della scheda principale. Questa porta fornisce alimentazione e
comunicazioni necessarie per far funzionare questa base dallo stile nuovissimo.

E Nota: I''ND560x non supporta il modulo precedente PIK Ex.

E | terminali IDNet IND560x non possono essere utilizzati con IND560x-PAB e con il pacco
batteria esterno al NiMH.

Base della bilancia SICSpro

L'IND560x supporta la piattaforma SICSpro attraverso la porta di SICSpro della scheda madre.
L'inferfaccia SICSpro supporta le piattaforme a elevata precisione PBK9 e PFK9 con celle di carico
MPXI. L'interfaccia IND560x SICSpro supporta solo le piattaforme SICSpro che includono la
modalita di impostazione avanzata (ASM).

Porta seriale COM1

La scheda madre contiene inolfre la porta seriale COM1 che fornisce comunicazione RS-232
intrinsecamente sicura. La porta € bidirezionale e puod essere configurata e sfruttata per varie
funzioni come uscita a richiesta, comunicazioni host SICS, uscita continua, ingresso del comando
ASCII (G, T, P, Z), immissione caratteri ASCII, stampa report, accesso al server di dati condivisi 0
connessione con lo strumento InSite PC.

E Nofa: parametri di approvazione dell'entita per la porta seriale durante le connessioni alla porta
all'interno dell'area pericolosa. Quando si collega la COM1 a una periferica in un'area sicura,
sard necessaria una barriera per proteggere in modo adeguato la porta e garantire la sicurezza
del sistema. Confrontare i valori di enfitd del terminale IND560x e la barriera per confermare la
reciproca compatibilitd prima della connessione.
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1.12. Opzioni IND560x

Alcune delle opzioni e degli accessori disponibili per essere utilizzati con I'IND560x sono descritti
nelle sezioni seguenti. Tenere presente che alcune opzioni richiedono I'utilizzo del modulo di
comunicazione ACM500 nell'area sicura.

1.12.1. Opzioni di hardware

Per il ferminale IND560x sono disponibili le seguenti opzioni di hardware inferno:

¢ Inferfaccia in fibra offica per il collegamento al modulo di comunicazione accessorio ACM500

e Interfaccia con circuito di corrente intrinsecamente sicuro per il collegamento al modulo
ACM500 o ACM200

e |/0 discreto intrinsecamente sicuro con 4 ingressi / 6 uscite

o IND560x-PAB per rendere il terminale IND560x compatibile con il pacco batteria esterno al
NiMH

1.12.1.1. Interfaccia in fibra ottica con canale doppio

E possibile utilizzare un'interfaccia in fibra oftica a canale doppio per collegare il terminale
IND560x all'ACM500 situafo nella zona sicura. Questa interfaccia garantisce inolfre la connettivita
al convertitore precedente in fibra oftica a canale doppio (da un'installazione 8141, 8525, Puma o
ID3sTx).

e L’inferfaccia in fibra oftica fornisce uno o due canali di comunicazione costruiti per ufilizzare un
cavo a fibra oftica con protezione in vetro. Per aumentare la trasmissione dei dafi vengono
ufilizzati trasmettitori e ricevitori ad alta velocitd. Quando sono uniti al modulo di
comunicazione ACM500 e alle sue opzioni, questi permetfono operazioni remote (in area
sicura) operazioni di porte seriali COM2 e COM3, interfacce Ethernet e PLC a distanze che
raggiungono i 300 metri (1000 piedi) dal ferminale IND560X.

¢ Quando questa interfaccia viene utilizzata con il convertitore in fibra oftica a doppio canale,
fornisce una o due porte seriali bidirezionali aggiuntive (COM4 e COMb) alla stessa distanza.

o E possibile utilizzare I'interfaccia in fibra ottica per avere comunicazione tra i due ferminali
IND560x in una configurazione Master-Remota.

B NOTE: E possibile utilizzare un cavo in fibra oftica con nucleo in plastica per fratti non superiori
a40m.

1.12.1.2. Inferfaccia con circuito di corrente intrinsecamente sicuro a canale doppio

Al posto dell'interfaccia del cavo in fibra ottica, & possibile utilizzare un'interfaccia con circuito di
corrente a canale doppio intrinsecamente sicuro per la connessione del terminale IND560x
all’ACM500 nell'area sicura. Questa interfaccia fornisce inolire connettivita al convertitore ACM200
nell'area sicura. | In alternativa, e possibile connettere direftamente I'IND560x a un ferminale
IND226x che funziona da display remoto all'interno dell'area pericolosa. In questo confesto, il
terminale IND226x deve essere dotafo dell'opzione Interface-Remote.

e L’inferfaccia con circuito di corrente fornisce uno o due canali do comunicazione che utilizzano
cavi con anime in rame. Per amplificare la frasmissione dei dati si utilizzano trasmettitori e
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ricevitori ad alta velocitd. Quando sono uniti al modulo di comunicazione ACM500 e alle sue
opzioni, questi permettono operazioni remote (in area sicura) operazioni di porte seriali COM2
e COM3, interfacce Ethernet e PLC a distanze che raggiungono i 300 mefri (1000 piedi) dal
terminale IND560Xx.

Quando utilizzata con il modulo di comunicazione ACM200 per area sicura, questa interfaccia
fornisce un'altra posta seriale (COM4 o COM5) alla stessa distanza di 300 m (1000 piedi) dal
terminale IND560Xx.

E possibile inolire sfruttare questa inferfaccia per azionare un terminale IND560x o IND226x
come display remoto per I'IND560x. E possibile ubicare il ferminale remota a una distanza pari
fino a 300 metri (1000 piedi) dal terminale IND560x.

I/0 discreto

/\ AVVERTENZA

NELLE APPLICAZIONI IN CUI IL PLC CONTROLLA A DISTANZA LE USCITE DISCRETE, LA PERDITA
DELLA COMUNICAZIONE PLC NON RESTITUIRA IL CONTROLLO DELLE USCITE / USCITE DIGITALI
AL TERMINALE.

Le opzioni dell'interfaccia 1/0 discreta includono sia I'l/O remofo che interno. Possono essere
supportati un massimo di 12 ingressi e 18 uscite per un totale di tre opzioni (interna, esterna e
combinata).

L'l/O discreto interno opzionale & disponibile in fre combinazioni diverse di ingressi e uscite
attivi/passivi. Sia le uscite che gli ingressi utilizzano dispositivi a stato solido.

— Ingressi e uscite attivi: Gli ingressi sono alimentati infernamente dal terminale IND560x e
sono stati messi a punto per essere ufilizzati con inferruttori semplici all'interno di aree
pericolose Gli ingressi non hanno ricevuto I'approvazione per la connessione diretta a
dispositivi nell'aria sicura, occorre utilizzare un ARM100 remoto. Anche le uscite sono
alimentate internamente dall'IND560x e forniscono un passaggio a 12 V.a 50 mA in fotale.
Tali uscite sono infese per essere ufilizzate con elettrovalvole piezoelettriche
infrinsecamente sicure a bassa potenza.

E |'opzione I/0 Atfivi/Attivi non e disponibile per I'uso con I'IND560x-PAB e con il pacco
batteria esterno al NiMH.

— Ingressi atfivi e uscite passive: Gli ingressi sono alimentati infernamente dal terminale
IND560x e sono stati messi a punto per essere utilizzati con interrutfori semplici all'inferno
di aree pericolose Gli ingressi non hanno ricevuto I'approvazione per la connessione diretta
a dispositivi nell'aria sicura, occorre ufilizzare un ARM100 remoto. Le uscite vanno
alimentate framite un alimentafore esterno e da una barriera infrinsecamente sicura. Per le
restrizioni e le limitazioni consultare i valori dell'entita di approvazione.

— Ingressi e uscife passivi: Gli ingressi e le uscite vanno alimentati framite un alimentafore
esferno e da una barriera infrinsecamente sicura.

L'l/O remoto per area sicura puo essere configurato, per comunicare con un dispositivo
ARM100 (fare riferimento a pagina 1-20) ufilizzando I'opzione ACM200 con I'opzione CL/RS-
422/RS-485 o con il dispositivo ACM500 configurato con I'opzione Ethernet/COM2/COM3 (fare
riferimento a pagina 1-18 per | dettagli aggiuntivi su ACM500 e pagina 1-21 per ACM200).
Un'alfra possibilita e di utilizzare I'opzione COM1 sulla scheda madre del terminale IND560x. I
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1.12.1.4.

1.12.2.

1.12.2.1.

segnale puo essere trasferito framite una barriera intrinsecamente sicura (BIS) ed in seguito
framite un adaftatore da RS-232 a RS-485, entrambi collocati nell'area sicura. L'ARM100
fornisce sei uscite a confatfo secco e quatiro ingressi CC passivi a bassa tensione. Per
azionare I'ARM100, e necessaria un‘erogazione CC da 12-24 V esterna.

E  NOTA: 'ARM100 NON ha ricevuto I'approvazione per I'ufilizzo all'inferno di aree classificate
come pericolose. Installare 'ARMT100 solo in aree sicure.

E  Viene supportato un fotale di 12 ingressi e 18 uscite attraverso un massimo di tre opzioni
(interne ed esterne combinate).

IND560x-PAB

E A causa delle limitazioni di spazio e di durata della batteria, I'lND560x-PAB pu0 essere
ufilizzato solo con la versione Ambienti difficili/Analogica del terminale IND560x. IND560x-PAB
non funziona con nessun pannello di montaggio o modelli IDNet o SICSpro del ferminale
IND560x. IND560x-PAB ¢ il pacco batteria esterno al NiMH non supportano I'opzione 1/0 A/A.

L'IND560x-PAB funziona come un partitore di fensione per la batteria esterna al NiMH del terminale
IND560x. L'IND560x-PAB prende dalla batteria esterna al NiMH una singola tensione e la divide
nelle varie fensioni richieste dal ferminale IND560x per il suo funzionamento. Il terminale IND560x
con PAB puo essere utilizzato solo con il pacco batteria esterno al NiMH da 8Ah, codici del
prodotto 64060625 e 64060627.

Opzioni software

Per il ferminale IND560x sono disponibili le seguenti opzioni software add-on.

o Fill-560 (applicazione per riempimenfo e dosaggio)

o Fill-Plus (Fill-660 standard con una semplice applicazione aggiuntiva di gestione di
formulazione)

e Drive-560 (semplice applicazione di gestione dei veicoli)
e (COM-560 (firmware del protocollo host precedente)

o TaskExpert (capacita di programmazione personalizzata)
Fill-560

Il Fill-660 & una speciale applicazione che pud essere aggiunta al terminale IND560x per fornire
controllo di dosaggio e riempimento addizionale per fino a quattro materiali. Fornisce controllo per
le seguenti combinazioni di sequenze di peso in entfrafa e in uscita.

e Riempire solo e Miscelare solo

e Riempire e scaricare e  Miscelare e scaricare
e Dosare solo e Miscelare e dosare

e Riempire e dosare

Altre informazioni sono reperibili nel manuale Fill-560 e sul CD di documentazione, che
accompagnano il kit del software Fill-560 o un terminale IND5GOXfill.
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E E possibile strutturare solo una formula per volta. Dopo aver modificato una formula, la sua
configurazione precedente viene persa.

1.12.2.2. FillPlus

FillPlus € un programma add-on creato per I'applicazione Fill-660. Come Fill-560, FillPlus & una
speciale applicazione che puo essere aggiunta al terminale IND560x per fornire controllo di
dosaggio e riempimento per un massimo di 4 materiali.FillPlus fornisce un programma di gestione
e di conservazione delle formule che aggiunge al software applicativo Fill-560 le seguenti
caratteristiche:

e memorizzazione fino a 25 formule per materiali multipli
e scalabilita delle formule
e uscita ausiliaria singola associabile a ciascuna formula.

L’applicazione FillPlus & scritta con TaskExpert™. Le funzioni associate con FillPlus vengono
eseguite indipendenfemente dal codice di base del Fill-560.

Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale fecnico Fill-660 & FillPlus, p/n 64057366,
contenuto nel CD della documentazione che accompagna i kit di tali soffware applicativi, 0 in un
terminale configurato in fabbrica con il software Fill-560 o FillPlus.

1.12.2.3. Drive-560

L'opzione Drive-560 costituisce una soluzione applicativa specializzata, focalizzata sui requisiti di
base di pesatura dei veicoli in entrafa-uscita. L'IND560xdrive funziona in due modalitd: Pesatura ID
tara temporanea e pesatura ID tara permanente. Ecco alcune funzionalita del software:

o Capacita di memorizzazione di fino a 100 ID tara permanenti

e Totalizzazione di ID tara permanenti

e Elaborazione in una sola fase di ID temporanei

e ripetizione della stampa di biglietti di transazioni precedenti

e Memorizzazione di fino a 2000 fransazioni

o Peso/ora/data in ingresso disponibili su entrambi gli scontrini, in ingresso e in uscita.

Altre informazioni sono reperibili nel manuale Drive-560, 64062160,e sul CD di documentazione,
che accompagnano il kit del software Drive-560.

1.12.2.4. COM-560

L’opzione COM-560 rappresenta una un modulo software specializzato, rivolto alle esigenze degli
utenti che ufilizzano protocolli di comunicazione precedenti, oppure hanno necessita di comandi
speciali. L'IND560xcom mantiene tutte le funzioni e le caratteristiche standard dell'IND560x, che si
aggiungono a quelle del COM-560. Prevede le funzionalita seguenti:

e Modello di comando ASCII personalizzato e Protocollo host 8630
¢ Qutput della funzione corfocircuito continuo METTLER TOLEDO e  Protocollo PT6S3
e Protocollo host 8142 e Protocollo SMA
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E possibile oftenere ulteriori informazioni nel manuale COM-560 sul CD di documentazione del
modulo.

1.12.2.5. TaskExpert™

La funzionalita TaskExpert consente di modificare la funzioni standard di un terminale IND560x per
allinearlo ai requisiti dell’applicazione. TaskExpert combina insieme uno strumento di
visualizzazione di programmazione, un motore esecutivo e la funzionalittr di base del ferminale. E
possibile eseguire modifiche alla sequenza operativa e aggiungere altre funzionalita alle operazioni
di base del ferminale.

1.13. Opzioni di comunicazione per area sicura

1.13.1. Modulo e accessori di comunicazione ACM500

Figura 1-6: Modulo ACM500

Quando sono necessari I'accesso Ethernet, le porte seriali aggiuntive o l'interfaccia PLC, occorre
connettere un modulo di comunicazione ACM500. L'ACM500 che va installafo in un‘area non
pericolosa, riceve i dati dall'ND560x tramite I'inferfaccia fibra oftica o quella con circuito di
corrente infrinsecamente sicuro. L'ACM500 e dotato di slot di espansione per la scheda opzionale
Ethernet/COM2/COMS3 e un'opzione singola PLC. Fare riferimenfo al manuale tecnico o di
installazione dell'’ACM500 per informazioni detftagliate.

Le opzioni seguenti dell'IND560x richiedono I'utilizzo del modulo di comunicazione ACM500
nell'area sicura:

o Ethernet/COM2/COM3

¢ Inferfacce PLC (Programmable Logic Control)

e |/O discreto remoto (in aree sicure) framite i moduli ARM100
1.13.2. Ethernet/COM2/COM3

La porta Ethernet puo essere utilizzata per il trasferimento FTP di tabelle target e tara e file di sefup
completi. Fornisce anche una porta TCP/IP per trasmettere un modello di richiesta o dati continui
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per la configurazione remota, utilizzando il programma InSite™ METTLER TOLEDO e per accesso
diretto ai dati mediante un server di dati condivisi e per inviare avvisi e-mail quando la faratura
scade o0 non riesce. Questa porta pud anche essere utilizzata per un back-up e per il ripristino della
configurazione del ferminale utilizzando il programma METTLER TOLEDO InSite™ SL.

COM2 fornisce la comunicazione RS-232 a frequenza da 300 a 115,2 k baud. COM 3 supporta la
stessa frequenza di baud e fornisce una connessione RS-232, RS-422 o RS-485. E possibile
utilizzare COM3 per I'aggiornamento del firmware dell'IND560x tramite lo strumento di
configurazione InSite® CSL.

Nell’ufilizzo delle porte seriali COM2 o COM3 nell'’ACM500, si consiglia di utilizzare un baud rate di
tfrasmissione di rete di almeno 9600 Baud. Nell’utilizzo delle porte seriali COM2 e COM3 con baud
rate di trasmissione di rete inferiori 0 pari a 4800 Baud, possono verificarsi un lag continuo di datfi
rispetto alle condizioni in fempo reale o un ritardo nella risposta a richieste di dati on-demand (es.
richieste SICS).

1.13.3. Interfacce PLC

Per I'inferfaccia PLC il terminale IND560x richiede I'utilizzo del modulo ACM500 nell'area sicura. Le
interfacce supportfate includono Uscita analogica, A-B RIO (Fuori produzione da gennaio 2021),
DeviceNet (Fuori produzione da dicembre 2022), EtherNet/IP, Modbus-TCP e PROFIBUS DP.

E possibile trovare dettagli addizionali di questa interfaccia nel manuale dell'interfaccia
dell'IND560x PLC sul CD di documentazione.

1.13.3.1. Uscita analogica

Con uscita analogica si intende la rappresentazione di una variabile del sistema interno ufilizzando
un segnale elettrico proporzionale. L'uscita analogica puo essere utilizzata per frasmeftere un
valore misurato, come il peso netfo o lordo. Un aliro uso dell'uscita analogica & come segnale di
controllo per alcuni dispositivi esterni, quale una valvola di controllo, dove la quantitd di apertura
della valvola e proporzionale al segnale analogico che ne comanda il funzionamento. Queste
uscite vengono utilizzate per controllare la frequenza di flusso di materiale verso o da un
contenitore.

Vengono forniti entrambi i segnali da 0-10 volt CC e 4-20 mA. E possibile utilizzare solo un
segnale per volfa.

1.13.3.2. A-BRIO

E L'inferfaccia Allen Bradley RIO non ¢ piu in produzione da gennaio 2021. Le informazioni su
AB-RIO contenute in questo manuale riguardano esclusivamente le installazioni preesistenti.

L'opzione A-B RIO abilita lo scambio di dafi mediante comunicazioni bidirezionali utilizzando la
modalita di trasferimento di dati discreto o il frasferimento di blocco. Il ferminale IND560x inizia
uno scambio di comunicazione con il PLC circa 20 volte al secondo utilizzando il profocollo del
trasferimento dei dati discreti Allen-Bradley. Questa comunicazione e un'interfaccia del messaggio
in tempo reale ad alta velocita tra il terminale IND560x e il PLC per il controllo di processo. Sono
supportati i valori virgola mobile, intero e divisione.
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L'inerfaccia IND560x A-B RIO supporta anche la modalita di trasferimento blocco per la
frasmissione di maggiori quantita di dati. E possibile trovare dettagli addizionali di quest'interfaccia
nel manuale dell'interfaccia di IND560x PLC sul CD di documentazione.

1.13.3.3. DeviceNet

E L'inferfaccia DeviceNet non & piu in produzione da dicembre 2022. Le informazioni su
DeviceNet contenute in questo manuale riguardano esclusivamente le installazioni preesistenti.

DeviceNet e una refe basata su RS-485 che utilizza tecnologia a chip CAN. Questa rete & stata
creafa per dispositivi al livello di bit e byte. Questa refe puo essere configurata per funzionare fino a
500 Kbit al secondo, in base al cablaggio e alle distanze. Il limite per i messaggi & di 8 byte,
senza frammentazione. La rete puo includere fino a 64 nodi compreso il master, solitamente
chiamato scanner.

1.13.3.4. EtherNet/IP
IND560x supporta le comunicazioni delle opzioni di interfaccia Ethernet /IP e del software del driver
appropriatfo.

1.13.3.5. Modbus TCP

Per stabilire la comunicazione master-slave/client-server tra dispositivi intelligenti viene utilizzato
Modbus/TCP. Si trafta di un protocollo di refe standard aperto, utilizzato ampiamente in ambienti di
produzione industriale. Il protocollo ModbusTCP & costituito dal set di istruzioni Modbus racchiuso
nel TCP/IP. Il protocollo Modbus TCP é supportato dalla scheda di interfaccia EtherNet/IP, versione
1.32 o superiore.

1.13.3.6. PROFIBUS DP

I ferminale IND560x comunica al master PROFIBUS-DP in base a DIN 19 245. L'opzione
PROFIBUS ¢ costituita da un software che si frova nel terminale IND560x e da una scheda a
circuito stampato che si installa nel modulo di comunicazione ACM500 per aumentare lo scambio
di dati.

1.13.4. Modulo ARM100

Figura 1-7: Modulo ARM100
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1.13.5.

1.14.

1.14.1.
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[l modulo 1/0 discrefo remoto ARMT100 & progettato per ampliare la refe di controllo dei terminali
industriali METTLER TOLEDO. Il modulo a elevate prestazioni fornisce quattro ingressi e sei uscite
con relé a contatto secco in una postazione remota da un terminale o0 un modulo di comunicazione
compatibile. Le informazioni del comando digitale framite I'ARM100 e il terminale vengono
comunicate mediante collegamento di comunicazione RS-485.

Per azionare il modulo ARMT00, e necessaria corrente esterna erogata fra 10 e 32 VCC. L'ARM100
NON & approvato esclusivamente per I'installazione all'interno di aree classificate SICURE.

Modulo ACM200

Figura 1-8: Modulo di comunicazione zona sicura ACM200

E possibile utilizzare il convertitore ACM200 per convertire le informazioni del circuito di corrente
infrinsecamente sicuro dalla COM4 o COMb del terminale IND560x a un segnale RS-232
all'interno dell'area sicura. Il convertitore ACM200 ¢ utilizzabile per oftenere dati RS-232 confinui o
a richiesta dall'lND560x o € in grado di convertire i segnali RS-232 nell'area sicura in dati ASCII
infrinsecamente sicuri e inviarli all'IND560x. Per un segnale CL20mA o RS-422 o RS-485
all'interno dell'area sicura, e possibile usare il dispositivo ACM200 configurato con |'opzione
CL/RS-422/RS-485.Se I'ACM500 é gia collegato al ferminale IND560x, non & possibile collegare il
convertitore ACM200. Questo avviene perché entrambi i dispositivi richiedono I'utilizzo dedicato
delle porte COM4 e COMb5 del terminale IND560x. L'ACM200 & stato messo a punto per
comunicare con il terminale IND560x tramite un cavo di comunicazione con anime in rame a una
distanza di 300 m (1000 piedi).

Accessori

Accessori aggiuntivi includono:

e Strumento di configurazione PC InSite® SL

e Convertitore precedente in fibra ottica a doppio canale (area sicura) per RS-232 o CL 20 mA
e (Cavo in fibra offica con nucleo in vetro o plasticae

o \arie staffe per montaggio su colonna e a parete per armadietti per ambienti difficili

Strumento di configurazione InSite™ SL

InSite™ SL & disponibile per gli utenti finali dei terminali IND560x. Il terminale IND560x puo
connettersi a un PC che esegue InSite™ SL attraverso una connessione seriale o Ethernet per
consentire di:

e salvare localmente le informazioni della configurazione sul PC
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o caricare il file di configurazione salvatfo in altri dispositivi
e ripristinare lo stato conosciuto per gli scopi del servizio.
1.14.2. Strumento di configurazione InSite™ CSL
E InSite™ CSL e disponibile solo per i centri di assistenza METTLER TOLEDO certificati.

I terminale IND560x puo connettersi a un PC che esegue InSite CSL via IND560x COM1 o porte
Ethernet opzionali per fornire quanto segue:

o \/isualizzazione e/o modifica della configurazione da un PC remoto
o Abilifazione della configurazione senza dispositivi prima dell'installazione dell'hardware

¢ Salvataggio delle informazioni sulla configurazione in locale sul PC, caricando un file di
configurazione in altri dispositivi o ripristinando a uno stato noto a scopo di manutenzione

¢ Uno strumento di editing WYSIWYG con un'ampia area di visualizzazione, funzioni di
taglia/incolla, libreria degli appunti memorizzati (oggetti MyData) e visualizzazione dello
spazio dei modelli utilizzato

e Stampa della documentazione di configurazione per i record dell'utente
e Esecuzione dei servizi di aggiornamento del firmware per I'IND560x

1.14.3. Convertitori precedenti in fibra ottica

E possibile utilizzare i convertitori in fibra offica a canale doppio 0964-0043, -0058, -0059 e -
0060 con il terminale IND560x per garantire uno o due canali aggiuntivi di comunicazione
bidirezionale a distanze non superiori @ 300 m (1000 piedi). | convertitori forniscono connettivita
con circuito di corrente da 20 mA o RS-232 nell'area sicura, derivati dalle porte COM4 o COM5 del
terminale.

Se I'ACM500 ¢ gia collegato al terminale IND560x, non e possibile collegare il convertitore a fibra
offica a canale doppio. Questo avviene perché entrambi i dispositivi richiedono I'utilizzo dedicato
delle porte COM4 e COM5 del terminale IND560X.

L'IND560x e i convertitori in fibra offica a doppio canale sono stati messi a punfo per cavi in fibra
ottica con nucleo in vetro, tuttavia & inolire possibile utilizzare un cavo in fibra oftica con nucleo in
plastica per trafti non superiori a 40 m (130 piedi).
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1.15. Display e tastiera

I terminale IND560x dispone di un display LCD, grafico con matrice a 128 x 64 punti e
retroilluminazione a LED bianco. Un esempio del pannello frontale del terminale IND560x &
mostrato in Figura 1-9.

METTLER TOLEDO Tasti numerici

Riga di sistema

Peso e area
applicativa

Zero, Taraq, e tasti
di stampa
Etichette

Tasti di
navigazione

Chiave di
accensione

Figura 1-9: 1l display dell'IND560X e il layout della tastiera

1.15.1. Struttura display

Per la visualizzazione di messaggi di sisfema e di messaggi inviati in remotfo da un PLC e stata
riservata la riga di sistema; I'area applicativa con display del peso, leggende, immissione dati e
altre informagzioni al centro, oltre a etichette softkey (icone) sul fondo.

Il layout del display & progeftato con una linea di sistema riservata nella parte superiore alla
visualizzazione di messaggi di sistema ed eventuali errori asincroni. La parte centrale del display &
riservata al display del peso e/o di SmarfTrac. L'immissione dati random viene visualizzata nella
parte inferiore di quest'area. La parte inferiore del display e riservata alla visualizzazione delle
efichette grafiche (icone) per i softkey. Vengono fornite posizioni di display per fino a cinque icone
softkey.

A destra dell'area delle icone softkey si trova uno spazio riservato a un indicatore ANCORA PIU SU
(&) 0 ANCORA PIU GIU (¥). Se presenti, questi indicano che, premendo il tasto di navigazione Giu
0 Su, sono disponibili selezioni softkey addizionali. Per la posizione iniziale sono programmabili
15 softkey in tufto, a seconda delle opzioni di peso e delle funzioni del terminale abilitafe. Queste
sono presentate in tre sef di cinque softkey. Le funzioni di rilevamento del tasto e della
configurazione softkey del terminale determinano il posizionamento dei softkey e delle locazioni in
cui visualizzarli.

1.15.2. Tasti del pannello frontale

Tre tasti di funzione dedicati della bilancia si trovano alla destra del display. Questi forniscono
I'inferfaccia per azzerare o tarare la bilancia e iniziare la stampa.

Il tastierino numerico a 12 fasti del ferminale viene utilizzafo per inserire i dati e i comandi. | tasti
numerici si trovano sul lafo in alfo a destra del pannello frontale del terminale.
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Cinque fasti di navigazione si frovano al di softo dei tre tasti di funzione della bilancia. Questi tasti
consenfono all'operatore di navigare attraverso le opzioni di configurazione nella struftura del menu
e all'interno delle schermate di applicazione e configurazione.

La chiave di accensione & ubicata in basso a destra sul pannello anteriore. Il pulsante On/Off e
aftivato e disattivato da un ponticello presentfe sulla scheda madre.
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2.1.

2.2

2.2.1.
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Funzionamento

Panoramica

Il presente capifolo fornisce informazioni su funzioni di base, navigazione e generazione di report
con |'ufilizzo del terminale IND560Xx.

Il funzionamento del terminale dipende dall'abilitazione di funzioni e parametri impostati nella
configurazione, come descritfo nel Capitolo 3, Configurazione. Nei paragrafi seguenti vengono
illustrate le funzioni di base, la navigazione e la generazione di report.

Sicurezza

[l terminale IND560x supporta I'utilizzo di nome ufente e password per configurare quattro livelli di
protezione.

Amministratore

Un amministrafore ha accesso illimitato a tutte le aree operative e al sistema di configurazione. Vi
possono essere piu account di amministratore. Esiste un account dell'amministratore principale,
che puo essere modificato ma non eliminato. Il terminale & preconfigurato in fabbrica con I'account
dell'amministratore principale con nome ufente "admin®. Il valore della password predefinito in
fabbrica € nullo (nessuna password). II nome utente (admin) preconfigurafo non puo essere
modificato; puo essere solo aggiunta o modificata la password. L'unita cosi come configurata in
fabbrica non richiede procedura di accesso né password per I'accesso alla modalita di
configurazione. Tutte le funzioni del terminale sono disponibili a tutti gli ufenti fino a che non viene
impostata una password per I'account dell'amministratore principale.

Quando l'interrutfore metrologia é attivato e nelle impostazioni e stafa selezionata un'approvazione

regionale, tutti gli utenti con diritti di amministratore sono limitati al livello di manutenzione. Cio allo
scopo di proteggere i parametri significativi dal punto di vista mefrologico, che non possono essere
modificati quando il terminale e stafo sottoposto ad approvazione.

Allo stesso modo, e possibile ufilizzare I'inferruttore metrologico per prevenire I'accesso alle
funzionalitd metrologica da parte degli utenti con accesso amministratore, nel caso in cui
I'approvazione regionale non e impostata.

E Una volfa impostafa una password, non bisogna assolutamente dimenticarla. Se la password
viene modificata o dimenticata, non sara pit possibile accedere al menu di configurazione.
Proteggere la password dall'accesso di personale non auforizzato. La password consente
I'accesso a tutto il menu di configurazione, a meno che l'interruftore metrologia non sia
posizionato nella posizione di approvazione.
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2.2.2,

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Manutenzione

L’accesso puo essere limitato configurando opportunamente tale livello di sicurezza.

Supervisore

L'accesso puo essere limitafo configurando opportunamente tale livello di sicurezza.

Operatore

Viene fornito un account di operafore predefinito con nome utente anonimo e nessuna password. |
siti con requisiti di convalida possono creare piu account di operafore, ciascuno con un nome
utente e una password.

Password

Se in Configurazione e stafa impostata una password per il nome utente dell'amministratore
primario, entrando in Configurazione appare un messaggio di sicurezza e devono essere immessi
nome utente e password. L'utente pud immettere una password relativa a qualunque livello di
sicurezza supportfato dalla configurazione degli utenti nella sfruttura del menu di configurazione.

I terminale & preconfigurafo in fabbrica per includere un account anonimo senza password. |l
record dell'utente anonimo predefinito pud essere modificato o eliminato. L'utente pud accedere a
un piu elevato livello di sicurezza richiamando una funzione di configurazione e immettendo le
relative autorizzazioni.

Se la procedura di accesso non riesce, il display visualizza la pagina della procedura di accesso e
torna alla posizione iniziale.

Interruttore metrologia

Se l'interruttore metrologia (SW1-1) si frova in posizione di approvazione (On), non & consentito
I'accesso al ramo principale di configurazione Scale (Bilancia) e ad altre aree significative dal
punto di vista metrologico. E possibile utilizzare I'inferrutfore metrologico per prevenire I'accesso
alle funzionalitd metrologica da parte degli utenti con accesso amministratore, nel caso in cui
I'approvazione regionale non sia impostata.

La selezione di alcune certificazioni locali e I'attivazione dell'interruttore di mefrologia alterano in
particolare alcune funzioni della bilancia.

E Se I'approvazione & per il Canada, il comando tara da fastiera esegue un arrofondamento della
tara.Se I'approvazione é per il Canada la divisione del centro dello zero e 0,2d. Il valore
predefinito per la modalitd non approvata e 0,25d.Se I'approvazione € OIML, l'intervallo di zero
all'accensione & +/- 10%, mentre quello del pulsante zero & +/-2%. Per la modalitd non
approvata, tale infervallo pud essere selezionato dall'utente.

E Se I'omologazione € per I'Argenting, le funzioni del terminale sono modificate nel modo
seguente:

 E vietato accedere alle schermate di configurazione mentre I'inferruttore metrologico &
innestato. Se si fenfa di accedere al menu di configurazione, viene visualizzato il
messaggio “Access denied. Scale is Approved” (Accesso non consentito. La bilancia e
approvata).
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e La capacita di scriffura del server dei datfi condivisi framite COM1 (seriale) ed Ethernet &
disattivata. E possibile comunque leggere le informazioni dai dati condivisi, tuftavia non
sono presenti privilegi di scritfura.

o |l server FTP (seriale ed Ethernet) € in grado soltanto di leggere i file dal terminale. Non puo
scrivere nulla sul terminale. I campo dei dati condivisi nf0101 sard automaticamente
impostato a 2.

e Se si seleziona SICS come assegnazione per una porta, € necessario disattivare futti i
comandi SICS. Quando si riceve un comando SICS, la risposta & “EL”".

o E possibile accettare una tara preimpostata dal pannello anteriore, dalla fabella fare,
ricevuta framite comunicazione seriale (ad esempio 1.00T tramite 'assegnazione
d'ingresso CTPZ) o tramite PLC, solo se non c¢'e movimento sulla bilancia. Se si rileva
movimento, il ferminale deve attendere il periodo di fimeout di stabilitd programmata e, se
il movimento continua, elimina la richiesta. La funzionalita di fara preimpostata funziona
pertanfo proprio come funzione di tara semiautomatica.

L'accesso all'interrutfore metrologia puo essere sigillato in conformita alle norme locali in
applicazioni di utilizzi commerciali legali. La Figura 2-1 mostra la posizione dell'interruttore
metrologia.

SW1
Figura 2-1: Interruttore metrologia

E Per ulteriori informazioni sulle impostazioni degli interruttori SW1-1 e SW1-2, far riferimento
alla Guida allInstallazione, Impostazioni interruttore scheda.

2.3. Funzioni tramite tastiera

Nel presente manuale i nomi dei tasti e dei comandi vengono identificati in carafteri maiuscoli e
minuscoli. | nomi dei fasti, ad esempio INVIO, sono in caratteri maiuscoli, e i comandi, ad esempio
"select", sono in caratteri minuscoli (franne all'inizio di una frase dopo il punto, caso in cui
I'iniziale € maiuscola). Ad esempio:

o "Premere AWIA..." significa premere il softkey AVVIA @

e "Selezionare un'opzione..." significa utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare
un‘impostazione e quindi premere INVIO.
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2.3.1.

Softkey e icone

| softkey e le viste dell'applicazione utilizzano icone grafiche. La Tabella 2-1 mostra le icone
grafiche e le loro funzioni, suddivise in base all'utilizzo. Le voci accompagnate da asterisco (*)
richiedono un livello di accesso di livello di supervisore o superiore per avere effetto.

Tabella 2-1: Immagini grafiche e funzioni

Immagine
grafica

Funzione

Immagine
grafica

Funzione

Opzioni di richiamo delle informazioni

C

Cancella tutto*

Richiama informazioni

Co

Cancella subtotale*

Richiama informazioni di sistema

Richiama metrologia

Richiama tofali

Stampa*

Richiama pesata

Menu di onfigurazione e softkeys

. . . A A\ | Selezioni di piu softkey (scorrere le
4><!> Accesso al menu di configurazione AVARY righe verso |'alto o verso il basso)
Taratura

Cal
FREE Taratura CalFREE™ - [] “— Cattura zero
v . . .
_)l |(- Cattura infervallo @ Taratura in fasi
Srvec Modalitd manutenzione (accesso alla Awia
Mode modalitd di servizio IDNet)
I%’ \l/ Esegui fest di taratura i Informazioni sul peso di prova
P Salta (salta una fase del test di
H W W | faratura e continua).
Accesso alla memoria tabella e alle funzioni di memoria
1 Tabella tare (accesso alla tabella _$_ Memoria farget (accesso alla tabella
tare) target)
+ T Target (visualizza o modifica valori
Alibi Memoria alibi 1 record aftivi per il confronto con

target)

Visualizza tabella (accesso a una
tabella per visualizzare o recuperare
un record)

Ricerca (avvia la ricerca di un
record o gruppo di record di una
tabella)
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Immagine
grafica

Funzione

Immagine
grafica

Funzione

Opzioni di richiamo delle informaz

ioni

> T+

Tara (memorizza la pesata della
bilancia nel record tara: modificabile
solo in Tabella tare)

|
—

Comparatori (visualizza i
comparatori e modifica i valori di
limite)

Report (richiama e stampa report per
Memoria alibi, Tabella tare o Tabella
targef)*

ID

ID (avvia una sequenza
fransazionale programmata)

Contfafore fransazioni

000

Reimpostazione contafore

Data e ora

=

Stampa

Ripetizione della stampa

[ [
ES

Trigger personalizzati di richiesta
della stampa 1, 2e 3

Redazione
C Cancella futio* R Ef:ée((;gﬁg) alla schermata
é? Elimina D Inserisci
/ Modifica %b{.- ((382\)/0I|d0 Immissione/ Transazione
Escape (Uscita) (esce senza .
@ memorizzare) éé Copia
Schermo

Aumenta precisione (incrementa di

1 0 10 volte la precisione del peso Smart SmariTrac (abilita/disabilita la
X visualizzato aggiungendo una cifra -Trac visualizzazione di SmartTrac)
decimale)
Min- | MinWeigh (accede alla modalita ™ o
Weigh | MinWeigh) A Cambio unitd di misura

Regola contraso

Funzioni speci

ali di controllo

V@

A Controllo targef ® Awvia
.
@ Pausa @ Arresta
® No C* Cancella totale*
O Ripristina
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Funzionamenio S EEGTTEGEGIR

2-6

Lista delle attivita - Visualizza la lista delle aplicazioni assegnate di TaskExpert

Aftivita1 - Inizia I'applicazione TaskExpert indicate come Aftivita 1

2 | Afivita2 - Inizia I'applicazione TaskExpert indicate come Affivita2

3 | Attivita3 - Inizia 'applicazione TaskExpert indicate come Attivita3

e asies
—
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2.4. Comprensione dell'interfaccia di navigazione

Navigare nelle applicazioni e configurare il ferminale IND560x utilizzando

o Tasti di navigazione o Tasti alfabetici
e Softkey o Tasti numerici
e Tasti funzione della bilancia

La posizione di questi tasti e I'area delle schermate sono mostrate in Figura 2-2.

INDhE0 Tasti numerici
Riga di sistema - o o o Tasti funzione
Peso 6 areq della bilancia -
applicativa | 000 é?é?ﬁgg e
Efichette Softkey i 000
Tasti di
Softkey b navigazione
Tasto INVIO (D] Chiave di

accensione

Figura 2-2: Posizione dei tasti e schermate

24.1. Tasti di navigazione

| tasti di navigazione (v. Figura 2-2) consenfono la navigazione nella struttura del menu di
configurazione, nelle schermate di configurazione e nelle schermate dell'applicazione. | tasti di
navigazione comprendono:

e Tasti di navigazione SU e GIU: spostano la selezione in su e in giu nelle varie opzioni di
configurazione nella struttura del menu (la selezione ¢ indicata dal testo evidenziato) e nei vari
campi nella pagina di configurazione, e consenfono di passare a un‘alfra pagina di softkey
disponibili. | tasti di navigazione SU e GIU vengono utilizzati anche per spostarsi alla pagina
successiva o precedente quando una barra di scorrimento indica che per i campi di
configurazione associati a un parametro specifico sono utilizzate due o tre pagine. L'esempio in
Figura 2-3 mostra un parametro di configurazione che richiede fre pagine per visualizzare tutti i
campi ad esso relativi. Le barre di scorrimento indicano quale delle fre pagine & visualizzata.

= .
UMITS Barradi
Eecond Unit scorrimento, | [EFTR=SNT= .
None Trjy’ peo [Festart [

Third Gyt

[Mone [+ Barra
scorrimento, | ~ e
N TR T ez [T T

Figura 2-3: Esempio di barre di scorrimento che indicano
tre pagine di campi di configurazione
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Premere il tasto di navigazione GIU per spostarsi dalla pagina 1 alla 2 o dalla pagina 2 alla 3.
Premere il tasto di navigazione SU per spostarsi dalla pagina 3 alla 2 o dalla pagina 2 alla 1.

o Tasti di navigazione SINISTRA e DESTRA

e per espandere (fasto di navigazione DESTRA) le opzioni di configurazione nella struttura
del menu

e per comprimere (tasto di navigazione DESTRA) le opzioni di configurazione nella struttura
del menu

e per spostare la posizione del cursore a un carattere specifico nelle aree di testo

e per scorrere a sinistra e a destra per visualizzare tutte le informazioni disponibili in una
schermata

e Tasfo INVIO

e per aprire la pagina di configurazione per visualizzazione e modifica dei parametri di
configurazione
per evidenziare da un'etichetta del campo un valore di configurazione per tale campo

e per accettare nuovi valori immessi in un campo ed evidenziare I'etichetta successiva del

campo
24.2. Softkey
Esiste una pagina di configurazione dei softkey utilizzata per
e modificare la posizione di softkey
o abilitare le funzioni di softkey
o disabilitare le funzioni di softkey
Ad esempio, per selezionare unitt alternate di misura & possibile abilitare il softkey SCAMBIO UNITA
S
Nella parte bassa della schermata sono posizionati cinque softkey (v. Figura 2-2). Alcune
opplicazioqi possono avere fino a tre pagine di softkey per un totale di 15 funzioni possibili. Un
simbolo PIU GIU ¥ visualizzato nell'angolo in basso a destra della schermata (all'estrema destra
delle icone softkey) indica che sono disponibili piu selezioni softkey. Premere il tasto di
navigazione GIU per visualizzare altre schermate di softkey. Premere il tasto di navigazione SU per
visualizzare la precedente schermata di softkey.
24.2.1. Personalizzazione dei softkey

Tutti i softkey disponibili per I'assegnazione alla schermata iniziale possono essere sostituiti con
immagini bitmap personalizzate.
Le bitmap non devono superare i 23 pixel in ampiezza e i 15 pixel in altezza. Ciascuna immagine
deve avere un bordo bianco di almeno un pixel a sinistra, destra e sopra, vedere la Figura 2-4.
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'« — 23pxels————»

15 pixels

- -
1 pixel
Figura 2-4: Dimensioni di bitmap
Le immagini possono essere scaricate sul ferminale IND560x utilizzando una connessione ffp via

Ethernet, oppure attraverso una porta seriale. Per ulferiori detfagli su queste procedure, consultare
I'Appendice D, Comunicazioni.

Le nuove immagini bitmap devono avere o stesso nome file dell'immagine che vanno a sostituire.
La Tabella 2-2 elenca le immagini dei softkey che possono essere sostituite da immagini
personalizzate.

Tabella 2-2: Nomi file immagine

Softkey Immagine predefinata Nome file immagine
Alibi Alibi alibi.bmp
Test di taratura @ NE cal_test.omp
Comparafores ?|e comprir.bmp
ID 1D Id.bmp
MinWeigh Weigh minweigh.bmp
Richiama informazioni @ recall.omp
Report Ej reports.bmp
Configurazione ¢® sefup.bmp
SmarfTrac Spart sm_trac.bmp
Tabella fare @ tare_mem.bmp
Target o target.omp
Controllo target ’lﬂf control.bmp
Awia ® start.omp
Target Table @ targ_mem.bmp
Trigger personalizzato 1 E—> trigger1.bmp
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Softkey

Immagine predefinata

Nome file immagine

Trigger personalizzato 2

BN

frigger2.bmp

Trigger personalizzafo 3

[

frigger3.bmp

Data e ora O timedate.bmp
Cambio unita di misura = select.omp
Aumenta precisione x10 x10.bmp
2.4.3. Tasti funzione della bilancia
| tasti funzione della bilancia (v. Figura 2-2) sono:
+0+ ZERO Quando la bilancia a piaftaforma o la pesa a ponte & vuota, il terminale deve

indicare zero. Il riferimento allo zero lordo viene registrato durante la taratura.
Premere il fasfo funzione ZERO per catturare un nuovo punto di riferimento zero
lordo se il pulsante dello zero ¢ abilitato nella configurazione e il peso &€ compreso

nella gamma zero.

»>Te TARA La tara & il peso di un contenitore vuoto. La tara generalmente viene ufilizzata per
deferminare il peso netto di cio che si frova in un contenifore. Premere il tasto
funzione TARA quando un contenifore vuoto & sulla bilancia. Il terminale visualizza
un peso netto zero. Quando il contenitore viene riempito, il terminale visualizza il
peso netfo di cid che si frova nel confenitore. Per poter utilizzare questo fasto in tal
modo, deve essere abilitato il pulsante tara.

Se si conosce il peso del contenitore vuoto, immettere il peso della tara utilizzando
i tasti numerici e premere il tasto funzione TARA. Il terminale visualizza il peso
netto del contenufo. Per utilizzare questo fasto in fal modo deve essere abilitata la
tara da fastiera.

E—b STAMPA  Premere il tasto funzione STAMPA per avviare la stampa di un modello di stampa
assegnato. Per collegare un modello o report alla porta seriale o Ethernet
selezionata & necessario configurare una connessione di stampa seriale o Ethernet.
La configurazione & necessaria per collegare un modello o un report alla porta
seriale o Ethernet selezionata e per definire il modello o il report selezionato.
Quando viene inviato un comando di stampa, “Stampa” viene visualizzato sulla

linea di sistema per 5 secondi, vedere la Figura 2-9.

2.4.4. Tasti alfabetici

Su alcune pagine di configurazione, i softkey si comportano come tasti alfabetici (v. Figura 2-5),
che vengono ufilizzati per immettere caratteri alfabetici per impostare determinati parametri, ad

esempio password.
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Lsername

Fassword

Softkey e set di
caratteri alpha
associafi

Figura 2-5: Tasti alfabetici

| tasti alfabetici vengono visualizzati automaticamente quando il cursore viene spostafo in una
casella di immissione dafi che supporta I'immissione di caratteri alfabetici. I primo set di softkey
visualizzato € in maiuscole (Figura 2-5). Tre ulteriori setf di softkey comprendono minuscole e
simboli. In ognuno di questi gruppi di caratteri, viene visualizzato un gruppo da quattro a sei leftere
per softkey.

c'li.l
T

m
Ly
o

L
LR}
o

;

Figura 2-6: Gruppi di caratteri aggiuntivi

Per immettere un carattere, spostarsi alla riga di caratteri e con il gruppo di caratteri che include
quello desiderafo. Se il set di tasti visualizzato non comprende il carattere desiderato, premere il
tasto di navigazione GIU per visualizzare il gruppo successivo. Premere i tasti di navigazione GIU o
SU fino a visualizzare il set di tasti che include il caraftere desiderato. La presenza dei simboli
ANCORA PIU SU o ANCORA PIU GIU a destra dei softkey indicano che sono disponibili ulteriori set
di caratteri. Una volfa visualizzata la riga corretfta, premere il softkey sotto il gruppo di caratteri che
include quello desiderato.
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A questo punto, i caratteri sopra i softkey vengono modificati per visualizzare un carattere per
softkey (Figura 2-7).

iUSETﬁaﬂﬁl

Figura 2-7: Una lettera per softkey

A questo punto, premere il softkey corrispondente al caraftere desiderato. Tenere presente anche
che il simbolo ANCORA PIU GIU viene visualizzato a destra dei softkey. Premere il tasto di
navigazione GIU per visualizzare la seconda riga di caratteri. Questo gruppo include un softkey ESC
@ (Figura 2-8). Se ¢ stafo selezionato il gruppo sbagliato di caratteri, utilizzare questo softkey
per fornare alla schermata di selezione del gruppo di caratteri.

Figura 2-8: Visualizzazione del carattere ESC

Ripefere tale procedura fino all'immissione di tutfi i caratteri alfabetici desiderati. Il tasto CLEAR
(CANCELLA) puo essere ufilizzato per cancellare caratteri non desiderati nella casella di
immissione. Il softkey ESC [Esc] sul gruppo di simboli dei softkey (vedere Figura 2-6) esce dal
processo di immissione dei dati senza accettare nessun nuovo dafo immesso. | dati nel campo di
immissione diventano quelli originari (che si trovavano nella casella di immissione prima
dell'inizio della nuova immissione).

Terminata l'immissione dei caratteri alfabetici desiderati nei campi appropriati della schermata,
premere il fasto INVIO per accettare i dati immessi.

2.4.5. Tasti numerici

Utilizzare il fastierino numerico a 12 tasti (v. Figura 2-2) per immettere dati € comandi.

Per utilizzare i tasti numerici, posizionare il cursore nel campo (v. Tasti di navigazione) e premere i
tasti numerici per immettere i dati desiderati. Premere il tasto DECIMALE per immettere punti
decimali.

Il tasto CANCELLA ha la funzione di tasfo di ritorno. Posizionare il cursore alla fine dei dafi da
cancellare e premere il tasto CANCELLA. Premere il tasto CANCELLA una volta per ogni carattere da
eliminare. Quando si entra per la prima volta in una casella di immissione dati, viene evidenziata
I'immissione precedente. A questo punfo, premendo CANCELLA viene cancellafa interamente la
voce precedente.
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2.5.

2.6.
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Schermo iniziale

Quando il terminale si frova in stato di funzionamente normale, viene visualizzata lo schermo come
appare Figura 2-9. Questo schermo € quello unico da cui I'operatore puo accedere alla
programmazione dei softkey.

{Staﬁpa

Riga di
sistfema

4
Simbolo
ANCORA PIU
GIU per ulteriori
Softkey

Icone

Softkey k I-F!;-::'iil @ {

Figura 2-9: Schermata dell'operazione di pesa predefinita,
visualizzazione del messaggio di sistema

La schermata iniziale comprende:

o Linea di sistema  Visualizza i messaggi di sistema e i dati dell'applicazione

e Area applicativa  Visualizza peso, unita di misura e altri dati di pesata specifici
dell'applicazione

¢ |cone softkey Visualizza le icone delle funzioni dei softkey affivi. Un simbolo PIUGIUV o
PIU SU A. indica che sono disponibili piu selezioni softkey.

Funzionalita di base

Questo paragrafo fornisce informazioni sulle funzioni di base del terminale IND560x. Ulteriori aree
di funzioni specifiche del software dell'applicazione disponibili per il terminale IND560x sono
riportate nei manuali specifici dell'applicazione. Le funzioni di base riportafe in questo paragrafo
comprendono:

o Compatibilita con il Pacco ~ ® MinWeigh (Peso minimo) e Report

Bateria Esterno e Richiama informazioni « Prova di faraturg

e /ero e Confronto con target e CalFREE™

e Tara o Comparatori o Memoria alibi

e Cambio unita di misura e Modalita ID e Ricerca tabelle

o Aumenta precisione e SmartTrac ¢ Display remoto

e Stampa e Data e ora e Riconnessione automatica al
modulo di comunicazione
ACM500
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2.6.1. Compatibilita con il Pacco Batteria Esterno

Un pacco batteria esterno al NiMH ¢ disponibile come opzione di alimentazione per il modello
ambenti difficili/analogico del terminale IND560x. Solo il pacco batteria al NiMH METTLER TOLEDOQ,
codice del prodotfto 64060625, € approvato per I'uso con il terminale IND560x. Il terminale
IND560x richiede una specifica configurazione del software per aftivare la compatibilita del sistema
con la batteria al NiMH codice del prodofto 64060625. Esistono ulteriori parametri del software per
aumentare la durata della singola carica della batteria.

Queste impostazioni specifiche della batteria sono reperibili nelle seguenti posizioni nel menu setup
del terminale. Le impostazioni possono essere affrontate nel seguente ordine per garantire il correfto
montaggio in compatibilitd con la batteria esterna.

26.1.1. Bilancia > Tipo

| parametri delle celle di carico sono mostrati solo per le schede madri analogiche del terminale
IND560x e solo se il tipo di bilancia & impostato su Analogico. | valori di default delle celle di
carico sono di 1 x 350 Q. Se il tipo di bilancia e impostafo su Remoto, il numero delle celle &
aufomaticamente impostato a O.

E Queste impostazioni sono mostrafe nel menu Setup per i ferminali analogici sia che il supporto
per la batteria € stato atfivato o no. In ogni caso, solo il modello ambienti difficili/analogico &
fisicamente capace di supportare la batteria esterna al NiMH.

E importante inserire i valori corretti per i parametri delle celle di carico, poiché la richiesta di
corrente da parte delle celle di carico determina lo spegnimento della tensione impostata della
batteria esterna. Impostare correttamente le celle di carico aiuta a:

e (Garantire che tufta la capacita disponibile della batteria sard utilizzata

o Proteggere il pacco batteria da una eccessiva scarica che potrebbe danneggiare le celle al
NiMH e ridurre la durafa del pacco

2.6.1.2. Terminale > Dlspositivo > Funzionamento a Batteria

Questo paramentro & mostrato solo nei modelli del terminale IND560x con schede madri
analogiche. Il valore di default & Disattivafo. Impostare questo parametro su Affivato aftivera il
terminale IND560x all'uso dei parametri delle celle di carico impostati in Bilancia > Tipo. Aftivare il
funzionamento della batferia sblocca anche un parametro di spegnimenfo automatico in qualche
parte nel ramo terminale del menu Setup.

2.6.1.3. Terminale > Visualizzatore

Una volta che il paramentro di funzionamento a batteria & stato impostato su Attivato, 1'utente pud
decidere se attivare un'opzione di spegnimento automatico che permeftera di oftimizzare la durata
di ogni singola carica della batteria. Il parametro del timer di spegnimento automatico monitora il
movimento della bilancia e I'affivita della tastiera. Nel caso in cui non si rileva alcuna atfivita
nell'arco di tempo impostato, il terminale si spegne automaticamente. Lo spegnimento aufomatico
si verifica senza alcun preavviso per I'operatore.
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26.14.

26.1.4.1.

26.1.42.

2.6.143.

26.1.44.
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Raccomandazioni per i Sistemi a Batteria Alimentata

| sistemi alimenfati a batteria di futti i tipi dovrebbero sempre evitare il consumo superfluo di
energia. Le raccomandazioni seguenti dovrebbero essere utilizzate ogni qual volta sia possibile al
fine di prolungare la durafa di una singola carica e dunque avere una lunga performance del pacco
batteria al NiMH METTLER TOLEDO (Codice prodotto 64060625)

Considerazioni sul Sistema Hardware del terminale IND560x

o Utilizzare alfa impedenza delle basi della bilancia e le celle di carico quando possibile. Nel
momento in cui si considera solo la durafa della singola carica della batteria al NiMH, sono da
preferire le celle di carico a 1.000 Ohm sulle celle da carico a 350 Ohm. La durata di una
singola carica di bafteria aumenta qualora aumenta I'impedenza delle celle di carico.

o Installare solo le opzioni e le connessioni che sono richieste. Se una scheda di opzione ha
connessioni multiple, connettere fisicamente solo le porte necessarie. (per esempio, se e
richiesto solo COM4, non eseguire una connessione fisica anche di COMb)

Considerazioni Software del Terminale IND560x
o Attivare il Funzionamento a Batteria in Terminale > Dispositivo > Funzionamento a Batteria,
e Se possibile, aftivare I'impostazione di Spegnimenfo Automatico

e Se ¢ attivata la refroilluminazione, atfivare I'impostazione Spegnimento Retroilluminazione
reperibile al punto Terminale > Dispositivo > Visualizzafore.

o Disaftivare tufte le comunicazioni superflue che pofrebbero essere configurate in
Comunicazione > Connessioni. Questo comprende le comunicazioni COM4, COM5 o COM11.

Manutenzione Generale della Batteria al NiMH

e Ricaricare la batteria al NiMH il prima possibile dopo che ¢ visibile I'avvertenza "batteria
scarica" sullo schermo del terminale IND560X.

o Auto-scarica delle batterie ricaricabili. Al fine di prevenire i danni ai pacchi batferia al NiMH a
causa di una scarica completa, stabilire un procedimento di controllo qualita per ricaricarli
ogni tre mesi, anche se non sono stati utilizzati.

o Non conservare o caricare i pacchi bafteria al NiMH in luoghi ad alfe femperature. Le elevate
temperature aumentano la velocita di auto-scarica.

Durata Stimata di una Singola Carica di Batteria

Quando gli utenti eseguono le raccomandazioni elencate sopra, riguardanti I'hardware ed il
software del terminale IND560x, oltre alle raccomandazioni generali di manutenzione della batteria
al NiMH, la duratfa stimata di una singola carica del pacco bafteria al NiMH della Mettler Toledo
(Codice Prodotto 64060625) nelle diverse applicazioni del terminale IND560x ¢ indicata nella
Tabella 2-3.

E Tutte le stime presumono I'utilizzo di un pacco batteria al NiMH nuovo ed appena caricato
(le batterie al NiIMH manifestano un'auto-scarica fino al 10% nelle prime 24 ore che
seguono la carica.)

E Tufte le stime presumono I'utilizzo ad una femperatura di 20°C

E |l fempo di ricarica approssimativo € di 6 ore
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E ['aspettativa di durata del pacco batteria al NiMH C/P 64060625 & di 500 cicli di ricarica.
All'esaurimento della vita della bafteria si verificherd una durata ridotta della carica.

Tabella 2-3: Durata Stimata di una Singola Carica di Batteria NiMH

Resistenza totale delle Opzioni Hardware installate del a :)g:isnl::;‘i’vo di funllz-?::::n:into
celle di carico (TSR) terminale IND560x PP ;

corrente stimato

87,50 , 265 mA 25 ore
Nessuna opzione
350Q 0 225 mA 32 ore
10000 Attiva/Passiva solo 1/0 discrefo 215mA 35 ore
87,50 275mA 24 ore
Circuito di corrente o fibra offica

3500 con o senza A/P I/O discreto* 240ma 30 ore
1000Q2 230mA 32 ore

* L'influenza dell'A/P 1/0 discreto sul tempo di funzionamento totale & trascurabile.

2.6.1.4.5. Avvertenze per la batteria scarica e protezione della batferia

Quando la tensione della batteria raggiunge un valore predefinito, viene visualizzato il messaggio
"Low Battery" (Batteria scarica) sulla riga informativa del sistema IND560x, che lampeggia a
intervalli di tre secondi. Il ferminale continua a funzionare per al massimo un'ora (in base alla
configurazione del sistema e alla condizione della batteria) dopo la visualizzazione del messaggio
"Low Battery". Durante questo periodo, spegnere il ferminale, asportare e caricare la batteria o
sostituirla con una completamente carica.

E Nota: se una batteria al NiMH viene fafta scaricare troppo, le sue prestazioni possono
deteriorare. Le funzioni di avviso di batteria scarica e di arresto sono intese a proteggere
I'efficienza e la durafa della batteria.

Se la fensione di arresto viene raggiunta prima della ricarica o della sostituzione della batteria,
sullo schermo viene visualizzafo il messaggio "ALARM — Low Battery! Power off is in process!"
(ALLARME — Batteria scarica, spegnimento in corso). Il messaggio rimane visualizzato per 10
secondi, dopodiché il terminale si spegne automaticamente.

2.6.2. Zero

La funzione Zero & utilizzata per impostare o configurare il punto di riferimento iniziale dello zero
del terminale IND560x. Vi sono fre fipi di modalita di impostazione dello zero:

e Mantenimento zero automatico (AZM)
e Accensione
e Pulsante
2.6.2.1. Mantenimento zero automatico (AZM)
Mantfenimenfo zero automatico (AZM) consente al terminale IND560x di compensare piccoli

spostamenti di peso e di riposizionarsi aufomaticamente al centro di zero. Nell'intervallo operativo
AZM (programmabile da 0,00 a 10,00 divisioni), quando il terminale non & in movimento, effettua
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piccole regolazioni alle letture dello zero attuale per guidare la leftura del peso verso il vero cenfro
di zero. Quando il peso & fuori dell'intervallo AZM programmato, tale funzione non ha effefto.

2.6.2.2. Zero all'accensione

Zero all'accensione consente al terminale IND560x di cafturare un nuovo punto di riferimento dello
zero dopo I'accensione. In caso di movimento durante la cattura dello zero all'accensione, il
terminale controlla continuamente il movimento, fino a quando il movimento non cessa
complefamente in modo da poter effettuare la caftura dello zero.

Lo zero all'accensione puo essere abilitafo 0 meno, e puo essere configurato una gamma al di
sopra e al di sotto dello zero farato. L'infervallo € programmabile dallo 0% al 100% della capacita
€ puo comprendere una gamma positiva e anche negativa rispetto allo zero tarato.

2.6.2.3. Pulsante zero

La funzione pulsante zero (semiautomatico) puod essere attivata premendo il tasfo funzione ZERO
4}, programmando un input discreto, un comando PLC o seriale, 0 mediante un'applicazione.

La gamma selezionabile per tutti i fipi di zero semiaufomatico (0-100%) in pit 0 in meno rispetto
al punto zero tarato (se lo zero all'accensione e disabilitato) o dal punfo di impostazione iniziale
dello zero (se lo zero all'accensione ¢ abilitato).

Il comando zero semiaufomatico € possibile anche in remoto, framite un input discreto, un
comando ASCII 'Z" inviato framite seriale (CPTZ e SICS), un comando avviato dall'interfaccia PLC o
da un'applicazione.

2.6.3. Tara

La tara & il peso di un contenitore vuoto. Un valore tara viene sotiratfo dalla misura del peso lordo,
restituendo il calcolo del peso netto (materiale senza contenitore). La funzione tara pud essere
utilizzata anche per oftenere la quantita nefta di materiale da aggiungere o da rimuovere da un
recipiente o da un contenitore. Nel secondo caso, il peso del materiale nel contenitore & incluso
come tara nel peso della fara del contenitore. Il display, quindi, mostra il peso nefto da aggiungere
0 da rimuovere dal recipiente.

| tipi di tara e le relative operazioni disponibili sul terminale IND560x comprendono:

e Tara Pulsante e Cancellazione tara
e Tara da tastiera (Tara preimpostata) e Cancellazione manuale
e  (orrezione del segno del netfo e Cancellazione automatica

e Tara automatica

2.6.3.1. Tara Pulsante

I pulsante tara puo essere abilitato o disabilitato nella configurazione. Quando & disabilitato, per
ottenere una tara & impossibile utilizzare il tasto di funzione della bilancia TARA —>T<—.

Se ¢ abilitato, premendo il fasfo di funzione della bilancia TARA —>T<— Si inizia una tara semi-
aufomatica. Il terminale IND560x cerca di effettuare la procedura per la determinazione della tara.
Se la procedura riesce fine, il display sposta sullo zero l'indicazione del peso nefto e il peso
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precedente sulla bilancia viene memorizzato come valore della tara. Sul display viene indicata la
modalita netto.

Diverse situazioni possono inibire il funzionamento del pulsante tara:

e Movimento: il pulsante tara non funziona con la bilancia in movimento. Se viene percepito
movimento quando viene ricevufo un comando pulsante tara, il terminale IND560x attende fino
a tre secondi che il movimento cessi. Se le condizioni del peso divengono stabili (assenza di
movimento) entro tre secondi, viene eseguito il comando pulsante tara.

e Se il movimento dura piu di tre secondi, il comando viene inferrofto e viene visualizzato il
messaggio di errore "Tare Failure—In Motion" (Errore nella fara: movimento).

e Pulsante fara disabilitato: se il pulsante tara e disabilitato nella configurazione, la funzione
TARA non avvia una tara semiautomatica.

e Peso lordo negativo: I'ufilizzo del pulsante tara quando il peso lordo € uguale o inferiore a zero
non produce alcun effetto e viene visualizzato il messaggio di errore "Tare Failed-Too Small”
(Errore nella tara: troppo piccola). Assicurarsi che il peso lordo sia superiore a zero.

Tara da tastiera

Una tara da tastiera (preimpostata) immessa manualmente tramite il tastierino numerico, ricevuta
tramite seriale o periferica o recuperata dalla memoria Tabella tare. Il valore tara preimpostato non
puo superare la capacita della bilancia. | dati immessi vanno interpretati in base alla stessa unita
di misura del valore aftuale visualizzato. Il movimento ha effetto sull'immissione di valori di fara
preimpostati.

La tara da tastiera puo essere abilitata o disabilitata nella configurazione. Quando & disabilitata,
per oftenere una tara € impossibile ufilizzare il tastierino numerico e il fasto di funzione della

bilancia TARA > T <.

Utilizzare il tastierino numerico per immettere manualmente un valore fara (i dati immessi vengono
visualizzati sopra il softkey con I'efichetta Dati:) e premere il tasto funzione TARA —>T<—.

Se ¢ sfata impostata nella configurazione, un'apparecchiatura remota pud immettere un valore tara
preimpostato utilizzando un comando seriale o un PLC (per ulteriori informazioni consultare il
Capitolo 3, Configurazione, paragrafo Comunicazioni, Configurazione seriale e PLC).

Se la fara preimpostata funziona correftamente, il display indica il peso netto, e il valore della tara
preimpostata immesso viene memorizzafo come valore della tara in Tabella fare.

Diverse situazioni possono inibire il funzionamento della fara preimpostata:

o Tara della tastiera disabilitata: se la tara della tastiera viene configurata nell'impostazione
come disabilitata, per ottenere una tara non e possibile utilizzare il fastierino numerico e il tasfo
di funzione della bilancia TARA —>T<—.

e (Condizioni di sovracapacita e sotfo zero: la tara preimpostata non é consentita quando il
display del peso indica situazioni di sovracapacita o softo zero. Quando la bilancia ¢ in
sovracapacita, ogni tenfativo di tara preimpostata viene ignorato e viene visualizzato il
messaggio di errore "Tare Failed—Over Cap" (Errore nella fara: sovracapacita) Quando il
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display del peso indica una situazione di sotfo zero, ogni tenfativo di tara preimpostafa viene
ignorato e viene visualizzato il messaggio di errore " Errore nella tara: froppo piccola”.

Una tara preimpostata puo essere immessa in formato libero. Se il valore immesso non
corrisponde alla posizione del punto decimale o all'infervallo di visualizzazione del peso
visualizzato, il valore della tara immesso viene arrotondato all'infervallo di visualizzazione e al
punto decimale piu vicino al peso lordo. Il metodo di arrotondamento prevede che un valore pari a
0,50 o superiore di un intervallo di visualizzazione (d) viene aumentato al successivo intervallo di
visualizzazione, e un valore pari a 0,49 o inferiore di un infervallo di visualizzazione viene
diminuito al successivo valore piu basso dell'infervallo di visualizzazione.

Quando si immette un valore della tara preimpostato minore di 1,0, I'operatore pud omettere il
primo zero (quello a sinistra del punto decimale); la visualizzazione, la memorizzazione e la
stampa di fale valore, perd, includono sempre lo zero iniziale. Ad esempio, immettendo un valore
tara preimpostato di,05, tale valore viene visualizzato come 0,05.

Se ¢ sfata gia fornita una tara preimpostata e viene immessa un‘alira tara preimpostata, il valore
della seconda sostituisce il precedente (senza sommarsi al valore precedente). La nuova tara pud
essere maggiore o minore del valore tara originario.

Tabella tare

Il terminale IND560x contiene una tabella tare con 25 record che & possibile utilizzare per la
memorizzazione di tare, in modo tale che I'operatore puo richiamarle senza doverle immettere
manualmente ogni volta. Cio risulta particolarmente utile quando determinati valori della tara
vengono utilizzati ripetutamente.

E possibile immettere una descrizione di 20 caratteri per ogni record. Ciod puo risultare utile per
distinguere un record tara da un altro. Ogni record tara nella tabella tare contiene anche un campo
di tofalizzazione. Quando é abilitata la tofalizzazione per la tabella tare, ogni volta che viene
completata una transazione utilizzando uno specifico ID tara, il valore del peso selezionato (lordo
0 nefto) viene aggiunto al fotale, e il contafore corrispondente aumenta di un'unita.

Una memoria tara puo essere richiamata scegliendola da un elenco di futti i record disponibili o, in
maniera piu rapida, immettendo I'lD del valore della tara, se noto. E disponibile anche un report su
stampa dei record presenti in Tabella tare.

Correzione del segno del nefto

La correzione del segno del nefto consente I'ufilizzo del ferminale per operazioni di spedizione
(inbound vuoto) e di ricevimento (inbound carico). Sul terminale IND560x la correzione del segno
del netto puo essere abilitata o disabilitata. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione e la
disabilitazione della correzione del segno del netto, consulfare il Capitolo 3, Configurazione,
paragrafo Bilancia.

Se la correzione del segno del netto & disabilitata nella configurazione, ogni valore di peso
memorizzato nel registro fare viene considerafo come una tara, anche se il peso lordo presente
sulla bilancia al momento della transazione finale e i valori del netto possono essere negativi.

Se ¢ abilitata la correzione del segno del netto, il terminale passa ai campi del peso lordo e della
tara quando necessario, in modo tale che il peso maggiore & quello lordo, il minore & la tara, € la
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differenza & sempre un peso nefto positivo. La correzione del segno del netto ha effefto sulla
visualizzazione, sui dati memorizzati, sui pesi richiamati e sui dati stampati.

La correzione del segno del nefto funziona con il pulsante fara, la fara preimpostata e le memorie
tare. La Tabella 2-4 illustra un esempio di valori di peso con e senza correzione del segno del
netfo. In questo esempio, il valore del registro della tara € 53 kg e il peso sulla bilancia & 16 kg.

Tabella 2-4: Valori di peso con e senza correzione del segno del netto

Correzione del segno del netto
Visualizzato e
stampato Senza Con
Lordo 16 kg 53 kg
Tara 53 kg 16 kg
Nefto -37 kg 37 kg

B Quando la correzione del segno del netfo & abilitata, il campo della tara nella vista di richiamo
viene eticheftato con la lettera "M" per "Memory" (Memoria) invece di T o PT.

2.6.3.5. Tara automatica

Il terminale IND560x puo essere configurato in modo da ottenere fale tara aufomaticamente (tara
automatica) se il peso sulla bilancia supera un peso soglia della fara programmato. Tara
automatica puo essere abilitata o disabilitata nella configurazione. Quando la fara automatica &
abilitata, il display indica il peso nefto se il peso supera il valore di soglia. Il peso precedente sulla
bilancia viene registrafo in Tabella alibi come valore della tara. Il funzionamento di Tara automatica
comprende:

e Peso soglia della fara: quando il peso sulla bilancia supera il valore di soglia della tara, il
terminale determina la tara automaticamente.

o Peso soglia di reimpostazione: il peso soglia di reimpostazione soglia deve essere minore del
peso soglia della fara. Quando il peso sulla bilancia scende al di sotto della reimpostazione
del valore di soglia, come quando viene rimosso un carico, il terminale ripristina
aufomaticamente il frigger della tara automatica.

e Confrollo movimento: & disponibile il controllo del movimento per verificare la ripresa della
funzione tara automatica. Se disabilitato, il trigger della tara automatica viene reimpostato non
appena il peso scende al di softo del valore di ripristino. Se abilitafo, il peso deve essere fissato
in assenza di movimento sotto la soglia di reimpostazione prima che venga avviata
nuovamente |a fara aufomatica.

Diverse situazioni possono inibire il funzionamento della tara automatica:

e Movimento: Tara aufomatica non funziona con la bilancia in movimento. Se viene rilevato
movimento dopo che il peso sulla bilancia supera un peso soglia della fara preimpostato, il
terminale IND560x attende che il movimento cessi. Se le condizioni del peso divengono stabili
(assenza di movimento) entro tre secondi, viene eseguito il comando tara aufomatica.

e Tara automatica disabilitata: Tara automatica puo essere abilitata o disabilitata nella
configurazione.
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2.6.3.6. Cancellazione tara
I valori della fara possono essere eliminati manualmente o aufomaticamente.

2.6.3.6.1. Cancellazione manuale

Eliminare manualmente i valori della tara premendo il tasto CANCELLA C sul fastierino numerico
quando il terminale IND560x & in modalita netto e ha terminato la pesata. Il movimento sulla
bilancia non ha effetto su una cancellazione manuale.

Se ¢ stato impostato nella configurazione, premendo il fasto funzione ZERO @ viene cancellata la
tara prima dell'emissione di un comando zero (consultare il Capitolo 3, Configurazione, paragrafo
Bilancia, Cancellazione automatica).

2.6.3.6.2. Cancellazione aufomatica

Il terminale IND560x puo essere configurato in modo da cancellare automaticamente la tara
quando il peso torna a un valore al di softo della soglia programmabile 0 quando viene avviato il
comando di stampa. Una volta cancellafa la tara, la visualizzazione torna alla modalita lordo.

Cancellazione aufomatica viene disabilitata o abilitata nella configurazione. Se la cancellazione
automatica & abilitata, i seguenti parametri configurati nell'impostazione hanno effetto sul
funzionamento della cancellazione automatica:

e Cancellazione peso soglia: la cancellazione del peso soglia € il valore del peso lordo al di
sotto del quale il terminale IND560x cancella automaticamente una tara dopo I'impostazione
di un valore al di sopra di fale valore di soglia.

e Controllo movimento: & disponibile il controllo del movimento per verificare la cancellazione
automatica della tara. Se il controllo del movimento & disabilitato, il valore della tra viene
cancellato non appena il peso scende al di softo del peso soglia (soglia di cancellazione
aufomatica), a prescindere dal movimento.

e Seil controllo del movimento & abilitafo, dopo il raggiungimento dei requisiti superiori del
valore del peso, e quindi al di sotto del peso soglia (soglia di cancellazione aufomatica), il
terminale IND560x attende I'assenza di movimento prima di cancellare auformaticamente la
tara.

e (Cancellazione dopo la stampa: se abilitata, la tara viene automaticamente cancellata e la
bilancia viene riportata in modalita lordo dopo la trasmissione dei dati con la pressione del
fasfo funzione STAMPA &=L o in remoto.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della cancellazione automatica, consultare il Capitolo
3, Configurazione, paragrafo Bilancia, Cancellazione automatica.

2.6.4. Cambio unita di misura

Il terminale IND560x supporta il cambio di unita di misura per utilizzi e applicazioni che prevedono
I'impiego di pili unittr di misura. 1l softkey SCAMBIO UNITA ¥ 3 abilita o scambio tra unita primarie
(unita di misura principale) e unita alternative (unitd secondarie o terze).

Quando viene premuto il softkey SCAMBIO UNITA G il display passa dall'unita primaria a quella
secondaria. Premendo nuovamente il softkey, il display passa all'unita di misura terziaria (se
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2.6.6.1.

2.6.6.2.

programmata) o torna all'unita di misura primaria. Ogni volta successiva in cui si preme il softkey
SCAMBIO UNITA, ¥ 5 I'IND560x continua a cambiare unitar all'interno della stessa sequenza.

Con il cambio di unita di misura, il valore dell'unita di misura cambia in base alle corrispondenti
unitd di misura selezionate, e il valore visualizzato viene convertito. La divisione visualizzata passa
a un valore di peso equivalente in base all'unitd di misura selezionata (ad esempio da 0,02 libbre
a 0,01 kg) e la posizione decimale varia in base al risultato della conversione.

Quando si cambia unita, la capacita delle unita convertite & deftata dal numero originale di
divisioni stabilite nell'area di capacita e incrementi della configurazione. In alcune situazioni, cio
puo ridurre la capacita del terminale quando si convertono unitd secondare o terziarie.

Aumenta precisione

Per aumentare la risoluzione della visualizzazione del peso selezionato di un'ulteriore unita, viene
utilizzato il softkey ESPANDI PER 10 )(1 ﬂ Ad esempio, la precisione di un peso pari a 40,96
puo essere aumentata di una cifra decimale, visualizzando 40,958. La modalita di incremento
della precisione di 10 volte € indicata sul display da x10 sotto la visualizzazione del peso. Quando
si preme di nuovo il softkey ESPANDI PER 10 )(1 O il display forna al normale display del peso.

Se programmato come approvato con I'interruttore metrologia in posizione ON, la modalita di
incremento della precisione di 10 volte & visualizzata per cinque secondi, dopo di che viene
ripristinata autfomaticamente la precisione normale. Quando viene aumentata la precisione, la
stampa viene disabilitata e il ferminale viene programmato come approvato.

Stampa

La funzione di stampa (stampa richiesta) pud essere avviata premendo il tasto funzione STAMPA
|::—> sulla tastiera principale, sui softkey personalizzati di richiesta della stampa o in maniera
aufomatica. La stampa richiesta di dati pud essere anche avviata come parte di una particolare
sequenza operativa o da uno speciale software applicativo. Un messaggio di sistema “Prinfing"
(Stampa in corso) (visibile in Figura 2-9) viene visualizzato per 5 secondi, quando il terminale sta
eseguendo un comando di stampa.

Blocco della stampa

Blocco della stampa ha la funzione di imporre un solo oufput di stampa per fransazione. Blocco
della stampa puo essere abilitato o disabilitato. Se abilitato, il comando di stampa non ha effefto
fino a che il peso lordo misurato supera la soglia del blocco della stampa. Dopo I'esecuzione del
comando di stampa per la prima volta, eventuali comandi di stampa successivi non hanno effetto
fino a che l'indicazione del peso lordo scende al di softo della soglia di reimpostazione del blocco
della stampa. Se un comando di stampa é bloccato dal blocco della stampa, viene generato un
errore sincrono " seconda stampa non consentita.”

Stampa aufomatica

L'avvio automatico di una stampa richiesta avviene al superamento della soglia minima da parte
del peso lordo in assenza di movimento sulla bilancia. Dopo I'avvio, il peso lordo deve essere
tornare al di sotto della soglia di reimpostazione prima di una successiva stampa automatica.
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La stampa automatica pud essere abilitata o disabilitata. La stampa automatica puo essere avviata
e reimpostata da un peso che supera le soglie 0 da una deviazione del peso da una precedente
lettura stabile.

Ripeti sfampa

Il softkey Ripeti stampa @ consente la stampa della stampa richiesta piu recente, oppure una
stampa personalizzata da un‘applicazione, che viene stampata nuovamente con una DOPPIA
intestazione per distinguerla dalla stampa originale.

Per avviare la funzione di ripetizione della stampa, aggiungere il softkey Ripeti stampa alla pagina
principale. Premendo questo softkey si avvia una stampa ripetuta dell'ulfimo collegamento elencafo
di stampa richiesta elencato nelle assegnazioni reperibili in Configurazione > Comunicazioni >
Connessioni.

E possibile contrassegnare I'intestazione o il pié di pagina di un modello di stampa come
"DUPLICATO" per indicare che i dati nel modello sono stati generati come ripefizione di una
comunicazione precedente.

Attivatore di stampa personalizzata

| fre aftivatori di stampa personalizzata By B By disponibili in IND560x funzionano come un
comando standard di stampa, ma non attivano la registrazione alibi, la fotalizzazione o
I'aggiornamento del confatore di transazione.

NOTA: questo & un cambiamento nella funzionalita infrodotto nel firmware v4.03, relativo al modo
in cui IND560x gestisce i modelli di stampa contenenti dati sensibili dal punto di vista metrologico.

Con le versioni del firmware 3.04 e versioni precedenti, I'uso degli atfivatori di stampa
personalizzata era semplicemente quello di frasmettere dati non metrologici dal terminale. Con il
passare del fempo, ¢ diventato chiaro che gli atfivatori di stampa personalizzata venivano usati per
trasmettere informazioni sensibili dal punto di vista metfrologico, come dati di peso. Tuftavia, in
tutte le versioni precedenti alla v4.03, gli atfivatori di stampa personalizzata non erano soggetfti agli
stessi tipi di controlli di validita rispetto alla richiesta di stampa standard. Gli aftivafori di stampa
personalizzata sono stati in grado nel fempo di tfrasmettere dati di peso sensibili metrologicamente
anche in particolari condizioni, come movimento, sovracapacita, ecc.

Nei terminali con il firmware v4.03, i modelli trasmessi da un attivatore di stampa personalizzata
vengono valufati per i seguenti tipi di dati condivisi, che indicano se il modello contiene
informazioni sulla bilancia metrologicamente sensibili: ce, cs, tz, wk, wm, ws, wt. Se il modello
contiene uno di questi campi di dati condivisi, verranno verificati i seguenti stati:

e Zero all'accensione non cafturato

e Sovracapacita

e Sotto zero

e Dati OK

e Moltiplicatore 10 abilitato (x10), terminale in modalitd approvata
e Soglia minima di stampa non raggiunta fra le richieste di stampa

e (Condizione di blocco della stampa non soddisfafta
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2.6.7.

e Bilancia in movimento

Nel firmware v4.03, eccetto per il movimento, ciascuna di queste causa un errore immediato. In
caso di movimento, il terminale aftende che sia trascorso il periodo di fimeout del movimento,
quindi o comanda la stampa (se € stata raggiunta la condizione di stabilitd), o visualizza un
errore.

MinWeigh (Peso minimo)

Alcune industrie, come quella alimentare e farmaceutica, richiedono la garanzia che |'aftrezzatura
di pesa selezionata per misurazioni parficolari sia adeguata alle loro esigenze produttive. Una
maniera per garantire la scelta appropriata dell'attrezzatura di pesa e concretizzata dalla creazione
e dall'ufilizzo di un valore minimo di pesata (MinWeigh), al di softo del quale non puo essere
utilizzato un pezzo particolare dell'aftrezzatura di pesa.

Quando la funzione MinWeigh & abilitata, puo essere premuto il softkey MINWEIGH V\'}ﬂ{;‘h per
avviare la funzione MinWeigh, che confronta il peso netfo attuale con il valore MinWeigh
programmato. Se il peso netfo € maggiore o uguale a MinWeigh, tutte le funzioni dell'attrezzatura si
comportano normalmente. Se il valore assoluto del peso nefto € inferiore a MinWeigh, il display di
pesa include un simbolo di MinWeigh & lampeggiante a sinistra del peso. Se I'ufente fenta di
registrare il peso in fale situazione, il tabulafo include anche un asterisco ().

Per istruzioni passo-passo sulla configurazione MinWeigh, consultare il Capitolo 3,
Configurazione, Bilancia, MinWeigh.
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Richiama informazioni

Per accedere alla schermata di richiamo dove sono disponibili i seguenti softkey, premere il softkey
RICHIAMA INFORMAZIONI $D:

ﬁ Richiama peso Visualizza le letture attuali di peso lordo, netto e tara.
i Informazioni sul visualizza informazioni sul sistema, compreso il modello e il numero di
sistema serie, I'ID del terminale 1, I'ID del terminale 2, I'ID del ferminale 3 e

informazioni sull'hardware e sul software. Tali informazioni di ID
vengono immesse in modalitd Configurazione (per ulteriori informazioni
sull'immissione dell'ID del terminale, consultare il Capitolo 3,
Configurazione, Terminale, Dispositivo).

M Richiama metrologia  Visualizza il numero di controllo della metrologia (MCN) del terminale,
se il ferminale & approvato 0 meno, e la data e I'ora dell'ultima taratura.
Sulla versione IDNet ad elevata precisione, viene visualizzato anche il
codice identificativo (fracciatura taratura).

@ Richiama totali Visualizza il conteggio delle fransazioni di subtofali e fotali e il peso
fotale per il ferminale. Premere il softkey CANCELLA SUBTOTALE (G §)
per cancellare i subtotali. Premere il softkey CANCELLA C per cancellare
totali e subfotali. Per stampare un report dei fotali, premere il softkey

STAMPA &

Tenere presente che se le funzioni Cancella fotale e Cancella subtotale
dopo la stampa sono abilitate nella configurazione, tali valori saranno
cancellati dopo la stampa. Le funzioni di stampa e di eliminazione della
Tabella Richiama totali sono accessibili sono per gli ufenti livello di
accesso di supervisore 0 superiore.

Confronto con target

Il confronfo con target € utilizzato per confrontare il peso lordo o il peso netfo sulla bilancia con un
valore target predeterminato. Questa caratteristica puo essere utile sia nelle procedure manuali che
in quelle automatiche. Ad esempio, un sistema di riempimento automatico che utilizza il confronto
con target puo fornire un segnale Avvio al terminale IND560x perché controlli che il sistema di
alimentfazione riempia un contenitore fino a un valore target desiderato.

Un esempio di applicazione della procedura manuale pud essere rappresentafo da una stazione di
pesa confrollata, in cui un operafore controlla il peso netto delle confezioni. Il terminale IND560x
puo ufilizzare la propria funzione di confronto con Itarget per fornire una chiara indicazione Sopre -
OK - Sotfo per aiutare I'operatore a stabilire se il peso di ciascuna confezione e accettabile 0 meno
rispetto al peso ideale.

[l confronto con Ifarget viene utilizzato piu spesso in due tipi di applicazioni:

o Trasferimento materiale — Laddove si richiede che un dispositivo di controllo venga disattivato
quando viene oftenuto un valore target.

e Applicazioni Sopra/Sotto — laddove occorre classificare un carico sulla bilancia come superiore
o inferiore a un valore target 0 compreso in una gamma di tolleranza farget.

La frequenza con cui il terminale IND560x effeftua il confronto con Itarget (per bilance con celle di
carico analogiche o basi SICSpro) € pari a 50 lefture al secondo. La frequenza di confronfo per le
basi IDNet ad elevata precisione dipende dal modulo della base.

METTLER TOLEDO IND560x Guida dell'ufente 2-25



Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei parametri relativi alle operazioni di confronto con
ltarget, consultare il Capitolo 3, Configurazione, paragrafo Applicazione, Memoria, Tabella farget e
funzionamento, Target.

2.6.9.1. Applicazioni Trasferimento materiale

Se il confronto con lfarget del terminale IND560x viene utilizzato per controllare il flusso di
materiale, I'applicazione puo essere classificata come applicazione Trasferimento materiale. Tali
tipi di applicazioni generalmente funzionano in automatico ma anche in manuale. Per aggiungere
0 rimuovere peso dalla bilancia viene ufilizzato un sistema di alimentazione a singola o doppia
velocita. Il terminale controlla le variazioni di peso e le confronta con un farget immesso
precedentemente e con altri parametri di controllo.

Di seguito sono riportate alcune definizioni che chiariscono alcuni termini ufilizzati in applicazioni
Trasferimento materiale:

Inferruzione Una volta messo in pausa un processo di confronto con valori di destinazione, &
possibile arrestarlo del tutto premendo il softkey Interrompi @ sotto il softkey

Controllo di destinazione ’l‘<_~la oppure azionando Pausa destinazione/Interruzione
ingresso discreto. Se viene selezionafa un'inferruzione, la procedura di confronto con

[target viene inferrofta.

Output coincidenti  Un output coincidente & sempre affivo e non richiede un segnale di avvio o di arresto.
Se il peso sulla bilancia & inferiore al valore target meno il valore di versamento, gli
output sono aftivi ("on"). Se il peso sulla bilancia & superiore al valore farget meno il
valore di versamento, gli output non sono aftivi ("off"). Questo tipo di output
generalmente richiede una logica esterna per il controllo direffo dei sistemi di
alimentazione.

Output simultanei  Viene descritto il funzionamento dell'output di alimentazione in un sistema di
alimentazione a doppia velocita. Se il fipo di alimenfazione & programmato in
simultaneq, I'output di alimentazione & attivo quando I'output di alimentazione rapida
e affivo e continua a funzionare fino a quando il peso raggiunge il valore target meno
il valore di versamento. All'inizio di una procedura di confronto con ltarget, & affivo sia
I'output di alimentazione veloce che I'output di alimentazione a velocita normale. E
I'opposto di output indipendenti.

Output Si riferisce alla connessione di alimentazione fisica utilizzata per I'alimentazione
alimentazione veloce in un sistema di alimentazione a doppia velocitd. Questo output non viene
veloce utilizzafo in un sistema di alimenfazione a singola velocitd.

Output Si riferisce ala connessione di alimentazione fisica ufilizzata per I'alimentazione piu
alimentazione lenfa in un sistema di alimenfazione a doppia velocita o all'unico output di

alimentazione in un sistema di alimentazione a singola velocitd.

Alimentazione fine Il valore immesso per il quantitativo di materiale da alimentare nella frequenza di
alimentazione piu lenta in un sistema di alimentazione a doppia velocita. Questo
valore ¢ il valore di versamento vengono softratti dal valore farget per determinare il
punto di disattivazione dell'output alimentazione veloce.
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Output
indipendenti

Output chiusi

Modalita di
tfrasferimento
materiale

Pausa

Ripresa

Versamento

Awia

Destinazione

Tolleranza

Viene descritto il funzionamento dell'output di alimentazione in un sistema di
alimentazione a doppia velocitd. Se viene programmato un fipo di alimentazione
indipendente, I'output alimentazione non si disattiva fino alla disattivazione dell'output
alimentazione veloce. Solo una velocita dell'alimentatore alla volta & aftiva. E
I'opposto di output simultanei.

Gli output chiusi si disaftivano al raggiungimento del peso target meno il valore di
versamento e rimangono disattivati (a prescindere da ulteriori variazioni di peso) fino
al ricevimento di un segnale di avvio. Tali tipi di output generalmente non richiedono
una logica esterna per eseguire sequenze standard di peso in entrata 0 peso in uscita.

La modalita di confronto con Itarget che consente di controllare la distribuzione di un
quantitativo di materiale misurato da un confenitore o un recipiente a un altro. Il
trasferimento pud avvenire per immissione o emissione di materiale da un contenitore
0 un recipiente. Comprende i fermini tradizionali, ad esempio peso in uscita, peso in
entrata, riempimento e dosaggio.

E disponibile una funzione di pausa nel controllo del confronto con ltarget nel caso in
cui un confronto valori target debba essere temporaneamente messo in pausa. E

possibile fare cio premendo il softkey Pausa @ sotto il softkey Controllo di

destinazione 'Izb oppure affivando un ingresso discreto programmato come
Interrompi/Pausa destinazione. Con la messa in pausa, I'alimentazione viene rimossa
dagli output discreti Alimentazione e Alimentazione rapida (se utilizzata). Dopo la
messa in pausa di un confronto con lfarget, la procedura pud essere ripresa o
interrotta.

Una volta messo in pausa un processo di confronfo con valori di destinazione, &
possibile ripristinarlo premendo il softkey Ripresa @ oppure atfivando un ingresso

discrefo come Awvio destinazione/Ripresa. Quando viene ripreso un confronfo con
ltarget, questo continua a utilizzare i valori target originari.

La quantitd di materiale che viene aggiunta (su un peso in enfrafa) o rimossa (Su un
peso in uscita) dalla bilancia dopo che I'alimentazione finale viene disattivata. In una
procedura di peso in entrata, questo & il materiale in sospensione che continua
ancora a cadere sulla bilancia quando I'alimentazione viene disattivata. Questo valore
viene soffratto dal valore target per stabilire quando viene disaftivato I'output
alimentazione.

Quando si utilizzano target chiusi, la condizione predefinita & la chiusura impostata o
in condizione di disattivazione ("off"). Per attivare ("on") gli output, & necessario un
segnale di avvio. Questo potrebbe essere il softkey Avvio @ un ingresso discrefo
programmato come Avvio destinazione / Ripresa oppure mediante il softkey Controllo
di destinazione ']zlz

Il valore target ¢ il valore del peso che rappresenta Itarget finale della procedura di
trasferimento del materiale. Se il contenifore deve essere riempito con 10 kg di
materiale, il valore target & 10 kg.

L'intervallo di peso al di sopra e al di softo del valore target che viene accettato come
"tollerabile" nel confronto con Itarget. La tolleranza pud essere immessa sia come
deviazione del peso dallfarget, sia come deviazione percentuale dalltarget, a seconda
della configurazione.
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2.6.9.1.1.

Controllo destinazione

Dal ferminale sono disponibili due differenti livelli di controllo del valore target per la modalita
Trasferimento materiale. Per utilizzare 1'uno o I'altro tipo di controllo automatizzato, deve essere
abilitata la chiusura degli oufput. Per le applicazioni semplici, per iniziare il processo di confronto
con valori di destinazione € necessario solo il softkey AWIO <D Non sono previsti alfri controlli. Il
confronto viene completato, quindi la chiusura imposta le uscite come FALSE fino alla successiva
volfa in cui viene premuto il softkey AWIOQ}.

Per queste applicazioni in cui sono necessari piu controlli, per una pausa occasionale o per
interrompere una procedura di confronto, viene utilizzato il softkey CONTROLLO TARGET 'IZL
Premendo il softkey CONTROLLO TARGET 'lZl« viene visualizzata una vista per il confronto con
ltarget con lo stato del confronto e i softkey appropriati. Le modalita di stato possibili sono Pronto,
In corso o In pausa. | softkey di controllo appropriati includono AWIO (D PAUSA @ e STOP @
Nelle Figura 2-10, Figura 2-11 r Figura 2-12 é mostrafo un esempio di ciascuna visualizzazione
del controllo targef.

Figura 2-10: Esempio dello stato Pronto in Controllo target

Softkey
PAUSA

Figura 2-11: Esempio dello stato In esecuzione in Controllo target

Softkey
INTERROMPI
(STOP)

Figura 2-12: Esempio dello stato In pausa in Controllo target
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Applicazioni Sopra/Sotto

Se il confronfo con Itarget del ferminale IND560x viene utilizzato per confrollare il flusso di un
prodotto, I'applicazione pud essere classificata come applicazione Sopra/Sotto. Tali tipi di
applicazioni generalmente funzionano in automatico ma anche in manuale. La visualizzazione di
SmartTrac indica la classificazione del peso collocato sulla bilancia, e puo essere utilizzato un
input/output discreto per avviare spie esterne e altri controlli. Il ferminale confronta il peso aftuale
con un target immesso precedentemente con valori di folleranza o con limiti di zona e indica i
risultati. Di seguito sono riportate alcune definizioni che chiariscono alcuni termini utilizzati in
applicazioni Sopra/Softo. Per applicazioni Sopra/Softo valgono le seguenti definizioni:

Sovralimite

Modalita
Sopra/Sotto

Destinazione

Tolleranza

Softo il limite

Zone

Se nella configurazione viene selezionata una modalita di folleranza o un "valore peso”, il
terminale IND560x non richiede I'immissione di un valore farget. In tale modalitd, vengono
immessi solo i limiti superiore e inferiore per la zona OK. Quando viene eseguita una tale
programmazione, il valore del limite superiore rappresenta il peso massimo che viene
classificato OK. Ogni peso al di sopra di fale valore viene classificato Over.

La modalita confronfo con Itarget che prevede classificazioni in tre zone del peso sulla
bilancia. La classificazione pud essere Inferiore se il peso & inferiore al valore farget meno
la folleranza negativa, OK se & compreso nell'infervallo di folleranza, Superiore se &
superiore al valore target piu la folleranza positiva.

Ltarget rappresenta il valore di peso ideale del prodotfto. Se un contenitore pesa esattamente
10 kg, il valore target & 10 kg.

L'intervallo di peso al di sopra e al di sotfo del valore target che viene accettato come "OK"
nel confronfo con Itarget. La tolleranza pud essere immessa sia come deviazione del peso
dalltarget, sia come deviazione percentuale dalltarget, sia come peso assoluto (margini di
zona), a seconda della configurazione.

Se nella configurazione viene selezionata una modalita di folleranza o un "valore peso", il
terminale IND560x non richiede I'immissione di un valore target. In tale modalita, vengono
immessi solo i limifi superiore e inferiore per la zona OK. Quando viene programmato per
tale modalitd, il valore del limite inferiore rappresenta il peso minimo che viene classificato
OK. Ogni peso al di sotto di tale valore viene classificato Inferiore.

Il terminale IND560x prevede tre differenti classificazioni o "zone" nella modalita
Sopra/Sotto. Le zone sono Inferiore, OK e Superiore.

Immissione del parametro Confronto con Itarget

Per immettere parametri di confronto con Itarget, modificare direttamente i record attivi o caricarli
con dati provenienti da un record Tabella farget.

Modifica direfta di record atfivi

Per modificare direttamente un record attivo:

1. Premere il softkey DESTINAZIONE i—}l (per ulteriori informazioni sulla configurazione della
visualizzazione di softkey, consultare il Capitolo 3, Configurazione, paragrafo Terminale,
Softkey). Viene visualizzata la schermata Valori aftivi.

Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere i campi disponibili per la modifica.

3. Premere il tasto INVIO per selezionare un campo da modificare.
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4. A seconda che sia stata selezionata la modalita Trasferimento materiale o Sopra/Sotto e del
tipo di folleranza selezionato, il record target attivo visualizza campi da modificare differenti.
Utilizzare i tasti numerici e di navigazione per immettere i valori di tutti i campi.

Tolleranza in modalita Tolleranza in modalita Sopra/Sotto
Trasferimento materiali: Deviazione del peso 0 %

Entrambe le modalita rispetto alltarget Valore peso
Destinazione Destinazione Sovralimite
Versamento Tolleranza positiva Sotto il limite

Flusso fine Tolleranza negativa
Tolleranza positiva
Tolleranza negativa

5. Utilizzare i tasti alfabetici per immettere una descrizione.
6. Premere il softkey OK 25 per accettare le modifiche al record attivo.

7. Per tornare alla schermata delle operazioni di pesa senza salvare le modifiche ai record attivi,
premere il softkey ESCI @

2.6.93.2. Caricamento di record Tabella farget

I softkey MEMORIA TARGET @ puo essere utilizzato in due modi per caricare record Tabella target:
Accesso rapido e Selezione da elenco.

Accesso rapido

Utilizzare la modalita Richiamo rapido quando e nofo I'ID del record Tabella farget da caricare.
Utilizzare il tastierino numerico per immettere I'ID e premere il softkey MEMORIA TARGET @ per
caricare il record. Se il record & disponibile, i dati vengono caricati. Se il record non viene trovato,
viene visualizzato il messaggio di errore “ID non trovato”.

Selezione da elenco

Utilizzare la modalita Selezione da elenco quando non si conosce I'ID del record Tabella farget. Per
utilizzare la modalita Selezione da elenco:

1. Premere il softkey MEMORIA TARGET @ senza la previa immissione di dati. Viene visualizzata
la schermata Ricerca target.

Immettere restrizioni della ricerca o lasciare intatte le selezioni per recuperare tutti i record.
3. Premere il softkey RICERCA @ﬁper visualizzare i record selezionati nella tabella.

Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere I'elenco fino a quando viene evidenziato il
record desiderato.

5. Per caricare i record selezionati dalla tabella, premere il softkey OK .

6. Premere il softkey ESCI @per tornare alla schermata delle operazioni di pesa senza caricare
il record.
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Utilizzo di dati condivisi per la selezione dei record

In alternativa, & possibile ufilizzare il server di dati condivisi per attivare i record target memorizzati
nella tabella target. Fare riferimento al riferimento dei dati condivisi reperibili sul CD di
documentazione, per le istruzioni specifiche.

Unita di misura target

Qualora vengano stabilite unita secondarie e/o ferziarie nell'IND560x, € possibile recuperare i
record farget che ufilizzano fali unita dalla fabella farget nello stafo del target atfivo. L'IND560x
converte il record recuperafo nelle unita attive quando questo viene richiamato. Premendo il softkey
TARGET l% verranno visualizzate le unita originali richiamate dalla tabella farget.

Nel caso in cui si tenti di recuperare un record dalla fabella targef che non ufilizza unita primarie
secondarie o terziarie, viene visualizzato un messaggio di mancata corrispondenza delle unita che
indica che il recupero del record non € riuscito.

2.6.10. Comparatori

| comparatori sono destinazioni semplici, cinque delle quali possono essere configurate nelle
impostazioni. Sono controllate per coincidenza o per confronto con un intervallo. L'origine per il
confronto puo essere Peso lordo, Peso visualizzato, Frequenza o assegnata da un‘applicazione
TaskExpert personalizzata. Quando assegnati alla schermata iniziale, il softkey Comparatore ~ |(_
consente accesso diretto ai comparatori. Questa schermata visualizza ciascun ID, Descrizione,
Limite, Unita, Limite alto (se applicabile) e operatore Attiva dei comparatori. E possibile modificare
solo il valore(i) di limite. Per modificare i parametri diversi dai limiti, € necessario accedere alla
schermata di configurazione del comparatore nelle impostazioni.

Per accedere alla pagina di modifica del limite del comparatore direttamente dalla schermata
iniziale, premere il numero ID del comparatore, e quindi il softkey Comparafore "|(_. Se il numero
ID non & noto, premere il softkey Comparatore, utilizzare i tasti SU/GIU per selezionare il
comparatore desiderato dall’elenco e premere il softkey Modifica / .

E Per i comparafori di gamma, il valore del limite superiore deve sempre essere maggiore del
valore limite.

Quando il valore affivo & <, <=, =, >= or >, l'origine selezionata viene confrontata con il peso di
destinazione. Quando il valore attivo rientra (>_ _<) o si trova fuori gamma (_< >_), l‘origine
selezionata viene confrontafa a una gamma definita dai valori del limite e del limite superiore.

2.6.10.1. Utilizzo dei comparatori
Per essere ufilizzato, un Comparatore deve essere assegnato a un’uscifa discreta.

2.6.10.1.1. Comparatori del valore di destinazione

In questo caso, I'uscita sard avviata a seconda delle impostazioni attive. Ad esempio, se
I'operatore attivo &€ <= (minore o uguale a) e il limite € di 1000 kg, I'uscita verra disattivata
quando il valore misurato raggiunge i 1000 kg.

2.6.10.1.2. Comparatori di intervallo

Nel caso di un comparatore di modalita di intervallo, il valore limite configura la piu bassa delle
velocita che definisce I'intervallo, entro o olire (a seconda dell’operatore) I'uscita atfiva. Ad
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esempio, se |'operatore attivo rientra (>_ _<), il limite & 3,0 kg/sec e il limite superiore & pari a 8
kg/sec, 'uscita sara attiva purché la velocita rimane compresa tra 3 e 8 kg/sec. Se la velocita ¢ al
di sotto i 3 o supera gli 8 kg/sec, I'uscita verra disattivata.

E Tenere presente che il valore di velocita configurato nelle impostazioni in Bilancia > Frequenza
consente la definizione delle unita di peso e di tempo, insieme con il periodo fra le misurazioni
e il numero di misurazioni medie per generare il valore di uscita.

E Se le informazioni di pesa nel terminale non sono piu valide, sul display della velocita viene
visualizzato 0.000.

Un Comparatore di intervallo pud anche utilizzare il peso visualizzato o lordo come origine. Ad
esempio, se il peso visualizzato (possibilmente un valore netto, che consente il peso di un
serbatoio) & I'origine, I'operatore aftivo € Fuori, il limite e il limite superiore sono rispettivamente
1000 kg e 1500 kg, I'uscita rimane aftiva se il valore d'origine rimane al di sotfo dei 1000 kg. In
questo caso & necessario impostare un valore sufficientemente elevato del limite superiore per
garantire che, una volta raggiunto il limite e una volta disattivata I'uscita, non ¢’e versamento
sufficiente per raggiungere il limite superiore e riaftivare I'uscita.

2.6.11. ID

La funzione ID fornisce un modo conveniente e semplice per garantire che una serie di un
operazione venga sempre eseguita allo stesso modo. Ciascuna fase deve essere accompagnata da
un prompt sullo schermo che avverte I'operatore di eseguire un’azione, oppure da un messaggio
che indica che il terminale sta eseguendo un comando. Queste fasi possono comprendere
I'immissione dei dati (framite il tastierino numerico, i fasti alfanumerici o altri tipi di input come un
lettore di codice a barre) e azioni (ad esempio la sistemazione di una confezione sulla bilancia, la
registrazione di una fara o la stampa di un biglietto per la transazione). Quando viene completata
una fase, premendo il fasto INVIO si passa alla successiva.

E possibile programmare fino a 20 fasi e la sequenza pud essere avviata in uno dei due modi:

e Manualmente, tramite il softkey ID | D)
o Automaticamente, framite le lefture del peso soglia e del peso reimpostato dalla bilancia

Se la sequenza viene avviata manualmente, pud essere programmato per ripefere tutte le fasi fino
alla pressione del softkey USCITA \ 0 del softkey ESC @ durante la selezione di un campo di
immissione alfanumerico.

Quando la modalita ID viene impostata per funzionare automaticamente, la sistemazione di un
peso sulla bilancia che supera un valore soglia pre-configurato avvia la sequenza. Quando sono
state eseguite tutte le fasi e il peso & stato rimosso, la leftura dalla bilancia scende al di softo del
valore reimpostato. A questo punto il terminale & pronto per avviare la sequenza ID successiva.

Per i deftagli relativi alla configurazione della modalita ID, fare riferimento al Capitolo 3,
Configurazione.

2.6.12. SmariTrac™

SmartTrac e una visualizzazione grafica del peso lordo o0 nefto come selezionato nella
configurazione. SmartTrac sul ferminale IND560x ufilizza un tipo di visualizzazione a grafico a
barre per la modalita Trasferimento materiali e una grafica a tre zone per la modalita Sopra/Sotto.
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2.6.12.1. Modalita di frasferimento materiale

L'operatore aggiunge materiale fino a che il valore misurato rientri in un limife di tolleranza
accettabile. Generalmente un operafore aggiunge materiale rapidamente quando il contenifore non
€ ancora prossimo al riempimento, e piu lentamente quando ci si approssima al valore target.

E possibile configurare il display SmariTrac nelle impostazioni come Piccolo, Medio o Grande. Ogni
dimensione prevede la visualizzazione di un differenfe farget e differenti informazioni sul peso. La
Figura 2-13 mostra la dimensione piccola, la Figura 2-14 la media e la Figura 2-15 la grande.

Display peso
\ u ? 5 0 n BI'G SmariTrac che
indica peso
m sulltarget
prooni Emart . :
L—"’l $ |-Trac| # I I*‘I’wﬂ;‘j

Figura 2-13: SmartTrac Trasferimento materiali di piccola dimensione

Display peso
| 0,7500kg BiG

Descrizione | | =4 hIrdet ~_ SmarfTrac

destinazione
4 0 75Skg
- g
<D [ @ [Pl

Figura 2-14: SmartTrac Trasferimento materiali di media dimensione

|

1
Nessun peso

visualizzato
Descrizione /T £3t target
destinazione b | L F SmarfTrac

Valori target e

= 0, Skd 40,08 0o
=1 R & el

Figura 2-15: SmartTrac Trasferimento materiali di grande dimensione

Anche se il grafico a barre appare continuo, in realtd puo essere spezzato in quattro sezioni o
intervalli separati. A seconda dei valori di folleranza e target ufilizzati, tali sezioni grafiche possono
riempirsi a velocita singola, doppia o fripla. La Figura 2-16 illustra gli intervalli.
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26.12.1.1.

26.12.1.2.

2.6.12.1.3.

26.12.1.4.

2.6.12.1.5.

2.6.12.2.

B|/C D

*

10% -Tol Obiettivo  +Tol
dell’obieftivo

Figura 2-16: Intervalli di visualizzazione del grafico a barre SmartTrac

Tolleranza negativa

L'intervallo Tolleranza negativa e quello identificato con "A" in Figura 2-16. Tale intervallo
rappresenta la quantita di materiale a partire dal 10% del valore target meno il valore di tolleranza
negativa. Il grafico a barre comincia a riempire la regione "A" quando viene aggiunto piu del 10%
delltarget. Fino al raggiungimento del 10% non si verifica alcun riempimento.

Tolleranza negativa accettabile

La regione B in Figura 2-16 rappresenta la zona della folleranza accettabile al di softo del valore
target.

Sull'obiettivo

Quando il valore misurato corrisponde esatfamente al valore target viene visualizzata un friangolo
vuofo (v. Figura 2-17).

A

Figura 2-17: Triangolo Sull'obiettivo

Tolleranza positiva accettabile

La regione C in Figura 2-16 rappresenta la zona della folleranza accettabile al di sopra del valore
target.

Tolleranza positiva

La regione D in Figura 2-16 rappresenta la zona della tolleranza inaccettabile al di sopra del valore
target. Nella Regione D, la velocita di riempimento ridiventa quella della Regione A. Se il valore
misurafo & abbastanza grande per cui il numero di colonne di punti richiesto per la visualizzazione
supera quello disponibile, la visualizzazione viene saturata. Ulteriori incrementi del valore misurato
non hanno effetfo sulla visualizzazione grafica.

Modalitd Sopra/Sotto

Per SmartTrac Sopra/Sotto sono possibili tre dimensioni selezionabili nella configurazione. Ogni
dimensione prevede la visualizzazione di un differente target e differenti informazioni sul peso. La Figura
2-18 mostra la dimensione piccola, la Figura 2-19 la media e la Figura 2-20 la grande. Tenere
presente che la Figura 2-18 illustra un display a struttura mista con la visualizzazione
contemporanea delle immagini di Inferiore, OK e Superiore.
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Display peso

Figura 2-18: Visualizzazione Sopra/Sotto di piccola dimensione

Descrizzione

Display peso -
target

Target peso
SmartTrac -

Figura 2-19: Visualizzazione Sopra/Sotto di media dimensione

Nessun peso

visualizzato Descrizione target

Valori farget e
folleranza

SmartTrac

Figura 2-20: Visualizzazione Sopra/Sotto di grande dimensione

2.6.12.2.1. Meno del 10% dell target

Finche il peso sulla bilancia non raggiunge il 10% del valore di destinazione, viene visualizzato il

simbolo Softo come una linea tratteggiata <. oppure =z e le uscite discrefe vengono
disabilitafe. Il simbolo della zona Inferiore diventa pieno e le entrate discrete divengono attive
quando viene aggiunto piu del 10% delltarget.

2.6.12.2.2. Softo zona

La zona Inferiore &€ mostrata in Figura 2-18 nel simbolo a sinistra, e anche in Figura 2-19. Questa
classificazione di zona viene visualizzata quando il peso sulla bilancia € maggiore del 10%
delltarget ma & minore del valore delltarget meno il valore della folleranza negativa. Se un output
discrefo € stato assegnato alla zona Inferiore, tale output viene aftivato quando il peso si trova in
tale zona.

26.12.2.3. Zona OK

Quando il peso sulla bilancia si trova fra Itarget meno la tolleranza negativa e ltarget piu la
tolleranza positiva, viene visualizzato il simbolo OK. Tale simbolo € lo stesso per tutte le
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dimensioni di SmartTrac ed € visualizzato in Figura 2-14 al centro. Se un output discreto ¢ stato
assegnato come tolleranza OK, tale output viene attivato quando il peso si frova in fale zona.

2.6.12.2.4. Sopra zona

La zona Over e mostrata in Figura 2-18 nel simbolo a destra, e anche in Figura 2-20. Questa
classificazione di zona viene visualizzata quando il peso sulla bilancia &€ maggiore del valore target
piu la tolleranza positiva. Se un output discreto & stato assegnato alla zona Sopra, tale output viene
aftivato quando il peso si frova in tale zona.

2.6.13. Data e ora

La dafa e I'ora vengono ufilizzate per report, resoconti dafa/ora di errori e transazioni e servizi di
awvio aftivita. La funzione DATA E ORA @'ﬁ abilita I'accesso alla schermata Imposta Data & Ora
dove I'utente puo impostare la data e I'ora, incluse le ore, i minuti, il giorno, il mese e I'anno.
Quando viene impostata I'ora, i secondi partono da O.

Anche se il formato per data e ora puo essere selezionato in base al luogo, I'ufilizzo di data e ora
nei file di registro non & selezionabile. | formati di data e ora sono sempre fissati come:

Data  AAAA/MM/GG (ad esempio, 23 luglio 2007 genera la data in formato fisso 2007/07/23)

Ora HH:MM:SS memorizzati nel formato delle 24 ore (ad esempio, le 10:01.22 serali
generano I'ora in formato fisso 22:01:22).

2.6.14. Report

Dalle tabelle di database possono essere generafi, visualizzati e stampati report comprendenti:

e Memoria alibi (solo visualizzazione)
o Tabella tare
o Tabella target

Per generare report di tabella, il softkey REPORT ﬂj deve essere visualizzato sulle schermate
operative. In alfernativa, & possibile generare report delle tabelle solo nella configurazione.

2.6.14.1. Per generare un report

1. Premere il softkey REPORT E Viene visualizzata la schermata Report (v. Figura 2-21).

. —

(Tabslla tare

Casella di selezione
fipo

Softkey CANCELLA
TOTALI

Softkey STAMPA

Softkey VISUALIZZA
TABELLA

Soffkey ESCI ;R | :

Figura 2-21: Schermata Report
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Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare il tipo di report di tabella di database
desiderato nella casella di selezione.

I softkey CANCELLA TOTALI C* viene visualizzato quando ¢ selezionata la Tabella tare con
tofali abilitati nella configurazione. Se nella configurazione € abilitafo Cancellazione dopo la
stampa per la tabella selezionata, il softkey CANCELLA TOTALI C* non viene visualizzatfo.
Premere il softkey CANCELLA TOTALI C* per cancellare i totali nella tabella selezionata. Viene
visualizzata un'avvertenza che richiede la conferma della cancellazione dei totali della tabella.

Per stampare I'infero report selezionato, premere il softkey STAMPA % Su questa schermata.

E | comandi CANCELLA TOTALI e STAMPA sono accessibili solo agli utenti con un livello di
accesso di Supervisore o superiore.

Per tornare alla schermata principale, premere il softkey USCITA K

Per selezionare un sottogruppo di record dalla fabella, premere il softkey VISUALIZZA TABELLA
@. Viene visualizzata la schermata Search (Ricerca) per i fipi di report selezionati (v. Figura
2-22).

Casella di
ricerca

Casella di
selezione

Confronfo Softkey

RICERCA

Figura 2-22: Schermata Ricerca (Tabella tare)

Per visualizzare tutti i dafi nella tabella, premere il softkey RICERCA @]3 Nelle fabelle vengono
visualizzati solo i campi abilitati nella configurazione.

Per restringere la ricerca:

a. Utilizzare la casella di selezione Campo di ricerca per selezionare un campo di ricerca
desiderato (ad esempio, i campi di ricerca per Tabella tare comprendono Descrizione, ID, n,
Tara e Totale).

b. Utilizzare la casella di selezione Confronto per selezionare criteri di restrizione della ricerca
(nella casella di selezione sono disponibili: minore di (<), minore o uguale a (<=), uguale
a (=), maggiore o uguale a (>=), maggiore di (>) o diverso da (<>)).

c. Utilizzare il tastierino numerico per immettere il criterio di restrizione della ricerca nella
casella di testo (il carattere * € il carattere "cerca tufto" e restituisce fuffi i risultati).

d. Per visualizzare i dati limitati nella tabella, premere il softkey RICERCA m | record che
risultano dalla ricerca vengono sempre elencati in ordine di ID (numero ID in ordine
crescente). In Figura 2-23 ¢ riporfato un esempio di risultati di ricerca per Tabella tare.
Utilizzare i tasti freccia per scorrere a destra o a sinistra per vedere le altre colonne. La
Figura 2-23 costituisce un esempio dei risultati di ricerca per una Tabella tare, con una
serie di visualizzazioni che mostrano tutte le colonne disponibili di dati.
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Figura 2-23: Risultati di ricerca per Tabella tare

2.6.15. Prova di taratura

I terminale IND560x fornisce una sequenza Prova di taratura programmabile che puo contenere
fino a 25 fasi singole. Il fest di taratura guida I'esecutore del fest aftraverso un insieme di fasi
predeterminate e confronta la taratura del terminale con pesi di prova nofi.

Si accede alla prova premendo il softkey PROVA DI TARATURA @ J sulla pagina principale. Viene
visualizzata una schermata in cui € possibile registrare il nome dell'esecutore del fest e immettere il
numero di serie e la capacita di ciascun peso di prova ufilizzato. Tale procedura fornisce un record
tracciabile per il test di faratura.

Si awvia la prova di faratura premendo il softkey AVVIO (D Viene visualizzata una schermata che
fornisce il peso attivo della bilancia,i valori di peso della tolleranza e delltarget e due righe di
istruzioni (ad esempio, dove collocare i pesi). Quando il collaudatore completa queste istruzioni,
preme il softkey OK X e il terminale confronta il peso effettivo sulla bilancia con il peso di
destinazione programmato per questo passaggio. Se il confronto riesce, il test continua con la fase
successiva. Se fallisce, viene visualizzato un messaggio di errore. Dopo la conferma di riscontro
dell'errore, |'esecutore del test puo interrompere il test, ricominciare tale fase o salfarla.

Alla fine del test, & possibile avviare una stampa di tutti i dati del fest di taratura. Per una
descrizione completa del test di taratura, consultare il Capitolo 3, Configurazione, Manutenzione,
Configurazione/Visualizzazione, Test di taratura.

2.6.16. CalFREE™

I terminale IND560 fornisce un metodo per eseguire la taratura di una bilancia senza I'impiego di
pesi di prova. Il mefodo si basa sull'immissione manuale dei dati relafivi alla portata e alle
prestazioni dalla cella di carico o dalla piattaforma della cella di carico. Questo metodo di taratura
puo essere utilizzato per il controllo e la verifica dei sistemi o se come vassoio di pesatura viene
impiegata una struftura di notevoli dimensioni a cui non € possibile applicare i pesi di prova.
METTLER TOLEDO raccomanda di adoperare, quando possibile, i pesi di prova, dal momento che
costituisce il metodo di taratura piu preciso.
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Accesso diretto alla memoria alibi

Memoria alibi memorizza i dati delle fransazioni, che possono essere recuperati per esaminare
informazioni sulle transazioni.

Le informazioni memorizzate in Memoria alibi comprendono:
o Valore confafore fransazioni

e Data e ora di una tfransazione

e Peso lordo, nefto e tara, unita di misura comprese

Per visualizzare Memoria alibi

1. Premere il softkey Alibi Alibi se & programmato come uno dei softkey della posizione iniziale
oppure premere il softkey REPORT El se & programmato come uno dei softkey della posizione
iniziale, quindi selezionare Memoria alibi dalla casella di selezione.

2. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA ,@ Viene visualizzata la schermata Visualizza ricerca
alibi.

3. Utilizzare le caselle di selezione e i campi di immissione dati per immettere informazioni di
ricerca specifiche per restringere la ricerca, o non immettere nulla per visualizzare tutte le
informazioni Tabella memoria alibi.

4. Premere il softkey AVVIA RICERCA E?ﬂil La schermata Visualizza ricerca alibi visualizza i
risultati della ricerca. | record sono ordinati per data e ora con il pit recente mostrato per
ulfimo.

5. Premere il softkey STAMPA % in questa schermata per stampare l'intera tabella memoria
Alibi selezionata.

Ricerche nelle tabelle

E possibile accedere alla ricerca di una tabella mediante vari metodi, incluso il softkey MEMORIA

TARA , il softkey MEMORIA TARGET 9, il softkey Alibi, il softkey REPORT [—] e dalla struttura
del menu.

Per cercare una tabella
1. Accedere alla tabella da visualizzare ufilizzando il metodo appropriafo.
2. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA @ Viene visualizzata la schermata Visualizza ricerca.

3. Utilizzare le caselle di selezione e di immissione dati per immettere informazioni di ricerca
specifiche per restringere la ricerca, o immettere * (il carattere "cerca tutto") per visualizzare tutte
le informazioni sulle fabelle.
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4. Premere il softkey AVVIA RICERCA E?ﬂil La schermata Visualizza ricerca visualizza i risultati della
ricerca.

2.9. Display remoto

Quando configurato in maniera corretta I'IND560x funziona come display remoto per un altro
terminale IND560x o per un alfro terminale Mettler Toledo in grado di gestire I'uscita continua.

Se il terminale remoto IND560x saranno utilizzati per inviare comandi semplici a un altro ferminale
(indicato come terminale master), il master deve essere in grado di acceftare gli input di comando
(CPT2).

E IMPORTANTE: Per I'installazione sicura e la trasmissione dei segnali sono necessarie barriere
adeguate o moduli di comunicazione approvati Mettler Toledo. Fare riferimento allo schema di
controllo 72191600 o alla Guida all’installazione, per le proprieta specifiche dello strumento e
le linee guida del dispositivo.

2.10. Riconnessione automatica al modulo di
comunicazione ACM500

I profocollo di comunicazione tra il terminale IND560x ed il modulo ACM500 richiede che
I'ACMb00 sia acceso per primo. Se I'ACM500 effettua uno spegnimento ed una accensione, sara
visualizzafo il messaggio mostrato nella Figura 2-24. Quando avveniva in passato, era richiesto
agli utenti di riconoscere questo messaggio di pop-up premendo il pulsante INVIO. Inolire, era
richiesto agli ufenti di spegnere e riaccendere manualmente il terminale IND560x per ristabilire la
comunicazione tra il terminale ed il modulo ACM500.

ACHMS00 Com Error,
FPower Egile

IMDSE

AR N 5 R
Figura 2-24: ACM500 Messaggio d'errore COM

Una nuova impostazione nei firmware v3.04 e successivi fornisce all'utente varie opzioni per
ristabilire automaticamente la comunicazione nel caso di una caduta dell'alimentazione del

modulo ACM500. Nel setup, Comunicazione > Connessioni include una nuova impostazione
chiamata Modalita di Riconnessione. Le impostazioni disponibili sono Manuale e Automatica.

2.10.1. Manuale

Nel caso in cui si seleziona Manuale, all'operatore saranno presenfafe due opzioni quando
I'ACM500 mostra un errore di comunicazione sullo schermo (Figura 2-24). Premendo ESC si
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riconosce e si supera il messaggio d'errore, ma il terminale IND560x non eseguird nessuna azione
ulteriore. Premendo OK, il messaggio d'errore si accetta ed il terminale IND560x sara spento e
riacceso al fine di ristabilire la comunicazione con il modulo ACM500.

2.10.2. Automatica

Se si seleziona Automatica, il messaggio d'errore di comunicazione con il modulo ACM500 non
sar@ mai visualizzato sullo schermo e I'utente non potra scegliere se spegnere e riaccendere
I'IND560x. Invece, una volta che il terminale IND560x rileva che il collegamento con il modulo
ACMbBO00 e stafo ripristinato, il terminale IND560x effettuerd automaticamente uno spegnimento ed
una accensione.
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3 Configurazione

Questo capitolo fornisce informazioni sulla configurazione del sistema operativo del terminale
IND560. Viene descritto I'accesso alla modalita di configurazione, in cui & possibile abilitare,
disabilitare o definire funzioni framite I'immissione di valori di parametri in specifiche schermate di
configurazione.

3.1. Accedere alla modalita Configurazione

Alla configurazione del terminale IND560 si accede atftraverso il softkey CONFIGURAZIONE *ﬁ). See
stata abilitata una password di sicurezza, viene visualizzata una schermata della procedura di
accesso (Figura 3-1) e I'utente deve immettere la password corretta per procedere alla
configurazione (per ulferiori informazioni sulla sicurezza e sull'impostazione di una password,
consultare il paragrafo Sicurezza nel capifolo 2, Funzionamento, e in questo capitolo il paragrafo
Opzioni di configurazione, Terminale, Utenti). Per tornare alla schermata iniziale senza immettere
informazioni relative alla procedura di accesso, premere il softkey ESCI (Esc).

Casella immissione
Nome Utente

Casella immissione
Password

Figura 3-1: Schermata Procedura di accesso

Per immettere un nome utente:

1. Premere il tasto INVIO per accedere alla casella di immissione Nome ufente. | softkey diventano
tasti alfabetici (v. Figura 3-2).

Set di tasti alfabetici

Figura 3-2: Schermata Procedura di accesso (tasti alfabetici)

64062164 | 13 | 08/2022 METTLER TOLEDO IND560x Guida dell'utente 3-1



3-2

3.2.

3.3.

2. Utilizzare i tasti alfabetici per immettere il nome utente nella casella di immissione Nome
utenfe.

3. Premere il fasto INVIO. | fasti alfanumerici scompaiono.
Per immettere una password:

1. Con l'etichetta del campo Password evidenziata, premere il tasto INVIO. | softkey diventano
tasti alfabetici (v. Figura 3-2) e viene evidenziata la casella di immissione Password.

2. Utilizzare i tasti alfabetici per immettere la password nella casella di immissione Password.

3. Premere il softkey OK 9}(’. Se il nome utente e la password sono corretti, il terminale entra nella
modalita di configurazione. In modalita di configurazione, viene visualizzata la struttura del
menu di configurazione.

Chiusura della modalita di configurazione

Per uscire dalla modalita di configurazione, selezionare Inizio dalla struttura del menu di
configurazione e premere INVIO. Verra visualizzata la schermata dell'operazione di pesa predefinita.

E In alternativa, quando viene visualizzata la struttura del menu, premere il primo softkey per
uscire.

Struttura del menu Configurazione

Ogni riga della struttura del menu di configurazione si riferisce a un ramo principale (v. Figura
3-3). Alcune diramazioni hanno ulteriori softodiramazioni che divengono visibili quando viene
espanso il ramo principale. Se un ramo principale contiene rami secondari, davanti al nome del
ramo principale viene visualizzato inizialmente il simbolo compresso (=). Dopo I'espansione della
vista del ramo principale, davanti al nome del ramo principale visualizzato il simbolo espanso (a)
e divengono visibili i rami secondari. | rami secondari che non si possono espandere sono defti
"nodi".
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In Figura 3-3 ¢ visibile il primo ramo principale della sfruttura del menu con il ramo principale
Bilancia evidenziato.

‘
Fommes Inizio

£--r - - Impostazione Ramo singulare

RAMO. 3 B ITEE] «— principale con

COMpresso e
_ evidenziazione
B - - == Applicazione

Ramo esteso —» (3------ - Terminale
! ; ————— Dispositivo
f---- Visualizza
Regione
/-Formato ora e data <
--Imposta ora e data
‘ “-Lingua
I-----Contatore transazioni

Ramo secondario
finale (nodo foglia)

|
¢ 77777777 Comunicazioni

& Manutenzione

Figura 3-3: Struttura del menu Configurazione

Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per evidenziare i vari rami della struttura del menu di
configurazione.

Premere il tasto di navigazione DESTRA per espandere un ramo e il fasto di navigazione SINISTRA
per comprimerlo. Quando viene evidenziato un ramo secondario, & possibile evidenziare
rapidamente il ramo principale premendo il tasto di navigazione SINISTRA.

Quando ¢ evidenziato un nodo (ramo singolo non espandibile), ad esempio Dispositivo o
Visualizzazione, premere il tasto INVIO per visualizzare la schermata di configurazione relativa a
tale funzione.

3.3.1. Schermate Configurazione

Le schermate di configurazione consentono I'accesso a campi di dati in cui & possibile
visualizzare, immettere 0 modificare parametri per configurare il terminale all'esecuzione di funzioni
specifiche a seconda delle necessitd.

3.3.1.1. Navigazione

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per spostarsi nelle etichette di campo visualizzate in ogni
schermata di configurazione, e per spostarsi in una seconda e terza schermata di configurazione
nel caso che venga utilizzata pit di una schermata per i campi di configurazione associati a uno
specifico parametro (indicato dalla presenza di una barra di scorrimento). La parte ombreggiata
della barra di scorrimento indica quale schermata & visualizzata.
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Etichefta del campo
evidenziaziata Barra di scorrimento

che indica la prima

schermata delle

impostazione

Barra di scorrimento
che indica la seconda
schermata delle
impostazione

Figura 3-4: Schermate Configurazione (Formato data e ora)

3.3.1.2. Immissione dati

Premere il tasto INVIO per spostare I'evidenziazione dall'etichetta di campo alla casella di selezione

o alla casella di immissione dati in cui immettere 0 modificare i dati (v. Figura 3-5).

Campo valore
(casella di selezione)
con evidenziazione

Figura 3-5: Schermata Configurazione

Se i valori del campo si trovano in una casella di selezione, quando viene premuto il tasto INVIO

viene evidenziata la selezione aftuale.

3.3.1.2.1. Per modificare il valore del campo in una casella di selezione

1. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere I'evidenziazione nell'elenco fino al valore

da selezionare.

2. Premere il tasto INVIO per acceftare la selezione come valore del campo. La selezione viene

visualizzata come valore del campo e viene evidenziata I'etichetta di campo successiva.

Se il valore del campo & rappresentato da una casella di immissione dati ed & possibile immettere

caratteri alfanumerici, vengono visualizzati i tasti alfabetici.
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3.3.1.2.2. Per modificare il valore del campo ufilizzando caratteri alfanumerici:

1. Appena si accede a una casella di immissione dati, i dafi precedenti (se presenti) vengono
evidenziati. Per sosfituire i dafi precedenti, utilizzare i fasti alfabefici e il tastierino numerico per
immettere il valore desiderato.

OPPURE

2. Nel caso che il valore debba solo essere modificato e non sostituito completamente, premere i
tasti di navigazione SINISTRA e DESTRA per spostare il cursore nella giusta posizione.
Posizionare il cursore alla fine dei dati da eliminare e premere il tasto C ogni volta che si
desidera eliminare un carattere.

3. Premere il tasto INVIO per acceftare i caratteri alfanumerici immessi nel campo. La voce viene
visualizzata come valore del campo e viene evidenziata I'etichefta del campo successivo.

Per uscire dalla schermata di configurazione, premere il softkey USCITA \ che si trova nella
prima posizione di softkey. Viene visualizzata la struttura del menu di configurazione con
evidenziafo il ramo della schermata di configurazione da cui si € usciti.

3.4. Panoramica della configurazione

La struftura del menu di configurazione puo essere espansa affinché mositri tutte le diramazioni e i
nodi nella configurazione del terminale. Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare la
schermata di configurazione desiderata.

Vi sono cinque diramazioni principali nel menu di configurazione:

e Bilancia e Comunicazioni
e Applicazione e Manutenzione
e Terminale
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| deftagli relativi a ciascun ramo sono forniti nel paragrafo seguente, Opzioni di configurazione.

La

Figura 3-6 mostra la struttura del menu di configurazione con tufti i rami espansi.

TE—— Login
I Inizio
EF---r--- Impostazione
G}---- Bilancia
l 77777 Tipo

(solo versioni SICSpra)

[S— Capacita & Incremento
! (solo versioni analogico e IDNet)

W Calibrazione
(solo versioni analogico e IDNef)

Frequenza
bz Filtro

L Stabilita

bomme Log o stampare

pmmmme MinWeigh
b e Reset

|

|

% b Tabella messagi

e Tabella target

|
Cr-r-- Operazione

} |

|

|

|

|
o

|

|

Uscite

Modalita Impostaz. Avanzata

E}--r-- Terminal
1

,,,,, Dispositivo

————— Visualizza
&--r-- Nazione
,,,,,, Formato Data & Ora
------ Imposta Data & Ora
. Lingua
: ————— Contatore fransazioni
S Utenti

G;--+- Comunicazione

Gr-+-- Formati

——————— Stringhe
-+-- Reporls
ke Formato
e Tabella fare

,,,,,,, Tabella farget

------ Collegamenti
-+-- Seriale

__________m_________

CF-+-- Rete

1
T EEEE. Ethernet

- E— Awviso e-mail
...... Parameri
_______ Destinatari

S DeviceNet
SR Profibus
S Formato dati

£}---~- Manutenzione

Config./NVisualizza

jozaens log modifiche

[ log manutenzione
[T— Gest. regolazione
{— Regolazione peso

Esequi

S Regolazione peso

& -+ --- Diognostica

....... Visualizza Test
,,,,,,, Test fastiera
Bilancia
(N Uscita cella carico
O Valori di regolazione
P e Statistiche
_______ Test seriale

[}------ Test /O Discreti

lemmmem Locale

i —————— 1/0 remoto 1

i vvvvvv 1/0 remoto 2
lemmmem 1/0 remoto 3
Network Test
Ripristino Flash2
Reset fotale

Figura 3-6: La struttura del menu del terminale IND560 con tutti i rami espansi

B La diramazione TaskExpert € disponibile solo se il modulo software dell'applicazione
TaskExpert & stata installata sull'IND560.

3.4.1. Opzioni di configurazione

Configurare le opzioni del ferminale nelle schermate di configurazione disponibili nei cinque rami

principali del menu di configurazione.

B Se l'interrutfore mefrologia si frova in posizione di approvazione (SW1-1 = ON), l'accesso al
ramo Bilancia non e consentito. Il ramo Bilancia non pud essere espanso nella struttura del

menu di configurazione.
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3.5.1.1.

3.5.1.2.
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Bilancia

Il ramo Scale (Bilancia) consente i seguenti accessi alla 5--— Bilandia

configurazione delle bilance collegate: -~ Tipo

Modalita Impostaz. Avanzata
I (solo versioni SICSpro)

o Tipo* —_ Capacita & Incremento
. (solo versioni analogico e IDNet)
AL s : : o Calibrazione
e Modalita di impostazione avanzata (solo versione SICSpro) e el A 000
= . . ) CF-7-- Zero
o Capacita e valori degli incrementi*y P AZM & Display
i R Gamme
e Taratura*t &1 Tara
. 1 ‘ Tipi
e Parametri zero*t N S— Tara automatica
. Parametri ta ro*T 1 77777777 Unm—] Cancellazione automatica
e Unitd jeans F‘requenzo
e Filtro
e Parametri di frequenza —l
e Log o stampare
o Parametri filtro*t =]

— Resef

e Parametri stabilita*t
e Registrazione o stampa dei parametri soglia
e Parametri peso minimo

E | nodi contrassegnati da un asterisco (*) presentano parametri differenti a seconda del tipo di
bilancia collegata (analogica, IDNet o SICSpro). | nodi contrassegnati con T sono visualizzati
nella modalita di impostazione avanzata del terminale SICSpro IND560X.

Alla fine del ramo, Ripristina consente un ripristino dei parametri Bilancia alle impostazioni di
fabbrica predefinite.

Tipo

La schermata del fipo di bilancia consente di assegnare un nome alla bilancia, visualizza il tipo di
PCB della bilancia nel terminale,offre un elenco di selezione per la modalita di approvazione e
consente di configurare I'IND560 come display remoto per un altro terminale (master). Il softkey
USCITA K consente di tornare alla visualizzazione della struttura del menu.

Nome

Il campo Nome consente I'immissione dell'identificativo della bilancia. Immettere il nome della
bilancia (una stringa alfanumerica confenente fino a 20 caratteri) nella casella di immissione
Nome.

Tipo di bilancia

Il campo Tipo di bilancia mostra automaticamente la configurazione hardware. In questo campo
viene visualizzato Analogico, IDNet o SICSpro, insieme a Remoto. Se viene selezionafo Remoto,
non sara disponibile I'opzione di approvazione.
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3.5.1.3. Celle di carico

| parametri delle celle di carico sono visibili sulle schede madri del ferminale analogico IND560X, e
solo se la selezione del fipo di bilancia & Analogico. | parametri delle celle di carico devono essere
impostati correttamente per i terminali analogici IND560x che funzioneranno con I'alimentazione a
batteria, perché la richiesta di corrente delle celle di carico determina il valore di tensione di
spegnimento della batteria esferna.

Impostare i parametri delle celle di carico correttamente contribuisce ad assicurare che venga
utilizzata tutta la carica disponibile della batteria, ed inoltre a profeggere il pacco batteria dalla
scarica eccessiva che pofrebbe danneggiare le celle NiMH e ridurre la durafa del pacco batteria.

[ valori di default dei parametri dell celle di carico sono impostati a 1 x 350 Q. Immettere il numero
totale di celle di carico analogiche nel primo campo e I'impedenza (resistenza) di ciascuna cella di
carico nel campo © (Ohm). Se & nota solo la resistenza fotale della bilancia, immettere 1 come
numero di celle di carico e TSR nel campo Q.

Se il fipo di bilancia & impostato su Remoto, il numero delle celle € automaticamente impostafo a
0.

3.5.1.4. Approvazione

Approvazione (solo per celle di carico analogiche) si riferisce alla configurazione di approvazione
metrologica (pesi e misure) per la specifica bilancia. La selezione Approvazione non e presente per
bilance a base IDNet, ma fa parte della modalita di manutenzione della base. Per SICSpro, questo
parametro viene visualizzato nella sezione metrologica della modalita di impostazione avanzata
(ASM) sul terminale. Questo parametro visualizza la regione di approvazione del sistema come
programmato nella modalita di impostazione avanzata (ASM) della cella di carico. Per celle di
carico analogiche, I'elenco di selezione puo essere impostato a:

e Nessuno: non & richiesta approvazione

e USA

o OIML

e Canada
e Australia
o Argenfina

Se & configurata un'approvazione (USA, OMIL, CANADA o Australia), non & consentito I'accesso al
ramo principale di configurazione Scale (Bilancia) nella struftura del menu.

Se I'omologazione & configurata come Argentina e I'interruttore di sicurezza metrologica, SW1-1, e
impostato su ON, e vietato accedere al menu di configurazione. Se si fenta di accedere al menu di
configurazione, viene visualizzato il messaggio “Access denied. Scale is Approved” (Accesso non

consentito. La bilancia & approvata).

Se viene selezionata un'approvazione ma SW1-1 non & su ON, non sara possibile uscire dalla
configurazione e verra visualizzato il messaggio: Interruttore NON FISSATO.
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3.5.2.

3.5.2.1.

3.5.3.
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Modalita impostaz. avanzata

La Modalitd impostazione avanzata fornisce I'accesso alle impostazioni del programma nella cella
di carico. Per i deftagli sulle fasi della configurazione incluse nell'ASM, fare riferimento al manuale
della piaftaforma SICSpro connessa. La Figura 3-7 fornisce una panoramica della struftura menu
dell'ASM.

B |l menu ASM puo essere visualizzato solo in lingua inglese.

—---—— Advanced Setup Mode

;‘ ————— Capacity and Increments
;‘ ————— Linearization & Calibration

Figura 3-7: Struttura del menu di base, modalita di impostazione avanzata
Funzione di associazione

Quando una base SICSpro ¢ collegata attraverso l'interfaccia digitale collegabile e il sistema & in
modalita approvata, le informazioni specifiche della base sono salvate nel terminale in modo da
costituire un sistema "associato" per soddisfare i requisiti legali speciali. Il terminale sfrufta le
informazioni salvate per identificare manipolazioni intenzionali o accidentali del sistema approvato.
Il terminale controlla I'associazione durante ciascuna accensione, leggendo i parametri di
associazione dalla base e confronfandoli con quelli memorizzati nel terminale. Se |'associazione
non va a buon fine, il terminale visualizzerad un messaggio "Approvazione non valida" nella riga di
sisfema ogni 5 secondi.

Il problema di associazione puo verificarsi se si collega la bilancia digitale sbagliata al terminale,
oppure se la configurazione della bilancia & stata modificata utilizzando un alfro ferminale o se la
configurazione del terminale viene reimpostata.

Capacita e incremento

Nel caso di installazione di bilance a base IDNet, la schermata di configurazione Capacita e
incrementfo non viene visualizzata, ma fa parte della Modalitd manutenzione della base.

Utilizzando la schermata di configurazione Capacita e incremento per selezionare le unita di misura
primarie, impostare il numero di gamme o intervalli e lo spegnimento per sovracapacita.

B Per le bilance SICSpro, i parametri visualizzati nelle sezioni O e 3.5.3.2 sono visualizzati nella
sezione Capacita e incrementi della modalita di impostazione avanzata (ASM) sul terminale.
Questo parametro visualizza la capacita e I'incremento del sistema come programmato nella
modalita di impostazione avanzata (ASM) della cella di carico.
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3.5.3.1. Unita di misura primarie

Impostare le unita di misura primarie dalle scelfe contenute nella casella di selezione,
comprendenti:

e Grams (Grammi) (@) e Tonnes (Tonnellate mefriche) (1)
e Kilograms (Chilogrammi) (kg) e Tons (Tonnellate) (fon)
e Pounds (Libbre) (Ib)

3.56.3.2. #Intervalli

Le impostazioni del numero di gagmme sono disponibili solo per celle di carico analogiche.
Impostare nella casella di selezione il numero di gamme, da uno a fre. Specificare la capacita e la
dimensione dell'incremento per ciascuna gamma.

3.6.3.3. Spegnimento per sovracapacita

Le impostazioni relative allo spegnimento per sovracapacita sono disponibili solo per celle di
carico analogiche. Lo spegnimento del display & utilizzato per indicare una condizione di
sovracapacita. Impostare lo spegnimento per sovracapacita per le divisioni (d) (incrementi del
display) per cui al terminale & consentito di andare in sovracapacita. Ad esempio, se la capacita e
impostata a 500 kg con incrementi di 0,1 kg e I'impostazione di spegnimento per sovracapacita e
5 d, il terminale puo visualizzare pesi fino a 500,5 kg. Con pesi superiori a 500,5 kg, al posto del
peso vengono visualizzate righe tratteggiate.

3.6.3.4. X10 Sempre

La selezione Aumenta precisione sempre ¢ disponibile solo per celle di carico IDNet. X10 Always
(Aumenta precisione sempre) fa in modo che base IDNet visualizzi sempre il peso con una
precisione piu elevata. Se la modalitd Aumenta precisione sempre ¢ abilitata, i dati di peso ad
elevafa precisione vengono sempre visualizzati dalla base IDNet e il softkey AUMENTA PRECISIONE

)(1 0 (se ne & configurata la visualizzazione) non ¢ atfivo.

Viene visualizzato solo il campo Unita di misura primaria e non ¢ selezionabile. L'unita di misura
visualizzata corrisponde a quella ufilizzata nella faratura della bilancia a base IDNet.

3.5.4. Taratura

La schermata Taratura consente I'immissione di un valore di correzione del codice geografico, del
numero di serie della base, delle unita di misura di faratura, della correzione della linearita, e
I'impostazione del ponticello di guadagno analogico.

3.5.4.1. Codice geografico (GEO)

Immettere il codice geografico corrispondente al valore di correzione appropriafo in base alla
posizione geografica di appartenenza. | codici geografici sono numerati da O a 31.

Il campo Codice geografico non viene visualizzato quando viene ufilizzata una bilancia a base
IDNet.
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3.5.4.2. Numero di serie della base

Immettere in questo campo il numero di serie della base della bilancia. Sono consentiti fino a 14
caratteri.

Per SICSpro, il numero seriale della piattaforma viene mostrato come inserito nella Modalita
impostazione avanzata (ASM) della cella di carico nella schermata delle informazioni 1.

3.54.3. Unita di misura di taratura

La configurazione Unita di misura di faratura e disponibile solo per celle di carico analogiche. Le
unita di misura di taratura sono elencate nella casella di selezione e corrispondono alle selezioni
delle unitd di misura primarie, comprendenti:

e Grammi (g) e Tonnellate metriche (1)
e Chilogrammi (k@) e Tonnellafe (ton)
e Libbre (Ib)

3.5.4.4, Correzione linearita

La configurazione Correzione linearita & disponibile solo per celle di carico analogiche. Selezionare
la correzione della linearita dalla casella di selezione. Sono possibili le seguenti selezioni:

o Disabilitata: solo zero e un punfo di intervallo
e 3 punti: zero, punto medio, punto alto
e 4 punti: zero, punfo basso, punto medio, punto alto

e b puntfi: zero, punfo basso, punto medio, punto medio-alto, punto alto

3.54.5. Ponticello di guadagno analogico

La configurazione Ponticello di guadagno analogico & disponibile solo per celle di carico
analogiche. L'impostazione del ponticello di guadagno analogico sulla scheda principale puo
essere 2 mv/V o 3 mv/V. L'impostazione di fabbrica € 3 mv/V. Per il corretfo funzionamento di
CalFree™, tale parametro deve indicare la posizione del ponticello sulla scheda principale. Le
impostazioni del ponticello sono:

e 2 mv/V: ponticello su enframbi i pin
e 3 mv/V: ponticello rimosso
3.5.4.6. Taratura softkey

La schermata di configurazione Calibration (Taratura) visualizza i softkey che possono essere
utilizzati per le procedure di taratura, comprendenti:

Caftura zero [] «

. v
Cattura infervallo _)l |(_
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Taratura in fasi @

Calfree _Gal
FREE
Modalitd manutenzione (bilance [DNet) ~ Srve
Mode
3.546.1. Cattura zero

La funzione Cattura zero nella configurazione Taratura e disponibile solo per celle di carico

analogiche. Il softkey CATTURA ZERO —>[]<— avvia in maniera indipendente la reimpostazione della

condizione dello zero della bilancia. Quando viene premuto fale softkey, viene visualizzato un
messaggio di stato che indica all'utenfe di scaricare la bilancia e premere il softkey AVIO <D

Viene visualizzato lo stato dell'operazione di cattura dello zero. Al termine, viene visualizzato un

messaggio finale di stato che verifica il completamento dell'operazione di cattura dello zero.

B Se, durante la procedura di caftura dello zero, si verifica un movimento, il terminale esegue la
media delle lefture del peso, visualizzando un messaggio di errore indicante che sono stati
utilizzati valori di peso instabili. Questo messaggio e ufile per pofer memorizzare questi valori.

3.5.4.6.2. Cattura infervallo

La funzione Cattura intervallo nella configurozigne Taratura & disponibile solo per celle di carico

analogiche. Il softkey CATTURA INTERVALLO »| |¢ avvia una sequenza di cattura infervallo che puo

essere eseguita in maniera indipendente rispetto alla funzione di cattura dello zero.

Per cafturare un intervallo

1. Premere il softkey CATTURA INTERVALLO ->|v|e. Viene visualizzata la schermata di
configurazione Cattura intervallo.

2. Immettere il peso per il carico di prova 1 e tutti gli alfri carichi di prova se é stata abilitata la
linearita. Premere il tasto INVIO.

3. Collocare sulla bilancia il peso del carico di prova 1.

4. Premere il softkey AWIO <D Viene visualizzato lo stato dell'operazione di catftura del peso. Al
termine, viene visualizzato un messaggio finale di stato che verifica il complefamento
dell'operazione di catftura del peso.

5. Premere il softkey ESCI @ per inferrompere la procedura di faratura e fornare alla
visualizzazione della schermata precedente.

6. Al fermine della prima fase di faratura, il menu visualizza un prompt per I'aggiunta del nuovo
peso di taratura (se sono abilitate le fasi del carico di prova 2, 3 0 4 mediante il parametro di
correzione della linearitd) o riporta I'esito positivo 0 negativo della sequenza di taratura.

B Se, durante la procedura di cattura dello intervallo, si verifica un movimento, il terminale
esegue la media delle letture del peso, visualizzando un messaggio di errore indicante che
sono stati utilizzati valori di peso instabili. Questo messaggio ¢ utile per poter memorizzare
questi valori.

Ripetere le fasi 3-4 per i carichi di prova 2, 3 e 4 se abilitate dalla correzione della linearita.

8. Se I'operazione di cattura dell'intervallo ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio di
verifica "Capture Span OK" (Caftura infervallo riuscita). In caso contrario, viene visualizzato il
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3.56.4.6.3.
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messaggio di errore "Calibration Failure" (Taratura non riuscita). Se la taratura non riesce,
ripetere le procedure di cattura infervallo. Se la taratura continua a riportare esiti negativi,
chiedere assistenza confatfando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

9. Premere il softkey USCITA \ per tornare alla schermata Taratura.
Taratura in fasi

La funzione Taratura per fasi nella configurazione Taratura e disponibile solo per celle di carico
analogiche. Il softkey TARATURA PER FASI @ avvia una procedura che consente una farafura
compensata per serbatoi e piatti. Per la taratura per fasi, per ogni fase della procedura di taratura
viene aggiunfo un piccolo quantitativo del peso di prova.

Per eseguire la taratura per fasi

1. Premere il softkey TARATURA PER FASI @ Viene visualizzata la schermata di configurazione
Taratura per fasi.

2. Immettere il peso target per il carico di prova (per ogni fase viene ufilizzato lo stesso
quantitativo di peso del carico di prova).

3. Premere il softkey AWIO 4} Viene visualizzata la schermata Taratura per fasi. Tale schermata
mostra una visualizzazione del peso attiva (mobile), ufilizzando il fattore di infervallo attuale, il
peso farget designato cosi come immesso nella schermata precedente, e la fase successiva
per |'operafore, "Aggiungere peso di prova”.

4. Aggiungere peso di prova nel serbafoio/piatto come richiesto. Ogni volta che sulla bilancia
viene aggiunto peso di prova, la visualizzazione aftiva mostra il peso.

5. Una volta aggiunto tutfo il quantitativo del peso di prova, premere il softkey OK ‘3}". Viene
cafturato il carico di prova e vengono registrati i fattori di intervallo. Durante la cattura del peso
e del nuovo fatfore di intervallo, "Aggiungere peso di prova” diventa " Intervallo in fase di
cattura”. Viene quindi visualizzato il prompt successivo, " Rimuovere il peso di prova e riempire
fino alltarget”.

6. Rimuovere il peso di prova. La visualizzazione attiva forna a zero.

Riempire il serbatoio/piatto con un materiale sostitutivo fino al raggiungimento del peso target.

8. Premere il softkey OK Q}". Il valore del peso target viene ricalcolafo per visualizzare il peso del

materiale sostitutivo piu il peso target designato in partenza. Viene visualizzato il prompt
successivo, "Aggiungi peso di prova”.

9. Aggiungere peso di prova al serbatoio/piatto. La visualizzazione principale mostra il peso.

10. Premere il softkey OK 9}(’. Se il peso effettivo non e uguale alltarget, viene calcolato un nuovo
fattore di infervallo e viene visualizzato “Intervallo in fase di cattura”. La visualizzazione del
peso attiva raggiunge il valore del peso farget. Viene visualizzato il prompt successivo,
"Rimuovere il peso di prova e riempire fino alltarget”.

11. Rimuovere il peso di prova. La visualizzazione attiva forna al peso precedente visualizzato per
['ultimo carico di prova.

12. Ripetere le fasi da 7 a 11 fino a completare il numero di fasi di taratura appropriato per la
specifica applicazione.
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13. Premere il softkey USCITA K in qualunque fase del processo per arrestare la procedura di
taratura e tornare alla schermata Taratura.

3.5.46.4. CalFree

La procedura CalFree e applicabile solo a celle di carico analogiche. Il softkey CALFree FgE'E

consente I'accesso alla schermata di calcolo dell'intervallo per la pre-faratura preliminare di una
bilancia senza pesi di prova. Le basi di bilance ad elevata precisione sono pre-farate quando
ricevute dalla fabbrica, per cui tale funzione non viene ufilizzata.

Per eseguire la pre-taratura di un infervallo utilizzando CalFree

Cal
1. Premere il softkey CALFree FREE. Viene visualizzata la schermata CalFree.

2. Immettere la capacita della cella di carico e i valori di output delle celle di carico nei relafivi
campi.

E A questo punto deve essere immessa la capacita totale della cella di carico. Ad esempio,
per un serbatoio con tre celle da 5000 kg, la capacita della cella deve essere 3 x 5000 kg
0 15000 kg.

B A questo punfo, se vengono ufilizzate piu celle di carico, deve essere immesso |'output
medio di tufte le celle.

3. Immettere un valore di precarico stimato nel relativo campo. Il precarico stimato & una voce
facoltativa. Durante il calcolo, il terminale verifica anche la saturazione di input del convertitore
analogico/digitale (A/D) alla massima capacita della bilancia. Il pre-carico stimato € compreso
nel calcolo se immesso in questo campo. Se € il precarico non € noto, lasciare vuoto questo
campo.

B |l valore di pre-carico viene utilizzatolo solo per determinare condizioni di sovraccarico, e
non come punfo di riferimento dello zero. Il punfo di riferimento dello zero deve essere
catturato ufilizzando la normale procedura di taratura dello zero.

. OK- . . . . . .
Premere il softkey OK v . L'infervallo viene calcolato in base ai parametri immessi.

Se l'operazione di taratura ha esito positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica
"Taratura riuscita”. In caso contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Taratura non
riuscita”. Se la pre-taratura non riesce, ripetere le procedure CalFree. Se la pre-taratura continua
a riporfare esiti negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER
TOLEDO.

6. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Taratura.
3.5.4.6.5. Modalita manutenzione

Modalitd manutenzione é disponibile solo per celle di carico IDNet. Questa schermata visualizza
una singola casella che mostra messaggi dalla base IDNet fino a 16 caratteri. Premendo i softkey
Si 9'/" o No ® il terminale invia la risposta corrispondente alla base della bilancia e il successivo
messaggio da visualizzare viene ritrasmesso dalla base al terminale. Questa sequenza resta
costante durante futta la sequenza di comunicazione della modalitd manutenzione. Per visualizzare
I'esatta sequenza, far riferimento al diagramma di flusso della modalitd manutfenzione per la base

IDNet utilizzata.
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Una volta ferminata 'ultima comunicazione dalla base della bilancia, la visualizzazione torna alla
schermata Tipo di bilancia.

3.5.5. Prova di saturazione analogica

Durante il processo di regolazione, I''ND560 determina la presenza potenziale della safurazione
della sezione analogica. L'IND560 confronta il numero di conteggi disponibili con I'intervallo
catturato per confermare che la capacita desiderata sia raggiungibile. Se il potenziale per la
saturazione della sezione analogica esiste prima di raggiungere la capacita del sistema,
sull'IND560 verra visualizzato un messaggio di avviso e una raccomandazione di nuova
regolazione del sistema con un nuovo valore di capacita inferiore.

[ e

aC1té Massima

ana o3, Fotenziale |
della sezione,

Ritarare corn Fuoua

capacity,

Figura 3-8: Avviso di saturazione analogica

Il presenfe messaggio funziona solo come raccomandazione per una nuova regolazione. Dopo
aver acceftafo il messaggio di errore premendo il tasto ENTER (Invio), viene visualizzata la
schermata "Capture Span OK" (Cattura intervallo risuscita) e il softkey Indietro. Il personale di
assistenza deve eseguire le seguenti operazioni:

E  Confermare che il ponticello di guadagno analogico della scheda madre sia impostato
correftamente per I'uscita effettiva della cella di carico, a 2 mV/V o 3 mV/V (fare riferimento alla
Guida all'lnstallazione, per le posizioni del ponticello).

B Se le impostazioni del ponticello di guadagno analogico sono corrette, la bilancia viene
regolata nuovamente con una capacita inferiore. La saturazione potenziale della sezione
analogica non forza un guasfo nella regolazione.

IMPORTANTE: e fondamentale che il personale di assistenza segua la raccomandazione di
regolazione o confermi che il ponficello dell'uscita analogica sia posizionato
correttamente sulla scheda madre. La safurazione della sezione analogica risulta in
un blocco del display, in cui quest'ultimo non nostra aumenti di peso, generando la
possibilita di sovradosaggi e versamenti durante il processo di pesatura.

3.5.6. Zero

Questo paragrafo consente I'accesso alle impostazioni Mantenimento zero automatico (AZM),
spegnimento softo lo zero, zero all'‘accensione e ai parametri del pulsante zero.

Per SICSpro, questo parametro viene visualizzato nella sezione della modalita di impostazione
avanzata (ASM) sul menu del terminale.
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3.5.6.1.1.

3.6.6.1.2.

3.5.6.1.3.

3.6.6.1.4.

3.6.6.2.

3.5.62.1.

3.6.6.2.2.

AZM & Display

AZM e una maniera per tracciare lo zero quando la bilancia e vuota. AZM compensa condizioni
come la deriva dell'indicatore o della cella di carico o la presenza di scarti sulla piattaforma della
bilancia.

Zero automatico

Utilizzando la schermata di configurazione AZM & Display per abilitare lo zero automatico per peso
lordo 0 peso lordo e nefto, o per disabilitare lo zero aufomatico.

Intervallo zero automatico

Celle di carico analogiche: Impostare I'intervallo zero aufomatico per il numero di divisioni (d)
intorno alle impostazioni dello zero attuali in cui opera lo zero automatico.

Celle di carico IDNet: Abilitare o disabilitare la funzione zero automatico.

Celle carico SICSpro: Questo parametro viene visualizzato nella sezione della modalita di
impostazione avanzata (ASM) sul menu del ferminale.

Spegnimento softo lo zero

La funzione Spegnimento softo o zero nella configurazione Zero € disponibile solo per celle di
carico analogiche. Lo spegnimento del display € utilizzato per indicare una situazione di sotfto zero
guando il peso sulla bilancia scende sotto al riferimento attuale dello zero. Impostare lo
spegnimento sotfo lo zero per il numero di divisioni (d) per cui al terminale & consentito di andare
sotto zero prima dello spegnimento.

® |l valore 99 non consente lo spegnimento sotto 1o zero, per cui il terminale puo visualizzare
anche un peso molfo al di sotto dello zero.

Accensione

Un'impostazione Accensione o Riavvio consente al terminale di memorizzare e riutilizzare 1'ultimo
peso di riferimenfo zero dopo un ciclo di alimentazione, in modo da restituire lo stesso valore del
peso lordo. Se & selezionata la reimpostazione, viene utilizzato I'ultimo valore di faratura dello zero
come punto di riferimento dello zero. Selezionare Reimpostazione o Riavvio dalla casella di
selezione Alimentazione.

Intervalli

Utilizzare le impostazioni della schermata Intervalli per abilitare o disabilitare Zero all'accensione e
Pulsante zero e per impostare gli intervalli attorno alla situazione dello zero originaria per applicare
tali funzioni alla bilancia.

Zero all'accensione

La funzione Zero all'accensione nella configurazione Zero & disponibile solo per celle di carico
analogiche. Se é abilitato Zero all'‘accensione, il terminale tenta di catturare lo zero dopo
I'accensione.

Gamma

L'impostazione Gamma per Zero all'accensione e disponibile solo per celle di carico analogiche. Se
e abilitato Zero all'accensione, i campi -Gamma e + Gamma visualizzano l'impostazione della
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gamma attorno alla condizione dello zero originaria per la bilancia in cui & applicato Zero
all'accensione. Le unita di misura della gamma sono percentuali.

Ad esempio, se I'impostazione + Gamma per Zero all'‘accensione & 2%, Zero all'accensione
funziona quando la lettura del peso sulla bilancia & inferiore al 2% della condizione dello zero
originaria. Se I'impostazione —Gamma per il pulsante zero € 2%, Zero all'accensione funziona solo
quando la lettura del peso sulla bilancia € superiore al —2% della condizione dello zero originaria.

B Se la cattura Zero all'accensione ¢ abilitata e il peso sulla bilancia non ricade nell'intervallo di
cattura dello zero, il display indica EEE fino alla rimozione del peso e alla caftura dello zero.

Pulsante zero

Se Pulsante zero & abilitato, il pulsante ZERO del pannello anteriore esegue la cattura dei punti di

riferimento dello zero.

B Se il pulsante zero é disattivato, I'esecuzione del comando di zero € comunque possibile
tramite | comandi SICS, CPTZ o SMA, da PC, ingressi discreti o dai comandi del PLC.

Gamma

L'impostazione Gamma per Pulsante zero e disponibile solo per celle di carico analogiche. Se &
abilitato Pulsante zero, i campi —Gamma e + Gamma visualizzano I'impostazione della gagmma
attorno alla condizione dello zero originaria per la bilancia in cui € applicato Pulsante zero. Le
unita di misura della gamma sono percentuali.

Ad esempio, se I'impostazione + Gamma per Pulsante zero e 2%, Pulsante zero funziona quando
la leftura del peso sulla bilancia ¢ inferiore al 2% della condizione dello zero originaria. Se
I'impostazione —Gamma per Pulsante zero & 2%, Pulsante zero puo essere ufilizzato solo quando
la leftura del peso sulla bilancia & superiore al —2% della condizione dello zero originaria.

Tara

Tara ¢ utilizzato per softrarre il peso di un contenitore vuoto dal peso lordo sulla bilancia per
deferminare il peso netto del contenuto. Tara non funziona se la bilancia € in movimento.

Per configurare la tara sono disponibili fre schermate di configurazione

o Tipi di tara e Tara aufomatica e Cancellazione aufomatica

For SICSpro, this parameter is shown in the Advanced Setup Mode (ASM) branch of the terminal
menu.

Tipi di tara

Utilizzare la schermata di configurazione Tipi di tara per abilitare o disabilitare il pulsante tara, la
tara da fastiera, la correzione del segno del netto, la tara ferminale (solo celle di carico IDNet).

Tara Pulsante

Quando il pulsante tara e abilitato, per determinare la tara pud essere premuto il tasto funzione
TARA —)T(— guando un contenitore vuoto si frova sulla bilancia. Il terminale visualizza un peso
zero e la modalita netto. Quando il contenitore € carico e collocato sulla bilancia, il terminale
visualizza il peso netfto del contenuto.
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3.5.7.1.4.

B Se il pulsante di tara é disattivato, I'esecuzione del comando di tara & comunqgue possibile
tramite | comandi SICS, CPTZ o SMA, da PC, ingressi discreti o dai comandi del PLC.

Tara da tastiera

Quando ¢ abilitata la tara da tastiera, pud essere immesso manualmente il valore nofo del peso di
un contenitore vuoto (tara). Il terminale visualizza quindi il peso netto del contenuto. Le tare da
tastiera vengono automaticamente arrotondate alla pit vicina divisione visualizzata.

Correzione del segno del nefto

La correzione del segno del nefto consente |'ufilizzo del terminale IND560 per operazioni di
spedizione (inbound vuoto) e di ricevimento (inbound carico). Se € abilitata la correzione del
segno del nefto, il ferminale passa ai campi del peso lordo e della tara sul ticket stampato, se
necessario, di modo che il peso maggiore & quello lordo, il minore la tara, e la differenza & sempre
un peso netto positivo.

La correzione del segno del nefto funziona con il pulsante fara, la fara preimpostata e le memorie
tare. La Tabella 3-1 illustra un esempio di valori di peso con e senza correzione del segno del
netto. In questo esempio, il valore del registro della tara & 53 kg e il peso sulla bilancia & 16 kg.

Tabella 3-1: Valori di peso con e senza correzione del segno del netto

Output dei dati Peso visualizzato Peso stampato
Peso lordo 3510 kg 6408 kg G
Peso della tara 6408 kg 3510kg T
Peso netto —-2898 kg 2898 kg N

B Quando la correzione del segno del netto e aftivato, il campo della fara nella vista di richiamo
viene eticheftafo con la lettera "M" per "Memory" (Memoria) invece di “T" o “PT".

Tara terminale

[l campo Terminale Tare (Tara terminale) viene visualizzato solo quando e collegata una base di
bilancia IDNet. In modalita predefinita, la tara del terminale é disabilitata. Quando la tara del
terminale ¢ disabilitata, tufti i comandi Tara ricevuti da IND560x attraverso SICS, CTPZ, PLC o
tastiera saranno inviati alla base IDNet per I'esecuzione. La base calcolera i valori di tara e peso
netto, e restituira le informazioni la IND560x. Quando ¢é abilitata la tara ferminale, i valori della tara
e del peso netto vengono calcolati nel ferminale e non nella base IDNef a elevata precisione.

Quando la tara terminale € abilitata, il valore del timeout di stabilita € impostato a 3 secondi, ma e
possibile impostarlo a qualsiasi valore compreso fra 0 e 99 in Bilancia > Stabilita. Un valore di
“99” indica al terminale di attendere indefinitamente una condizione stabile, ovvero un comando
Tara non sard mai interrotto a causa del movimento.

Quando la tara terminale ¢ disabilitata, il valore del timeout di stabilita € impostato
automaticamente a “99”, e non puo essere modificato. Il terminale non visualizzera o trasmettera
lo stato netto, il peso netto o il peso tara finché non riceve queste informazioni dalla base della
bilancia. Solo quando la base IDNet risponde il terminale visualizzera e frasmettera il valore di fara
e lo stafo netto al PC/PLC.

Tara terminale deve essere disabilitata per sistemi approvati per il commercio.
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Tara automatica

Utilizzare la schermata Tara automatica per abilitare o disabilitare la tara automatica, per impostare
la tara e reimpostare i pesi soglia, e per abilitare o disabilitare il controllo del movimento.

Tara automatica

Quando ¢ abilitata la tara automatica, il peso della fara viene rilevato aufomaticamente quando
sulla bilancia & collocato un contfenitore sopra il peso soglia e la bilancia non € in movimento.

Peso soglia fara

Quando il peso sulla piattaforma della bilancia supera il valore di soglia della tara e la bilancia non
e in movimento, il terminale calcola la tara automaticamente.

Peso soglia di reimpostazione

Il peso soglia di reimpostazione deve essere minore del peso soglia della tara. Quando il peso
sulla bilancia scende al di softo della valore di soglia di reimpostazione, come quando viene
rimosso un carico, il terminale ripristina automaticamente il trigger della tara automatica, a
seconda della programmazione del controllo del movimento.

Controllo movimento

Abilitare I'impostazione di controllo del movimento per evitare I'avvio della reimpostazione della
tara automatica quando la bilancia € in movimento. Quando é abilitato, per reimpostare il frigger la
bilancia deve rilevare una condizione di assenza di movimento al di sotto del valore di
reimpostazione.

Cancellazione automatica

Utilizzare la schermata Cancellazione automatica per abilitare o disabilitare la cancellazione
automatica della tara, la cancellazione dopo la stampa, I'impostazione della cancellazione del
peso soglia, e per abilitare o disabilitare il controllo del movimento per la cancellozione automatica
della tara.

Cancellazione aufomatica della tara

Per cancellare automaticamente la tara quando la bilancia torna al di softo del peso soglia,
abilitare 'impostazione di cancellazione automatica della fara.

Cancella peso soglia

Quando il peso lordo della bilancia supera e poi ricade sotto il valore di cancellazione del peso
soglia, il terminale cancella automaticamente la tara e torna alla modalita lordo.

Controllo movimento

| campi Controllo movimento vengono visualizzati solo se € abilitato Cancellazione automatica
della tara. Abilitare I'impostazione di controllo del movimento per evitare la cancellazione
aufomatica quando la bilancia & in movimento.

Cancella dopo la stampa

| campi Cancella dopo la stampa vengono visualizzati solo se € abilitato Cancellazione automatica
della tara. Per cancellare automaticamente la tara dopo la stampa, abilitare I'impostazione di
cancellazione dopo la stampa.
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3.5.7.3.5. Cancella con zero

Per cancellare la tara automaticamente alla cattura dello zero, abilitare I'impostazione di
cancellazione con zero.

3.5.7.3.6. Accensione

L'impostazione Alimentazione di Riavvia consente al terminale di memorizzare e riutilizzare I'ultimo
peso della tara dopo un ciclo di alimentazione. Se & selezionato Reimpostazione il terminale
all'accensione torna alla modalita lordo e viene cancellato I'ultimo peso della fara dopo il ciclo di
alimentazione. Selezionare Riavvio 0 Reimpostazione dalla casella di selezione Alimentazione.

3.5.8. Unita

Questa schermata di configurazione abilita la selezione di un‘unita di misura secondaria e terziaria
e l'unita di misura all'accensione.

3.58.1. Unitd di misura secondaria e unita di misura ferziaria

Utilizzare le caselle di selezione Unita di misura secondaria e unita di misura terziaria per
selezionare un'unita di misura secondaria e ferziaria, per configurare I'unita di misura secondaria e
terziaria, o per non selezionarne nessuna. E possibile una sola unita di misura personalizzata.

Se occorre la stampa in due unitd, stabilire I'unittr di misura terziaria. E possibile stampare
contemporaneamente |'unita primaria e terziaria in un modello di stampa.

Le unita di misura disponibili sono:

e Personalizza e Libbra-Oncia (Ib-02)

o Pennyweight (dwt) e Once (02)

o Grammi (@) ¢ Oncia "troy" (ozt)

o  Chilogrammi (k@) e Tonnellate metriche (1)

e Libbre (Ib) e Tonnellate (ton)
3.5.8.2. Accensione

Le unita di misura all'accensione rappresentano le unita di misura predefinite del ferminale dopo
I'accensione. Utilizzare la casella di selezione per selezionare Unita di misura primarie o Riawvia,
che rende attive come unita di misura all'accensione quelle attive al momento dello spegnimento.

3.6.8.3. Unita di misura personalizzate

Se e selezionato Personalizza per I'unita di misura secondaria e ferziaria, vengono visualizzati alfri
tre campi per la configurazione delle unita di misura personalizzate. Quando vengono utilizzate
unitd di misura personalizzate, il ferminale visualizza le prime tre lettere del nome personalizzato
nell'area delle unita di misura del display.

3.56.8.3.1. Fattore di personalizzazione

Immettere in questo campo un fattore di moltiplicazione per I'unita di misura, ad esempio 0,592 o
1,019. L'unita di misura primaria viene moltiplicata per il fattore di personalizzazione in modo da
ottenere il valore personalizzafo.
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3.6.8.3.2. Nome personalizzato

Quando ¢ selezionato questo campo, i softkey diventano tasti alfabetici. Utilizzare i fasti alfabetici
per immetftere il nome dell'unita di misura personalizzata. Possono essere immessi fino a 12
caratteri.

3.6.8.3.3. Incremento personalizzato

Immettere in questo campo un incremento personalizzato, ad esempio 0,1 0 0,5. Questa
procedura controlla sia la posizione decimale sia la dimensione dell'incremento del valore
dell'unita di misura personalizzato.

3.5.9. Frequenza

Una frequenza, espressa come modifica delle unita di misura primarie o secondarie per unita di
tempo, puod essere programmato per la visualizzazione sul IND560 (Figura 3-9) e/o utilizzata per il
controllo delle uscite discrefe, ad esempio come I'origine di un Comparatore (descritfo piu avanti in
questo capitolo).

E |l display di velocita viene sovrascritto da SmartTrac. Se SmartTrac é aftivato, I‘opzione del
display della frequenza non é disponibile nella schermata Terminale > Visualizza.

E Se le informazioni di pesa nel terminale non sono piu valide, sul display della frequenza viene

visualizzato 0.000.
. ka
3 & 3006 E/G

Fate
A, 44691 kgs
& 9D

Figura 3-9: Frequenza

E possibile configurare i parametri di frequenza seguenti:

3.5.9.1.1. Unita di peso

Le unita di pesatura possono essere impostate su Nessuna, Primaria o Secondaria. Le opzioni
Primaria e Secondaria corrispondono all'impostazione Unita nella schermata Bilancia > Capacita e
incremento. Occorre attivare le unita secondarie in Bilancia > Unita per abilitare I'unita secondaria
come scelta della funzione Frequenza. Quando viene selezionato il valore predefinito, Nessuna, la
funzione di velocita viene disattivata. Se un’unita e stata personalizzata, verra visualizzato un nome
lungo fino a 3 caratteri.

3.56.9.1.2. Unita di tempo

Le unita di tempo possono essere impostate su Secondi, Minuti o Ore. L'impostazione predefinita e
Secondi.
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3.56.9.1.4.

3.5.10.

3.5.10.1.

3.56.10.2.

3.6.10.3.

3.6.10.4.

Periodo di misurazione

Il valore del periodo di misurazione imposta la frequenza delle misurazioni del peso. Il valore
predefinito & 1 secondo. Le altre opzioni sono 0,5 e 5 secondi.

Media uscita

L’uscita dalla funzione di frequenza viene impostata da una rolling average di misurazioni
calcolate. L'intervallo di valori possibili va da 1 a 99 secondi, con il valore predefinito uguale a 1.
Il valore di uscita media deve essere sufficientemente pit ampio del periodo di misurazione per
consentire al terminale misurazioni multiple per ciascuna media.

Filtro

Il terminale IND560 ha un filtro passa-basso multipolare per le vibrazioni, che pud essere impostato
per diverse situazioni di utilizzo delle celle di carico analogiche. Quanto maggiore ¢ il filtraggio, fanto
piu lenfo & il fempo di visualizzazione.

Per SICSpro, questo parametro viene visualizzato nella modalita di impostazione avanzata del menu
terminale.

Frequenza passa basso

La configurazione Frequenza passa-basso € disponibile solo per celle di carico analogiche. La
frequenza passa-basso ¢ la frequenza al sopra della quale tutti i disturbi vengono filtrati. Minore ¢ la
frequenza, maggiore € il filtraggio dei disturbi, ma maggiori sono i tempi di visualizzazione della
pesata da parte della bilancia.

N° poli passa-basso

La configurazione N° poli passa-basso & disponibile solo per celle di carico analogiche. Il numero di
poli defermina la pendenza del taglio delle frequenze. Come valore generale, un valore di pendenza 8
e accettabile; tuttavia, diminuendo fale numero, i tempi di visualizzazione della pesata migliorano
sensibilmente.

Frequenza filtro escludi banda

La configurazione Frequenza filtro di assorbimento € disponibile solo per celle di carico analogiche. I
filtro di assorbimento consente anche il filtraggio di una frequenza specifica inferiore al valore del
filtro passa-basso. Cio consente I'impostazione del filtro passa-basso in modo che filtri tutto tranne
una singola frequenza (che sara gestita dal filtro di eliminazione di banda), ottenendo un
funzionamento piu rapido. | valori consentiti sono da O (disabilitato) a 99.

Filtro di stabilita

La configurazione Filtro di stabilita & disponibile solo per celle di carico analogiche. Il filtro di stabilita
funziona assieme al filtro passa-basso standard, e consente una lettura finale del peso finale piu
stabile. Il filtro di stabilitd deve essere utilizzato solo in pesate di transazione, dal momento che il
funzionamento non lineare del filiro puo causare interruzioni nelle applicazioni di dosaggio e
riempimento. Il filtro di stabilitd pud essere abilitato o disabilitato in questa schermata di
configurazione.
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Filtraggio IDnet

La configurazione dei parametri di filfraggio IDNet viene eseguita sulla schermata Filfro. Utilizzare la
casella di selezione Vibrazione per selezionare impostazioni adeguate alla posizione in cui &
collocata I'apparecchiatura. Le selezioni comprendono:

Condizioni ideali La piattaforma di pesata & molto rapida, ma & anche molto sensibile.
L'impostazione ¢ l'ideale se la bilancia si frova in una posizione franquilla e
stabile.

Average Conditions E I'impostazione di fabbrica predefinita e rappresenta I'ideale per la maggior

parte dei normali ambienti di funzionamento.

Condizioni difficili La base reagisce ai cambi di peso molfo lentamente ma & molfo piu stabile in
ambienti instabili.

Utilizzare la casella di selezione Procedura di pesa per selezionare il procedimento di pesata
specifico in utilizzo. Le selezioni comprendono:

Riempimento di precisione  Utilizzato quando vengono pesati liquidi o polveri fini

Pesata universale Per riempimento o controllo di peso approssimativo di materiali solidi
Pesata stafica Per materiali solidi e pesata in condizioni estreme, ad esempio forti vibrazioni
Pesa dinamica Per pesare i prodotti non completamente stabili o fermi durante il processo di
pesatura
Stabilita

Il terminale IND560 comprende un rivelatore di stabilitd (peso in movimento). La schermata di
configurazione Stabilita consente I'impostazione di una gamma di movimenti e di un intervallo di
assenza di movimento. Per le basi SICSpro, € possibile impostare un periodo di timeout.

Stabilita celle di carico analogiche

Gamma movimenti

Impostare la gamma di movimenti per i valori di peso (in divisioni) a cui & consentito fluftuare e che
non sono ancora in condizioni di assenza di movimento.

Infervallo di assenza di movimenio

L'intervallo di assenza di movimento definisce il tempo (in secondi) che trascorre tra la collocazione
del peso sulla bilancia e la situazione di assenza di movimento.

Stabilitd IDNet

Le impostazioni Stabilita per celle di carico IDNet sono configurate impostando nella casella di
selezione Stabilita il numero O (disabilitato), 1 (visualizzazione rapida, ripefibilita discreta), 2
(visualizzazione lenta, ripefibilitd migliore), 3 (visualizzazione piu lenta, ripefibilitd migliore) o 4
(visualizzazione molto lenta, ripetibilita oftima).

Stabilta SICSpro

Timeout

Definisce il periodo (in secondi) dopo il quale il terminale non effettua piu tentativi di eseguire una
funzione che richieda una condizione di assenza di movimento (come un comando di zero, tara o
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3.5.11.4.1.

3.5.11.4.2.

3.5.11.4.3.

3.5.11.4.4.

stampa) e interrompe la funzione. Il timeout & ufilizzato a prescindere dell'origine del comando,
come ad esempio il tastierino, I'ingresso discreto, il PLC o il SICS. | valori consentiti sono da O a
99, il valore predefinito € 3 secondi. Un valore piu piccolo vuol dire che sara impiegafo meno
tempo per il controllo di assenza di movimento prima dell'interruzione del comando. Quando si
inserisce il valore O e viene impartito un comando, non ci deve essere movimento, altrimenti la
mancata riuscita & immediata. Il valore 99 rappresenta una condizione speciale che consente al
terminale di aspeftare un tempo indefinito la condizione di assenza di movimento: il comando non
sard mai inferrofto.

Registrazione o stampa

Il ramo di configurazione Registrazione o stampa appare quando vengono definite le soglie per
controllare come e quando i dati vengono memorizzati o inviati a una stampante. La stampa in
modalita richiesta normale si verifica ogni qualvolta viene effettuata una richiesta di stampa, purché
non vi sia movimento sulla bilancia e lo zero sia stato catturato (un peso lordo negativo non viene
stampato).

| valori di peso immessi rappresentano il peso lordo in unita di misura primarie. Il peso lordo in
unita di misura primarie viene utilizzato a prescindere dalla modalita in cui si frova 'IND560 e
dalle unita di misura visualizzate.

Pesata minima

L'impostazione della pesata minima rappresenta la soglia al di softo della quale le funzioni di
registrazione e di sfampa non vengono avviate. Per questo campo vengono visualizzate le unita di
misura primarie.

Inferblocco

Gli inferblocchi evitano il ripetersi di registrazioni e sfampe. Se abilitafo, un interblocco richiede che
la leftura del peso sia reimpostata tramite I'impostazione del parametro Reimpostazione (v. olire) e
quindi sia fissafa a un peso maggiore del minimo valore di stampa prima di rispondere alla
successiva richiesta di registrazione o di stampa.

Automatico

Consente I'impostazione automatica della registrazione di dafi e dell'invio di una richiesta di
stampa ogni volta che il peso sulla bilancia si attesta su un valore positivo maggiore del valore del
peso soglia immesso.

Se Automatico si trova su Disattivafo, il campo Peso soglia non vengono visualizzato.

Punto di reimpostazione

La reimpostazione della stampa o dell’‘accesso aufomatici puo essere basata sui valori di soglia
del peso o di deviazione del peso. Dalla casella di selezione selezionare Riforno, di modo che il
peso deve fornare al di softo di tale valore perché avvenga la reimpostazione, o Deviazione, di
modo che il peso deve variare piu di tale valore perché avvenga la reimpostazione, e immettere il
valore del peso nel campo "Punto di reimpostazione”.

Se sono disabilitate sia le impostazioni Interblocco che Automatico, Reimpostazione non viene
visualizzato nel campo.
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Se Punto di reimpostazione si trova su Deviazione, i campi Peso soglia e Controllo movimento non
vengono visualizzati.

Peso soglia

Il peso soglia rappresenta il valore oltre il quale avvengono I‘accesso o la stampa automatici. 11
peso soglia non viene visualizzato se Automatico & impostato su Disattivato o se Punto di
reimpostazione si frova su Deviazione.

Controllo movimento

Abilita I'impostazione di controllo del movimento per evitare che le funzioni di interblocco e di
registrazione e stampa automatiche provvedano alla reimpostazione quando la bilancia € in
movimento al di softo del punto di Punto di reimpostazione. Il controllo del movimento non viene
visualizzato se Punto di reimpostazione si frova su Deviazione.

MinWeigh (Peso minimo)

Abilitare la funzione MinWeight per confrontare il peso netfo attuale con un valore MinWeigh. Se il
peso netfo € maggiore o uguale al valore MinWeigh, tufte le funzioni del terminale funzionano
normalmente. Se il valore assoluto del peso netto & inferiore a MinWeigh, il display di pesa include
un simbolo di MinWeigh & lampeggiante a sinistra del peso. Se I'ufente tenta di registrare il peso in
tale situazione, il tabulafo include anche un asterisco ().

Metodo

La voce relativa al valore MinWeigh puo essere calcolata dal terminale IND560 o immessa
manualmente.

MinWeigh si compone di 4 fattori, ciascuno determinato in maniera indipendente:

Uo x SF x 100%

MinWeigh =
T - (c x SF x 100%)
dove:

Uo = Incerfezza della misura in base agli approcci di carico O applicati. Uo viene calcolato
in maniera differente a seconda dei paesi e viene immesso nell'unita di misura
primaria.

T = Tolleranza in percentuale, che riflette le tolleranze richieste per la specifica procedura e
lo specifico impianto. L'intervallo va da 0,1% a 99,9%.

SF = Faftore Sicurezza, che rappresenta un aliro metodo di correzione. Generalmente SF =
1. L'intervallo di valori interiva da 1 a 10.

c = Fattore di incertezza relativo alla porzione di incertezza nelle misure, proporzionale al

carico applicato. Solo per riferimento, ¢ = (Uuax — Uo )/ Max, dove Max = peso
massimo Uwax = incertezza della misurazione al peso massimo.

Quando viene selezionato il calcolo, all'ufente viene richiesta I'immissione di un faftore di
incertezza Uo, di una percentuale di tolleranza c e di un fatfore di sicurezza nelle caselle di
immissione dati. A questo punto, il dispositivo di pesatura calcola il nuovo valore di peso minimo.
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3.56.12.1.1.

3.5.13.

3.5.13.1.

3.6.13.2.

Diretto

Per I'immissione diretta di un valore MinWeigh, I'utente immette il valore desiderato per MinWeigh
direttamente nella casella di immissione dati MinWeigh. Il valore MinWeigh viene immesso
nell'unita di misura primaria.

Tipo di bilancia: remoto

Quando configurafo in maniera corretta I'IND560x funziona come display remoto per un alfro
terminale IND560x o per un altro ferminale Mettler Toledo in grado di gestire I'uscita confinua. Se il
terminale remotfo IND560x sara utilizzato per inviare comandi semplici a un alfro terminale
(indicato come terminale master), il master deve essere in grado di acceftare gli input di comando
(CPTZ).

Connessione fisica dei terminali master e remoto

La comunicazione per la funzione del display remoto avviene tramite una connessione seriale
singola. Le porte seriali configurabili -- (COM1, COM2, COM3, COM4, COMb (sulle schede
opzionali di interfaccia a fibra oftica e a circuito di corrente) -- nell'IND560x sono in grado di
supportare simultaneamente un‘uscita e un ingresso, di conseguenza per il funzionamento remoto
€ necessaria una sola porta.

La porta standard COM1 sulla scheda madre e le porte opzionali COM2 e COM3, installabili
sull'ACM500, dell'IND560x, supportano futte le tre assegnazioni utilizzate nella funzione di display
remofo. Display remoto, uscita continua e input CPTZ. La comunicazione puo avvenire tramite RS-
232, RS-422 o RS-48b, tuttavia i parametri della porta seriale (baud, bit di dati, paritd controllo
portata) devono essere identici per i ferminali master e remoto. E possibile consultare I'Appendice
D, Comunicazioni per le informazioni sulla configurazione della porta seriale.

IMPORTANTE: per la connessione diretta della COM1 sull'IND560x a un altro terminale Mettler
Toledo & necessario servirsi di una barriera del segnale appropriata. Per ulferiori detfagli sulle
barriere che funzionano con I'IND560x, consultare la Guida all'lnstallazione.

Comunicazione con il ferminale remoto tramite COM1

Se I'IND560x funziona come terminale remoto e la comunicazione avviene tramife I'impostazione
Bilancia > Tipo deve essere Remoto,come illustrafo in Figura 3-10. Notare che I'opzione di
approvazione non & disponibile in questa configurazione

F

AHame
[Ecale 1
| Scale Tupe

LY

Figura 3-10: Impostazione del tipo di bilancia per il funzionamento remoto

e

METTLER TOLEDO IND560x Guida dell'utente 64062164 | 13 | 08/2022



Inolire, in Comunicazione > Connessioni & necessario assegnare una porta COM1 al display
remoto, come illustrato in Figura 3-11.

Figura 3-11: Connessione COM1 configurata per display remoto

E IMPORTANTE: Per la connessione della COMT1 sull'IND560x a un dispositivo infrinsecamente
sicuro e necessario servirsi di una barriera del segnale appropriata.

3.5.13.3. Comunicazione con il ferminale remofo framite COM2 o COM3

Se I'lND560x funziona come terminale remofo e la comunicazione avviene tramite I'impostazione
Bilancia > Tipo deve essere Remoto, come illustrafo in Figura 3-12. Impostare inoltire COM4 come
ACM500 (vedere Figura 3-14). E possibile infine assegnare COM2 o COM3 come display remoto,
come illustrato in Figura 3-13.

Figura 3-13: Connessione COM2/COM3 configurata per il funzionamento remoto

3.5.13.4. Comunicazione con il terminale remoto tframite COM4 o COMb5

Se I'IND560x funziona come un terminale remofo e la comunicazione avra luogo con un
presistente convertitore a fibra oftica o con un altro terminale IND560x dotato di interfaccia a fibra
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oftica installata oppure con il modulo ACM500, I'impostazione Bilancia > Tipo deve essere
Remoto, come illustrafo in Figura 3-10. Impostare inolire COM4 o COMb5 standard nella pagina di
configurazione delle connessioni, come illustrato in Figura 3-14. E possibile infine assegnare
COM4 o COMb come display remofo nella pagina di visualizzazione delle connessioni, come
illustrato in Figura 3-15.

E NOTA: il terminale IND560x non puo funzionare come visualizzatore remoto per un altro
terminale IND560x nel caso in cui & utilizzata un'interfaccia a circuito di corrente. La
connessione a circuito di corrente utilizzata in una configurazione di visualizzatore remoto
richiede una terminazione attiva ed una passiva sul canale di comunicazione, ed &
acconsentita una sola interfaccia attiva a circuito di corrente per I'uso con il ferminale
IND560x.

r 'C:'

| CoMd Port

[ACHS00
COME Port

=tand

BS

Figura 3-14: Connessione COM4 o COMb5 configurata per il convertitore in fibra ottica o I'ACM200

Figura 3-15: Connessione COM4 o COM5 configurata per il funzionamento remoto

3.5.13.5. Configurazione del terminale master

Il terminale master deve avere una porta configurata per inviare le informazioni da visualizzare al

terminale remoto. In Comunicazione > Connessioni I'assegnazione della porfa seriale deve essere
Uscita continua. Se il terminale remoto verra ufilizzato per inviare comandi al ferminale master, la

sfessa porta deve prevedere I'assegnazione di una connessione secondaria per I'input CTPZ.

In Figura 3-16 ¢ illustrata la configurazione tipica di una display remofo, con il terminale master in
grado di ricevere i comandi inviati dall'IND560x remoto.
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Figura 3-16: Configurazione tipica di una display remoto

3.5.14. Ripristina
La schermata Reimpostazione consente il ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite.

3.5.14.1. Reimpostazione bilancia

Per avviare una reimpostazione, premere il softkey OK Q}". Se |'operazione di reimpostazione ha
esifo positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey ESCI @ per uscire senza effeftuare la reimpostazione.

B La reimpostazione della bilancia NON comprende la reimpostazione dei dati relativi al fipo di
bilancia, all'approvazione, alle unita di misura, alla capacita, all'incremento o alla taratura.
Tali dati vengono reimpostati solo eseguendo un Reimpostazione totale. Questi dafi vengono
reimpostati solo eseguendo una Reimpostazione generale con entrambi gli interruftori 2-1 e
2-2 sulle posizioni ON, oppure eseguendo un‘operazione di ripristino nella cella di carico IDNet
0 SICSpro.
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3.6. Applicazione

U’riIiz;ore le schermate di configurazione dell'applicazione per -~ Applicazione
configurare: [F-+-- Memoria
i te——— Alibi
e memoria e fabelle B i el I
) ) ) ) i t---- Tabella messaggi
¢ funzionamento di target e totalizzazione ! i-—--Tabella farget
. [1-+-- Operazione
e /O discreto P -~ Target
. I i---- Comparatorl
3.6.1. Memoria i i---- Totalizzazione
. . . . T D
Le schermate di configurazione Memoria comprendono: B 1O discref
i i---- Ingressi
e Alibi | i---- Uscite
El--- TaskExpert
e Tabella tare D - Awio
o Tabella messaggi ! ‘-——- Impost. personalizzata
- Ripristina

3.6.1.1. Alibi

Tabella destinazioni

E possibile stampare ciascun tipo di memoria dalla relativa schermata di visualizzazione della
ricerca, framite un collegamento Report.

Memoria alibi pud essere abilitata o disabilitata nella casella di selezione. La memoria alibi e
configurata come un buffer ciclico che sovrascrive i record quando viene raggiunto il limite della
sua memoria. La memoria alibi puo conservare circa 60.000 transazioni prima che venga
raggiunto il limite e le vecchie transazioni comincino a essere sovrascritte. Per informazioni piu
dettagliate sulla memoria alibi, consultare il Capitolo 2, Funzionamento.

La tabella Memoria alibi memorizza le informazioni basilari sulle fransazioni e non & definibile
dall'utente. Tali informagzioni includono sempre:

data e ora
Valore contatore fransazioni
peso lordo, netto e tara e unita di misura

E Se il terminale IND560 & stato programmato come "approvato”, I'abilitazione e la
disabilitazione Memoria alibi e possibile solo se I'interruttore sicurezza (SW1-1) € in posizione
OFF.
3.6.1.2. Tabella tare

Tabella fare visualizza i record delle fare memorizzate, compreso:

ID record tara

Peso e unita di misura tara

descrizione

numero fofale di transazioni effettuate utilizzando ciascun record tara memorizzata

totale (totale dei pesi tare per ciascun record tara memorizzata)
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Per informazioni piu deftagliate sulla tabella memoria, consultare il Capifolo 2, Funzionamento.

Utilizzare la schermata di configurazione Tabella fare per abilitare o disabilitare la descrizione e per
configurare la totalizzazione.

3.6.1.2.1. Descrizione

La descrizione & costituita da una stringa alfanumerica descrittiva della voce in Tabella tare.
Utilizzare la casella di selezione Descrizione per abilitare o disabilitare Descrizione nella struttura
Tabella tare.

3.6.1.2.2. Totalizzazione

Totalizzazione € un campo che tiene traccia del peso tofale di tutte le fransazioni relative a ciascuna
tara nella tabella. Utilizzare la casella di selezione Tofalizzazione per selezionare Nessuna, Peso
visualizzato o Peso lordo per i fofali nella struttura Tabella tare.

Premere il softkey CANCELLA (C per reimpostare la tabella. Per reimpostare la tabella occorre
possedere un livello di accesso di supervisore 0 superiore.

Per visualizzare i record Tabella tare

1. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA ,@ Viene visualizzata la schermata Ricerca tara.

2. Utilizzare le caselle di selezione e i relativi campi per immettere informazioni di ricerca
specifiche per restringere la ricerca, o immettere * (il carattere "cerca tutto") per visualizzare
tutte le informazioni Tabella tare.

3. Premere il softkey AVVIA RICERCA @]3 La schermata Visualizza ricerca fara visualizza i
risulfati della ricerca. Vengono visualizzati solo i record con valori di fara non nulli. | record
sono ordinati per ID, e il primo visualizzato € quello con il numero piu basso.

4. Premere i tasti di navigazione SU, GIU, SINISTRA e DESTRA per scorrere nella schermata e
visualizzare tutti i dati e i record elencati.

Per modificare o aggiungere record Tabella tare
1. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) un record nella tabella.

2. Premere il softkey MODIFICA / per aprire la schermata di configurazione per modificare un
record o premere il softkey INSERISCI Dper aprire la schermata di configurazione per creare un
nuovo record della fabella.

3. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere |'evidenziazione fino al nome del campo
da modificare o inserire.

4. Premere il tasto INVIO per selezionare un campo da modificare o inserire. Vengono visualizzati
i tasti alfabetici.

b. Utilizzare i fasti alfabefici e il tastierino numerico per modificare o immettere il valore
desiderato.

6. Premere il softkey TARA =T« per catturare I'unit di misura e il peso attualmente sulla
bilancia; tali valori vengono visualizzati nel campo Tara.

. OK- - . .
7. Premere il softkey OK v per acceftare le modifiche o le aggiunte in Tabella tare.
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8. Premere il softkey ESCI (Esc] per tornare alla schermata Visualizza ricerca tare senza
memorizzare le modifiche o le aggiunte.

9. Premere il softkey ELIMINA 57 per eliminare un record tara nell'elenco.

10. Premere il softkey STAMPA % per stampare I'elenco. Per stampare la tabella occorre
possedere un livello di accesso di supervisore o superiore.

11. Premere il softkey USCITA K per tornare alla schermata Ricerca fare.
3.6.1.3. Tabella messaggi
Tabella messaggi visualizza i messaggi di testo memorizzati e i numeri ID corrispondenti che possono

essere ufilizzati nei modelli di stampa. Vengono visualizzati solo i record messaggi con valori non
nulli.

Premere il softkey CANCELLA C per cancellare I'infera tabella. Per eliminare la tabella occorre
possedere un livello di accesso di supervisore o superiore.
3.6.1.3.1. Per visualizzare i record Message Table (Tabella messaggi)

1. Utilizzare le caselle di selezione e i relativi campi per immettere informazioni di ricerca
specifiche per restringere la ricerca, o non immettere nulla per visualizzare tutte le informazioni
Tabella messaggi.

2. Premere il softkey AVVIA RICERCA @]3 La schermata Visualizza ricerca messaggi visualizza i
risultati della ricerca. | record sono ordinati per ID, e il primo visualizzato € quello con il
numero piu basso.

3. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere nella schermata e visualizzare tutti i dati e i
record elencati.

4. Maodificare o aggiungere informazioni Tabella messaggi modificando, inserendo o eliminando
informazioni come descritto nel punto precedente in Tabella fare.

5. Premere il softkey STAMPA &=L per stampare I'elenco.

6. Premere il softkey USCITA \ per tornare alla schermata Ricerca.

3.6.1.4. Tabella destinazioni
[l confronto con targef puo essere utilizzato in due tipi di applicazioni: Trasferimento materiali e
Sopra/Softo. Le applicazioni di trasferimenfo materiale richiedono che un dispositivo di controllo venga

disatftivato quando viene oftenuto un valore target. Le applicazioni Superiore/Inferiore classificano un
carico collocato sulla piattaforma della bilancia come superiore o inferiore al valore farget.

| valori nei registri del record attivo, ad esempio peso target e tolleranza, che possono essere
modificati manualmente o caricati dalla Tabella farget, vengono confrontati con il peso visualizzato o
con il peso lordo.

Utilizzare la schermata di configurazione Tabella farget per selezionare la modalita, il fipo di tolleranza
e il fipo di output da ufilizzare nel confronto con Itarget.

Per informazioni piu dettagliate sulla fabella target, consultare il Capitolo 2, Funzionamento.
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3.6.1.4.1.

3.6.1.4.2.

3.6.1.4.3.
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Modalita
Utilizzare la casella di selezione Modalita per selezionare il fipo di applicazione per il confronto con
[target. Le selezioni comprendono:

e Nessuno
e Trasferimento materiale

e Sopra/Sotto
Tipo di tolleranza

Utilizzare la casella di selezione Tipo di tolleranza per selezionare il tipo di folleranza da utilizzare
per il confronto con Itarget. Per la tolleranza possono essere immessi valori positivi 0 negativi
come valori di deviazione del peso nelle stesse unita di misura delltarget (Deviazione target) o
come percentuale del valore farget.

Quando ¢ selezionata la modalita Sopra/Sotto, € disponibile la scelfa di un valore peso come tipo
di folleranza. In tal modo, non vi sono valori target utilizzati: vengono utilizzati solo valori al di
sopra e al di sotto del limite come margini di zona per OK.

Tipo di uscita

[l campo Tipo di output & disponibile solo quando é selezionata la modalita Trasferimento materiali.
Utilizzare la casella di selezione Tipo di output per selezionare il tipo di output a due velocitd da
utilizzare nell'applicazione farget. Le selezioni comprendono:

Simultanea Entrambi gli output funzionano confemporaneamente

Indipendente  Funziona un oufput alla volfa (Alimentazione o Alimentazione rapida)

Premere il softkey CANCELLA C per reimpostare l'intera fabella targetf. Per eliminare la fabella
occorre possedere un livello di accesso di supervisore o superiore.

Per visualizzare i record Tabella target

1. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA @ Viene visualizzafa la schermata Ricerca farget.

2. Utilizzare le caselle di selezione e i relativi campi per immettere informazioni di ricerca
specifiche per restringere la ricerca, o non immettere nulla per visualizzare tutti i record Tabella
target.

B Campi di ricerca che appaiono nella casella di selezione Campo di ricerca variano a seconda
delle selezioni effeftuate nella schermata di configurazione Tabella farget.

3. Premere il softkey AVIA RICERCA @]Zl La schermata Visualizza ricerca target visualizza i
risultati della ricerca. Vengono visualizzati solo i record con valori non nulli. | record sono
ordinati per ID, e il primo visualizzato & quello con il numero piu basso.

4. Premere i tasti di navigazione SU, GIU, SINISTRA e DESTRA per scorrere nella schermata e
visualizzare tutti i dati e i record elencati.

5. I record Tabella farget includono informazioni differenti a seconda delle selezioni effeftuate nella
schermata di configurazione Tabella target. Ad esempio, i dati Limite superiore e Limite inferiore
vengono visualizzati solo quando viene selezionata la modalita Sopra/Sotto con il tipo di
tolleranza Valore peso.
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| record Tabella target possono includere i seguenti campi:

D Numero identificativo del record atfivo

Descrizione Descrizione identificativa del record aftivo

Target Valore misurato desiderato di una pesata

Unita di misura Le unita di record farget e di confronfo possono essere generate da una
target combinazione di unitd primarie, secondarie o terziarie

Versamento Quantitativo di materiale distribuito dopo la segnalazione di arresto del

dispositivo di controllo
Tolleranza positiva Massima tolleranza accettabile superiore al valore target
Tolleranza negafiva  Minima folleranza accettabile inferiore al valore target

Valore di Per applicazioni a due velocitq, il valore di alimentazione esatfo defermina
alimentazione esatto  I'arresto dell'output Alimentazione rapida.

1. Modificare o aggiungere informazioni Tabella farget modificando, inserendo o eliminando
informazioni come descritto in precedenza per Tabella tare.

2. Premere il softkey STAMPA % per stampare I'elenco.

3. Premere il softkey USCITA \ per tornare alla schermata Ricerca.
3.6.2. Operazione

Le schermate di configurazione Funzionamento comprendono:

o Target
e Comparatori
o Tofalizzazione
e D
3.6.2.1. Target

Utilizzare questa schermata di configurazione per selezionare il flusso di dati (origine) di misurazione
da utilizzare come input per il confronfo con target e per abilitare o disabilitare la chiusura.

3.6.2.1.1. Origine
Selezionare I'origine da utilizzare come input per il confronto con farget, Peso visualizzato o Peso
lordo.

3.6.2.1.2. Chiusura

Se la selezione della modalita Tabella target & Trasferimento materiali, viene prevista la chiusura
dell'output. Quando ¢ abilitata la chiusura dell'output, gli output del confronto con farget rimangono
chiusi (false) dopo il superamento della soglia di commutazione dell'output, fino alla
reimpostazione della chiusura tramite un input di avvio (framite softkey o input discreto).

Se la chiusura & disabilitata, gli output funzioneranno come coincidenti senza inferblocchi.
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3.6.2.2. Comparatori

La schermata Comparatori consente la configurazione di destinazioni semplici confrollate o dalla
coincidenza o dal confronto con un intervallo e ufilizzate come assegnazione per le uscite 1/0
discrefe. | comparatori sono controllati per coincidenza o per confronto con una destinazione o un
intervallo. L'origine per il confronto puo essere Peso lordo, Peso visualizzato, Frequenza o
assegnata da un‘applicazione TaskExpert personalizzata.

3.6.2.2.1. Softkey dei comparatori della schermata iniziale

Il softkey COMPARATORE ~ |(_ puo essere assegnato alla schermata iniziale del display di pesa. Si
apre la schermata di visualizzazione dei comparatori, che visualizza i valori di ID, Descrizione,
Limite, Unita, Limite alto e Aftivo per ciascun comparatore. Un softkey MODIFICA provoca la
visualizzazione di una schermata che visualizza la descrizione del comparafore selezionato e
consente la modifica dei valori del limite e del limite superiore. E possibile salvare (9}") o rifiutare (
@) le modifiche quando si ritorna alla schermata di visualizzazione dei comparatori.

3.6.2.2.2. Schermata di configurazione dei comparatori

| valori Origine, Attivo, Descrizione e Limite possono essere impostati esclusivamente dalla
schermata Applicazione > Operazione > Comparatori. Questa schermata visualizza i cinque
comparatori e contiene le colonne relative alla condizione di ID, Descrizione, Origine, Limite, Unita,
Limite alfo, e Attivo. Da questo punto, & possibile modificare / 0 eliminare jun Comparatore,
oppure eliminare C tutti i comparatori.

Una volta impostati nella schermata di modifica dei comparatori, i parametri possono essere
salvati premendo OK 2%, o rifiutati premendo ESC [Esc). In ogni caso, si riforna alla
visualizzazione della schermata dei comparatori.

3.6.2.2.3. Origine

I valore predefinito per I'origine € No (Nessuno), che significa che il comparatore ¢ disaftivato e
che non viene visualizzato alcun campo dei parametri. Le alire scelte per I'origine sono Peso
visualizzato, Peso lordo e Frequenza. Se un campo di peso viene selezionato come origine, 'unita
di pesa sara costituita da un’unita primaria. Se viene selezionato Frequenza come origine, I'unita
sard la stessa di quella selezionata per la velocita nel ramo Bilancia > Frequenza. Selezionando
Applicazione non saranno visualizzati altri campi di parametro. Questa selezione consente a
un’applicazione personalizzata TaskExpert di controllare I'assegnazione di origine dei comparatori.

3.6.2.2.4. Attivo

L'impostazione Attivo defermina la gamma delle altre opzioni disponibili nella schermata di
modifica dei comparafori. Queste opzioni vengono riepilogate nella Tabella 3-2.

Quando Attivo viene impostafo su minore di (<, il valore predefinito), minore o uguale a (<=),
uguale a (=), maggiore o uguale di (>=), maggiore di (>) o diverso da (< >), l'uscita attiva
dipende dalla relazione fra il valore attuale di origine e il limite. Quando il valore aftivo rientra
(>_ _<) ositrova (_< >_) fuori gamma, il valore di origine viene confrontato all’intervallo dei
valori di destinazione definito nei campi del limite e del limite superiore.
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Tabella 3-2: Configurazione del comparatore

Origine No* (Nessuno), Peso visualizzato, Peso lordo, Frequenza
Attivo | <*, <=, =, >=, >, <> | >_ _< (rienfra), _< >_ (fuori)
Descrizione Stringha alfanumerica di 20 caratteri

Limite | Valori di destinazione | Valore di destinazione inferiore per I'intervallo

Limite alto n/a Valore di destinazione superiore per I'intervallo

3.6.2.2.5. Descrizione

La descrizione & costituita da una stringa alfanumerica, utilizzata per I'identfificazione del tipo e
dello scopo del comparatore. Questa stringa viene visualizzata, insieme con il numero ID (1-5)
assegnato automaticamente, nell’elenco visualizzato quando viene premuto il softkey
COMPARATORE.

3.6.2.2.6. Limite

Il limite imposta o il valore di peso di destinazione al quale viene confrontato il peso di origine reale
o il valore di destinazione inferiore per I'infervallo al quale viene confrontato il valore di origine
misurato correnfemente.

3.6.2.2.7. Limite superiore

Il limite superiore € disponibile esclusivamente per la modalitd Range (Intervallo) e imposta il
valore di destinazione superiore per I'intervallo al quale viene confrontata I‘origine aftualmente
misurata. Il suo valore deve essere piu elevato del limite, se viene immesso un valore piu basso, il
terminale visualizzerd un messaggio di valori non validi quando viene premuto il softkey OK 9}". I
valore viene espresso nell’unita della velocita programmata.

3.6.2.3. Totalizzazione

La conoscenza di quante transazioni e quanto materiale € stato elaborato durante un dato periodo
di tempo costituisce un'informazione utile per molte applicazioni di pesa.

Il terminale IND5GO0 prevede registri e contatori sia di fotali generali (GT) che di subfotali (ST). |
contafori hanno un limite di 1.500.000 operazioni e i registri possono eseguire fotali fino a 11
cifre, comprese le cifre decimali a destra del punto decimale. Ad esempio, una bilancia
programmata per 500 x 0,1 kg puo eseguire tofali di peso fino a 9.999.999.999,9 (11 cifre
totali). Se uno di questi limiti viene superato, viene visualizzato un messaggio di errore, e i totali
devono essere reimpostati prima di aggiungere ulteriori pesi o conteggi.

Utilizzare la schermata di configurazione Totalizzazione per selezionare i parametri per le
operazioni di tofalizzazione, compresa I'origine da ufilizzare come input per la totalizzazione, le
impostazioni dei fofali generali e dei subfotali, e per abilitare o disabilitare la conversione delle
unita di misura secondarie e terziarie per la tofalizzazione.

3.6.23.1. Modalita

Selezionare I'origine da utilizzare come input per il confronto con la totalizzazione, Peso
visualizzafo o Peso lordo. La selezione Nessuno disabilita la fotalizzazione.
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3.6.2.3.2. Cancella GT su stampa

Il totale generale (GT) puo essere cancellato automaticamente prima della stampa del report Totali.
Se ¢ abilitato Cancella il totale generale sulla stampa, dopo la stampa del report Tofali viene
cancellato automaticamente anche il subtotale.

3.6.2.33. Subtotale

Il subtotale (ST) puo essere disabilitafo indipendentemente dal totale generale, in modo che
quest'ultimo continui a sommare le misurazioni. Scegliere se abilitare o disabilitare il registro dei
subtotali.

3.6.2.3.4. Cancella ST su stampa

La cancellazione del subtotale ma non del totale generale sulla stampa consente al registro dei
subtotali di totalizzare un sotfoinsieme di pesate e di essere reimpostato senza azzerare il totale
generale, di modo che questo continui ad aggiungere misurazioni alla somma generale. Scegliere
di cancellare o meno il subtotale una stampa abilitandolo o disabilitandolo nella casella di
selezione.

3.6.2.3.5. Converti peso

| registri dei fotali memorizzano i pesi utilizzando sempre le unita di misura primarie. Se la
conversione del peso ¢é disabilitata, le pesate in unita di misure diverse dalla primaria non vengono
sommate. Se la conversione del peso & abilitata, il peso viene convertito in unita di misura primarie
e quindi sommato.

3.6.24. ID

La funzione ID € un mezzo semplice ma potente per agevolare un‘immissione di dati specifici da
parte di un operafore o provoca il verificarsi di un'azione. L'elenco dei prompt puo includere fino a
20 fasi, ciascuna confenente un comando che defermina |‘azione eseguita dal ferminale IND560
quando viene eseguita una fase.

La sequenza puo essere programmata per essere eseguita una volta (ad esempio, quando avviata
dalla pressione del softkey ID |D) 0 per ripetersi continuamente fino a quando non viene inferrofta.
Puo anche essere avviata e riavviata automaticamente, tramite i dati di peso in ingresso della
bilancia. In ogni caso, I'operatore lavora tramife una serie di azioni o di immissioni di dati richiesti.
Ad esempio, I'operatore deve sistemare una confezione sulla bilancia, gli viene richiesto di immettere
il suo nome, un valore di tara preimpostato, la leftura del codice a barre sulla confezione e la
generazione di una stampa automatica prima della rimozione finale della confezione dalla bilancia. |
dati stampati possono includere il valore del peso netto, insieme con le informazioni relative alla
confezione acquisita e il nome dell’operatore. Il contenuto e il formato delle informazioni stampate &
determinata dal modello assegnato all’uscita richiesta.

3.6.24.1. Modalitd ID- Nessuno
Se viene selezionato No (Nessuno) come modalita ID, viene disattivata la funzione ID.

3.6.2.4.2. Modalita ID- Automatico

La modalita Auto (Aufomatico) avvia la sequenza ID quando viene posizionato sulla bilancia un
peso che supera il peso soglia e viene rilevato uno stato di assenza di movimento. La sequenza si
riavvia dopo che il peso cade al di softo del valore del peso reimpostato. Premere il softkey USCITA
. per uscire dalla sequenza.
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3.6.243. Modalita ID- Softkey

In questa modalita, il softkey ID |D awvia la sequenza, che viene eseguita una volta (se Looping
(Ripetizione) e disattivato) o continuamente (se Looping (Ripetizione) ¢ atfivato). In ogni caso,
premendo il softkey USCITA K si esce dalla sequenza.

3.6.244. Configurazione delle fasi della sequenza ID

Una volta impostati i parametri della modalita, & possibile visualizzare, creare, modificare o
eliminare le fasi della sequenza ID, tramite la pressione del softkey VISUALIZZA TABELLA @

1. Viene visualizzata la schermata Ricerca ID, consentendo il filfraggio dei risultati della ricerca

per n., tipo, lunghezza o prompt.

2. Selezionare un campo da ricercare e immeftere un operatore di confronto (<, <=, =, >=, >,
<>) e le informazioni alfanumeriche nei campi dati; oppure lasciare il carattere jolly asterisco
(*) nel campo dati per visualizzare tutte le fasi esistenti.

3. Premere il softkey AVVIA RICERCA @]3 per visualizzare la schermata di visualizzazione ID. Da
questo punto e possibile modificare / creare D eliminare 57 e stampare &= le fasi ID.

4. |l valore n. viene assegnato automaticamente. Determina I'ordine secondo il quale verranno
eseguite le fasi. Le fasi possono essere inserite in una sequenza esistente, selezionando
un‘immissione e premendo il softkey NUOVO D per definire una nuova fase. La nuova fase
creata verra visualizzata nella sequenza prima dell'immissione selezionata e tutti i n. valore
seguenti verranno aumentati di uno. Per spostarsi di una fase nella sequenza, € necessario
averla cancellata e reinserita alla posizione appropriata.

5. Alla schermata di modifica ID si accede premendo il softkey NUOVO D o MODIFICA / E
possibile impostare i parametri per ciascuna fase a seconda del tipo di fase selezionata:

Tipo

Parametri

Opzioni

Alfanumerico
Numerico

Prompt

Immettere fino a 20 caratteri come testo o prompt per la fase da
visualizzare sullo schermo durante la sequenza ID.

Lunghezza

Immettere un valore numerico (compreso tra O e 40) per forzare
la lunghezza dell'input di risposta dopo la richiesta.

Se viene inserita una lunghezza pari a O, il prompt viene
visualizzato senza il campo di immissione. La fase viene quindi
visualizzata come un'istruzione nella sequenza. In questo caso,
€ necessario premere INVIO per passare alla fase successiva.
Durante I'immissione, una volta raggiunta la lunghezza del
valore, il terminale non accetta ulteriori input; le immissioni non
correfte possono essere eliminate tframite il tasto CANCELLA.

Cancellazione
dei dafi

Spento, Attivo. Consente la memorizzazione della risposta
immessa (ad es. nome dell’'operatore) da un ciclo al successivo.
Se disattivato, la volta successiva il campo visualizzerd i dati
immessi durante il ciclo precedente e premendo INVIO il valore
viene accetftato e si passa alla fase successiva.

Se attivato, il campo di immissione risulterd vuoto quando
visualizzato la volta successiva.
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Tipo Parametri Opzioni

Cancella tara
Stampa Nessuna
Tara — Automatica

Prompt

Lunghezza

Tare — Preimpostata Vedere Prompt e Lunghezza, sopra.

Cancellazione
dei dafi

6. E possibile creare fino a 20 fasi. Possono essere stampate in qualsiasi punto tramite il softkey
STAMPA % Tornare alla struftura del menu di configurazione, premendo tre volte il menu
USCITA P,

3.6.3. I/0 discreto

L'impostazione Discrete 1/0 (Input/output discreto) comprendono:
e Ingressi e Uscite
3.6.3.1. Ingressi

La schermata Input discreti visualizza le assegnazioni di input discreti, compreso indirizzo, polarita
e funzione. Vengono visualizzati solo i record con valori non nulli.

Per eliminare I'intera fabella, premere il softkey CANCELLA C quindi premere OK 9}" per
confermare. Per eliminare la tabella occorre possedere un livello di accesso di supervisore 0
superiore.

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere nella schermata e visualizzare tutte le
assegnazioni di input discreti possibili.

3.6.3.1.1. Per modificare o aggiungere input discreti
1. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) un input discrefo.

2. Premere il softkey MODIFICA / per aprire la schermata di configurazione per modificare un
assegnazione di input o premere il softkey INSERISCI Dper aprire la schermata di
configurazione per creare una nuova assegnazione di input.

3. Immettere l'indirizzo dell'assegnazione input. L'indirizzo dell'input € visualizzato come [X.y.z],
dove x indica I'ubicazione dell'input, y I'indirizzo dello slot e I'opzione 1/0 (inpuf/output), e z la
posizione. Le cifre dell'indirizzo dell'input sono:

e Ubicazione: la prima cifra indica se 1'/0 & locale (0) o remoto (1-3).

e Indirizzo slot: la seconda cifra per il terminale IND560 & sempre 1 per I'l/O interno e O
per I'l/O remoto (ARM 100).

e Posizione: la ferza cifra si riferisce alla posizione (1-4) dell'opzione input discreto
(inferno o remoto) che viene assegnata alla funzione.

| numeri di indirizzo validi sono:

e locale: 0.1.1,0.1.2,0.1.3,0.1.4
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3-40

3.6.3.2.

e Remofon.1:1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4,
e Remofon.2:2.0.1,2.0.2,2.0.3, 2.0.4,
e Remofon. 3:3.0.1,3.0.2,3.0.3,3.04

Esempi:

e Indirizzo 0.1.1 = scheda discreta locale, posizione 1.
e Indirizzo 1.0.3 = indirizzo remoto n. 1, posizione 3.

4. Gli inpuf possono essere programmati in modo tale che accettino il livello di polarita +True o —
True come "ON". Utilizzare la casella di selezione Polarita per selezionare +True o —True.

b. Utilizzare la casella di selezione Assegnazione per selezionare un‘assegnazione di input. Le
selezioni comprendono:

Nessuno Stampa Trigger 3

Display vuoto* SmartTrac Cambio unitd di misura
Prova di taratura Tara Unita di misura: primaria
Cancellazione tara Pausa/Interruzione farget Unita di misura: secondaria
Disabilita tastierino* Avvio/Ripristino target Unita di misura: ferziaria
Disabilita impostazione  Trigger 1 Zero

Immetti Trigger 2

* Display vuoto e Disattiva tastiera sono attivati continuamente e quasi continuamente framite una semplice
pressione prolungata o un meccanismo di blocco

6. Premere il softkey OK 9}(’ per acceftare la voce.
7. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Input discreti.

8. Premere il softkey ELIMINA é? per eliminare un'assegnazione di input.

Uscite

/\ AVVERTENZA

NELLE APPLICAZIONI IN CUI IL PLC CONTROLLA A DISTANZA LE USCITE DISCRETE, LA PERDITA
DELLA COMUNICAZIONE PLC NON RESTITUIRA IL CONTROLLO DELLE USCITE / USCITE DIGITALI
AL TERMINALE.

La schermata Output discreti visualizza le assegnazioni di output discreti, compreso indirizzo e
funzione. Vengono visualizzati solo i record con valori non nulli.

Per eliminare I'intera fabella, premere il softkey CANCELLA C quindi premere OK 9}(’ per
confermare. Per eliminare la fabella occorre possedere un livello di accesso di supervisore 0
superiore.

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per scorrere nella schermata e visualizzare tutte le
assegnazioni di output discreti possibili.

Per modificare, aggiungere o eliminare output discreti, seguire le stesse procedure descritte per gli
input. I numeri di indirizzo validi sono:
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e Local (Locale): 0.1.1,0.1.2,0.1.3,0.1.4,0.1.5,0.1.6

e Remote #1 (Remoton. 1): 1.0.1,1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6
e Remote #2 (Remoto n. 2): 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4,2.0.2,2.0.6
e Remote #3 (Remoto n. 3): 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6
Esempi:

e Indirizzo 0.1.1 = scheda discretfa locale, posizione 1.
e Indirizzo 1.0.3 = indirizzo remotfo n. 1, posizione 3.

Le selezioni per assegnazioni di output comprendono:

Nessuno Comparator 2 Alimentazione Sopra zona

Centro di zero Comparator 3 Movimento Tolleranza: OK

Alimentazione rapida  Comparator 4 Netto Softo zero

Comparator 1 Comparator 5 Sovracapacita Softo zona
TaskExpert

Le schermate TaskExpert consentono di impostare un programma TaskExpert e di accedere alle
schermate di configurazione personalizzate definite dall’applicazione TaskExpert.

B Notare che le schermate di configurazione di TaskExpert non sono accessibili se I'opzione non
e abilitata nel ferminale. TaskExpert si aftiva dal ferminale, installando la chiave software
dell'applicazione TaskExpert (iBufton).

Awvio

La schermata di avvio di TaskExpert consente di elencare i programmi TaskExpert e associare a
ciascuno di questi un numero di aftivita. E possibile impostare ciascuna aftivita affinché sia
eseguita automaticamente all’avvio o dopo essere usciti dalle impostazioni, oppure avviata
manualmente utilizzando i softkey o Elenco aftivita [7] , Attivita 1, Attivita 2 o Affivita 3.

Premere il softkey CANCELLA C per reimpostare la tabella.

Per modificare I'elenco di avvio di TaskExpert

1. Utilizzare i tasti freccia per selezionare I'aftivitd da modificare o eliminare. Con il record
selezionato:

2. Premere il softkey MODIFICA / per modificare il record. Notare che il numero dell'affivita non
puo essere modificato.

3. Premere il softkey ELIMINA 47 per eliminare un record.

4. Per creare una nuova attivitd, premere il softkey NUOVO | ©. Sard visualizzata la schermata di
MODIFICA TASK EXPERT.

5. Il numero di aftivita viene assegnato aufomaticamente. Inserire il nome del file TaskExpert nel
campo Nome file.

6. Abilitare o disabilitare Avvio automatico. Se viene abilitato, I'attivita viene eseguita
ogniqualvolta l'indicatore sia acceso o quando si esce dalle impostazioni.
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7. Abilitare o disabilitare Avvio manuale. Cio determinera I'esecuzione del programma nel
momento in cui viene selezionafo e avviato.

8. Premere E"/{’ per salvare le modifiche o @ per uscire senza salvare.

3.6.4.2. Configurazione personalizzata

[l menu di configurazione personalizzata € definito dall’applicazione TaskExpert. Per i dettagli,
consultare il manuale di riferimento di TaskExpert, fornito con TaskExpert.

3.6.5. Ripristina

La schermata di configurazione Reimpostazione reimposta i valori di configurazione ai valori di
fabbrica predefiniti della configurazione dell'applicazione. Per eliminare la tabella occorre
possedere un livello di accesso di supervisore o superiore.

3.6.5.1.1. Reimpostazione applicazione

Per avviare una reimpostazione, premere il softkey OK ‘35'. Se |'operazione di reimpostazione ha
esito positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
confrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey ESCI @ per uscire senza effeftuare la reimpostazione.

B La reimpostazione dell'applicazione NON comprende la reimpostazione di informazioni in
Memoria alibi o fabelle. Questi dati possono essere reimpostati solo selezionando
Manufenzione, Reimposta fufto.

3.7. Terminale

Le schermate di configurazione Terminal (Terminale) EF--- Terminale
comprendono: t---- Disposilivo
N~ . +---- Visualizza
e Dispositivo* e Contatfore fransazioni i} .- Nazione
e Display* o Utenti ! ~-- Formato Data e Ora
: . ta Data e O
e Nazione e Softkey bl e
' L—-Llingua
E | nodi terminali contrassegnati da un asterisco (*) presentano |~ S?”Tm fransazione
parametri differenti a seconda del tipo di bilancia collegata v s e';,' o
(analogica o IDNet). = TR Prodiamik: (Softkey)
————— Ripristina
Utilizzare le schermate di configurazione per configurare:
e Compatibilita con la batteria esterna e opzioni di e lingua
risparmio energetico
e campi ID Trax EMT™ e impostazioni contatore transazioni

e impostazioni visualizzazione SmartTrac o Utenti
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e impostazioni e formato data e ora e Softkey

Dispositivo

Utilizzare la schermata di setup Dispositivo per attivare la compatibilitd con il terminale ambienti
difficili/analogico con il pacco batteria esterno al NiMH ed inserire i dati relafivi agli ID dei fre
terminali ed il numero di serie del terminale.

Funzionamento a batteria

Il parametro € indicato solo nei modelli IND560x con schede madri analogiche. Il valore di default
e Disattivato. Impostare tale parametro su Attivo determina per I'IND560x I'utilizzo dei parametri
delle celle di carico impostati in Bilancia > Tipo. Attivando il funzionamento a batteria si sblocca
anche il parametro di Spegnimenfo Automatico in Terminale > Dispositivo.> Visualizzazione.

ID terminale

Nella schermata di configurazione Dispositivo possono essere immessi fino a tre ID terminale.
Quando viene selezionata la casella di testo ID terminale, i softkey diventano fasti alfabefici.
Utilizzare i tasti alfabefici per immetftere fino a tre ID terminale. Premere il fasto INVIO per acceftare
I'ID immesso. Tale campi ID vengono visualizzati nel prompt informazioni quando viene premuto il
softkey INFORMAZIONI SUL SISTEMA 1 dopo il softkey RICHIAMA @

Numero di serie

Quando viene selezionata la casella di testo Numero di serie, i softkey diventano fasti alfabefici.
Utilizzare i tasti alfabetici per immettere il numero di serie del terminale. Il numero di serie si trova
sul retro del terminale. Premere il tasto INVIO per accettare il numero di serie immesso.

Display

Utilizzare la schermata di configurazione Display per impostare il timeout del salvaschermo ¢ le
dimensioni SmartTrac.

Timeout salvaschermo

Immettere il numero di minuti (fino a due cifre) che devono frascorrere senza movimenti della
bilancia e senza attivita sulla fastiera prima di visualizzare il salvaschermo (che si sostituisce alla
schermata visualizzata). Se viene rilevato movimento o viene premutfo un tasto, il salvaschermo
termina automaticamente e il fimeout viene reimpostato. Il tasto utilizzato per uscire dalla modalita
salvaschermo viene ignorato per tutti gli altri ufilizzi.

L'impostazione O nel campo Salvaschermo disabilita completamente il salvaschermo.
Retroilluminazione

L'IND560x & dotato di refroilluminazione per migliorare la visibilita in alcune condizioni. Tale
funzionalita puo essere abilitata o disabilitata. Se si attiva la retroilluminazione, viene visualizzata
I'opzione aggiuntiva di scadenza della retroilluminazione.
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3.7.2.3. Timeout di retroilluminazione

valori ammissibili per il timeout di retroilluminazione sono da O (sempre acceso) a 99 minuti.
L'impostazione di default € di T0O minuti.

3.7.2.4. Timer di spegnimento automatico

Se il parametro di funzionamento a batteria in Terminale > Dispositivo & stato affivato, gli utenti
possono decidere se aftivare I'opzione di spegnimento aufomatico che permettera di ottimizzare la
durata di ogni singola carica della batteria. I parametro del timer di spegnimento automatico
monifora il movimento della bilancia e I'aftivita della tastiera. Nel caso in cui non si rileva alcuna
attivita della fastiera nell'arco di tempo impostato, il ferminale si spegne automaticamente. Lo
spegnimento automatico si verifica senza alcun preavviso per I'operatore.

Le scelte sono:

e Disatftivato (defaulf)
e 10 minuti (impostazione predifinite)

e 30 minuti
e 60 minufi
3.7.2.5. Dimensioni SmariTrac

SmartTrac e la visualizzazione grafica utilizzata per rappresentare i valori misurati. La
visualizzazione € del tipo a grafico a barre (se viene selezionato Trasferimento materiali come
modalita target) o del tipo Sopra/Sotto (se viene selezionafo Sopra/Sotto come modalita targer).

La dimensione della visualizzazione grafica SmartTrac ha effetto anche sugli aliri dafi visualizzati
nelle schermate operative. Maggiore € la dimensione SmartTrac, minore € I'area dello schermo
disponibile per la visualizzazione degli alfri dati.

Modalita di trasferimento
materiale

| 0.7500% 0.741058

=D ] ® Pl || |0 Ee

Modalita Sopra/Sotto
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Modalita di trasferimento Modalita Sopra/Sotto

materiale
0.7500 kg BG 0, 7220 kg B/
. Test Larget Test target
Medio L
4 0,75k B 4 0,75
_-} H = i
O i & Pl || |20 Bl 811k
Tezt +target
~ v ﬁ
Grande
0, 0E 4 0,75kg +0 — -
P R ST 3 i M = B

Figura 3-17: Esempi di differenti dimensioni SmartTrac

Utilizzare la casella di selezione Dimensioni SmartTrac per selezionare le varie impostazioni della
visualizzazione grafica SmartTrac. Queste sono: No (Nessuno), Grande, Medio e Piccolo.

E Se questo parametro & impostato su No (Nessuno), SmartTrac non lo visualizzerd quando

viene premuto il softkey SmartTrac nella schermata iniziale. Al contrario, verra visualizzato un
messaggio: “Questa funzione € disattivata.”

Visualizzazione frequenza

Se ¢ sfato configurafo una frequenze in Bilancia > Frequenza, puo essere visualizzabile 0 meno
sulla schermata iniziale, a seconda del fatto che il valore risulta Attivo o Spento. L'opzione di
visualizzazione della velocita non viene visualizzata quando SmartTrac e impostato su valori
diversi da No (Nessuno).

Nazione
Le schermate di informazione relative alla posizione geografica consentono di configurare:

formato dafa e ora

e impostazioni data e ora

¢ lingua

Formato Data & Ora

Le caselle di selezione su questa schermata di configurazione consentono I'impostazione di:

Formato ora

e 12:MM (orologio in formato a 12 ore con visualizzazione di ore e minuti)

e 12:MM:SS (orologio in formato a 12 ore con visualizzazione di ore, minuti e secondi)

e 24:MM (orologio in formato a 24 ore con visualizzazione di ore e minuti)
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e 24:MM:SS (orologio in formato a 24 ore con visualizzazione di ore, minuti e secondi)
3.7.3.1.2. Formafo datfa

e DD MMYY (GG MM AA) (giorno, mese e anno, a due cifre)
e DD MMM YYYY (GG MMM AAAA) (giorno a due cifre, mese a tre cifre e anno a quattro cifre)
e MMDDYY (MM GG AA) (mese, anno e giorno, a due cifre)
e MMM DD YYYY MMM GG AAAA (mese a tre cifre, giorno a due cifre e anno a quattro cifre
e YY MM DD (AA MM GG) (anno, mese e giorno, a due cifre)
e YYYY MMM DD (AAAA MMM GG) (anno a quattro cifre, mese a fre cifre e giorno a due cifre)
3.7.3.1.3. Separatori dafa
e /(barra)
- (trattino)
.. (punto)

(spazio)
Nessuno
3.7.3.2. Imposta Data & Ora

Immettere le ore, i minuti, il giorno, il mese e I'anno in questi campi di festo e caselle di selezione
della schermata di configurazione. Il terminale corregge aufomaticamente la data per anni bisestili,
mentre una batteria di riserva conserva le impostazioni di data e ora in caso di interruzione
dell'alimentazione. Per le correzioni dell'ora legale & necessaria I'impostazione manuale.

3.7.3.2.1. Ore

Utilizzare il tastierino numerico per immetftere 1'ora nella casella di festo del campo Ore. Utilizzare la
casella di selezione AM/PM per selezionare AM o PM. La casella di selezione AM/PM viene
visualizzata solo se il formato ora & impostato sulle 12 ore (12:MM o 12:MM:SS) nella
configurazione Formato data e ora.

3.7.3.2.2. Minuti

Utilizzare il tastierino numerico per immettere i minuti nella casella di testo del campo Minuti.
3.7.3.2.3. Giorno

Utilizzare il tastierino numerico per immettere il giorno nella casella di testo del campo Giorno.
3.7.3.24. Mese

Utilizzare la casella di selezione Mese per selezionare il mese.
3.7.3.2.5. Anno

Utilizzare il tastierino numerico per immettere I'anno nella casella di testo del campo Anno.

3.7.3.3. lingua

Utilizzare la schermata di configurazione Lingua per specificare la lingua di funzionamento del
terminale.
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Visualizzazione messaggi

Utilizzare la casella di selezione Visualizzazione messaggi per selezionare la lingua dei messaggi
visualizzati sul ferminale. Le scelte sono:

e Inglese

e Francese
e Tedesco
e [taliano

e Spagnolo
e (Custom

e (Custom2

Selezione fastiera

Utilizzare la casella di selezione Selezione tastiera per selezionare la lingua dei caratteri della tastiera
visualizzati sul ferminale. Questa selezione stabilisce i caratteri infernazionali disponibili nei softkey
per l'immissione di dati alfabetici. Le scelte sono:

e Olandese

e Inglese

e Francese/Tedesco

o Nordico/Tedesco

e Spagnolo/Italiano/Portoghese
e Russo

Contatore transazioni

Il contatore transazioni & un registro a sette cifre che tiene traccia delle fransazioni fotali completate sul
terminale. Quando il valore raggiunge 1500000, la successiva transazione implica il riforno a
0000001. Utilizzare la schermata di configurazione Contafore fransazioni per configurare il
funzionamento del contatore fransazioni.

Contfafore fransazioni

Utilizzare la casella di selezione Contatore transazioni per abilitare o disabilitare il contatore
transazioni.

Reimpostazione confatore

Utilizzare la casella di selezione Reimpostazione contatore per abilitare o disabilitare la reimpostazione
manuale del contatore.

Transazione successiva

Il valore del contatore per la fransazione successiva viene visualizzato nel campo Transazione
successiva. E possibile assegnare il softkey REIMPOSTAZIONE CONTATORE alla schermata
iniziale, offrendo accesso diretto alla schermata del contatore delle fransazioni. Se I'opzione di
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reimpostazione del contafore e affivata, e possibile impostarlo a 0000000001 premendo il softkey
REIMPOSTAZIONE. E possibile inserire manualmente un valore maggiore nel campo della transazione
successiva.

3.7.5. Utenti

Il terminale IND560 e preconfigurato con due nomi utente: "admin" e "anonymous". Nessuno di tali
nomi utente ha una password. Senza password, esistono rischi per la sicurezza dal momento che
possibile accedere alla configurazione ed effettuare modifiche. Se per "admin" viene immessa una
password, & necessario eseguire una procedura di accesso prima di poter effettuare modifiche nella
configurazione. Questi due nomi utente predefiniti non possono essere eliminati, ma possono essere
immesse le password. Tufe le funzioni del terminale sono disponibili a tutti gli utenti, fino a quando
non viene immessa una password. Tufe le funzioni del terminale sono disponibili a tutti gli ufenti, fino
a quando non viene immessa una password per I'utente amministrafore predefinito.

3.7.5.1. Per modificare e/o immettere una password per un nome ufente

1. Evidenziare il nome utente da modificare.

N

Premere il softkey MODIFICA / per accedere alla schermata Modifica utente.

@

Premere il fasto di navigazione GIU per visualizzare la seconda schermata, che visualizza i
campi Password e Conferma password.

Immettere la password desiderata nei campi Password e Conferma password.

Premere il softkey OK Q}(' per acceftare la password immessa.

4
5
6. Premere il softkey ESCI @ per uscire senza memorizzare la password.
B Le password sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

B Per le password & possibile ufilizzare tutti i numeri e i caratteri disponibili nei tasti alfabetici.
E

Assicurarsi di memorizzare un record della password in un posto sicuro. Senza la password
correfta non € possibile accedere al menu di configurazione.

3.7.5.2. Per immeftere un nuovo ufente e password

1. Premere il softkey INSERISCI D per accedere alla schermata Modifica utente.
2. Immettere il nome utente desiderato nel campo Nome utente.

3. Utilizzare la casella di selezione Accesso per assegnare all'utente il livello di accesso
appropriato. Sono disponibili i seguenti livelli di accesso:

e Amministratore: un amministrafore ha accesso illimitato a tutti i parametri di configurazione
nel terminale. Vi possono essere pil utenti amministratore.

e Manutenzione: livello di accesso immediatamente inferiore.
e Supervisore: livello di accesso ulteriormente inferiore.

e Operatore: il livello di accesso pili basso.Premere il fasto di navigazione GIU per
visualizzare la seconda schermata, che visualizza i campi Password e Conferma
password.

4. Immetftere la password desiderata nei campi Password e Conferma password.
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5. Premere il softkey OK 9}(' per acceftare il nome utente e la password immessi.

6. Premere il softkey ESCI @ per uscire senza memorizzare nome ufente e password.

7. Premere il softkey ELIMINA skdelete 67 per eliminare un nome utente dalla fabella nella
schermata Utenti. | nomi utenfe "admin” e "anonymous" non possono essere eliminati.

8. Per ripristinare le impostazioni di fabbrica predefinite (eliminando tufti gli ufenti eccetto “Admin”
(amministratore) e I'utente “Anonymous” (Anonimo) e eliminando le password), premere il
softkey CANCELLA C e poi OK T per confermare.

3.7.6. Softkey

Aggiungere o risistemare i softkey sul menu principale del ferminale sulla schermata di
configurazione dei softkey. Per ulferiori chiarimenti sui softkey, consultare I'Appendice E, Mappatura
Softkey.

Quando si apre la schermata di configurazione dei softkey, evidenziare i numeri relativi alla
posizione dei softkey collocati sopra le icone.

Due softkey, RICHIAMA INFORMAZIONI @ e CONFIGURAZIONE *ﬁ), sono collocati
automaticamente nella configurazione softkey. Le posizioni predefinite di tali softkey sono 9 e 10.

Ai softkey RICHIAMA INFORMAZIONI e CONFIGURAZIONE deve sempre essere assegnafa una
posizione. Questi possono essere spostati 0 copiati piu volte, ma devono comparire almeno una
volta. Non possono essere eliminafi. Tutti gli alfri softfkey possono essere aggiunti o eliminati.

L'aggiunta di un softkey nelle pagine iniziali del ferminale non ne abilita automaticamente la
funzione. La maggior parfe dei softkey devono essere abilitati anche nella configurazione. Ad
esempio, |'aggiunta del softkey CAMBIO UNITA DI MISURA G non abilita automaticamente il
cambio di unita di misura: tale funzione deve abilitata nel ramo di configurazione Bilancia. Se &
stafo aggiunto un softkey nella configurazione, ma questo non appare nella pagina principale,
controllare che siano stati abilitafi i parametri di configurazione per tale funzione.

E possibile assegnare alla schermata iniziale i seguenti softkey:

e Nessuno e Richiama informazioni* ¢ Awio destinazione

o Alibi e Ripetizione della stampa e Tabella destinazioni

e Prova di taratura e Report o Atftivita 1**

e Comparatori e Reimpostazione contatore e  Atftivita 2**

e Trigger personalizzata 1 e |mpostazione* o Atftivita 3**

o Trigger personalizzata 2 e SmartTrac o Lista delle affivita**

o Trigger personalizzata 2 o Tabella tare e Data e ora*

e ID e Destinazione e Cambio unita di misura
e MinWeigh (Peso minimo) e Controllo destinazione e Aumenta precisione

* Non possono essere rimossi dalla schermata iniziale né modificati.

** Disponibile solo quando viene installato TaskExpert™ o un altro applicativo.
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Premere i tasti di navigazione SU, GIU, SINISTRA e DESTRA per navigare fra i numeri delle posizioni
dei softkey. | softkey possono essere aggiunti, eliminati e posizionati tramite:

Assegna la posizione selezionata di un softkey ad un altro softkey o a
/ Modifica  nessun altro softkey, lasciando vuota la posizione del softkey. La modifica di
una posizione vuota non sposta la posizione dei seguenti softkey.
Inserisce un softkey in una posizione selezionafa. Tufti gli altri softkey
D Inserisci  collocati in quella posizione o nella successiva vengono spostati avanti di
una posizione.
Elimina un softkey in una posizione selezionata. Tutti gli altri softkey
é? Elimina collocati in quella posizione o nella successiva vengono spostati indietro di
una posizione.
Cancella futte le assegnazioni dei softkey RICHIAMA INFORMAZIONI @ e
C Cancella  CONFIGURAZIONE #3>. Questi saranno visualizzati rispettivamente in
posizione 1 e 2.

3.7.17. Ripristina

La schermata di configurazione Reimpostazione reimposta i valori di configurazione del ramo di
configurazione Terminale.

3.7.7.1.1. Reimpostazione terminale

Per avviare una reimpostazione, premere il softkey OK '3}". Se l'operazione di reimpostazione ha
esifo positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza confatfando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey ESCI @ per uscire senza effeftuare la reimpostazione.
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3.8.1.

3.8.1.1.
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Comunicazioni

[---- Comunicazione
EF---- Modelli
Le schermate di configurazione Comunicazione comprendono: toesmes Ingresso
------- Uscita
. L S Stringh
e Modelli e Connessioni e Rete IR
e Report e Seriale e PLC -
Utilizzare le schermate di configurazione per configurare: T Pkl kg
------ Collegamenti
. . Lo G-+-- Seriale
e Configurazione modelli di input e output — COM1
o m e e CoM2
e  Struftura report r COM3
A . — EF---- Rete
e Assegnazione connessioni i Ethemet
e Paramefri porta seriale e ;D;‘“
e Parametri di rete 5---- Awiso e-mail
——————— Parametri
e InterfaccePLC L Destinatari
GH-5-- PLC
P R Uscita analogica
Modelli o ABRO
. . . Lo ) Lo t------ DeviceNet
Il terminale IND560 utilizza cinque modelli di output (dimensioni 1.000 N Profibus
inira i i i ; ! i i pommmmm Ethernet / IP
byte) per definire il formato di output di dati eseguendo un'operazione di - Sl 2
pesata. Formato dai
————————— Riprisfina

E disponibile anche un modello di input per ricevere un input di fipo sfringa (ad esempio da un
lettore di codici a barre) e utilizzarlo come immissione di dati relafivi a ID, tare, ID fare o ID target.
Quando si installa il software applicativo Fill-660, il modello di ingresso ¢ inoltre assegnabile a
una destinazione di peso in entrata o in uscita.

E disponibile anche una schermata di configurazione di stringhe modello per configurare stringhe
di caratteri ufilizzati di frequente nei modelli.

Input

Utilizzare Modello di input per eliminare caratteri da una stringa di dati di input. | parametri di
configurazione comprendono:

e Lunghezza preambolo — definisce quanti caratteri vengono saltati all'inizio di una stringa di
inpuf prima dei dati desiderati.

e Lunghezza dati — definisce la lunghezza massima di una sfringa. Vengono utilizzati come
input futti i caratteri che iniziano dopo il preambolo atfraverso la selezione di lunghezza dei
dati.

e Lunghezza postambolo — definisce il numero di caratteri (prima del carattere di
terminazione, quest'ultimo non incluso) estrapolati dalla stringa di dati. Tutti gli alfri dati,
dalla lunghezza del preambolo al carattere di terminazione meno la lunghezza del
postambolo, vengono utilizzati come stringa di input. Quando viene utilizzafo un input di
lunghezza fissa, questo campo rimane vuoto.

o Carattere di terminazione — utilizzato per segnalare la fine dell'input di tipo stringa. Il
carattere di ferminazione pud essere qualsiasi carattere di controllo ASCII. Se & selezionato
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Nessuno, la funzione di timeout di fre secondi conclude I'immissione. Olire a Nessuno, le
selezioni disponibili dalla casella di selezione comprendono:

SOH STX ETX EQT ENQ ACK BEL BS
HT LF VT FF CR SO Sl DLE
DCI1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN
EM SUB ESC FS GS RS us

o Assegnazione: stabilisce come utilizzare i dati di input. Le scelte sono:
ID1 L'ingresso completa la variabile dei dafi condivisi ID1.
Tastiera Utilizzata congiuntamente alla modalita ID: i dati immessi normalmente

framite il tastierino numerico o framite i fasti alfabetici sullo schermo
POSSONO essere acquisiti in una sequenza della modalita ID.

Tara Immette dati come un valore fara preimpostato

ID tara Utilizza il valore per cercare un ID nella tabella fare

ID destinazione Utilizza il valore per cercare un ID nella tabella fare

Peso in enfrata di  Utilizza il valore come ricerca dell'ID nella tabella destinazioni e lo

destinazione assegna come destinazione attiva del peso in entrata(solo funzione Fill-
560)

Peso destinazione  Utilizza il valore come ricerca dell'ID nella fabella destinazioni e lo

in uscita assegna come destinazione attiva del peso in uscita (solo funzione Fill-
560)

Una funzione di fimeout di fre secondi controlla il tempo frascorso fra un carattere e |'aliro. Dopo fre
secondi, la sfringa viene considerata conclusa.

3.8.1.2. Output

La schermata di configurazione del modello di uscita consente la configurazione dei formati dati di
uscita e dell'intestazione o del pie di pagina per la funzione di ripetizione della stampa.

Per aggiungere I'indicazione "DUPLICATO" a una stampa ripetuta di un modello di uscita,
selezionare I'intestazione o il pié di pagina dal menu a discesa del campo di ripetizione della
sfampa evidenziato in Figura 3-18.
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OUTEUT TEMPLE
Template .
Temelats 1
Repeat Prinkt Field

{Header
RT EE

Figura 3-18: Impostazione del campo di ripetizione della stampa

Per visualizzare gli elementi in un modello o creare un nuovo modello, selezionare il modello
desiderato dalla casella di selezione Modello. Sono disponibili cinque Modello 1-Modello 5.

Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA @ per accedere alla schermata di visualizzazione del
modello selezionato, che elenca tutti gli elementi configurati per il modello.

Premere il softkey COPIA per aprire la schermata di copia, che consente di copiare elementi da
un modello in un altro modello.

Premere il softkey CANCELLA C per cancellare tutti gli elementi da un modello selezionato. Viene
visualizzata una schermata di avviso.

Premere il softkey ESCI (Esc] per tornare alla sfruttura del menu.

Ciascun elemento viene definito in base al fipo di dati, ai dafi effettivi, alla giustificazione e alla
lunghezza. Gli elementi possono essere modificati, aggiunti (inseriti) o eliminati singolarmente. Per
determinati campi & disponibile la funzione di riempimento automatico dello zero iniziale.

Modifica
1.
2.

Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare un record da modificare.

Premere il softkey MODIFICA / per aprire la schermata di configurazione del record in cui e
possibile modificarlo. Il numero dell'elemento non puo essere modificato.

Selezionare il tipo di elemento dalla casella di selezione Tipo. Sono disponibili quattro tipi di
elementi:

e CR/LF — una combinazione tra il ritorno a capo e I'avanzamento di avanzamento riga
SDName — Nome di una variabile di dati condivisi da leggere sul terminale.

Carattere speciale - Caratteri di confrollo da un diagramma ASCII standard. Fare riferimento
all'Appendice G, Caratteri di controllo e standard ASCII.

Stringa — Una stringa di caratteri da stampare.

Premere IVNIO per confermare la selezione del tipo di elemento. A seconda del tipo selezionato,
saranno visualizzate altre opzioni di configurazione. Opzioni di modifica del modello

Premere il softkey OK 9}" per tornare alla schermata di configurazione del modello al fermine
della modifica dell'elemento.

Premere il softkey ESC @ per tornare alla schermata di configurazione del modello senza
registrare le modifiche dell'elemento.
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Opzioni di modifica del modello

La Tabella 3-3 elenca i campi modificabili visualizzati per ciascun fipo di elemento e selezione di
formato. | campi non disponibili vengono indicati da un trattino (-)

Tabella 3-3: Opzioni di modifica degli elementi del modello

s . Riempimento
Tipo di Dati Ripetere Formato Lungh automatico dello
elemento conteggio ezza
zero
CR/LF - Vuoto** - - -
Valore predefinito - -
Vuoto *
(fare riferimento Centrafo, a
SDNAME alla Tabella - sinisfra Vuolo ** -
3-3) _ —
A destra Vuofo ** Attivato / Disattivato
Caratteri speciale Elencc_) dei - - - -
caratteri ASCII
Valore predefinito - -
Stringa Vuoto * Vuoto **
Centrato, a Vuoto ** 3

sinistra, a destra

*

k%

Campo di immissione di caratteri alfabetici
Campo di immissione caratteri numerici

Ripeti conteggi

Valore numerico che imposta il numero di volte che i dati vengono ripetuti. Ad esempio, se la
sfringa dati € cosfituita da un asterisco (*), un valore pari a 20 per ripeti conteggio produrra una

Formato e Lunghezza

Le opzioni Formato e lunghezza sono Default (Predefinito), Centro, Sinistra, e Destra. Questi
descrivono il formato giustificato dei dati all’interno della lunghezza del campo.

Il valore Default (Predefinito) € fisso, e Lunghezza non puo essere definito in questa sede.

Per dati in stringhe e SDName, i formati Centro, Sinistra e Destra sono accompagnati dal campo
Lunghezza. Dopo la scelta del formato, viene evidenziata la casella di immissione Lunghezza.
Questo valore determina la lunghezza dell’elemento, i dati vengono posizionati enfro una stringa

della lunghezza immessa. Fare riferimento alle note su Formato e lunghezza in basso.

Riempimento automatico dello zero

Nel caso di dati SDName formattati a destra, 1'opzione Riempimento automatico dello zero pud
essere atfivata o disattivata. Generalmente, Riempimento aufomatico dello zero viene disabilitato, in
modo fale che per riempire dati iniziali non significativi vengono ufilizzati degli spazi. Se abilitato,
Riempimento aufomatico dello zero riempie di zeri tutti gli spazi iniziali dei dati. Gli esempi
seguenti di quattro caratteri in dati di uscita definiti con lunghezza di ofto caratferi mostrano I‘'uso di

riempimento aufomatico dello zero:
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Disattivato: . 1 2 || &

Attivato: | O | O | O | O . 1 213

Note su Formato e lunghezza

Se i dati di un elemenfo comprendono piu caratteri rispetto al valore immesso per Lunghezza, i dati
di output vengono froncati. Ad esempio, se il numero di caratteri immessi per il formato nella
schermata di modifica Formato uscita € sei, e vengono immessi dafi di una stringa che contengono
otfo caratteri, vengono stampati solo sei caratteri dalla stringa di dati. Se vengono immessi dati di
una sfringa che contengono quattro caratteri, verranno stampati tufti i caratteri della stringa di dati.

| caratteri e I'allineamento dei dati stampati sono definiti dal formato selezionato:

Esempio di una stringa di ofto caratteri ABCDEFGH in un elemento da sei caratteri:

Centro: Sinistra: Destra:
(Blc[olef[r[e] [a]Blc[of[e[F|[c[D|E|F|c[H]
Stampa | sei caratteri centrali di Stampa i primi sei caratteri di Stamp gli ultimi sei caratteri di un
un stringa di ofto caratteri — una sfringa di ofto caratteri — stringa di ofto caratteri — elimina |
elimina il primo e I'ultimo elimina gli ultimi due carafteri primi due caratteri
carattere.

Esempio di una stringa di quattro caratteri ABCD in un elemento da sei caratfteri:

| [alelcio] | [af[sfelo] [ J[ | [afsfc[o]
Spazio Spazio Spazi Spazi
centrale, lasciando uno spazio Stampa tutti e quattro i caratteri Stampa tutti e quattro i caratteri di
all'inizo e uno all fine di una stringa di quattro una sfringa di quattro caratteri in
caratteri in posizione posizione giustificata a destra,
giustificata a sinistra, lasciando due spazi alla‘inizio

lasciando due spazi alla fine

Nella Tabella 3-4, in cui vengono visualizzati i trattini nel campo SDName (ad es. sd--08), questo
significa che & presente piu di un'istanza della variabile di dati condivisi. Il numero dellistanza
viene visualizzato al posto dei trattini (ad es. sd0308, per I'operafore di confronto della
destinazione del terzo comparatore). Per I'elenco completo dei campi di dati condivisi, consultare il
riferimento ai dafi condivisi di IND560 (documento n. 64058660), presente sul CD-ROM di
documentazione.

Tabella 3-4: Esempi dei nomi dei dati condivisi da utilizzare nei modelli

Campo dati IND56 SDName o i“:l*f’::fl;“erico)
Terminale
ID bilancia ¢s0103 20 AN
Numero di serie della base ce0138 13 AN
Numero di serie ferminale xs0105 13 AN
ID terminale n. 1 xs0106 20 AN
ID terminale n. 2 xs0107 20 AN
ID terminale n. 3 xs0108 160 AN

64062164 | 13 1 08/2022 METTLER TOLEDO IND560x Guida dell'utente 3-bb



Campo dati IND56 SDName o i“;*f’::j;“erico)
Datfa aftuale xd0103 1T AN
Ora aftuale xd0104 11T AN
Valore confatore fransazione xp0101 9 AN
Valore totale generale tz0101 12 AN
Contfo totale generale 20102 9 AN
Valore subtotale z0103 12 AN
Conto subfotale z0104 9 AN
Prompt 1-20 modalita ID pr0131-0150 20 AN
Risposte pa0101-pa0120 51 AN
Messaggio 01, 02, etc. aw0101, 0102,... 100 A/N
Modelli T - 57 pt0101- pt0105 Come programmato
Modello stringhe 1-20 pt0111 — pt0130 51 AN
Target
Descrizione target sp0101 20 AN
Valore target sp0105 12 AN
Unita target sp0120 3 AN
Alimentazione fine sp0110 12 AN
Valore versamento sp0109 12 AN
Valore Tolleranza positiva (peso) sp0111 12 AN
Valore Tolleranza negativa (peso) sp0112 12 AN
Valore Tolleranza positiva (%) sp0114 12 AN
Valore Tolleranza negativa (%) sp0115 12 AN
Nomi dei comparatori 1-b sd--01 21 AN
dog)setggLozriiocrj:ecgglfrgg:r?pcc‘]?g?ore 1-5 sd--08 5 AN
Operatori di confronto dell’intervallo
di peso del secondo comparatore sd--10 5 AN
1-5
Campo dati peso
Modo bilancia (Lordo/Netto) ws0101 1 AN (GorN)
Descrizione origine fara ws0109 2 A/N “T<space>", or “PT”
Tara visualizzata ws0110 12 AN
Peso lordo visualizzata wi0101 12 AN
Peso lordo visualizzata wi0102 12 AN
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Campo dati IND56 SDName o i“:l*f’::fl;“erico)
Unita peso visualizzate wi0103 3 AN
Peso lordo ferza unita di pesa w0104 13 AN
Peso netto terza unita di pesa wit0105 13 AN
Terze unita wi0106 3 AN
Frequenza visualizzata wt0108 13 AN
Unita di tempo della frequenza ¢s0107 1 AN
Unita di peso della frequenza ¢s0108 1 AN

* Utilizzando un codice camp modello in un aliro modello, I'infero modello viene inserito nello nuovo
modello.

Stampa di unita di pesa multiple in report

Tenere presente che se viene definita una terza unita di pesa, pud essere nominata in una modello
in modo da essere visualizzata in un report stampato con I'unita visualizzata. In ogni caso, se la
terza unita di misura viene correntemente visualizzata sul terminale, il report verra stampato due
volte. Quindi, se il report deve includere sia le unitd di pesa primarie che quelle ferze, accertarsi
della visualizzazione dei dati dell’unita primaria.

B Le unita secondarie non sono disponibili per la stampa con unita multiple.

Inserimento

Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare una posizione nell'elenco di elementi in cui
inserire un nuovo elemento. Premere il softkey INSERISCI D per aprire la schermata di
configurazione per creare un nuovo record. Configurare i parametri come descritto in Modifica. Tutti
i seguenti elementi vengono spostati in basso di una posizione.

Eliminazione

Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare un elemento da eliminare. Premere il
softkey ELIMINA é? per eliminare I'elemento.

Stampa di prova

Premere il softkey STAMPA DI PROVA % per eseguire una prova di stampa del modello
configurato.

3.8.1.3. Stringhe

La schermata di configurazione Stringhe modello definisce stringhe di caratteri utilizzate di
frequente nei messaggi modello. Le stringhe modello possono essere visualizzate, modificate,
inserite, eliminate o stampate.
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Per visualizzare stringhe modello:

1.

Utilizzare la casella di selezione Ricerca campo per selezionare ID o Stringa e immettere
informazioni di ricerca specifiche per restringere la ricerca, o non immettere nulla per
visualizzare tutte le stringhe modello.

Premere il softkey AVVIA RICERCA @]:j La schermata Visualizza ricerca stringa visualizza i
risultati della ricerca. Vengono visualizzati solo i record con valori non nulli. | record sono
ordinati per ID, e il primo visualizzato & quello con il numero piu basso.

Premere i fasti di navigazione SU e GIU per scorrere nella schermata e visualizzare tutte le
stringhe elencate.

Modifica

Tenere presente che non tutti i caratteri della fastiera sono disponibili quando si immettono le
informazioni tramite il tastierino dell'IND560. Comunque, caratteri come ~ e | possono essere
inseriti in un modello utilizzando il software InSite. Saranno riconosciuti dall'IND560 quindi il
modello viene scaricato, sara visualizzato correttamente e incluso nei modelli quando
stampato.

| caratteri [, ] e {, } sono stati aggiunti all'elenco di caratteri disponibili nei softkey del
terminale. Tali caratteri possono essere trovati nelle versioni di firmware 3.02 e superiori.

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) un record stringa da
modificare.

Premere il softkey MODIFICA / per aprire il record per la modifica. Viene visualizzata la
schermata di modifica con evidenziata I'etichefta Testo. Nella schermata vi & solo un campo
modificabile. Il numero ID non pud essere modificato.

Premere INVIO per accedere al campo festo. Vengono visualizzati i tasti alfabetici.

Utilizzare i tasti alfabefici e il fastierino numerico per modificare la stringa. Una stringa puo
avere massimo 50 caratteri.

Al termine premere INVIO.

Premere il softkey OK 9}" per accettare il record modificato e tornare alla schermata Visualizza
ricerca stringa.

Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Visualizza ricerca stringa senza
accetftare le modifiche alla stringa.

Inserimento

1.

Premere il softkey INSERISCI D per creare un nuovo record. Viene visualizzata una schermata
di modifica con le etichette "ID" e "Testo”.

Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare un campo in cui accedere.

Premere INVIO per accedere al campo. Nel campo ID, il valore visualizzato € il primo ID non
utilizzato.

Utilizzare il tastierino numerico per immeftere un numero ID da 1 a 20.
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5. Al termine premere INVIO. Se I'lD immesso esiste gi@, viene visualizzato un messaggio di
errore. Immettere un nuovo ID.

6. Accedendo al campo TESTO, vengono visualizzati i fasti alfabetici. Utilizzare i tasti alfabefici e il
tastierino numerico per modificare la stringa di testo.

7. Al fermine premere INVIO.

8. Premere il softkey OK 9}(' per acceftare il nuovo record e tornare alla schermata Visualizza
ricerca stringa.

9. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Visualizza ricerca sfringa senza
accettare il nuovo record.

Eliminazione

Premere il softkey ELIMINA skdelete £ per eliminare un modello stringa dall'elenco.

Stampa

Premere il softkey STAMPA &= per stampare I'elenco.
Premere il softkey ESCI @ per fornare alla schermata Ricerca stringa.
Premere nuovamente il softkey ESCI @ per fornare alla struftura del menu.

3.8.2. Report

Le schermate di configurazione relatfive ai report consenfono la configurazione della struftura della
tara e dal ferminale IND560 vengono generati report della tabella target. Le schermate di
configurazione dei report comprendono:

e Formato
e Tabella fare

e Tabella destinazioni
3.8.2.1. Formato

Utilizzare la casella di selezione per il campo Formato per selezionare la larghezza dei report.

o Stretto (40): report di larghezza pari a 40 caratteri
o Largo (80): report di larghezza pari a 80 caratteri

3.8.2.1.1. Intestazione
Il campo Infestazione specifica il numero di righe vuofe (CR/LF) da collocare all'inizio di ciascun
report.

3.8.2.1.2. Titolo

La casella di selezione Titolo consente la stampa di una riga di titolo predefinita all'inizio del report.
La data e I'ora saranno stampate secondo il formato selezionato in Terminale > Regione > Formato
> Data e ora.
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3.8.2.1.3. Separatore record

Come separatore tra record stampati pud essere selezionato un carattere ripetuto. Questa procedura
permette di selezionare il caraftere da utilizzare. | caratteri possibili nella casella di selezione sono:

Nessuno (nessun separatore tra record) = (uguale)
* (asterischi) CR/LF (riga vuota)
- (frattini)

Ad esempio, se viene selezionato * (asterischi), la linea separatrice risultante apparird cosi:

ook ok ok ok ok ok ok o ok ok oK KKK ok o ok ok ok ok oK K ok o ok ok ok oK oK Kok ok K ok oK oK oK oK ko ok sk ok koK K ko kK ok ok ok ok ko Rk kR kK ok

3.8.2.14. Pié di pagina
[l campo Pié di pagina specifica il numero di righe vuote (CR/LF) da collocare alla fine di ciascun
report.

3.8.2.2. Tabella tare

Utilizzare questa schermata di configurazione per selezionare quali campi stampare in Tabella tare
quando viene stampato un report Tabella fare. Il campo ID viene sempre stampato; non puo essere
disabilitato. | campi che possono essere abilitati e disabilitati comprendono:

Tara n (numero di fransazioni)
descrizione Totale (pesi tara totali accumulati)
3.8.2.3. Tabella destinazioni

Utilizzare questa schermata di configurazione per selezionare quali campi stampare in Tabella
target quando viene stampato un report Tabella target. II campo ID viene sempre sfampafo; non
puo essere disabilitato. | campi visualizzati che possono essere abilitati o disabilitati variano a
seconda della configurazione Tabella target, come descritto nel ramo Applicazione nella
configurazione Memoria.

| campi disponibili comprendono:
Descrizione Tolleranze positive e negative Flusso fine

Destinazione Versamento +/- Limit

Se la modalita Target & disabilitata, tale ramo non puod essere espanso.

3.8.3. Collegamenti

L'IND560x prevede come dotazione standard una porta seriale singola intrinsecamente sicura
(COM1). Le altre porte sono disponibili per:

e Installare l'interfaccia a circuito di corrente o a fibra oftica e utilizzare COM4 e/o COMb per
comunicare con un modulo di comunicazione ACM500 per area sicura. Quando si utilizza il
modulo ACM500 con I'opzione Ethernet/COM2/COM3 installata, le porte seriali COM2 e COM3
e le connessioni Ethernet (Ethernet1, Ethernet2, Ethernet3 e EPrint) diventano disponibili.
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B NOTA: accendere sempre I'ACM500 prima di affivare I'lND560x. Cio garanfisce la
comunicazione correfta dell'IND560 con I'ACM500 e il riconoscimento delle opzioni installate.

¢ Installazione dell'interfaccia opzionale con circuito di corrente infrinsecamente sicuro
nell'IND560x e che ufilizza direttamente COM4 e COMS5. In questa applicazione, € possibile
usufruire delle porte COM4 ¢ COMb per la comunicazione con il modulo ACM200 per aree
sicure o con I'IND226x ufilizzato come display remoto.

¢ Installare I'opzione inferfaccia a fibra ottica nel terminale IND560x ed utilizzare direttamente
COM4 e/o COMb. In questa modalita, le porte COM4 e COM5 possono essere ufilizzate per
comunicare con un pre-esistente convertitore a fibra oftica a doppio canale presistente, A100,
8624, o direftamente con un altro IND560x o con terminale Puma ufilizzato come
visualizzatore remoto.

3.8.3.1. COM4 e COMb

Come illustrafo in precedenza, & possibile utilizzare le porte di comunicazione COM4 e COM5
direftamente come porte seriali standard o dedicate per la comunicazione con il modulo ACM500.
Per quanto riguarda le connessioni dell'IND560x occorre innanzitutfo deferminare quanto saranno
utilizzate le due porfe. Nella schermata delle connessioni (Figura 3-19) sono visualizzate le
opzioni di connessione per COM4 e COMb.

B NOTA: la pagina delle connessioni COM4/COMS5 e visibile nella configurazione anche se non €
stata installata alcuna scheda di inferfaccia nell'IND560x. Se NON é installata alcuna scheda
di interfaccia, occorre disattivare le assegnazioni di COM4 e COM5.

COMd Pork _
[ACHEQD
COMS Pord

Figura 3-19: Configurazione di COM4 e COM5

3.8.3.1.1. Per modificare la connessione COM4 o COMb

1. Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) la porta adeguata, COM4
0 COMb5.Premere il tasto INVIO per modificare la porfa desiderata.

3. Utilizzare i tasti SU e GIU per scegliere il tipo di connessione dalla casella di selezione.
4. Premere il tasto INVIO per accettare e salvare il parametro di connessione.
Tabella 3-5: Connessioni disponibili della porta COM4/COM5

Porta Connessione Funzione
Disattivata La porta non sara utilizzata

COM4 La porta sard utilizzata direttamente con I'ACM200, il convertifore in fibra offica o
Standard IIND226x
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Porta Connessione Funzione
ACM500 La porta sard utilizzata per comunicare con I'ACM500 per la connettivitd COM2,
COM3 o PLC
Disattivata La porta non sara utilizzata
Standard La porta sara utilizzata direttamente con I'ACM200, il convertitore in fibra offica o
COMb I'ND226x remota
ACM500 La porta sara utilizzata per comunicare con I'ACM500 per la connettivita COM2,
COM3 o PLC

La selezione corretta dipende sulle comunicazioni dell'IND560x sulla porta COM4 e/o COMS5. La
Tabella 3-6 fornisce una panoramica delle impostazioni di COM4 e COMb per vari dispositivi di
comunicazione periferica che funzionano con I'IND560x.

Tabella 3-6: Configurazione COM4/COMS5 per diversi moduli di comunicazione

sl Connessione COM

comuqlcu_zmne corretta Note applicative
periferica
Nessuna Disabilitato Nessuna comunicazione su COM4/COMb5
Modulo ACM200 COM4 = Standard L'ACM200 fornisce una sola porta RS-232 nell'area

sicura. Possono essere supportati simultaneamente

Comunicazione disponibile solo e/o . A
su(ll'interfoccio a circui?o di corrente) COMb = Standard glé?vlrg()du" ACM200, uno su COM4 e l'alfro su
COM4 = Standard
Legacy Fiber Optic Converter e/o Il convertitore FO supporta uno o due canali della
0964-0043 COM5 = Standard comunicazione RS232 o 20 mA nell'area sicura.
0964-0052 * Possono rendersi Tale selezione potrebbe essere utilizzata per la
0964-0058 necessari 1 0 2 canali di sostituzione di un ferminale Puma, ID3sTx, 8141 0
0964-0059 comunicazione. Dipende 8525 che comunica con un convertitore in fibra
0964-0060 dalla configurazione oftica.
precedente.
I terminale IND226x con I'interfaccia remota
Terminale IND226x COM4 = Standard installata puo essere utilizzata come un
(Comunicazione disponibile solo e/o visualizzatore remofo all'interno dell'area
sull'inferfaccia a circuito di corrente) COM5 = Standard pericolosa.Per questa funzionalitd & necessaria solo

una delle due porte disponibili.

COM4 = ACM500 Il modulo ACM500 pu0 fornire comunicazioni PLC e

e/o .
COM2/COM3/Ethernet nell'area sicura.Vedere la
Modulo ACM500 " COMb = ACM50.0 . Guida all'Installazione per informazioni dettagliati
un solo canale richiesto in o L
alcuni casi sulla porta richiesta per I'opzione.

Dopo aver instaurafo la connessione appropriata con COM4 e/o COMb, procedere alla schermata
di configurazione della visualizzazione delle connessioni per ulteriori assegnazioni della porta,
premendo il softkey VISUALIZZA TABELLA EE.

Se il fipo di connessione della porta e stato modificato per COM4 o COMb, I'IND560x forza un ciclo
di accensione in modo tale che il terminale comunichi in maniera corretta con qualsiasi dispositivo
di comunicazione per area sicura. Sul display dell'IND560x viene visualizzato un messaggio a
comparsa che indica che sta per avvenire un ciclo di riavvio (Figura 3-20). A questo punto, non &
possibile annullare I'operazione. Accedere nuovamente alla configurazione per visualizzare le
assegnazioni della porta.
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3.8.3.2.
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COMd 00 5:

Figura 3-20: Messaggio di riavvio COM4/COM5

Procedere nelle impostazioni a Communications>Connections (Comunicazione > Connessioni) e
premere nuovamente il softkey VISUALIZZA TABELLA ,@E per accedere all'‘area di visualizzazione
delle connessioni in cui possono essere assegnate le porte.

Modalita di riconnessione

I profocollo di comunicazione tra il terminale IND560x ed il modulo ACM500 richiede che
I'ACMb00 sia acceso per primo. Se I'ACM500 effettua uno spegnimento ed una accensione, sara
visualizzato il messaggio mostrato nella Figura 3-21. Quando avveniva in passato, era richiesto
agli ufenti di riconoscere questo messaggio di pop-up premendo il pulsante INVIO. Inoltre, era
richiesto agli utenti di spegnere e riaccendere manualmente il terminale IND560x per ristabilire la
comunicazione tra il ferminale ed il modulo ACM500.

ACHMS00 Com ECror,

POWeT CEEIE
IMOSEU

R W =
Figura 3-21: ACM500 Messaggio d'errore COM

Una nuova impostazione nei firmware v3.04 e successivi fornisce all'utenfe varie opzioni per
ristabilire automaticamente la comunicazione nel caso di una caduta dell'alimentazione del

modulo ACMb500. Nel setup, Comunicazione > Connessioni include una nuova impostazione
chiamata Modalita di Riconnessione. Le impostazioni disponibili sono Manuale e Aufomatica.

Manuale Nel caso in cui si seleziona Manuale, all'operafore saranno presentate due opzioni
quando I'"ACM500 mostra un errore di comunicazione sullo schermo (Figura
3-21). Premendo ESC si riconosce e si supera il messaggio d'errore, ma il
terminale IND560x non eseguird nessuna azione ulteriore. Premendo OK, il
messaggio d'errore si accetta ed il terminale IND560x sara spento e riacceso al
fine di ristabilire la comunicazione con il modulo ACM500.

Aufomatica  Se si seleziona Automatica, il messaggio d'errore di comunicazione con il modulo
ACM500 non sara mai visualizzato sullo schermo e I'utente non potra scegliere se
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3.8.3.3.

spegnere e riaccendere I'ND560x. Invece, una volta che il terminale IND560x
rileva che il collegamento con il modulo ACM500 é stato ripristinato, il terminale
IND560x effettuerd aufomaticamente uno spegnimento ed una accensione.

Assegnazione di porta di comunicazione

La schermata di configurazione della visualizzazione delle connessioni (Figura 3-22) definisce il
tipo di comunicazione che avviene su ciascuna porta. Se non sono state programmate connessioni,
nelle porte COM o Ethernet non & disponibile nulla.

i COMMECTIOMS UIEW

 Porh ASSianme

COM BECTT IH
Wi

Etherhet 2 Demand i

ANiZIhlLIcl

Figura 3-22: Schermata di configurazione della visualizzazione delle connessioni

i
it
(5

Le porte disponibili per le assegnazioni possono comprendere la porta seriale standard COMT, le
porfe seriali opzionali COM2, COM3, COM4 e COMb, quelle Ethernet e E-print. Le porte opzionali
disponibili dipendono dalle selezioni per COM4/COMb sulla pagina delle connessioni e le interfacce
opzionali installate nell'’ACM500.

Esistono diverse combinazione di setup di COM4/COMb. La Tabella 3-7 mostra le porte disponibili
per una ulteriore assegnazione basata sulla selezione del setup iniziale per COM4 e COMb.

Tabella 3-7: Porte disponibili per diverse combinazioni COM4/COM5

COM4 = Standard / COM5 = Standard
Porte disponibile COM1, COM4, COMb5
Porte non disponibile COM2, COM3, Ethernet 1,2,3, Eprint
COM4 = Standard / COM5 = ACM500
Porte disponibile COM1, COM4, Ethernet 1,2,3, Eprint
Porte non disponibile COM2, COM3, COMb5
COM4 = ACM500 / COM5 = Standard
Porte disponibile COMT, COM2, COM3, COM5
Porte non disponibile Ethernet 1,2,3
COM4 = ACM500 / COM5 = ACM500
Porte disponibile COM1, COM2, COM3, Ethernet 1,2,3, Eprint
Porte non disponibile COM4, COMb

Nella schermata delle connessioni sono disponibili le seguenti funzioni tramite softkey:
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Modifica Eliminazione

Inserimento Cancellazione

Per modificare o inserire assegnazioni delle connessioni:

1. Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) nell'elenco
un‘assegnazione di connessione.

2. Premere il softkey EDIT / per aprire la schermata di configurazione per modificare
un'assegnazione specifica di una connessione o premere il softkey INSERISCI D per creare und
nuova assegnazione di connessione.

| parametri configurati nella schermata delle connessioni comprendono la porta e il fipo di
assegnazione input o output. A seconda di fali selezioni, i campi rimanenti variano ma non
possono comprendere il trigger, il modello da inviare e I'invio 0 meno della somma di
controllo.

3. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per evidenziare i campi da modificare o aggiungere.
4. Premere il tasto INVIO per selezionare un campo da modificare o da aggiungere.

5. Utilizzare le caselle di selezione per ciascun campo per selezionare la porta, I'assegnazione
relafiva e le impostazioni per la connessione. Le selezioni disponibili sono indicate nella
Tabella 3-8, organizzate per porta e assegnazione.

Tabella 3-8: Parametri disponibili, per porta e assegnazione

. . Somma di N. di
Porta Assegnazione Trigger Modello -
controllo nodi
Input ASCII, Input CTPZ, Report, SICS,
Server di dati condivisi, Display remoto
Uscita continuo Disattivato, Attivato
COM1 COM2 )
COM3 Modello continuo Modello 1...5
Uschita a richiesta, . . .
Report fofali Bilancia, Trigger 1...3 Modello 1...5
I/0 discreto remoto 01,23
Uschita continuo Disattivato, Attivato
Modello continuo Modello 1...5
Ethemet 1 | yscita a richiesta o
Report fotali Bilancia, Trigger 1...3 Modello 1...5
Report
Ethernet 2 . i I .
Ethernet 3 Uscita a richiesta Bilancia, Trigger 1...3 Modello 1...5
Uscita continuo Disattivato, Aftivato
Modello confinuo Modello 1...5
Eprint
Input CTPZ, SICS
Uscita a richiesta Bilancia, Trigger 1...3 Modello 1...5
Print Client Uscita continuo Disattivato, Aftivato
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. . Somma di N. di
Porta Assegnazione Trigger Modello .
g 99 controllo nodi
Modello continuo Modello 1...5
Uscita a richiesta Bilancia, Trigger 1...3 Modello 1...5
Note:

B Non futte le scelte sono disponibili per tutte le assegnazioni di connessione. Nelle caselle di
selezione vengono mostrate solo le scelte valide.

B L'assegnazione del server dei dati condivisi & disponibile solo su COM1. La connessione
seriale al server dei dati condivisi & disponibile solo su COM1. Questa assegnazione consente
all'utente di collegarsi al server dei dati condivisi sulla COM1, senza dover attivare SW2-1.

E IMPORTANTE: € necessaria una barriera di segnale appropriata duranfe la connessione a un
dispositivo non intrinsecamente sicuro, ad esempio un PC alla COMT dell'IND560x. Occorre
confermare i parametri di entitd per garantire che sia stata selezionata la barriera adeguata.

B |l campo Trigger viene visualizzato solo quando la selezione dell'assegnazione & Output
richiesta. Le selezioni Trigger 1, 2 e 3 per Trigger consentono la connessione di un input
discreto o di un comando PLC per avviare I'output del modello selezionatfo. La selezione
discreta deve essere programmata separatamente (come descritto nel ramo Applicazione in
Input/output discreto).

E |l campo Modello viene visualizzato solo quando la selezione dell'assegnazione & Output
richiesta, Modello continuo o Report totali. Solo un modello pud essere assegnato a una
connessione.

[l modello predefinito per Report fotali € Modello 5.
Il campo Somma di controllo € disponibile solo per output confinui.
La selezione SICS consente comandi di inferfaccia Livello O e Livello 1.

In caso di conflitfo di ufilizzo, viene visualizzato un messaggio di allarme.

EPrint offre un metodo per accedere ai dati delle uscite continue o richieste tramite la porta
Ethernet. Per la registrazione dei dati non sono richiesti alcun comando né accesso al server di
dati condivisi. La stringa di uscita dei dati non include messaggi di risposta del server di dati
condivisi e riflette solo i dati del modello configurato o la stringa continua di uscifa. La porta
EPrint viene resa accessibile solo dalla porta secondaria dell'inferfaccia Ethernet, configurabile
in Comunicazione > Refe > Porfa.

E |l numero di nodi fa riferimento al numero dei moduli /0 remoti ARMT00 che saranno collegati in serie
all'IND560X.

, OK- _ . : .

6. Premere il softkey OK v per acceftare i parametri di connessione e tornare alla schermata di
configurazione Collegamenti al termine della modifica o dell'aggiunta dell'assegnazione della
connessione.

7. Premere il softkey USCITA R per abbandonare i parametri di connessione e fornare alla

schermata di configurazione Collegamenti senza memorizzare le assegnazioni di connessione
modificate o aggiunte.
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3.8.4.1.4.
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Premere il softkey ELIMINA £ per eliminare un'assegnazione di connessione dall'elenco
Collegamenti.

Per eliminare le assegnazioni a futte le connessioni nell’elenco Collegamenti, premere il softkey
CANCELLA C quindi premere OK 25 per confermare.

Premere il softkey ESCI @ per fornare alla struftura del menu.

Seriale

Le schermate di configurazione delle comunicazioni consenfono di accedere ai parametri di
comunicazione delle porte seriali COM1, COM2, COM3, COM4 e COMb.

B Le porte COM2 e COM3 vengono visualizzate solo se ¢ sfata installata la scheda opzionale
Ethernet/seriale nell’ACM500.

B E possibile cambiare la COM4 e COM5 se la selezione della configurazione della connessione
e "standard".

B Se si seleziona “I/O remoto discrefo” come assegnazione della porta in Comunicazione >
Connessioni, i parametri della porta sono reimpostati automaticamente e non possono essere
modificati.

COMT, COM2 e COM3

Utilizzare le schermate di configurazione COM1, COM2, COM3, COM4 e COMbper configurare i
parametri delle porte seriali.

Baud
Utilizzare la casella di selezione Baud per impostare la velocita di frasmissione della porta seriale.
Le selezioni comprendono:

e 300 e 1200 e 4800 e 19200 e 57600
e 600 e 2400 e 9600 e 38400 e 115200

Bit di dafi
Utilizzare la casella di selezione Bit di dati per impostare i bit di dati per la porta seriale 7 0 8.

Parita

Utilizzare la casella di selezione Parita per impostare la parita della porta seriale su Nessuna,
Dispari o Pari.

Controllo di flusso

Utilizzare la casella di selezione Controllo di flusso per impostare il controllo di flusso su Nessuno
0 XON-XOFF (sincronizzazione software).

B Dopo la ricezione di un comando XOFF su una porta seriale configurata per un handshaking
XON/XOFF, i dafi rimastic nel buffer della porta verranno inviati comunque. | buffer della porta
conengono i seguenti volumi di dati:

COM1: 16 byte
COM2: 64 byte
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COMS: 64 byte
COM4: 64 byte (impostato come “Standard”, non “ACM500”)

COMb: 64 byte (impostato come “Standard”, non “ACM500")
3.8.4.15. PLC

Utilizzare la casella di selezione Interfaccia per selezionare l'interfaccia della porta seriale. Le
selezioni comprendono:

e RS-232

e RS-422

e RS-485

B COM4 e COMb5 sono limitafe a RS-232.
3.8.5. Rete

Le schermate di configurazione Refe comprendono Ethernetf, FTP ed Avvisi e-mail.
3.8.5.1. Ethernet

Ethernet € disponibile per trasferimento dati TCP/IP, accesso a server dafi condivisi, per la
connessione tramite la porta Eprint, FTP, Avvisi e-mail, e per il salvataggio e il ripristino delle
configurazioni con InSite™ SL.. L'indirizzo MAC (Medium Access Control) non puo essere
modificato; viene visualizzato per informazioni. La configurazione Ethernet consente solo
l'indirizzamento IP (Internet Protocol) statico o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol. Se e
abilitata I'impostazione del client DHCP, i campi Indirizzo IP, Subnet Mask e Indirizzo gateway
vengono assegnati automaticamente dalla rete e divengono a sola lettura nelle schermate di
configurazione.

Utilizzare i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare il campo da modificare. Premere il tasto
INVIO per modificare il campo o la scelta della selezione. Il ramo Ethernet comprende i seguenti
campi:

3.85.1.1. Client DHCP

Il client DHCP pu0 essere abilitato o disabilitato. Se € disabilitato, I'indirizzo IP deve essere
assegnato manualmente nei seguenti campi. Se é abilitato, al terminale viene assegnato un
indirizzo IP dal server di refe. L'indirizzo IP puo essere quindi visualizzato nei seguenti campi.

3.8.5.1.2. Indirizzo IP

Immettere I'indirizzo IP (o visualizzare se il client DHCP ¢ abilitato) per il terminale IND560. Dopo
I'immissione di ciascun gruppo di cifre, premere INVIO per procedere al gruppo successivo. |l
valore predefinito per I'IP € 192.68.0.1.

3.8.5.1.3. Subnet Mask

Immettere il subnet mask (o visualizzare se il client DHCP e abilitato) per il terminale IND560.
Dopo l'immissione di ciascun gruppo di cifre, premere INVIO per procedere al gruppo successivo. |l
valore predefinito per il subnet mask € 255.255.255.0.
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3.8.5.1.4. Indirizzo gateway

Immettere I'indirizzo del gafeway (o visualizzare se il client DHCP ¢ abilitato) per il terminale
IND560. Dopo I'immissione di ciascun gruppo di cifre, premere INVIO per procedere al gruppo
successivo. Il valore predefinito per il gateway & vuoto.

Una volfa terminatfa I'immissione, premere il softkey ESCI @ per tornare alla struttura del menu.
3.8.5.2. Porta

La schermata di impostazione della porta visualizza il numero della porta Ethernet primaria
consente inoltre di configurare il numero della porta secondaria per la stessa interfaccia Ethernet.
La porta primaria & riservata all‘accesso al server di dafi condivisi. La porta secondaria consente
I'accesso al server di dati condivisi o le connessioni Eprint, se configurata. E possibile utilizzare la
porta primaria e secondaria contemporaneamente.

3.8.5.2.1. Numero della porta primaria

Il numero della porta primaria per l'interfaccia Ethernet TCP/IP ¢ fissata a 1701 e viene visualizzato
come campo di sola leftura nella schermata di configurazione della porta (Figura 3-23). E
possibile modificare il numero della porta primaria framite la scritfura dei dati condivisi.

FORT
Frimard Fort #
1701
Tecondard Fort
1Z457

a i

Figura 3-23: Impostazione della porta secondaria

3.85.2.2. Numero porta secondaria

Se viene inserito un numero valido per la porta secondaria definito dall'utente, il server di datfi
condivisi sarad accessibile anche da una seconda porta TCP/IP. In ogni caso, se viene configurata
una connessione EPrint nelle impostazioni in Comunicazione > Connessioni, I'accesso al server di
dati condivisi non & possibile su questa porta, che verra utilizzata solo per le uscite richieste e
continue EPrint. La modifica del numero della porta secondaria puo richiedere un ciclo di
accensione manuale del ferminale prima che le modifiche diventino attive.

3.8.5.3. FTP

La schermata di configurazione per FTP visualizza i nomi utente e i livelli di accesso per scaricare
file. | nomi utenfe possono essere modificati, inseriti 0 eliminafi.

3.8.5.3.1. Per modificare o inserire un nome utente

1. Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare (evidenziare) un nome utente nella
tabella.
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2. Premere il softkey MODIFICA / per aprire la schermata di configurazione per modificare un
nome utenfe o premere il softkey INSERISCI D.per aprire la schermata di configurazione per
creare un nuovo nome utente.

3. Premere il tasto INVIO per selezionare il campo Nome ufente. Vengono visualizzati i tasti
alfabetici.

[l campo Nome utente & accessibile solo quando viene immesso un nuovo utente FTP.
4. Utilizzare i tasti alfabetici per modificare o immettere un nome utente.

Utilizzare la casella di selezione Accesso per assegnare all'utente il livello di accesso
appropriato. Sono disponibili i seguenti livelli di accesso:

e Operatfore

e Supervisore

e Manutenzione
e  Amministratore

6. Premere il tasto di navigazione GIU per visualizzare la seconda schermata, che visualizza i
campi Password e Conferma password.

Immettere la password desiderata nei campi Password e Conferma password.

8. Premere il softkey OK 9}(’ per acceftare il nome ufente e la password immessi.
Premere il softkey ESCI @ per uscire senza memorizzare nome ufente e password.
Premere il softkey ELIMINA é? per eliminare un nome utente dalla fabella nella schermata
Utenti.

Per cancellare tutti i nomi utente presenti nell'elenco e per lasciare solo il nome utente
predefinito "admin" (Amministrafore) premere il softkey CANCELLA C e quindi OK 9}" per
confermare.

3.8.5.4. Print Client

La connessione Print Clienf consente a IND560x di inviare i dafi a indirizzi IP specifici sulla stessa
rete di IND560x. Per impostare Print Client:

1. Da Comunicazione > Rete > Print Client inserire I'indirizzo IP del server e il numero della porta
del server TCP. L'indirizzo IP del server & I'indirizzo IP della periferica a cui IND560 invia le
informagzioni di stampa. La porta del server TCP & il numero della porta della periferica sulla
rete.

2. Da Connessioni, premere il softkey INSERISCI per definire una nuova connessione.
3. In Porta, scorrere fino a Print Client e premere INVIO.

4. Nei campi Assegnazione e Checksum, selezionare le scelfe richieste.

5. Premere il softkey OK 9}{' per salvare le impostazioni.

3.8.5.5. Awviso e-mail

L'IND560 pu0 essere configurato per inviare avvisi e-mail quando si verifica una modifica della
taratura o un guasto che potrebbe indicare un problema hardware, oppure quando la taratura
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scade. Tenere presente che il collegamento Ethernet utilizzato per inviare avvisi e-mail & separato
da quelli configurati in Comunicazione > Collegamenti.

3.8.5.5.1. Parametri
Questa schermata consente I'impostazione di quattro parametri:

Indirizzo SMTP

Questo valore viene impostato framite quattro gruppi di numeri, che rappresentano I'indirizzo IP del
server di posta che I'IND560 utilizza per inviare gli avvisi. Il valore predefinito € 0.0.0.0.

Indirizzo e-mail del mittente

Si trafta di un campo di immissione alfanumerico che consente I'impostazione dell’indirizzo e-mail
dell'IND560. Il valore predefinito & vuoto.

Nome mittente

Si trafta di una campo di immissione alfanumerico, ufilizzato per dare un nume univoco all'IND560
che viene visualizzato nel campo “From” (Da) delle e-mail di avviso. Il valore predefinito e
“IND560.”

Soggetto riga

Questo campo di immissione alfanumerico definisce I'impostazione del campo Soggetto del
messaggio. Il valore predefinito &€ “Scale Cal Alert” (Avviso taratura bilancia).

3.8.5.5.2. Destinatari

Questa schermata viene utilizzata per definire i destinatari degli avvisi e-mail, insieme con la
condizione secondo la quale riceveranno il messaggio. Nella schermata Destinatari e-mail sono
disponibili le azioni seguenti:

Softkey Funzione

R USCITA | Tornare alla struttura del menu di configurazione.

Visualizza la schermata Modifica destinatari e-mail, consentendo la modifica

Visualizza la schermata Nuovo destinatario e-mail, consenfendo I'indicazione

di un nuovo destinatario.

/ MODIFICA dei parametri per il destinafario selezionato.
D NUOVO

é? ELIMINA | Elimina il destinatario selezionato.

90 Invia un messaggio di avviso tramite e-mail, infitolato “Prova email di allerta”,
1= | prova 1l mes .
al destinatario attualmente selezionato.

Le schermate NUOVO e MODIFICA offrono le stesse opzioni:
Indirizzo e-mail

Questo campo di immissione alfanumerico viene utilizzato per inserire I'indirizzo e-mail del
destinatario. Il valore predefinito & vuoto. Possono essere configurati fino a 6 destinatari.

B Ufilizzare il tasto decimale “ -5, presente sul pannello frontale dell'IND560 per inserire il
punto in ciascun indirizzo e-mail.
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Awviso attivo

Le opzioni disponibili sono Nessuno, Tutti, Errori. L'impostazione predefinita € Nessuno. La Tabella
3-9 elenca tutti gli eventi che danno origine a un avviso tramite e-mail. | messaggi inviati quando
Avviso atfivo e impostafo su Errori sono indicatfi da un asterisco.

Tabella 3-9: Avvisi di taratura

Evento Sogetto del m.essugglo e-
mail
Complefamento della taratura CalFree CalFree completa
Dopo ciascuna fase nella taratura a fasi Calibrazione completa
Taratura scadufa Cal. Test fallito
Fallimento di un test di faratura Cal. Test passato
Superamento di un fest di faratura Calibrazione completa
Completamento del caricamento dell’intervallo dalla
. Cattura Zero
pagina Taratura

3.8.6. PLC

| parametri PLC sono disponibili solo quando & installata un'opzione PLC nell'ACM500. Le
schermate di configurazione PLC comprendono:

o Uscita analogica
e A-B RIO (Fuori produzione da gennaio 2021)
e DeviceNet (Fuori produzione da dicembre 2022)
e PROFIBUS
e Ethernef/IP
e Modbus TCP
e Formato dafi
3.8.6.1. Uscita analogica
L'input analogico del terminale IND560 prevede output a 4-20 mA o 0-10 Vce a seconda del

cablaggio della connessione. Per I'oufput pud essere selezionata la visualizzazione del peso
visualizzato o del peso lordo.

3.86.1.1. Per configurare un output analogico
1. Selezionare I'origine appropriata dalla casella di selezione del campo Origine. Le selezioni
sono:
e Nessuno

o Applicazione (Fonte come definita da un‘applicazione TaskExpert)
e ABS -- Peso visualizzafo

e ABS -- Frequenza*
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e Peso visualizzato
e Peso lordo
e Frequenza*

* Disponibile solo quando é abilitato Frequenza.

2. Selezionare Nessuno o Bilancia dalla casella di selezione Canale. La selezione Nessuno
disabilita I'output.

3. Nella seconda schermata di questo ramo di configurazione, possono essere corretti i valori di
zero e di intervallo dell'output analogico. Questi valori possono essere per il peso o la
frequenza, a seconda dell’origine selezionata.. Per immetftere il peso a cui deve verificarsi
I'output "zero" del segnale analogico, premere INVIO per accedere all'area di immissione dati e
immettere il peso utilizzando il tastierino numerico. Al fermine premere INVIO.

4. Successivamente, per immettere il peso a cui corrisponde I'output completo del segnale
analogico, premere INVIO per accedere all'area di immissione dati e immettere il peso
utilizzando il fastierino numerico. Al termine premere INVIO.

5. Se questi valori programmati non forniscono esattamente gli output richiesti, questi possono
essere avviafi utilizzando i softkey ZERO ->[]<— e INTERVALLO ->|'|<- posti in basso nella
schermata:

a. Premere il softkey ZERO —>[]<— per avviare la procedura di regolazione precisa dello zero o
il softkey INTERVALLO +|v|e per avviare la procedura di regolazione precisa dell'intervallo.
In ogni caso, una schermata di avviso offre due opzioni, OK Q,’S' per continuare con
I'operazione o USCITA \ per tornare alla schermata Uscita analogica senza effettuare
regolazioni.

b. Il valore del segnale dell’'uscita analogica viene modificato durante questa procedura,
accertarsi che il PLC o alfri dispositivi di controllo sono scollegafi. Un messaggio di avviso
richiede una verifica per continuare.

¢. Una volta premuto il softkey OK , viene avviata I'operazione di registrazione precisa dello
zero o dell'infervallo. Viene visualizzato un messaggio che mostra il valore corrente del
segnale dell’'uscita analogica. Utilizzare i softkey visualizzati per correggere il segnale:

; Decisa correzione in giu v Lieve correzione in giu

: Decisa correzione in su A Lieve correzione in su
A. Premere il softkey USCITA \ in qualsiasi momento per tornare alla schermata di
configurazione Output analogico.
3.8.6.2. A-B RIO

B L'interfaccia Allen Bradley RIO non € piu in produzione da gennaio 2021. Le informazioni su
AB-RIO contenute in questo manuale riguardano esclusivamente le installazioni preesistenti.

La rete A-B RIO (Allen-Bradley Remote 1/0) & un profocollo di rete proprietario di Allen-Bradley che
permette a determinati PLC di comunicare con ulteriori rack di dispositivi input e output o con alfri
dispositivi periferici che implementano l'interfaccia RIO.
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E possibile reperire ulteriori informazioni sull'interfaccia ed esempi di programmazione nel manuale
tecnico dell'output analogico e del PLC del ferminale IND560, incluso nel CD di documentazione.

La schermata di configurazione A-B RIO viene ufilizzata per configurare A-B Rio come opzione di
interfaccia PLC.

3.8.6.2.1. Indirizzo nodo

Ciascun terminale IND560 connesso alla rete rappresenta un nodo fisico; tuftavia I'indirizzamento
del nodo € definito come indirizzo del rack logico. Tale indirizzo ¢ stabilito dal progettista del
sisfema, e quindi configurato nel terminale IND560 selezionando la casella di tesfo Indirizzo nodo
e utilizzando il tastierino numerico per immetftere I'indirizzo appropriato del nodo (0-62). L'indirizzo
immesso nel terminale IND560 € in formato decimale, mentre I'indirizzo immesso nel PLC € in
formato ottale.

Prima della casella di testo dell'indirizzo del nodo & presente un campo di selezione che consente
all'utente di immettere I'indirizzo del nodo in:

e Decimale
e CQttale
In Figura 3-24 ¢ illustrata la nuova schermata di configurazione A-B RIO per I'indirizzo del nodo.

a A-E RIO|
Mode Addiess

Octal I I

Start Quarter

T T

Figura 3-24: Schermata di configurazione dell'indirizzo del nodo A-B RIO

3.8.6.2.2. Quarto iniziale (gruppo)

Ogni bilancia occupa un rack a quarti (gruppo singolo) nello spazio di indirizzo RIO e il quarto
(gruppo) puo essere definito come il primo (0), il secondo (2), il terzo (4) o il quarto (6)
(gruppo) di un rack. Designare la posizione del PLC che rappresenta il quarto piu alto in un rack
logico, utilizzando la casella di selezione per selezionare I'indirizzo del quarto iniziale 1-4
appropriato (gruppo 0-6).

3.8.6.2.3. Ultimo dispositivo

Le selezioni di configurazione del terminale IND560 consentono la designazione dell'ultimo rack.
Utilizzare la casella di selezione per selezionare Disabilitafo o Abilitafo per la designazione
dell'ultimo rack.
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3.8.6.2.4. Velocita dati
Utilizzare la casella di selezione per selezionare la velocita di trasmissione desiderata. Le selezioni
disponibili sono:

e 57.6 Kb e 1152 Kb e 230.4 Kb

3.8.6.2.5. Trasferimento blocco
Utilizzare la casella di selezione Trasferimento blocco per abilitare o disabilitare la modalita di
funzionamento del frasferimento blocco.

3.8.6.3. DeviceNef

E L'inferfaccia DeviceNet non & piu in produzione da dicembre 2022. Le informazioni su
DeviceNet contenute in questo manuale riguardano esclusivamente le installazioni preesistenti.

L'interfaccia DeviceNet puo essere configurata per funzionare fino a 500 Kbit al secondo, in base al
cablaggio e alle distanze. Il limite per i messaggi € di 8 byte, senza frammentazione. La rete puo
includere fino a 64 nodi compreso il master, solitamente chiamato scanner. La schermata di
configurazione DeviceNet viene ufilizzata per configurare DeviceNet come opzione di interfaccia
PLC.

3.8.6.3.1. Indirizzo nodo

Ogni terminale IND560 connesso alla rete rappresenta un nodo fisico. Tale indirizzo ¢ stabilito dal
progetftista del sistema e quindi configurafo nel terminale IND560 selezionando la casella di testo
Indirizzo nodo e ufilizzando il tastierino numerico per immettere I'indirizzo appropriato del nodo (O-
62). L'indirizzo predefinito e 63.

3.8.6.3.2. Velocita dati
Utilizzare la casella di selezione per selezionare la velocita di trasmissione desiderata. Le selezioni
disponibili sono:

e 125Kb e 250 Kb ¢ 500 Kb
I valore predefinito € 125 kB.

3.8.6.4. PROFIBUS DP

L'inferfaccia PCL PROFIBUS supporta il trasferimento dati discreto che consente la comunicazione
bidirezionale di informazioni discrete codificate in bit o di valori numerici di parole binarie a 16 bit
(intero con segno).

E possibile reperire ulteriori informazioni sull'inferfaccia ed esempi di programmazione nel manuale
tecnico dell'output analogico e del PLC del terminale IND560, incluso nel CD di documentazione.

La schermata di configurazione PROFIBUS viene utilizzata per configurare PROFIBUS come opzione
di inferfaccia PLC.

3.8.6.4.1. Indirizzo nodo

Ogni terminale IND560 connesso alla rete rappresenta un nodo fisico. Tale indirizzo é deferminato
dal progettista del sistema, e quindi configurafo nel terminale IND560 selezionando la casella di
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testo Indirizzo nodo e utilizzando il tastierino numerico per immetftere I'indirizzo appropriafo del
nodo (0-125).
3.8.6.4.2. Dati condivisi

Il parametro Dati condivisi abilita o disabilita una lunghezza estesa del messaggio che include
I'accesso ai dati condivisi. Tali dati vengono aggiunti alla fine delle informazioni dello slot standard
della bilancia ed estendono la lunghezza del messaggio.

Utilizzare la casella di selezione Dati condivisi per selezionare abilita o disabilita la comunicazione
dei messaggi dafi condivisi.

3.8.6.5. EtherNet / IP

Ethernet / IP, acronimo di "Ethernet Industrial Protocol" (Profocollo industriale Ethernet), & uno
standard aperto di rete industriale usufruisce di mezzi commerciali, chip di comunicazione Ethernet
standardizzati e mezzi di tipo fisico. Questo standard supporta sia la messaggistica di tipo
implicito che (messaggistica I/0 in fempo reale) che di tipo esplicito (scambio di messaggi).
L'inferfaccia consente la comunicazione tra il terminale IND560 e i controller PLC (Programmable
Logic Controllers) Ethernet / IP mediante una connessione diretta alla rete Ethernet / IP a velocita di
10 0 100 MBPS.

L'inferfaccia Ethernet / IP presenta le seguenti caratteristiche:

e Indirizzi IP programmabili dall'utente.

o Capacita per le comunicazioni bi-direzionali in modalita discreta (Messaggistica di classe 1) di
peso o visualizzazione degli incrementi, stato e dati di controllo tra PLC e terminale IND560.

E possibile reperire ulteriori informazioni sull'interfaccia ed esempi di programmazione nel manuale
dell'interfaccia PLC del terminale IND560, incluso nel CD di documentazione. La schermata di
configurazione ETHERNET / IP, Figura 3-14, viene ufilizzata per configurare questa opzione di
interfaccia PLC.

3.8.6.5.1. Indirizzo MAC
L'indirizzo MAC del terminale nella rete Ethernet / IP viene assegnato automaticamente.

3.8.6.5.2. Indirizzo 1P, subnet mask e indirizzo gateway

L'indirizzo IP, la subnef mask e I'indirizzo gateway del terminale vengono scelti dal progettista del
sistema. | valori predefiniti sono i seguenti:

Indirizzo IP: 192.168.0.1

Subnet mask: 255.255.255.0

Indirizzo gateway: 0.0.0.0
3.8.6.6. Modbus TCP

E possibile reperire ulteriori informazioni sull'interfaccia ed esempi di programmazione nel manuale
dell'interfaccia PLC del ferminale IND560, incluso nel CD di documentazione. La schermata di
configurazione Modbus TCP viene ufilizzata per configurare questa opzione di interfaccia PLC.
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3.8.6.7.

3.8.6.7.1.

3.8.6.7.2.
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Indirizzo MAC
L'indirizzo MAC del terminale nella refe Modbus TCP viene assegnafto automaticamente.

Client DHCP

Il client DHCP ¢ abilitato per impostazione predefinita. Se & disabilitato, I'indirizzo IP deve essere
assegnato manualmente. Se é abilitato, al terminale viene assegnato un indirizzo IP dal server di
rete.

Indirizzo IP, Maschera di sotto rete e Indirizzo gateway

Indirizzo IP, Maschera di sotto rete e Indirizzo gateway del terminale sono configurati come
descritfo nella configurazione Ethernet, in alto.

Formafo dati

Utilizzare la schermata di configurazione Formato dati per configurare il formato dati del PLC.

Formato

Selezionare il formato PLC desiderato dalla casella di selezione del campo Formato. Le selezioni
comprendono:

o Divisioni Formato PLC che provvede al trasferimento dei dati di incrementi della
bilancia.

o \irgola mobile  Formato PLC che provvede al frasferimento dei dati in virgola mobile a 32 bit
in formato intero a 16 bit.

¢ Intero Formato PLC che provvede al frasferimentfo dei dati in intero a 16 bit.
Ordine byfe
Selezionare il Ordine byte:

e Scambio fermini: il valore predefinito. Questo formato e compatibile con i processori
RSLogix 5000.

e Scambio byte: rende il formato dei dati compatibile con S7 PROFIBUS.

e Storico: rende il formato dei dati compatibile con PLC 5. (Disponibile solo con
un’interfaccia A-B RIO)

e Scambio fermini doppio: rende il formato dei dati compatibile con il PLC Modicon Quantum
per le reti Modbus TCP. (Disponibile solo con interfacce Ethernet / IP e Modbus TCP)

Le selezioni disponibili dall'interfaccia del PLC sono indicate in Tabella 3-10. La Tabella 3-11
fornisce una descrizione di varie modifiche di disposizione di dafi.

Tabella 3-10: Ordini disponibili di byte

Ethernet
. /1P
A-B RIO PROFIBUS DeviceNet Modbus
TCP
Standard X X X
Scambio fermini X X X X
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Ethernet
A-B RIO PROFIBUS DeviceNet /1
Modbus
TCP
Scambio byte X X X X
Storico X
Scambio termini doppio X X X
Tabella 3-11: Modifiche di dispoziione di dati
Scambio termini Scambio byte Scan:lbio t.e rmini Standard / Storico
oppio
Valore del peso 1365
PLC| 15 [Bit#| O 15 |Bit#| O 15 |Bit#| O 15 |Bit#| O
Intero / | Parola di valore 0x054B 0x4B05 0x4B05 0x054B
Divisioni del peso Esadecimale Esadecimale Esadecimale Esadecimale
Virgola | Prima parola di 0x6000 0xA944 0x0060 0x44A9
mobile | valore del peso Esadecimale Esadecimale Esadecimale Esadecimale
Seconda parola 0x44A9 0x0060 0xA944 0x6000
di valore del . , : \
0eso Esadecimale Esadecimale Esadecimale Esadecimale

Slot messaggi

Questo parametro si riferisce al numero di slof di dati che vengono trasferiti. Generalmente solo uno
slot viene ufilizzato in un'applicazione a bilancia singola, ma a volte un'applicazione richiede piu
campi di dati in un trasferimento ciclico di dati. A tale scopo, per I'output possono essere assegnati
due, tre 0 anche quattro slof di messaggi. All'aumento del numero di slot di messaggi, aumenta
anche la lunghezza del messaggio, dal momento che ad ogni slot € necessaria memoria a
sufficienza per trasmettere un set di dati completo. E possibile reperire ulteriori informazioni nel
manuale tecnico dell'output analogico e del PLC del terminale IND560, incluso nel CD di
documentazione.

Scegliere il numero di slot di messaggi dalla casella di selezione. Al termine premere INVIO.
Ripristina

La schermata di configurazione Reimpostazione reimposta i valori di configurazione ai valori di
fabbrica predefiniti della configurazione della comunicazione.

Reimpostazione comunicazione

Per avviare una reimpostazione, premere il softkey OK ‘3}". Se |'operazione di reimpostazione ha
esito positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey ESCI @ per uscire senza effeftuare la reimpostazione.
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Manutenzione

Il ramo della configurazione relativo alla manutenzione comprende: -~ - Manutenzione
EF-q--- Config.NVisualizzo
e Configurazione/Visualizzazione dei file di registro e del e log modifiche
test di taratura e log manutenzione
Db Gest. regolazione
e Esecuzione dei test diagnostici o del test di taratura | femenan Regolazione peso
R Reset
Configura/Visualizza -yt
b Regolazione peso
Il ramo di configurazione Configura/Visualizza comprende le st
seguenti schermate: | e Test fasfiera
| BF--m--- Bilancia
¢ Log modifiche e Regolazione peso P Uscita cella carico
. . | s Valori di regolazione
e Log di manutenzione e Reset - Stafistiche
e Gestione regolazione e Test seriale
9 Gt------ Test VO Discrefi
| R Locale
Regisfro modifiche | e /O remoto 1
I 10 remoto 2
Il file registro modifiche tiene traccia di tutte le modifiche effeftuate ! - KS [i?m? 3
. . . . o e memme=——— eIwWork 1es
alla gpnflgur02|one eai dati condivisi. Change Log (Reglstro  Ripristino Flash?
modifiche) occupa circa 150 KB. La lunghezza di ciascun record .. Resel folale

puo essere variabile, ma mediamente possono essere memorizzati
circa 2.500 record.

Utilizzare la casella di selezione in questa schermata di configurazione per abilitare o disabilitare il
registro modifiche.

Per reimpostare tutti i record nel file registro modifiche

1. Premere il softkey REIMPOSTA O Viene visualizzafo un messaggio di avviso che chiede la

conferma della reimpostazione di tutfi i record di modifica della configurazione.

Premere il softkey OK 9}('. Viene reimpostafa la cronologia dei record di modifica della
configurazione.

Se la reimpostazione riesce, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione
riuscita”. Se la reimpostazione fallisce, viene visualizzato il messaggio di errore
"Reimpostazione non riuscita”. Se la reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la
reimpostazione continua a riportare esiti negativi, chiedere assistenza contattando un
rappresentante locale METTLER TOLEDO.

4. Premere il softkey ESCI @per tornare alla schermata Registro modifiche.

Per visualizzare i record del registro modifiche:

1. Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA @ Viene visualizzata la schermata Ricerca registro
modifiche.
2. Utilizzare le caselle di selezione Campo di ricerca 1 e Campo di ricerca 2 e i relativi campi dati

per immetftere informazioni di ricerca specifiche per restringere la ricerca per data, dati condivisi
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3.9.1.2.

3.9.1.2.1.

3.9.1.3.

(SDName), Ora o Nome utente, o immettere * (il carattere "cerca tutto") per visualizzare tufte le
informazioni relative al registro modifiche.

3. Premere il softkey AVIA RICERCA Q]Zl Viene visualizzata la schermata Visualizza ricerca
registro con i risultati della ricerca in ordine cronologico (il record di modifica piu recente viene
visualizzato evidenziato alla fine del file). | record meno recenti possono essere visualizzati
premendo il tasto di navigazione SU.

Le informazioni visualizzate in Visualizza registro modifica comprendono:

e Data e ora

e Nome utente

e Nome campo dafi condivisi

e Nuovo valore
4. Premere il softkeySTAMPA % per stampare I'elenco in fufte le connessioni Report.
5. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Ricerca registro modifiche.

Registro di manutenzione

Il registro manutenzione & un record relativo alla manutenzione ordinaria o aftivitd come la cattura
di un intervallo o la cattura dello zero. Utilizzare la casella di selezione in questa schermata di
configurazione per abilitare o disabilifare il registro manutenzione.

Registro manutenzione occupa circa 150 KB. La lunghezza di ciascun record puo essere variabile,
ma mediamente possono essere memorizzati circa 2.500 record.

Reimpostare tutti i record o visualizzare i record in Registro manutenzione eseguendo le stesse
procedure descrifte per Regisfro modifiche.

Le informazioni visualizzate nella schermata Ricerca registro manutenzione comprendono:

e Dafaeora

e Nome utente
e FEvento

e Stafo

Nuova immissione nel registro manutenzione

Il softkey NUOVO D nella schermata Registro manutenzione provoca la visualizzazione di della
schermata ADD MAINTENANCE RECORD (Aggiungi record manutenzione), inteso per registrare
I"aggiornamento o la riparazione del dispositivo. Da questa schermata, & possibile aggiungere,
rimuovere o sostituire un Evento e lo stato relativo registrato nel campo di immissione alfanumerico
di otfo caratteri. Premere OK 9}" per confermare le modifiche o ESC @ per uscire dalla
schermata senza modificare il registro manufenzione.

Gestione regolazione

La gestione regolazione comprende un intervallo di prova per programmare il tempo che deve
trascorrere o le pesate che devono essere effetfuate fra le verifiche di faratura. Allo scadere del
tempo o al superamento del numero di pesate, viene avviata un'azione di scadenza. Il tipo di
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azione di scadenza € anche programmabile. Questa caratteristica € disabilitata immettendo degli
zeri nelle caselle di immissione relative ai giorni e alle pesate.

Utilizzare la schermata di configurazione Gestione regolazione per configurare i parametri utilizzati
per la gestione delle attivita di faratura.

Intervallo di verifica
Specificare gli intervalli di prova in giorni o pesate nelle relative caselle di testo dei campi.
L'azione di scadenza viene avviafa quando viene raggiunto per primo uno di tali valori. Ad

esempio, se sono stati impostati 30 giorni e 3.000 pesate, non appena sono frascorsi 30 giorno o
sono stafe effettuate 3.000 pesate (la prima delle due condizioni), si verifica I'azione di scadenza.

Alla scadenza

Utilizzare la casella di selezione Alla scadenza per configurare |'aftivita, a seconda che si tratti di
scadenza di faratura per il tempo trascorso o per il numero di pesate effeftuate. Le impostazioni
comprendono:

e Nessuna azione

o Solo allarme (visualizza un messaggio di scadenza)

¢ Allarme e disabilitazione (visualizza un messaggio di scadenza e disabilita la bilancia)

Tenere presente che a prescindere dalla configurazione dell’'opzione On Expirafion (Alla scadenza),
sulla schermata iniziale viene visualizzato un messaggio a comparsa che comunica la scadenza
della taratura.

Ultima data di prova, Successiva data di prova e Numero di pesate rimaste.

Ultima data di prova e Successiva data di prova (se per intervalli vengono specificati giorni), o il
numero di pesate rimaste fino al successivo infervento (se per infervalli vengono specificate pesate)
vengono calcolate e visualizzate aufomaticamente.

Per reimpostare Ultima data di prova alla data atfuale:
1. Premere il softkey REIMPOSTA ).

2. Viene visualizzato un messaggio di avviso che chiede la conferma della reimpostazione dei
valori di gestione regolazione.

3. Premere il softkey OK 9}(’. Viene visualizzafa una schermata di stato che mostra il processo di
reimpostazione in esecuzione. Ultima data di prova viene reimpostato alla data attuale: Tale
reimpostazione genera anche un ricalcolo dei parametri Successiva data di prova e/o Numero
di pesate rimaste se sono stati immessi gli intervalli di prova nei relativi campi.

4. Se la reimpostazione riesce, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione valori
riuscita”. Se la reimpostazione fallisce, viene visualizzato il messaggio di errore
"Reimpostazione non riuscita”.

5. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Gestione regolazione.
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3.9.1.4. Prova di taratura

Il test di faratura prevede una sequenza di prova della bilancia con prompt che guidano I'esecutore
del test nella sequenza di prova. E possibile programmare un carico di prova con tolleranza
posifiva/negativa per ciascuna fase insieme a due righe di prompt per guidare I'esecutore del test in
ciascuna fase di tarafura. Possono essere programmate fino a 25 fasi della sequenza.

Utilizzare la casella di selezione Unita di misura carico di prova per selezionare I'unita di misura
del carico di prova. E possibile scegliere solo I'unitd di misura primaria.

La sequenza di prova di taratura completa puo essere eliminata premendo il softkey CANCELLA C
quindi premendo OK 9}(’ per confermare. Quando la sequenza di prova del fest di taratura viene
cancellata (vuota), questa visualizza la fase —Fine—. Nell'ultima fase della sequenza del test di
taratura viene visualizzato il record —Fine—. Tale campo non pud essere eliminato né modificato.

Premere il softkey VISUALIZZA TABELLA @ per accedere alla configurazione della sequenza attuale
del fest di farafura. Viene visualizzata la schermata Visualizza test di taratura.

Quando si apre la schermata Visualizza test di regolazione, vengono visualizzati i numeri delle fasi
ed i relativi carichi, tolleranze e prompt. Le fasi del test di taratura possono essere configurate

eseguendo:
e Modifica ¢ Inserimenfo e Eliminazione
3.9.14.1. Per modificare una fase di regolazione:

1. Quando si apre la schermata di configurazione Test di regolazione, viene evidenziata la prima
fase dell'elenco. Premere i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare una fase da
modificare.

2. Premere il softkey MODIFICA / per aprire la schermata di configurazione della fase che e
possibile modificare.

3. Vengono visualizzati dapprima il carico di prova e i dati relativi alla tolleranza. Nella schermata
successiva vengono visualizzate informazioni per Campo prompt 1 e Campo prompt 2 (fino a
20 carafteri per campo visualizzati in righe separafe durante il test di taratura). Modificare il
carico di prova, la tolleranza e i prompt della fase di taratura.

4. Premere il softkey OK 9}" per acceftare i parametri della fase di faratura immessi.

5. Premere il softkey ESCI @ per tornare alla schermata Visualizza test di taratura senza
registrare le modifiche effettuate ai parametri della fase di taratura.

3.9.1.4.2. Per inserire una fase di regolazione:

1. Utilizzare i fasti di navigazione SU e GIU per selezionare la fase della procedura di test taratura
in cui inserire la nuova fase.

2. Premere il softkey INSERISCI D per aprire la schermata di configurazione per creare una nuova
fase del fest di taratura.

3. Immettere il carico di prova, i dati relativi alla tolleranza della fase e le informazioni per Campo
prompt 1 e Campo prompt 2.
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4. Premere il softkey OK 9}(' | dati della schermata corrente vengono memorizzati nel numero di
fase indicato, e le fasi esistenti vengono spostate giu di un record per fare spazio alla nuova
fase.

5. Premere il softkey ESCI @ per fornare alla schermata Visualizza test di farafura senza
registrare la fase di faratura.

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare una fase da eliminare. Premere il
softkey ELIMINA 67 per eliminare la fase.

Premere il softkey PRINT £=X per stampare le fasi del fest di faratura.

Premere il softkey ESCI @ per fornare alla schermata Test taratura.
Ripristina

La schermata di configurazione Reimpostazione reimposta i valori di configurazione ai valori di
fabbrica predefiniti della configurazione e visualizzazione della manutenzione.

Reimposta manutenzione

Per avviare una reimpostazione, premere il softkey OK ‘3}". Se |'operazione di reimpostazione ha
esito positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey USCITA K per uscire senza effeftuare la reimpostazione.

Esegui
Le schermate Esegui consentono all'operatore di:

e eseguire il fest di taratura

e visualizzare ed eseguire i fest diagnostici

Regolazione peso

Il nome dell'operafore che ha eseguito il precedente fest di taratura viene visualizzato nella
schermata Esegui test di regolazione. Premere il tasto INVIO per cambiare il nome. Utilizzare i tasti
alfabetici per immettere un nuovo nome. Premere INVIO.

Per visualizzare e modificare le informazioni relative al peso di prova:

1. Premere il softkey INFORMAZIONI SUL PESO DI PROVA ﬁ per accedere alla schermata
Visualizza peso di prova, in cui & possibile modificare, inserire o eliminare informazioni sul
peso, ad esempio valori peso e numeri di serie.

2. Premere il softkey MODIFICA / per modificare il valore o I'ID del peso di prova, o premere il
softkey INSERISCI D per inserire valore e ID del nuovo peso di prova.

3. Premere il softkey OK 9}(’ per memorizzare le modifiche o il nuovo record del peso di prova.

4. Premere il softkey ESCI @ per uscire senza memorizzare.
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7.

Premere il softkey ELIMINA &# per eliminare un peso di prova dall'elenco.

Per eliminare tufti i record dei pesi di fest dall’elenco, premere il softkey CANCELLA C poi OK
Qﬁ" per confermare.

Premere il softkey USCITA K per tornare alla schermata Esegui test di faratura.

3.9.2.1.2. Per eseguire il test di regolazione:

1.

© ® 4 o o

10.

11.

Premere il softkey Avvio @ per avviare il test di faratura. L'unita di misura del peso
attualmente visualizzata viene confrontata a quella programmata per la procedura del test di
taratura.

Se le unita di misura non coincidono, il ferminale IND560 controlla automaticamente altre
unita di misura programmate e passa all'unita di misura appropriata. Se I'unita di misura
selezionata per la taratura non coincide né con I'unita di misura primaria né con quella
secondaria né con la ferziaria, viene visualizzato un messaggio di errore e il test non puo
essere eseguito. In fal caso, riprogrammare la selezione dell'unita di misura o I'unita di misura
del test di faratura per garantirne la corrispondenza.

Il peso attuale della bilancia (peso attivo) viene visualizzato nella prima riga (sotto la riga di
sistema).

La fase del fest di taratura (ad esempio 1/5, che indica la fase 1 di 5) viene visualizzata softo
il peso attivo.

La riga successiva visualizza il valore del carico di prova e i valori della folleranza
positiva/negativa relativi alla fase in esecuzione.

Sulla prima riga sotfo il carico di prova viene visualizzato il Prompt 1.

Il Prompt 2 viene visualizzato nella riga successiva.

Seguire i prompt visualizzati e aggiungere i pesi di prova richiesti.

Premere il softkey OK 9}(’ per procedere alla fase successiva del test di tarafura.

Se in una fase qualunque si verifica un errore di tolleranza, viene visualizzato il messaggio
Errore tolleranza test di faratura. Premere INVIO. A questo punto vi sono tre fasi possibili:

B. Se sono stati aggiunti alla bilancia pesi di prova errati, correggere i pesi e premere il
softkey OK 9}" per ripetere le fasi.

C. Seipesidi prova sono corretti e la bilancia deve essere sotfoposta a nuova faratura,
premere il softkey ESCI @ per interrompere il fest di taratura.

D. Premere il softkey SALTA .‘:". (un nuovo softkey che viene visualizzato quando si verifica
un errore di tolleranza durante il test di faratura) per accettare I'errore del test di taratura e
passare alla fase successiva. Questa fase del test riporta ancora un errore, ma il fest puo

comungue essere eseguito fino alla fine.

Al termine di tufte le fasi del test di taratura, viene visualizzato il messaggio Test completato
insieme a un messaggio di stato che riporta I'esito del fest: Riuscito o Non riuscito. Premere il
softkey STAMPA % per stampare il report del test di taratura nelle connessioni con
assegnazione di un Report.

Premere il softkey ESCO @ in una fase qualunque per inferrompere il test di taratura e
tornare alla schermata Esegui test di faratura.
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3.9.2.2. Test diagnostici

Le schermate dei test diagnostici comprendono:

e Prova display e Test /O discrefo

e Prova tastiera e Local (Locale)

e Scale (Bilancia) e Remote I/0 1 (I/0 remofo 3)
e Uscita cella di carico e Remote I/0 2 (I/0 remoto 3)
o Calibration Values (Valori di e Remote I/0 3

taratura)

e Statistiche e Testdirete

o Test seriale e Ripristino Flash 2

3.9.2.2.1. Prova display

Al primo accesso, la schermata Prova del display visualizza un modello a matrice di punti che
appare e scompare. Dopo fale ciclo, vengono visualizzati ulteriori dati di prova, ad esempio
informazioni relative al programma o alla memoria.

Premere il softkey USCITA K per tornare alla struftura del menu.

3.9.22.2. Prova tastiera
La schermata Prova della tastiera consente di provare i tasti del terminale:
o Softkey e Tasti funzione della bilancia

e Tasti di navigazione e Tasti numerici
Premere un tasto qualunque. Viene visualizzafo I'ultimo fasto premuto.

Premere il softkey USCITA \ per tornare alla struttura del menu.
3.9.2.2.3. Bilancia
Le schermate di configurazione dei fest diagnostici della bilancia comprendono:

e Uscita cella di carico e Statistiche e Valori di taratura

Uscita cella di carico

La schermata Uscita cella carico visualizza il numero atfuale di confeggi (valore attivo) della
bilancia. Tale visualizzazione & disponibile solo per celle di carico analogiche.

Premere il softkey USCITA K per tornare alla struftura del menu.

Valori di taratura

La schermata Valori di regolazione visualizza i valori aftuali di taratura configurati per la bilancia. I
numero di carichi di prova visualizzato & determinato dall'impostazione Correzione linearita
configurata per la bilancia (vedere il ramo di configurazione Bilancia, Taratura. Questa schermata
non e disponibile per tipi di bilancia IDNet e SICSpro.).
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Tali valori di tarafura possono essere registrati e quindi immessi manualmente in una scheda
sosfituita a seguito di guasto, in modo tale che non & necessario eseguire nuovamente la taratura
della bilancia con i pesi di prova. Tale metodo é rapido ma non € preciso quanto la collocazione
dei pesi di prova sulla bilancia.

Premere i tasti di navigazione SU e GIU per selezionare un valore di taratura da modificare.
Utilizzare il tastierino numerico per immettere nuovi valori.

Premere il softkey USCITA K per tornare alla struftura del menu.

Statistiche

La schermata Statistiche bilancia visualizza informazioni statistiche relative alla bilancia, ad
esempio le pesate (gli incrementi del conteggio di ogni avvio di fransazione), i sovraccarichi (gli
incrementi del conteggio delle volte che il carico applicato su una singola cella supera la capacita
di carico), il peso di picco (il peso massimo registrato dalla bilancia) e i comandi zero (gl
incrementi del conteggio delle volfe che un comando zero viene ricevuto da un operatore o in
remoto).

Utilizzare i tasti di navigazione SU, GIU, SINISTRA e DESTRA per visualizzare tutte le informazioni e i
record.

Premere il softkey USCITA \ per tornare alla struttura del menu.

39224, Test seriale

La schermata Test seriale consente la prova dell'nardware preposto all'invio e al ricevimento sulle
porte seriali COM1, COM2 e COM3.

Porta comunicazione

Utilizzare la casella di selezione Porta comunicazione per selezionare la porta seriale da provare
(1,2e3).

Premere il softkey AVVIO <D per avviare la trasmissione della stringa di test. Dopo aver premuto il
softkey AWIO @ questo diventa ARRESTA @ Premere questo tasto per terminale la frasmissione
della stringa di festo.

Nella modalita fest seriale, il terminale frasmette la stringa "Test COMX nn” dalla porta seriale
selezionata, dove "X" & il numero della porta comunicazione selezionata (1, 2 0 3) e "'nn" & un
numero sequenziale a due cifre (00-99). Se & collocato un ponticello tra i ferminali di tfrasmissione
e ricezione di tale porta, gli stessi dati vengono visualizzati nel campo in ricezione.

Se alla porta ricevente € connesso un aliro dispositivo, i dati ASCII ricevuti vengono visualizzatfi nel
campo in ricezione.

Il test seriale continua fino alla pressione del softkey ARRESTA @ con cui l'utente torna alla
schermata principale Test seriale.

Premere il softkey USCITA K per tornare alla struttura del menu.

3.9.2.25. Test I/O discreti
Le schermate di impostazione Test I/0 discreti comprendono:
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e Locale e |/Oremoto 3
e |/Oremoto 3 e |/Oremoto 3

Selezionare il dispositivo interno (locale) o esterno (remoto) da provare dalla struttura del menu.
Premere INVIO.

B MOLTO IMPORTANTE: Quando si accede per la prima volta alle schermate Test input/output
discreti, viene visualizzato un messaggio di avviso che raccomanda di togliere I'alimentazione
di controllo dell'output prima di procedere alla prova. Le schermate Test input/output discrefi
consentono I'impostazione manuale dell'attivazione o disattivazione degli output per effettuare
la prova, in quanto & necessario fogliere I'alimentazione di controllo dell'output prima di
procedere.

Premere il softkey ESCI @ per interrompere la prova.
Per confinuare la prova

1. Premere il softkey OK 9}(’. Una visualizzazione in fempo reale mostra lo stato di ogni input e
abilita all'aftivazione e alla disattivazione di ognuno di essi. Un input o outpuf che visualizza
() @ disattivato. Un input o un output che visualizza @ & attivato.

2. Utilizzare i tasti SINISTRA e DESTRA per selezionare un output da abilitare o disabilitare.

3. Premere il softkey DISATTIVA OUTPUT DISCRETO O per disabilitare |'output discreto, e premere
il softkey ATTIVA OUTPUT DISCRETO Q per abilitare I'output.

4. Premere il softkey USCITA \ per tornare alla struttura del menu. Gli oufput restituiscono la
configurazione di attivazione/disattivazione precedente I'inizio della prova.

Se nel terminale sono statfi impostati tre moduli I/0 remoto, I'ND560 disattiva la funzione di
diagnostica sulla scheda locale I/0, che puo essere installata.

3.9.2.26. Test di refe

La schermata Test di rete consente la prova della rete Ethernet e permette di determinare Ia
disponibilitd delle opzioni di rete. Lo stato di ogni riga associata alla configurazione di rete
visualizza lo stato durante e dopo la prova, mostrando In prova, Riuscifo, Non riuscito o Timeout.

Premere il softkey USCITA \ per tornare alla strutfura del menu.

3.9.2.2.7. Ripristino Flash 2

La funzione di ripristino Flash 2 cancella la memoria Flash 2 di tufti | file di programma TaskExpert,
le fabelle personalizzate e i file bitmap specifici dei programmi personalizzati TaskExpert, che sono
stati scaricati nel terminale. Solo i file A1.csv (file csv della tabella tare), A2.csv (file csv della
tabella destinazioni) e A3.csv (file csv della tabella della fara del contenitore, presente solo nel Fill-
560) non sono interessati dal ripristino dell’unita Flash 2.

Premere il softkey START (Awvio) per avviare il ripristino della memoria Flash 2. Il terminale NON
richiede all’'utente la conferma e il ripristino viene avviato immediatamente. Quando il ripristino &
terminato, viene visualizzata una finestra a comparsa con il messaggio "Reset successful” (I
ripristino € andato a buon fine). Premere ENTER (INVIO) per acceftare. A questo punto, il terminale
porterd a termine un ciclo di accensione.
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3.9.2.3.

3.10.

Premere il softkey EXIT (ESCI) per eseguire il ripristino.
Reimpostazione di tufti i valori di fabbrica predefiniti

La schermata di configurazione Reset totale reimposta futte le impostazioni di configurazione ai
valori di fabbrica predefiniti.

Nofa: La fase Reimposta tutto reimposta tutti i parametri relativi al ferminale, escluse le
impostazioni significative dal punto di vista mefrologico come il fipo di bilancia, la capacita,
ecc.

Quando si accede per la prima volta alla schermata Reset totale, viene visualizzato un messaggio
che chiede di confermare la reimpostazione di tutti i parametri ai valori di fabbrica predefiniti. Per
confinuare con Reimposta tufto, premere il softkey OK 9}('. Se I'operazione di reimpostazione ha
esifo positivo, viene visualizzato il messaggio di verifica "Reimpostazione riuscita”. In caso
contrario, viene visualizzato il messaggio di errore "Reimpostazione non riuscita”. Se la
reimpostazione non riesce, provare nuovamente. Se la reimpostazione continua a riportare esiti
negativi, chiedere assistenza contattando un rappresentante locale METTLER TOLEDO.

Premere il softkey ESCI @ per uscire senza effeftuare la reimpostazione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica
predefinite

Le impostazioni di fabbrica predefinite possono essere ripristinate per ogni singolo ramo
separatamente, ad esempio per bilancia, applicazione e terminale, o globalmente con la schermata
Reimposta tutto nel ramo Manutenzione. La schermata Reimposta é I'ultimo ramo in ciascun ramo
principale della struttura del menu (tfranne Manutenzione). Ad esempio, per reimpostare i valori di
fabbrica predefiniti per Terminale:

1. Premere il softkey CONFIGURAZIONE {!}. Viene visualizzata la struftura del menu di
configurazione (v. Figura 3-25).

DT” Impostazione
¢| ----- Bilancia
|:4,,77Applicuziune
—» |;j~~|—fTerminu|e
! i----Disposifivo
i if——fVisuu\izzq
! [~ -Nazione

{-——Cont. fransazioni

i----Utenti

i----Tasti programm.

P Reset con
| gresel o} evidenzazione
[#}----- Comunicazione
————— Manufenzione

Terminale
esteso

Figura 3-25: Struttura del menu di configurazione: Reimposta

2. Utilizzare il tasto di navigazione GIU per evidenziare Terminale.
3. Premere il fasto di navigazione DESTRA per espandere il ramo Terminale.
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Utilizzare il tasto di navigazione GIU per evidenziare Reimposta.
Premere il tasto INVIO per aprire la schermata Reimposta Terminale.

6. Premere il softkey OK Q}(' per reimpostare i valori di configurazione Terminale a quelli di
fabbrica predefiniti.

7. Appare un messaggio di stato che conferma la corretta reimpostazione.

8. Premere il softkey USCITA K per tornare alla visualizzazione della struftura del menu di
configurazione.

9. Ripetere i passi da 2 a 8 per reimpostare i valori di fabbrica predefiniti di ciascun ramo
principale della configurazione.

Selezionare Reimposta futfo in Manutenzione per ripristinare tufti i valori a quelli di fabbrica
predefiniti. Tenere presente che né questo, né la reimpostazione della bilancia, include la
reimpostazione dei dati del tipo, della capacitd, dell‘incremento o di taratura. Reimpostare i dati
impostando su ON I'SW2-1 e poi eseguendo una reimpostazione generale attivando SW1-1 e
SW102 e poi accendendo il terminale.
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4 Assistenza e manutenzione

I terminale IND560x e progettato per un funzionamento affidabile e virtualmente privo di errori. Se
si verifica un problema, METTLER TOLEDO raccomanda che gli interventi di manutenzione vengano
effeftuati solo da personale addestrafo e qualificato. Per fornire assistenza alla riparazione,
vengono registrate quante piu informazioni possibili relative al funzionamento, compresi messaggi
di errore e risposte fisiche del terminale e/o della bilancia.

In caso di problemi inaspettati, METTLER TOLEDO raccomanda che gli interventi di manutenzione
vengano effettuati solo da personale addestrato e qualificato. Per fornire assistenza alla
riparazione, vengono registrate quante piu informazioni possibili relative al funzionamento,
compresi messaggi di errore e risposte fisiche del terminale e/o della bilancia.

4.1. Pulizia e manutenzione del terminale

Per la pulizia del tastierino e della copertura del ferminale IND560Xx:

e Pulire tastierino e coperchio del ferminale IND560x strofinandoli delicatamente con un
panno morbido inumidito.

o Utilizzare acqua o defergenti delicati non abrasivi.

o Non utilizzare alcun tipo di sostanza acida o alcalina o solventi industriali aggressivi,
come ad esempio il toluene o I'isopropanolo (IPA), poiché potrebbero danneggiare le
finiture del terminale.

o Non spruzzare il detergente direftamente sul terminale.

e Non pulire il terminale con acqua ad alta pressione o alta temperatura.

e Prevenire la creazione di strati di polvere.

e Rimuovere i depositi di polvere strofinando delicatamente con un panno umido.

¢ Non utilizzare aria compressa o un aspirapolvere per rimuovere gli strati di polvere.
e Seguire pratiche adeguate per eseguire la pulizia del terminale.

Si raccomanda la regolare esecuzione della taratura e delle ispezioni da parte di tecnici
manutentori qualificati.
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4-2

4.1.1.

4.2.

4.2.1.

/\\ AVVERTENZA

SE IL TASTIERINO, LA LENTE DEL DISPLAY O L'ARMADIETTO DELL'IND560X RISULTANO
DANNEGGIATE, FAR RIPARARE IMMEDIATAMENTE IL COMPONENTE DIFETTOSO. SCOLLEGARE
SUBITO L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA E NON RICOLLEGARLA FINO A CHE LA LENTE DEL
DISPLAY, IL TASTIERINO O L’ARMADIETTO NON SIANO STATI RIPARATI O SOSTITUITI DA
PERSONALE QUALIFICATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE
COMPORTARE DANNI ALLA PROPRIETA E/O LESIONI CORPOREE.

Copertura e guarnizione

[l terminale IND560x ¢ costituito da un'apparecchiatura stagna in acciaio inox. Tuttavia il pannello
anteriore € in poliestere e ricopre gli interruttori eleftronici e il display illuminato. Occorre particolare
attenzione per evitare forature della superficie e per profeggere la strumentazione da urti e
vibrazioni.

La copertura dovrebbe essere controllato durante la manutenzione e sostituita se € danneggiafa. La
coperfura Qualora la copertura del pannello anteriore risultasse danneggiata, non utilizzare
I'IND560x fino a quando non viene sostituita.

B Per mantenere la guarnizione di fenuta del terminale IND560x su armadiefti per ambienti
difficili e a pannello:

Verificare la guarnizione per escludere la presenza di segni di lacerazione, deferioramento e
danni ogni volta che viene aperto I'armadiefto per ambienti difficili.

Sostituire la guarnizione durante la rimozione del terminale con versione a pannello dal
pannello.

Manutenzione

L'installazione, la programmazione e la manufenzione devono essere eseguite solo da personale
qualificato. Per ricevere assistenza contattare il rappresentante locale METTLER TOLEDO.

In generale, una volta eseguita I'installazione, la programmazione e la taratura del terminale
IND560x per una data applicazione, € necessario solo l'intervento ordinario di faratura.

/™\ AVVERTENZA

LA MANUTENZIONE DEL TERMINALE DEVE ESSERE ESEGUITA SOLO DA PERSONALE
QUALIFICATO. FARE LA MASSIMA ATTENZIONE QUANDO VENGONO ESEGUITI CONTROLLI,
PROVE E REGOLAZIONI CON IL TERMINALE ALIMENTATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA

PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE.

Linee guida generali per la sicurezza per l'assistenza

Durante I'esecuzione di manutenzione o assistenza sul campo, eseguire gli interventi sul ferminale
nell'area pericolosa solo se:

e Siano presenti i fogli di certificazione (certificati di conformita, schemi di controllo, cerfificazioni
del produttore, ecc.) e possano essere ufilizzati per confermare la correttezza e la sicurezza
dell'installazione.
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e | parametri di entita intrinsecamente sicuri e le approvazioni per I'area dei singolo componenti
non siano discordanti.

o |l cliente ha emesso un permesso (per scintille o fiamme)

o L'area sia stata messa in sicurezza e il coordinatore della sicurezza del proprietario abbia
confermato I'assenza di pericolo

o Siano disponibili gli strumenti necessari e gli indumenti di protezione personale (pericolo di
accumulo di elefiricita eleftrostatica).

4.3. Messaggi visualizzati

43.1. Errore chaive hardware applicativo

Se, all'accensione, il ferminale rileva una modifica dello stato della chiave hardware applicativo,
viene visualizzato un messaggio di errore (Figura 4-1). Ad esempio, se la chiave hardware Fill-
560 ¢ sfato aggiunfo a un’unita standard, I'errore verra visualizzato all‘accensione (“ERRORE
APPLICAZIONE. Richiesto Master Reset”).

AREFLICATION EEY
EELT

Mashter Reseh
Reaired

Figura 4-1: Messaggio di errore chiave hardware applicativo

Anche se viene visualizzata I'immagine INVIO, il INVIO non funziona. Sono possibili due soluzioni
per questo errore:

¢ Se lo stafo della chiave hardware non € stato modificato di proposito, spegnere e determinare la
causa della modifica dello stato. Correggere il problema e accendere nuovamente. Il ferminale
effeftua una nuova prova dello stato delle chiavi hardware.

¢ Se lo stafo della chiave hardware € stata cambiata di proposito tramite I‘aggiunta o la rimozione
di un tasto, eseguire manualmente una reimposfazione generale, fare riferimento a
Reimpostazione generale alla voce Risoluzione dei problemi, esposto di seguito.

B Nota: Effettuare un back up dei parametri della configurazione corrente del ferminale prima
della modifica dello stafo della chiave hardware. E possibile caricare la configurazione
generale sul terminale dopo I'esecuzione della reimpostazione generale.

43.1.1. Errore COM4 / COMb

Viene visualizzato il messaggio “COM4 Error” e /o “COMb Error” nella riga di sistema dell'IND560x
(Figura 4-2) se:
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¢ L'impostazione in Comunicazione > Connessioni > Porta COM4 o COM5 ¢ ACM500e I'IND560x
non registra la comunicazione dall'ACM500 quando si accende, 0

e |a comunicazione viene interrotta tra I'ND560x e I'ACM500.

Fare riferimento alla selezione del fest di comunicazione COM4 e COMb in seguito nella presente
capitolo per I'assistenza nella risoluzione dei problemi.

Figura 4-2: COM4 and COM5 Communication Errors
4.3.1.2. Parametri non validi

Nell'IND560x puo essere visualizzato un messaggio di parametri non validi nella riga di sistema
quando si esce dal menu di configurazione (Figura 4-3). Cio avviene quando la modalita di
pesatura & impostata a Sovraccarico/Softocarico in Applicazione > Memoria > Tabella destinazioni
> Modalitd) e non e stato stabilifo un valore di destinazione attivo. Non appena la destinazione
configurata richiamando un record dalla tabella di destinazione o tramite I'imposfazione manuale
di un valore con il softkey Destinazioni il messaggio di parametri non validi non viene piu
visualizzato.

Trealid

Figura 4-3: Messaggio di Parametro non valido

4.3.1.3. Allarma batteria

Se la fensione di arresto viene raggiunta prima della ricarica o della sostituzione della batteriq,
sullo schermo viene visualizzato il messaggio "ALARM — Low Baftery! Power off is in process!"
(ALLARME - Batteria scarica, spegnimento in corso). Il messaggio rimane visualizzato per 10
secondi, dopodiché il terminale si spegne automaticamente.
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4.4. Impostazione della lingua personalizzata

Il terminale IND560 consente di selezionare una lingua personalizzata per i messaggi sul display.
L'IND560x puo archiviare fino a due file di lingua personalizzata alla volta. Ogni combinazione
bilingua puo essere archiviata in IND560x purché un file di lingua sia nominato cust.ixt e il
secondo cust2.txt. L'elenco seguente contiene futte le lingue disponibili al momento per I'IND560Xx:

e Polacco

e Porfoghese
e Russo

e Slovacco

¢ CroatoContfattare il fornitore di assistenza tecnica METTLER TOLEDO per ottenere i file
personalizzati da scaricare nel terminale.

La procedura che segue presuppone che un file di festo, adeguatamente configurato, denominafo
cust.txt o cust2.txt, contenga un sef complefo di messaggi sul display nella lingua personalizzata.

Per impostare la lingua personalizzata:

1. Stabilire una connessione ftp al terminale.

1. Copiare il file cust.txt 0 cust2.ixt nella directory principale (Flash2).

Sul terminale, accedere a Configurazione > Terminale > Regione > Lingue.

Nel campo Messaggi del display dell'elenco a discesa, selezionare Custom2.

A w0 N

Uscire dalla configurazione. | messaggi sul display del ferminale saranno visualizzati a questo
punto nella lingua personalizzata.

4.5. Individuazione guasti

Le attivita di risoluzione dei problemi relafivi al terminale IND560x comprendono:

- Test diagnostico interno
4.5.1. Test diagnostico interno

Il terminale IND560x fornisce diversi test diagnostici inferni accessibili in modalita configurazione.
Premere il softkey CONFIGURAZIONE {!) per visualizzare la struftura del menu di configurazione.
Utilizzare il tasto di navigazione GIU per scorrere la sfruttura del menu fino a Manutenzione.
Premere il tasto di navigazione DESTRA per espandere la selezione della struftura del menu
Manutenzione. Scorrere in basso ed espandere Esegui. Scorrere in basso ed espandere
Diagnostica. Le schermate di configurazione dei test diagnostici comprendono:

45.1.1. Prova del display

All'accesso visualizza un modello a mairice di punti che appare e scompare. Al termine del ciclo,
la visualizzazione torna alla struttura del menu.
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45.12.

45.13.
45.13.1.

45.132.

45.133.

4514,

Prova della tastiera

Consente di verificare la tastiera. Ogni tasto premuto viene visualizzato sul display. Una volta
terminatfa I'immissione, premere il softkey USCITA K per fornare alla struttura del menu.

Bilancia

Output cella di carico

Visualizza I'output corrente della cella di carico (peso attivo) della bilancia. Questa funzione é utile
per determinare esaftamente il numero di conteggi estratti dalla sezione analogica, e non €
disponibile con basi IDNet o SICSpro.

Valori di taratura

Visualizza i valori aftuali della taratura della bilancia. Se dopo una taratura della bilancia fali valori
vengono registrati e la scheda principale viene sostituita in caso di guasto, e possibile immettere
manualmente qui i valori della faratura per trasferire i valori della tarafura precedente alla nuova
scheda principale. Questa funzione non é disponibile con basi IDNef o SICSpro.

Statistiche

Visualizza informazioni statistiche sulla bilancia, come il numero totale di pesate, il numero di
sovraccarichi, la maggiore pesafa effettuata dalla bilancia, il numero tofale di comandi zero e dei
comandi zero non riusciti. Tali informazioni sono molto ufili per diagnosticare eventuali problemi
della bilancia.

Test seriale

Consente di fesfare le funzioni di frasmissione e ricezione sulle le porte seriali COM1, COM2 e
COM3 (se installato in ACM500) E possibile festare inolire COM4 e COMb sulle interface a fibra
oftica e ad anello di corrente, in questo modo con condizioni speciali.

1. Sistemare un ponticello tra i ferminali di trasmissione e ricezione della porta COM, per essere
testati come illustrato in Figura 4-4.

2. Selezionare la porta COM (COM1, COM2, COM3) da testare ufilizzando la casella di selezione
per la porta COM. Solo le porte installate possono essere softoposte a test.

3. Premendo il softkey AWIO <D una stringa di dati viene tfrasmessa in output ripetutamente circa
una volta ogni tre secondi. | dati sono: [Prova COMx:nn in corso] dove "x" & la porta COM e
"nn" & un valore di incremento che parte da 00 e continua fino a 99. Ogni trasmissione
incrementa tale valore di un‘unita.

4. La stringa dei dati frasmessi viene visualizzata nel campo di ricezione. Se alla porta ricevente &
connesso un altro dispositivo, i dati ASCII ricevuti vengono visualizzati nel campo in ricezione.

5. Per arrestare la prova della porta seriale, premere il softkey ARRESTA @
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IND560x -
ACM500

Ponticello

RxL
Gnd

Figura 4-4: Ponticello collocato tra i terminali di trasmissione e di ricezione, COM1

Test input/output discreto

Fornisce la visualizzazione dello stato degli input discreti e consente di abilitare o disabilitare gli
output discreti per scopi diagnostici. Espandere il ramo Input/output discrefo premendo il fasto di
navigazione DESTRA. Stabilire se il fest deve essere eseguito su un /O discreto locale (interno) o
su uno dei moduli remoti ARM100. Quando il ramo é evidenziato, premere INVIO.

Il seguente messaggio di avviso ricorda all'esecufore del test che gli output devono essere attivati

manualmente durante fale prova, in quanto I'alimentazione di controllo degli output discreti deve
essere rimossa.

/\ AVVERTENZA

GLI OUTPUT DISCRETI DEL TERMINALE IND560X DEVONO ESSERE ABILITATI MANUALMENTE
DURANTE QUESTA PROVA. RIMUOVERE L'ALIMENTAZIONE DI CONTROLLO DELL'OUTPUT, DI
MODO CHE LE APPARECCHIATURE ESTERNE NON SIANO ALIMENTATE PER ERRORE. FARE LA
MASSIMA ATTENZIONE QUANDO VENGONO ESEGUITI CONTROLLI, PROVE E REGOLAZIONI CON
IL TERMINALE ALIMENTATO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE
CAUSARE DANNI A PERSONE E/O COSE.

Quando viene visualizzata la schermata di testo, lo stato dell'input viene mostrato in alto e quello
dell'output in basso nel display (Figura 4-5). Viene evidenziato prima Oufput n. 1.

REMOTE 1 TEST |
O
3
O

¥ =
O
SINIFEY=IFL N | B i
CReXeReRCH
N @l (O]

Figura 4-5: Schermata Test I/O discreti

Puo essere evidenziato un altro output utilizzando i tasti di navigazione DESTRA e SINISTRA. | due
softkey nella parte bassa della pagina abilitano @ 0 disabilitano Q I'output evidenziato.
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B Tenere presente che quando si esce dalla schermata Test input/output discrefo, tutti gli output
vengono nuovamente disattivati.

4.5.1.6. Test di rete

Consente di verificare la programmazione Ethernet, I'hardware e il firmware del terminale. Duranfe
la procedura diagnostica vengono effettuate le seguenti prove:

Stack TCP/IP
Questo indirizzo IP
Indirizzo gateway

Ogni fase indica "Test in corso” durante il test, quindi indica Riuscito o Timeout. Se lo stato
visualizzato & Timeout, I'indirizzo IP o quello del gateway non sono stati programmati nel ferminale
(per ulteriori informazioni sull'immissione degli indirizzi IP e del gafeway, consultare il Capitolo 3,
Configurazione, Comunicazione, Rete).

4.6. Diagnostiche esterne

L'IND560x comprende un'utility incorporata di web server che fornisce validi strumenti per
esaminare il funzionamento del terminale, il software e le opzioni installafe. Le informazioni
disponibili nel server Web comprendono:

e La configurazione hardware e soffware di sistema
o Utilizzo delle risorse
o Statistiche e dati bilancia
La Guida Web puo0 essere inolire ufilizzate per le funzioni seguenti:

e Leftura di variabili di dafi condivisi, con visualizzazione statica o dinamica
e Scriffura di valori di dati condivisi
e Reimpostazione terminale remoto

Si accede al server Web tramite un browser Web mediante una connessione Ethernet. Indirizzare il
terminale tramite il suo indirizzo IP. Il client DHCP deve essere attivato in Comunicazioni > Refe >
Ethernet. Una volta attivato il client DHCP e il ferminale & collegato alla rete Ethernet, il suo indirizzo
IP verra visualizzato nella schermata di configurazione Ethernet.

Dopo che un indirizzo IP per il IND560x sia inserito 0 automaticamente sia assegnato usando
DHCP, registrare I'indirizzo ed entrare & come il URL nel browser.

Se il collegamento riuscisse, il pagina di indice (Figura 4-8) di web server € visualizzato.
46.1.1. Pagina di indice

Quando si accede per la prima volta al server Web, viene visualizzata la pagina di indice mostrata
nella Figura 4-6 nella finestra del browser.
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IND560 de [enl es fr it

Web Server Options

« System Information
« Resource Utilization
+ Scale Statistics

« Scale Data

Diagnostics &

Maintenance

+ Shared Data
« Write Shared Data
« Reset Terminal

Figura 4-6: Schermata iniziale Server Web

Fare clic sui collegamenti in questa pagina per visitare le rispettive visualizzazioni, i cui dettagli
vengono descritti nelle sezioni successive.

In fondo di ogni pagine, un tasto CLOSE WINDOW (Chiudi finestra) consente all'ufente di chiudere
questa finestra del browser senza uscire dall'utility del server Web.

4.6.2. Pagine della visualizzazione
46.2.1. File di guida in linea

Un file di guida in linea, accessibile da ogni pagina mediante il tasto di guida in linea & spiega la
gamma completa delle funzioni di utility. fare riferimento a questo file per una spiegazione
completa di ciascuno degli elementi visualizzati in ogni pagina.

La Figura 4-7 mostra una porzione di un file della guida in linea.

IND560 Web Help

The IND560 offers the user valuable tools for examining system operation through the web pages listed below. These include
web pages for viewing the system configuration and system utilization of resources. Shared data variables can be viewed
either statically or dynamically on the Shared Data web page. The Shared Data web page also provides the ability to write
values to shared data after a security login. Two web pages present current information about the state and operation of the
scale. An IND560 Terminal can also be restarted or reset by an administrator or senice technician if the need arises

PlView | System Information
o Model and ID
Shows the terminal model and serial numbers and the three terminal ID fields (ID1, ID2, and 1D3)

o Software
Lists the boot code and operating software versions of the terminal. If Application Software is installed. that
informatien is also reported

= Equipment List
Contains the INDA60 Terminal hardware configuration. This list includes all hardware detected except an intemal
Discrete /0 option is not detectable and will not be shown in the list

= Channel, Name, Software and Serial Number
Shows the programmed name for the scale and the serial number of the scale if it has been entered in setup
When a High Precision IDMNet base is used, the software version of the base is also displayed (this field is not
used with an analog scale)

Figura 4-7: File di guida in linea

In fondo alla pagina, un tasto CLOSE WINDOW (Chiudi finestra) consente all'utente di chiudere
questa finestra del browser senza uscire dall'utility del server Web.
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46.2.2. Informazioni di Systema

La pagina delle informazioni di sistema (Figura 4-8) fornisce notizie relafive alle informazioni sulle
qualita, ai numeri parte dei componenti installati, ai numeri di serie e alle versioni del software,
nonche al software applicativo installato. La colonna Channel Software (Software canale) non viene
completata a meno che il terminale non stia utilizzando una base della bilanci IDNet o SICSpro.

46.2.3. Utilizzo delle risorse

IND560

Model:
D 1:
D 2:

View / System Information

IND560
IND560
METTLER TOLEDO

ID 3:

Software

Boot: 1.01
Standard: 2.00
Fill-560:

Equipment List
Analog L/IC
Option:

Option:

Channel Name

1 Scale 1

Ethernet

Serial Number

004850

Figura 4-8: Pagina delle informazioni di sistema

La pagina di utilizzo delle risorse (Figura 4-9) fornisce un'istantanea dello stato corrente del
terminale, compreso il tempo di accensione e le informazioni sui vari tipi di memoria utilizzati dal

terminale IND560X.

View / Resource Utilization
Total power on time: 8.28 days
Time since last power on: 0.02 days
Power on cycles: 17
Memory .apacil
Flash Memory 4 MB
Battery Backed RAM 1MB
Dynamic RAM 16 MB

Figura 4-9: Pagina di utilizzo delle risorse
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Statistiche bilancia

La pagina delle statistiche della bilancia (Figura 4-10) mostra una varieta di dati per la bilancia.

IND560
View / Scale Statistics
Usage
Usage Time 100.00%
Usage Cycles / Day 0
Transactions / Day 2
Total Transactions 19
Peak Weight 103.6 kg
Average Peak Load 27 8%
Total Weight 1107 9 kg
Scale Under Range 4
Scale Overloads 1
Zero Commands 5
Zero Command Failures 3
Zero Command Failures (%) 60%

Figura 4-10: Pagina delle statistiche della bilancia
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46.25.

4.6.3.
46.3.1.

Dati della bilancia

La pagina dei dati della bilancia (Figura 4-11) mostra informazioni, tra cui i valori di taratura e di
configurazione correnti, per la bilancia. La visualizzazione della qualita del segnale consente
I'individuazione dei guasti della connessione tra il terminale IND560x e le celle di carico. Quando
la qualitd e scarsa, viene visualizzata una barra rossa. Una barra gialla indica una qualita
sufficiente, la barra verde significa che la qualita € buona, come nell'esempio in basso.

IND560 =

View / Scale Data

Capacity Data
Scale Type Analog
Number of Ranges 1
=|1|= Capacity 100
=|1]= Increment 0.01
=|1]= Display Increments 10000
=|2|= Capacity

=|2]< Increment
=|2|= Display Increments
>|3|= Capacity
=[3]= Increment
=|3|= Display Increments

Performance

Counts / Display Increment 63.45
Signal Quality | |
Current Counts 114353
Last Zero Counts 101.84
Adjusted Counts 11425116
Current Weight 18.01 kg
Calibration
Calibration Zero Counts 120
Linearity Adjust Disabled
Load 1 Test Weight 100 kg
Load 1 Span Counts 634622

Load 2 Test Weight
Load 2 Span Counts
Load 3 Test Weight
Load 3 Span Counts
Load 4 Test Weight
Load 4 Span Counts
Last Calibration Method Test Weight
Geo Code 16
mV/ Jumper 3mviv

Figura 4-11: Dati della bilancia

Pagine di Diagnostica e manutenzione

Dati condivisi

La pagina dei dati condivisi (Figura 4-12) consente all'utente di richiamare una visualizzazione dei
valori correnti per fino a dieci variabili di dati condivisi per volta. Si accede ai valori immettendo i
nomi dei dafi condivisi in uno dei campi a sinistra. Quando viene premuto il pulsante Save
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Changes (Salva modifiche) sul fondo, i campi del nome vengono salvati e i valori aggiornati.
Quando viene inserita una nuova voce nel campo Name (Nome), il pulsante viene evidenziato.

IND560 a
Diagnostics & Maintenance / Read Shared Data
2g9.2 Manual Refresh I
5585
ce0104 i Auto Refresh
ce0123 400000
ce0125 16 ﬂl

nt0102 172.18.49.120 Stopped

kg

Sl
Erm
cEm
e
e
—
—

Figura 4-12: Pagina dei dati condivisi

Per aggiornare i valori visualizzati senza modificare i nomi delle variabili, fare clic sul pulsante
Manual Refresh (Aggiornamento manuale).

E inoltre possibile aggiornare i valori automaticamente, a infervalli di un secondo, facendo clic sul
pulsante Start (Avvio). Dopo aver selezionato Start (Awvio), il pulsante Stop (Interruzione) viene
evidenziato e sara possibile selezionarlo. Lo stafo corrente della visualizzazione dinamica
(Interrofta o In esecuzione) & mostrata in un campo compreso fra i due pulsanti. Si nofi che, come
indicato nella pagina, & necessario interrompere I'aggiornamento automatico prima di inserire
nuovi nomi di dati condivisi.

Per I'elenco completo dei nomi dei dati condivisi disponibili, consultare il Manuale dei dafi
condivisi dell'IND560x. Nell'esempio mostrato in Figura 4-13, le informazioni sui dati condivisi
visualizzate sono le seguenti:

Tabella 4-1: Informazioni sui dati condivisi

Nome vi su?:?i'zizuti Interpretazione
wi0101 27.67 Valore del peso lordo corrente
xp0117 11940 Tempo totale di accensione, in minufi
ce0104 1 Numero di intervalli definiti per la balancia
ce0123 400000 Conteggi dell’encoder al valore medio di faratura per la bilancia
ce0125 16 Codice geografico (GEO) impostafo nella pagina di taratura della bilancia
nt0102 172.18.49.196 Indirizzo IP Ethernet
wi0103 kg Unita primarie impostate nella pagina di taratura di bilancia

Quando la lunghezza di una stringa supera I'ampiezza della visualizzazione dei dati di 40
caratteri, & possibile utilizzare i pulsanti di scorrimento sinistra/destra [<JJ> per spostarsi atfraverso
la stringa e visualizzarla completamente.
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46.3.2. Scrittura dati condivisi

Per accedere alla pagina Write Shared Data (Scrittura dati condivisi), € obbligaforio I'accesso come
amministratore. Quando richiesto, immettere il nome utente e la password dell’amministratore.
Verra visualizzata la schermata illustrata nella Figura 4-13.

IND560

Diagnostics & Maintenance / Write Shared Data

| Write

Home

Figura 4-13: Pagina scrittura dati condivisi

Immettere i nomi dei dati condivisi nella colonna Name (Nome) a sinistra e il valore che deve
essere scritto nella colonna Value (Valore), quindi fare clic sul pulsante Write (Scrivi). E possibile
modificare quattro variabili di dati condivisi per volta.

4.6.3.3. Reimposta terminale

Per accedere alla pagina Reset Terminal (Reimpostazione terminale), & obbligatorio I'accesso
come amministratore. Quando richiesto, immettere il nome utenfe e la password
dell’'amministratore. Verra visualizzata la schermata illustrata nella Figura 4-14.

IND560

Reset Terminal

Aterminal reset can cause unexpected results at the
terminal. Be certain it is safe to execute this operation
before initiating it.

Restart the terminal as if power were removed
) Restart
then reapplied. il

Triggers a reset to factory defauits of all

branches of the setup menutree. Does NOT

affect scale settings, scale calibration, tables or  Resst
log files. MNote that the IP address will be reset

to 192 168.0 1

Home

Figura 4-14: Pagina reimpostazione terminale

Da questa schermata, & possibile riavviare il ferminale (equivale all’accensione) o ripristinare le
impostazioni predefinite di fabbrica (franne le impostazioni di taratura, le fabelle e i file di registro),
con i risultati come elencato sullo schermo.
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B Quando una reimpostazione terminale & realizzata, il indirizzo IP del terminale € ripristinato a
192.168.0.1.
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METTLER TOLEDO Service

Per proteggere le caratteristiche del vostro
prodotto METTLER TOLEDO:

Grazie per aver scelto la qualita e la precisione di
METTLER TOLEDO. L"utilizzo appropriato secondo
queste istruzioni e la taratura regolare e la
manufenzione effeftuata dal nostro staff
specializzato assicurano un funzionamento
affidabile e accurato, proteggendo il suo
investimenfo. Non esiti a contattarci per un contratto
di assistenza METTLER TOLEDO personalizzato in
base alle sue esigenze e al suo budget.

La invitiamo a registrare il prodotto sul sito
www.mt.com/productregistration per pofer essere
confaftato in caso di miglioramenti, aggiornamenti e
nofifiche importanti in merito al prodofto.

www.mt.com/IND560
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Phone 800 438 4511
Fax 614 438 4900
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